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-— AORETelectronique -^- 

SIGNIFICATION des codes sous/ensembles et Ref. Adret 

Dans le chapitre SCHEMAS et NOMENCLATURES, les deux premiers chiffres 

- du code s/ensemble (page l) 

- et de la Ref. Adret (page 2 et suivantes), 

correspondent a une famille de produits. 

Le detail de ces families est donne dans le tableau ci-apres. 

Exemples 


Page 1 ; Articulation 

core S/ENSEMBLE DESCRIPTION 

PART NUMBER 

0471004009-* 16 OPTION AMPLI STD *.,. 

0271520000-* 13 ATTENUATEl^ 

0273210000-* 03 CARTE BE AMPLI STD 

0274740000-* 02 CUE AMFII STD.. 


« PART DESCRIPTION 
* 16 OPTION AMPLI 650HHZ . 
» 13 ATTENUATOR ASSEMBLY , 
» 03 BE BOARD, AMPLI 650MHZ 
» 02 CONTROL AMPLI 650MHZ. 


PLAN 

DRAWING 

1^94* I ♦ * < 4A98^97 
A921«»«»«C98 * <» 
A93f 

C93 *i***4»* * A97 


Soit le code s/ensemble 0271520000. 

Le tableau ci-apres indique qu'il s'agit d'un sous-ensemble (02). 


Page 2 et suivantes : Nomenclature 


REPERE REF, ADRET 

INDEXE PART NUMBER 

001 0271520000 1 

001 0273210000 C 

001 0274740000 C 

-001 1400217300 1^ 

-002 1420020700 1 

3100620000 F 
-001 3150042200 ( 

-002 3800042200 f 

-003 3120098200 { 

-004 3800042200 ( 

Soit la Ref. i 


DESCRIPTION 

13 AnENUATEUR* 
03 CARTE BE ATfll STD .. » 

02 CDE (WII STD ....... « 

KMOlO EMBASE’MALE'EIXAT. AVANT * 
TRE254 M 20 MALE A SOUpER » 
EILTRE TRAVERSEE ZEN 5203-O0A * 
0,22MME 5 50V20X 3439050 E224M 
CHIPS 0,22MME 20X 25V Z5U-1808 » 
8,2F-E 2,5'‘E" 2222 678 09 828 « 

CHIPS 0,22MMF 20X 25V Z5U-1808 » 

Adret 3150042200. 


PART DESCRIPTION 

13 ATTENUATOR ASSEMBLY . 

03 BE BOARD AMPLI 650HHZ 
02 CONTROL AMF’LI 650MHZ. 

KMVIO 00 FRONT ANCHOR MALE ... 
TRE254 M 20 MALE TO SOLDER 
PINCH FILTER ZEN 5203-00A 
0,22MMF 5 50V20X 3439050 E224M 
CHIPS 0,22MME 20% 25V Z5U-1808 
2,5"E“ 2222 678 09 828 

CHIPS 0,22HMF 20% 25V Z5U-1808 


FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/BRAWIN6 

A9id..... .098... 

A93............ 

Cv3'*........A9. 

SEWXCTRO 

TRELEC 

TDK 

AVX 

RTC 

i COGECQ 
: RTC 


Le tableau ci-apres indique qu'il s'agit d'un condensateur Ceramique (31) et 
rappelle son repere (C). 


PRODUITS 


Repere Famille 


COMPOSANTS 
□ 'INTERCONNEXIONS 


Option Client 
Sous-Ensemble 
Option Usine 

Transform at eurs 
Fils et cables 
Circuits imprimes 
Accessoires de cablage 
Connecteu rs 
Commutateurs 
Relais 


PRODUCTS 


Reference Family 


RESISTORS R 

P 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

CAPAQTORS C 

C 

c 

c 

c 

c 

' c 


SEMI-CONDUCTORS D 

SN 

SN 

Q 

Q 

D 

D 


OTHERS ELECTRONIC Y 
COMPONENTS F 

L 


MECANIC 

REPLACEMENT PARTS 


17 Protection, signalling, lights, fuses ... 

18 Galvanometer, time counter ... 

19 Accessories for interconnection components 

20 Thermistors CTN - CTP 

21 Potentiometers 

22,23 Resistors for running use 
24 Resistors for running use 
25,26 Resistors with metallic sheet 

27 Resistors very high accuracy 

28 Winded resistors 

29 Miniature resistors 

31 Ceramic capacitors 

32 Capacitors film plastic 

33 Capacitors mica 

35 Electrochemical capacitors 

36 Variable capacitors 

37 Tantalum capacitors 

38 CHIPS capacitors, ceramic pastille 

39 Accessories 

40 Photo emitting cell 

41 Logic printed circuits 

42 Analog printed circuits 

43 Transistors 

44 Field effect transistors 

45 Diodes and varicaps 

46 Zener diodes 

48 Hybrid circuits 

49 Accessories 

51 Crystals and accessories 

52 Filter 

53 Surmoulded inductors 

54 Components for winding 

55 Ferrite tubes 

56 Components for winding 

57 Battery 

59 Transducer 

61 Screws 

62 Nuts 

63 Washers 

64 Clinches, contacts, circlips ... 

65 Knobs, faces ... 

67 Spacer round 


MECANICAL 


71 


to 


91 
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- 2 

- 3 

- 5 

- 7 

- 10 

- 13 

- 17 

- 21 

- 23 

- 25 

- 32 

- 34 

- 35 

- 36 

- 37 

- 38 

- 39 

- 42 

- 43 
■ 45 


CODE S/ENSEMBLE 
PART NUMBER 
0407301000-■ 
0274GG0100-* 
0274750000-■ 
0274760000-" 
0274770000-■ 
0274780000-■ 
0274800100-* 
0274810000-■ 
0274990000-• 
0275200100-» 
0275710100-* 
0275720000-■ 
0273820100-* 
0274820000-• 
0277360000-* 
027GG30000-* 
0277340000-• 
0276450000-* 
0276970000-* 

V 0407308301-■ 


ARTICULATION 4 OPTIONS 730A 


DESCRIPTION 

09 730A AUANT OPTIONS ... 730A 
06 REDRESSEUR REGULATION 740A 
03 CARTE OIX MILLADE .... 730A 
04 CARTE DEUX CENTAOE ... 730A 
05 CARTE ASS.MENT 400/580 730A 
14 CARTE PAS DE 2MHZ .... 730A 
10 MODULATIONS '2' .....'. 730A 

04 CARTE ANALOGIQUE . 730A 

08 CARTE GENERATION 400 . 730A 
05 MODULE UHF (22.90BM).. 730A 
01 BLOC ATTENUATEUR 'OMR' 730A 

06 CHASSIS EQUIPE .. .730A 

02 ASSERUISSEMENT '2'.... 740A 

02 PORTEUR EQUIPE ....... 730A 

01 FACE AUANT AFFICHAGE'3'730A 

04 MANIUELLE '5' . 740A 

01 CARTE CDE i AFFICHAGE 740A 
10 MODULE GENERATION 480. 730A 

04 CPU '2' . 740A 

05 OPTION 2 FM/DC . 730A 


ARTICULATION 4 OPTIONS 


PART DESCRIPTION 
09 730A WITHOUT OPTION .. 
06 POWER SUPPLY BOARD ... 
03 10 000 STEPS BOARD ... 

04 200 STEPS BOARD .. 

05 400/580 PHASE-LOCK OSC 

14 2MHZ STEPS BOARD . 

10 MODULATIONS '2' . 

04 ANALOG BOARD . 

08 400 GENERATION BOARD . 
05 UHF MODILE (22.908M).. 
01 ATTENUATOR ASSBLY'OMR' 

06 FITTED CHASSIS . 

02 80MHZ PHASE LOCKING'2' 

02 FITTED MOTHER . 

01 DISPLAY FRONT PANEL'3' 

04 SPIN WHEEL '5' . 

01 DISPLAY BOARD . 

10 480 GENERATION MODULE. 

04 CPU '2' . 

05 OPTION 2 FM/DC . 


730A 12.86 


PLAN 

DRAWING 


730A 

..898C97 

740A F92...- 

--098C97 

730A E92... 

..C98097 

730A 092.,. 

..C98C97 

730A H92... 

..C98C97 

730A P92... 

..C98E97 

730A M92... 

..C98F97 

730A D92... 

..098097 

730A H92.,. 

..C98D97 

730A H91... 

..C98li97 

730A C92 

A97 

730A G91... 

.A97 

740A F32... 

--B98897 

730A 892(2) 
730A A92... 
740A C93... 

..A98A97 

740A C92(2) 

.A97 

730A J92... 

..E98037 

740A E91... 
730A 

..A98E97 
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So<1ie QU)^iaire 
Auxiliary Output 


{ Asscrvissemant 
[ locking 

Ib0O2 


Sllg® 


w 

I 

clB«g 

Y3964 


Oscillateur 
400/580 MHz 
OsQillator 


Melangeur de sortie”!" ^pli- B402J 

Outputmixer 1 Amplr .-cZh^ 
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I DC FM Board OPTIW 
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module VHF 
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I LOCKING OSC. Board 1 


I 


64 32 


attenuateur 

attenuator 


Isortie O/WOMHz 
^O/lSOMHz Output^ 


I 1 ATTENUAIUH ! 


^^B4 


FA5CE2MJ \ i 

2MHz STEl 

Board 




fUoomhz Jo 


r^480MHz 


^ 400MHz 

Ou 


1 generation 

j 400MHz . 

1 GENERATE Board j 



^T??Hz 


0^0 I 

1 

3 modulations I 
> modulations. 

Board ! 
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cat. BF ext. 


n 
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J 1 

1 
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-,i 

1 ’ 
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T" 
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PpANNEAU AVANT 


I Manivelle 
I Spm weel 


fcpu 

CPU Board 
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buffersJ 


BUFFERS j 

1 
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— 
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TIMER 
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EXE 


part description 


FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/ORAUING 


pEF. ADRET description 

part NUfffiER 

027HG80100 06 RfDRESSEUR REGULATION 7H0A 
027H750000 03 CARTE DIX MILLADE . 730A 

0274760000 OT CARTE OEUX CENTAOE i!. 7 Sa 
0274770000 05 CWE ASS.MENT 400/580 730A 
0274780000 14 CARTE PAS DE 2MHZ 730A 
0274800100 10 MODULATIONS '2' .V.:: mh 

0274810000 04 CARTE ANALOGIQUE. 730A 

0274930000 08 CARTE GENERATION 400 . 730A 
0275200100 05 MODULE UHF (22,9D8M).. 730A 
0275710100 01 BLOC ATTEfWATEUR 'OMR' 730A 

0275720000 08 CHASSIS EQUIPE . 730A 

0276450000 10 MODULE GENERATION 480. 730A 

0276970000 04 CPU '2' . 740A 

0207301712 01 JEU O'EPROM P12/1 _ 730A 

0204740000 00 NATTE 20'3X290'L SP 730A 
0204890000 02 COAX 2TR'352"352'L230 730A 
0204900000 01 COAX 2TR'320" 250'L385 730A 
0204950000 01 COAX 2TR'320"320'L255 730A 
0276130000 BORNE DE MASSE . 740A 

0276380000 00 CARTER'MODE 0PERATOIRE'73OA „„ w...,.-- - uci. cdmam 

1300060000 COLLIER HIP . ■ COLLAR HIP .. HELLERMAN 

1300070000 COLLIER H2P ... • COLUR H2P.Ar-A/.A,';;AA 


06 POUER SUPPLY BOARD ... 740A F92...---D98C97 

03 10 000 STEPS BOARD ... 730A E32.C98097 

04 MO ?rEPS BOARD .. 730A D92.C98C97 

05 400/580 PHASE-LOCK OSC 730A H92.C98C97 

14 2MHZ STEPS BOARD. 730A P92.C98E97 

10 MODULATIWS '2' ...... 730A M92.C38F97 

m BMRD .. 730A 092..D98D97 

08 400 ^ATI0N board . 730A H92.C98097 

05 UHF Ke (22,9DBM).. 730A H91.C98097 

01 ATTEWAW ASSBLY'OMR' 730A C92 A97 

06 fitted cfcs . 730A G91.A97 

10 480 GENERATION MODULE. 730A J92......EgOg 

Au rpi! 7H0A .E31 •.,.,. A38E97 

m EPROM set' pi2/1 . 730A ADRET. 

00 FLAT-TOP 20'3X290'L SP 730A ADRET 

02 COAX 2TR'352"352'L230 730A C34.. 

01 Sax 2TR'320"250'L385 730A B94. 

01 Sax 2TR'320"320'L255 730A B94. 

GROUND TERMINAL.. 740A A94 

OT CARTW'OPERATING CARD' 730A A93. 


1400210300 CHARGE SGR/CHAlNET. R404011120 

1720005800 2A FSTe332 .. REF 034-3420 * 

8101030600 TF/90 M3X 8 U 0IN965-4,8 INOX > 
G101031000 TF/90 M3X10 U DIN965-4,8 INOX ' 
6102131200 TH M3X12-U NF E27-311-5.6 INOX • 
6103030800 TCHC M3X 8 U DIN912-5.G INOX * 

6103040800 TCHC M4X 8 U 0IN312-5.6 INOX • 

6103042500 TCHC M4X25 U DIN912-5,6 INOX • 

6104030800 STHC M3X 8 U CUUETT.0IN91GIN0X • 
6105040600 TRL M4X GT l«'E27-128(CRUe)IN0X ’ 
6105041000 TRL M4X10T NFE27-I28(CRUG) ACI ’ 
6107040900 AC N'4X9.5 A TOLE LARGE CRUCIF ' 

6143030600 TCHC M3X 6 U DIN912-5.6 INOX ' 

6143041200 TCHC M4X12 U DIN9i2-5.G INOX ' 

6143042000 TCHC M4X20 U 0IN912-5.G INOX; ’ 

6143045000 TCHC M4X50 U DIN912-5,6 INOX ‘ 

6300030100 M 3U (8X0,8) NF £27-611 INOX ’ 
6400930000 RIUET POP 3L4,5 ^REF:YA 3X4,5 ' 
6500020000 CAPUCHON NOIR 14,5 040-3020 

G800360000 PIED 'AUANT'.... R|F J0|0|‘023 
6800370000 PIED'ARRIERE' .. REE iQEOS-OZH 
6900620000 ADHESIF TRANSFERT j^'^GEOR 0 W 
7108010300 COUUERCLE STD BAQI^ CART 740A 
8008001200 fond PROFONOEUR 415; ..... 7m 
8008001300 PIED ARRIERE EIQ 3U ..... 740A 

8008004100 COTE 3U STD^. ... 7^0A 

8008004200 COTE 3U POI0|E 74QA 

8OO8OO430O COUUERC^ f^^EUR 415 740A; 
8008030300 BOUTON ROLETE ^ iAAclOZ ym 
8008099900 PAN, AUANT 80080045 46 740A 
8008102800 ETIQUETTE ST|NAL|TIQU| 2 730A 
8008103000 ETlQ,|0pA8Wg/RAiANG 730A 

8009506800 ETIQUETTI OPTIONS.STP, 

8009510100 ATTACll POiO^^^P^YGlo'' SoA 
800951030Q: PERSORT Di P9J5!f|ipp, ^ ■ 

800953040Q UIS EPAUEEE POKNEE .. 
8009540200 GAI?i. POIO!€| L412 .... 


8108102200 BOUTON MANIUELLE 


740A 

740A 

730A 


load 50R . R404011120 RAOIALL 

2A FSTG332 ..REF 034-3420 ARNOULO 

TF/90 H3X 6 U DIN965-4,8 INOX BD 

TF/90 M3X10 U DIN9G5-4,8 INOX BD 

THM3X12-UNFE27-31I-§,6IN0XBD 

TCHC M3X 8 U DIN912-5.G INOX BO 

TCHC M4X 8 U 0IN912-5,6 INOX BD 

TCHC M4X25 U 0IN912-5,6 INOX BD 

STHC M3X 8 U CUUETT.DIN91GIN0X BD 

ACF 4 X 6 'POELIERS' CRUCIF BD 

ACF 4 XIO 'POELIERS' CRUCIF BD(ZINGUE PASS) 

STE N'4X9.5 CRUCIF LARGE SHEET SAGIC 

TCHC M3X 6 U 0IN912-5.G INOX BO 

TCHC M4X12 U DIN912-5,G INOX BD 

TCHC MMX20 U 0IN912-5.6 INOX BD 

TCHC M4X50 U DlN912-5,G INOX BD 

INOX M3 X 8X0.8 FLAT .... MEAN BO 

POP RIUET 3 L 4.5 REF:YA 3X4.5 FACOM 

BLACK CAP 14.5 040-3020 ELMA 

'FRONT' FOOT ... REF 10603-023 SCHROFF 

'REAR' FOOT .... REF 10603-024 SCHROFF 

6 MM UIOTH TRANSFERT SCOTCH .. 3M 

BOARD MODULE STD COUER .. 740A F94. 

415 DEPH BACKGROUND. 740A A92.. 

3U REAL FOOT . 740A B94. 

' STD 3U SIDE. 740A B93 

HANDLE 3U SIDE ...740A A93 

' 415 DEPTH COUER . 740A B32(012). 

' UHF SPIN' UtEEL. 740 a A94. 

' FRONT PANEL . 80080045-46 740A ADRET 

' label 'r . 730A A94. 

LABEL 30GHZ:/180MHZ FR&ENG 730A B94. 

option label.. STD a94 (COSMOS) 

' HANDLE MASK . 740A C94...... . 

handle SPRlNli L412 . 740A A94. 

SCR|U. 'HANDLE',. 740A A34. .. 

I 740A A94. 

SPIN (fflEEL '3' . 730A 91+71. 


PAGE 


QTE 

QTY 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 
2 
1 
1 

7 
1 
2 
1 

4 
4 
6 

8 
16 

2 

1 

12 

8 

4 

1 

6 

2 

6 

7 

3 
1 
2 
2 
0 

4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
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1 

2 
1 
2 
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■0274660100 06 REDRESSEUR REGULATION 740A ■ 06 POWER SUPPLY BOARD 740 A F<1? ---nqsrq? « 


REPERE 

INOEXE 


-001 
-002 
-003 
-004 
-006 
-007 
-008 
-009 
-010 
-Oil 
-012 
-013 
-019 
-020 
-021 
-022 
-023 
-024 
-025 
-026 
-027 
-028 
-029 
D -001 
0 -002 
D -003 
0 -004 
D -005 
D ^006 
0 -007 
D -008 
0 -009 

0 -010 
D -Oil 
D -012 
-013 
-014 
-015 
-016 
D -017 
D -018 
D -019 
D -020 
-021 
-022 
-023 
-024 
-025 
0 -026 
L -001 
P -001 
P -002 


P 

Q 

q: 

Q 

0 

Q 

Q 

q: 


-003 
-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-006 
-007 
Q -009 
0 - 010 ' 
Q -on 
Q -012 
Q -013 
-014 
-015 
-017 
-018 
-019 
-020 
-021 
-022 
025 


Q -026 
R -001 
R -002 


REF. ADRET 
PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/DRAUING 


B -001 
B -002 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 


1404024700 EMBASE MALE 4P0INTS 22-27-2041 

1435004600 TM 35 MCIG . MALE«CARTE* 

3234100400 0,1 MMF 5,08 lOX TRD607 
3234100400 0.1 MMF 5.08 lOZ IR0607 
3234100400 0,1 MMF 5,08 lOZ IR0607 
3700140000 iOMMF/25U L14 20Z CTS13 

3700140000 10MMF/25U L14 20Z CTS13 

3700140000 10MMF/25U L14 20Z CTS13 

3700140000 10MMF/25U L14 20Z CTS13 

3700140000 10MMF/25U L14 20Z CTS13 

3700140000 10MMF/25U L14 20Z CTS13 

3700140000 10MHF/25U L14 20Z CTS13 

3234100400 0,1 MMF 5,08 lOZ IR0607 
3700140000 10MMF/25U L14 20Z CTS13 

3150031000 lONF 5,08 63U GOX 767 14 
3700090000 4,7MMF/35U L14 CTS13 

3150031000 lONF 5,08 63U GOX 767 14 
3234100400 0,1 MMF 5.08 lOZ IRD607 
3226150000 15MMF 20Z 63U PMR 4 

3700090000 4,7MMF/35U L14 CTS13 

3700140000 i6mMF/25U L14 20Z CTS13 

3150031000 lONF 5,08 630 GOX 767 14 

3150031000 lONF 5,08 630 GOX 767 14 

3500570000 lOOMMF 500 . REF E035 

3150031000 lONF 5,08 630 GOX 767 14 

4500050000 BY 251 . ■ BY 251 

4500050000 BY 251 .. ■ BY 

4500020000 1N4151 . « iMHisr 

4500020000 1N4151 . » INHIBI 

4500020000 1N4151 . « iMuisi 

4G00040000 ZP05.G . » zpns S 

4500020000 1N4151 . ■ 1N4151 

4800440000 LM 336 BZ 2,50 .■ LM 338 

4500040000 1N4004 . » 1N4004 

4500040000 1N4004 . ■ 

4500040000 1N4004 . :... . * INHMN 

4500040000 1N4004 . « 

4500040000 1N4004 . ’'' ’ » in4004 

4500040000 1N4004 . • 1N4M4 


■ MALE SOCKET 4P0INTS 22-27-2041 MOLEX 
" TM 35 MCIG . TRELEC 


0,1 MMF 5,08 lOZ 
0,1 MMF 5.08 lOZ 
0,1 MMF 5,08 lOZ 
10MMF/25U L14 20Z 
10MMF/25U L14 20Z 
10W1F/25U L14 20Z 
10MMF/25U L14 20Z 
10MMF/25U L14 20Z 
10MMF/25U L14 20Z 
10MMF/25U L14 20Z 
0,1 MMF 5,08 lOZ 
10HMF/25U L14 20Z 
lONF 5,08 G3U 
4.7MMF/35U L14 
lONF 5,08 G3U 
0,1 MMF 5,08 lOZ 
15MMF 20Z 63U 
4,7MMF/35U L14 
10MMF/25U L14 20Z 
lONF 5,08 G3U 


IRDG07 LCC 
IRDG07 LCC 
IRDG07 LCC 
CTS13 SPRAGUE 
CTS13 SPRAGUE 
CTS13 SPRAGUE 
CTS13 SPRAGUE 
CTS13 SPRAGUE 
CTS13 SPRAGUE 
CTS13 SPRAGUE 
IRDG07 LCC 
CTS13 SPRAGUE 
GOX 787 14 LCC 
CTS13 SPRAGUE 
GOX 787 14 ICC 
IRDG07 LCC 
PMR 4 EFCO 
CTS13 SPRAGUE 
CTS13 SPRAGUE 
GOX 787 14 LCC 
GOX 787 14 LCC 


lONF 5,08 830 

lOOMMF 500 ... REF E035 RTC 

lONF 5,08 830 GOX 787 14 LCC 

. ITT 

ITT 


BZ 2.50 


FU'ITT' 

FU'ITT' 

FU'ITT' 

ITT 

FU'ITT' 

NS . 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 

ITT 


4500050000 BY 251 . ■ BY 251 . ttt 

4500050000 BY 251 . ■ BY 251 ... TtI 

4500050000 BY 251 . « BY 251 . Ttt 

4500050000 BY 251 . ■ by 251 . tU 

4500050000 BY 251 . « BY 251 . tU 

4500050000 BY 251 .. « BY 251 .... ttt 

4600050000 ZPD 6.2 .. . » ZPD 6 2. ttt 

. ‘ lN415i . fu'itt' 

ITT 


4500020000 

4500040000 

4500040000 

4500310000 

4500310000 


■ 1N4604 


1N4004 . » 1N4004 


1 N 4448 

1 N 4448 ... 

0219720000 00 SELF 20MMH .(EX 530336) 

2153100000 lOK T05 CERMET T 7 YA 

2133100000 lOK 3/4' 15T CERMET 43 P 

2133100000 lOK 3/4' 15T CERMET 43 P 

4300190000 BC550C /414C/413C/549C(BC184G) 
4300190000 BC550C /414C/4l3C/549C(BC184C) 
4300190000 SC550C /414C/413C/549C(BC184C) 
4300190000 BC550C /414C/413C/543C(BCi84C) 
4300190000 BC550C /414C/413C/549C{BC184C) 

4300570000 BC 327-25 TO 92 .(2N2907) 

4300570000 BC 327-25 TO 92 .(2N2907 

4300190000 BC550C /414C/413C/S49C(BC184C) 
4300190000 BC550C /414C/413C/549C(BC184C) 
4300110000 BC560C /416C/415C/559C(6C214C) 
4300190000 BC550C /414C/413C/543C(BC184C) 
4300190000 BC550C /414e/413C/549C(BC184C) 

4300570000 BC 327-25 TO 92 .(2N2907) 

4300570000 BC 327-25 TO 92.(2N2907) 


ITT 


1 N 4448 .. ITT 

1 N 4448 .. ■ ■ ITT 

00 SELF 20MMH .(EX 530336) ADRET 

lOK T05 CERMET T 7 YA SFERNICE 

lOK 3/4' 15T CERMET 43 P SPECTROL 

lOK 3/4' 15T CERMET 43 P SPECTROL 

BCS50C /414C/413G/549C(BC184C) RTC 
BC550C /414C/413C/543C(BC184C) RTC 
BC550C /414e/4l3C/549E(BC184C) RTC 
BC550C /414C/413C/549C(BCI84C) RTC 
BC550C /414e/413C/549C(BC184C) RTC 

BC 327-25 TO 92 .(2N2907) ITT 

BC 327-25 TO 92.(2N2907) ITT 

BC550C /414C/413C/549C(BC184C) RTC 
BC550C /414C/413C/549C(BC184C) RTC 
BC560C /413C/415C/559C(BC214G) RTC 
BC550C /414C/413C/549C(BC184C) RTC 
BC550C /414C/413C/549C(BCI84C) RTC 

BC 327-25 TO 92 .(2N2907) ITT 

BC 327-25 TO 92 .(2N2907) ITT 


4300630000 BD 878 A (EX 676). ■ BD 878 A (FX fiZfil Mninpoi « 

SB BO OT Wfc/HlSC/HBciBCZici 

0300630000 BO S78 A (£X 676).*!..!!!!!'I' ■ BO 678 UoTOPOLA 

4200480000 LM 317 T REGUL POSITIOE TO 220 ■'“ MOTOROLA 

^200480000 LM 317 T REGUL POSITIUE TO 220 ■ 

2500216900 18X9 ■ IZ 0.3 U SMA207 ■ 

2500210000 lOKO ■ IZ 0,3 U SMA207 ■ 


LM 317 T 
LM 317 T 
1GK9 
lOKO 


POSITIUE REGUL TO 220 NS 
POSITIUE REGUL TO 220 NS 
* IZ 0,3 U SMA207 DRALORIC 
■ IZ 0.3 U SMA207 DRALORIC 
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QTY 
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12.8B 


!»zzH§§»!°°. w.g 5 K5ia.Ea ^ i!i °!i..H2i.:.ss.g.sy.aL5Si5S.»i.i^^^^^^^ 


REPERE 

REF. ADRET 


INDEXE 

PART NUMBER 


R -003 

2210041800 

180K 

R -004 

2210012200 

220R 

R -005 

2210016800 

680R 

R -006 

2210021000 

IKO 

R -007 

2210024700 

4K7 

R -008 

2210031000 

lOK 

R -009 

2210018200 

820R 

R -010 

2210043300 

330K 

R -Oil 

2210024700 

4K7 

R -012 

2210021500 

1K5 

R -013 

2210021000 

IKO 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEUR/PLAN 
SUPPLIER/DRAWING 


-014 
-015 
-016 
-017 
-018 
-019 
-020 
-021 
-022 
R -023 
R -024 
-025 
-026 
-027 
-028 
-029 
-030 
-031 
-032 
-033 
-034 ^ 
-035 
R -036 
R -037 
-038 
-039 
-040 
-041 
-042?" 
-043- 
-044fc 
-04Gi 
-048| 
R -049 ‘ 
R -050 
-051 
-052 
-053 
-054 
SN -001 
SN -002 
SN -003 
Z1 
Z1 
Z6 
Z6 
ZG 
ZG 
Z6 
Z8 


R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 


R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 


R 

R 

R 

R 


2210014700 
2500122600 
2500121500 
2210034700 
2210011000 
2210014700 
2800081800 . 
2210021500 
2210033300 
2210036800 
2210031000 
2210014700 
25OO16O4O0 
2500112700 
221002150Q 
2210021000 
2500120500 
2500120500 
2210014700 
2210011000 
2800081800 
25OO2249O0 
2500023700 
2500127400 
2500224900 
2500023700 
2500127400 
2500126100 
2500023700 
2210044700 
2210038200 
2210024700 
2210024700 
250007I50Q 
2500023700 
2210022200 
2210022200 
2210022200 
2210022200 
4160400100 
4160400100 
4000200000 
1274660500 
14OO1O99O0 
6108010400 
6143031200 
6200030000 
6305030000 
6401090000 
02800802G4 


ll 

IX 


0.3 U 
0.3 U 


470R 
2K2G 
2K15 
47K 
lOOR 
470R 

0R18 4N lOZ BOB 
1K5 
33K 
G8K 
lOK 
470R 
6K04 
IK 27 
IKS 
IKO 
2K05 
2K05 
470R 
lOOR; 

0R18 4N 101 BOB 


5X 

5X 

5X 

5X 

5Z 

5X 

5Z 

5X 

5Z 

5Z 

5X 

5X 


N4 ' 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4. 

N4 

N4 


IX 

IX 


IX 

IX 


0,3 U 
0,3 U 


0,3 U 
0.3 U 


24K9 ■ IX 0,3 U 
237R » IX 0,3 U 

2K74 » IX 0.3 U 
24K9 * IX 0,3 U 
237R * IX 0,3 U 

2K74 * IX 0,3 U 
2K61 • IZ 0,3 U 
237R • IX 0,3 U 

470K 
82K 
4K7 
4K7 

715R ■ IX 0.3 U 

237R ■ IX 0.3 U 

2K2 
2K2 
2K2 
2K2 

C-MOS 4001 .- “ 

C-MOS 4001 .. ■ 

COUPLEUR OPTO 4N26 . ■ 

Cl REDRESSEUR REGULATION 740A » 

POINT TEST .. • 

ACF 2,5X4 B0M8EE TAPTITE CRUCI * 
TCHC rt3X12 U 0IN9i2-5.G INOX » 
ECROU H M3 U NF E27-411-5 INOX * 
AGI 3 CONTACT REF 55-03-01 » 
COSSE'FASTON G.3'386GC ARGENTE ■ 
RADIATEUR REGULAT. LM317 740A » 


SMA207 
SMA207 * 
5X N4 • 
5X N4 ■ 
5X N4 • 
RUM 4X10.* 
5X N4 • 
5X N4 • 
5X N4 ■ 
5X N4 • 
5X N4 « 
SMA207 » 
SMA207 • 
5X N4 » 
5X NH ■ 
SMA207 • 
SMA207 * 
5X N4 • 
5X N4 » 
RUM 4X10 • 
SMA207 * 
SMA207 * 
SMA207 * 
SMA207 ■ 
SMA207 ■ 
SMA207 • 
SMA207 ■ 
SMA207 ■ 
5X N4 • 
5X N4 • 
5X N4 • 
5X N4 * 
SMA207 ■ 
SMA207 ■ 
5X N4 » 
5X N4 * 
5X N4 » 
5X N4 “ 


180K 

220R 

G80R 

IKO 

4K7 

lOK 

820R 

330K 

4K7 

1K5 

IKO 

470R 

2K26 * IX 0.3 U 
2K15 * IX 0.3 U 
47K 
lOOR 
470R 

0R18 4N lOX BOB 
1K5 
33K 
G8K 
lOK 
470R 

GK04 » IX 
1K27 * IX 
1K5 
IKO 

2K05 ■ IX 
2K05 » IX 
470R 
lOOR 

. 0R18 4N lOX BOB 

IX 0.3 U 


N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

M4 

N4 

N4 


0,3 U 
0.3 U 


0,3 U 
0.3 U 


N4 

N4 

N4 

N4 


0,3 U 
0.3 U 
0.3 U 
0.3 U 
0,3 U 
0,3 U 
0.3 U 


0.3 U 
0.3 U 


24K9 

237R • IX 

2K74 » IX 
24K9 ■ IX 
237R * IX 

2K74 • IX 
2K61 ■ IX 
237R » IX 

470K 
82K 
4K7 
4K7 

715R ■ IX 

237R MX 
2K2 
2K2 
2K2 
2K2 

C-MOS 4001 .. 

C-MOS 4001 .... 

OPTO COUPLER 4N2G ... 

REGULATION RECTIFIER PC . 740A 

TEST POINT .. 

STE 2.5X4 CURDED TAPTITE CRUCI 
TCHC M3X12 U 0IN912-5.G INOX 
NUT H m 3 U NF E27-411-5 INOX . 
STEEL 3 CONTACT REF 55-03-01 
FASTON LUG G.3'38GGC SILUEREO 
LM3i7 REGUL. DiSSIPATOR . 740A 


5X 
5X 
5X 
5X 
5X 
5Z 
5X 
5X 
5X 
5X 
5X 
5X 
SMA207 
SMA207 
5X N4 
5X N4 
5X N4 
RUM 4X10 
5X N4 
5X 
5X 
5X 
5X 
SMA207 
SMA207 
5X N4 
5X N4 
SMA207 
SMA207 
5X N4 
5X N4 
RUM 4X10 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
5X N4 
5X N4 
5X N4 
5X N4 
SMA207 
SMA207 
5X N4 
5X N4 
5X N4 
5X N4 


SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

DRALORIC 

DRALORIC 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SFERNICE 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR: 

DRALORIC 
DRALORIC 
SOUCOR 
SOUCOR 
DRALORIC 
DRALORIC 
SOUCOR 
SOUCOR 
SFERNICE 
DRALORIC 
DRALORIC 
DRALORIC 
DRALORIC 
DRALORIC 
DRALORIC 
DRALORIC 
DRM.ORIC 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
DRALORIC 
DRALORIC 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
RTC 
RTC 

MOTOROLA 

E99746G. 

C940850 
GAUBIN DAUOE 
BD 
BD 

NOHEL 
TH FRANCE 
B94 



































































































12.8G 


REPERE 

INDEXE 

8 -001 
C -001 
C -002 
C -003 
C -004 
C -005 
C -006 
C -007 
C -008 
C -009 
C -010 
C -Oil 
C -012 
C -013 
C -014 
C -015 
C -016 
C -017 
C -018 
C -019 
C -020 
C -021 
C -022 
C -023 
C -024 
C -025 
C -026 
C -027 
C -028 
C -029 
C -030 
C -031 
C -032 
0 -001 
D -002 
D -003 
D -004 
0 -005 
0 -006 
D -007 
D -008 
L -001 
L -002 
L -003 
Q -001 
Q -002 
0 -003 
0 -004 
0 -005 
0 -006 
Q -007 
0 -008 
0 -009 
Q -010 
Q -Oil 
0 -012 
R -001 
R -002 
R -003 
R -004 
R -005 
R -006 
R -007 
R -008 
R -009 
R -010 
R -Oil 
R -012 
R -013 
R -014 
R -015 
R -016 
R -017 
R -018 
R -019 
R -020 
R -021 
R -022 
R -023 


PAGE 


■0274750000 03 CARTE OIX MILLADE- 730A ■ 03 10 000 STEPS BOARD 730A E92 C98D97 ■ 


REF. AORET 
PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEUR/PLAN QTE 
SUPPLIER/ORAUING QTY 


1431001300 TM 31 MCIG .MALE*CARTE* ■ 

3120003300 33PF 2.5 2222 680 10 339 ■ 

3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M ■ 
3120003300 33PF 2.5 2222 680 10 339 ■ 

3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 ■ 

3120021000 1 NF 2.5 2222 630 51 102 ■ 

3150042200 0,22mF 5 50U20Z 3439050 E224M ■ 
3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 • 

3700100000 4,7f1MF/35U 5,08 .. STAND L TAG ■ 
3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 ■ 

3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M ■ 
3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M ■ 
3234150300 O.ISMHF 5,08 lOX IRD807 “ 
3233100300 lONF 5,08 lOX IRDG07 ■ 

3700100000 4,7MMF/35U 5,08 .. STAND L TAG ■ 
3150042200 0,22MMF 5 50U202 3439050 E224M ■ 
3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 ■ 

3150031000 lONF 5,08 63U GOX 767 14 ■ 

3150031000 lONF 5,08 63U GOX 767 14 ■ 

3700100000 4,7MMF/35U 5,08 .. STAND L TAG ■ 
3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 ■ 

3700100000 4,7Mf1F/35U 5,08 .. STAND L TAG * 
3700180000 22MMF/16U 5,08 ... STAND L TAG ■ 

3700180000 22MHF/1GU 5,08 ... STAND L TAG ■ 

3700180000 22f1MF/lGU 5,08 ... STAND L TAG ■ 

3700180000 22MMF/16U 5,08 ... STAND L TAG ■ 

3120021000 1 NF 2.5 2222 630 51 102 ■ 

3700180000 22MMF/i6U 5,08 ... STAND L TAG ■ 

3700180000 22MMF/1GU 5.08 ... STAND L TAG * 

3150042200 0.22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M ■ 
3150042200 0,22MMF 5 50020X 3439050 E224M ■ 
3120013300 330PF 2,5 'N33'2222 680 58 331 ■ 
3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M ■ 

4500600000 BB 809 . • 

4500600000 BB 809 . ■ 

4500600000 BB 809 . « 

4500600000 BB 809 . * 

4500600000 BB 809 . ■ 

4500020000 1N415I . !!!! . « 

4500020000 1N4151 . » 

4500020000 1N4151 .. !. • 

0219720000 00 SELF 20MMH.(EX 530336) ■ 

0219720000 00 SELF 20MMH .(EX 530336) ■ 

0219720000 00 SELF 20MMH .(EX 530336) ■ 

4300250000 BFR 90 POINT MARRON C.ENTREE ■ 

4300720000 BFY 90 . 

4300720000 BFY 90 . * 

4300150000 MPS 2369 .! !. ■ 

4300190000 BC550C /414C/413C/549C(BCi84C) ■ 
4300110000 BC560C /416C/415C/559C(BC214C) ■ 
4300110000 BC5G0C /416C/415C/559C(BC214C) ■ 
4300190000 BC550C /414C/413C/549C(BC184C) * 

4300150000 MPS 2369 . » 

4300150000 MPS 2369 . • 

4300600000 MPS 3640 . « 

4300600000 MPS 3640 . * 

2210013300 330R 5i'‘N4« 

2210031000 lOK 52 N4 * 

2210023300 3K3 52 N4 ■ 

2210031200 12K 52 N4 ■ 

2905001000 lOR 5.08 CC 52 NK3 ■ 

2210014700 470R 52 N4 ■ 

2210014700 470R 52 N4 ■ 

2905004700 47R 5.08 CC 52 NK3 ■ 

2210014700 470R 52 N4 ■ 

2210013300 330R 5X N4 « 

2905001000 lOR 5,08 CC 52 NK3 ■ 

2905004700 47R 5,08 CC 52 NK3 ■ 

2210015600 560R 52 N4 ■ 

2500073200 732R ‘12 0.3 U SMA207 ■ 

2500015000 150R ■ 12 0.3 U SMA207 ■ 

2210021000 IKO 52 N4 ■ 

2210022200 2K2 52 N4 ■ 

2210021000 IKO 52 N4 ■ 

2210031000 lOK 52 N4 ■ 

2210016800 680R 5Z N4 ■ 

2210031200 12K 52 N4 ■ 

2210031200 12K 52 N4 ■ 

2210028200 8K2 52 N4 ■ 


TM 31 MCIG . TRELEC 

33PF 2,5 2222 680 10 339 COGECO 

0.22HMF 5 50U202 3439050 E224M AUX 
33PF 2.5 2222 680 10 339 COGECO 

1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

0,22HMF 5 50U202 3439050 E224M AUX 
1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

4.7MMF/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 
1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

0.22MMF 5 50U202 3439050 E224M AUX 
0,22MMF 5 50U202 3439050 E224M AUX 
0,15MMF 5,08 102 IRD807 LCC 
lONF 5,08 102 IROG07 LCC 

4,7MMF/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 
0.22MHF 5 50U202 3439050 E224M AUX 
1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

lONF 5.08 G3U GOX 767 14 LCC 
lONF 5.08 G3U GOX 767 14 LCC 
4,7MMF/35U 5.08 ...STAND L TAG STC 
1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

4,7MMF/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 
22HMF/1GU 5,68 ... STAND L TAG STC 
22MMF/1GU 5.08 ... STAND L TAG STC 
22MMF/1GU 5,08 ... STAND L TAG STC 
22MMF/1GU 5,08 ... STAND L TAG STC 
1 NF, 2,5 2222 630 51 102 COGEC() 

22MNF/16U 5,08 ... STAND L TAG STC 
22HMF/1GU 5.08 ... STAND L TAG STC 
0,22MMF 5 56U202 3439050 E224N AUX 
0,22MMF 5 50U202 3439050 E224M AUX 
330PF 2.5 'N33'2222 680 58 331 COGECO 
0.22NMF 5 50U202 3439050 E224M AUX 

BB 809 . RTC 

BB 809 . RTC 

BB 809 . RTC 

BB 809 . RTC 

BB 809 . RTC 

IN4151 . FU'ITT' 

1N4151 ... FU'ITT' 

1N4151 . FU'ITT' 

00 SELF 20MMH (EX 530336) ADRET 

00 SELF 20MMH .....(EX 530336) ADRET 

00 SELF 20MMH .....(EX 530336). ADRET 

BFR 90 INPUT CHECK BROUN POINT RTC 

BFY 90 ... RTC 

BFY 90 . RTC 

MPS 2369 ... MOTOROLA 

BC550C /414C/413C/549C(BC184C) RTC 
BC560C /413C/415C/559C(BC214C) RTC 
BC560C /413C/415C/559C(BC214C) RTC 
BC550C /414C/413C/549C(BC184C) RTC 

MPS 2369 .... MOTOROLA 

MPS 2369 ..... MOTOROLA 

MPS 3640 ... MOTOROLA 

MPS 3640 . MOTOROLA 

330R 52 N4 SOUCOR 

lOK 52 N4 SOUCOR 

3K3 52 N4 SOUCOR 

12K 52 N4 SOUCOR 

lOR 5.08 CC 52 NK3 SOUCOR 

470R 52 N4 SOUCOR 

470R 52 N4 SOUCOR 

47R 5.08 CC 52 NK3 SOUCOR 

470R 52 N4 SOUCOR 

330R 52 N4 SOUCOR 

lOR 5,08 CC 52 NK3 SOUCOR 

47R 5,08 CC 52 NK3 SOUCOR 

5G0R 52 N4 SOUCOR 

732R ■ 12 0.3 U SMA207 DRALORIC 

150R ■ 12 0,3 U SMA207 DRALORIC 

IKO 52 N4 SOUCOR 

2K2 52 N4 SOUCOR 

IKO • . 52 N4 SOUCOR 

lOK 52 N4 SOUCOR 

680R 52 NH SOUCOR 

12K 52 N4 SOUCOR 

12K 52 N4 SOUCOR 

8K2 52 N4 SOUCOR 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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■027M750000 03 CARTE OIX MILLADE .... 730A ■ 03 10 000 STEPS BOARD ... 730A E92.^^98097 » 


REPERE 

INDEXE 


R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 


R 

R 

R 

R 


-024 
-025 
-026 
-027 
-028 
-029 
-030 
R -031 
R -032 
-033 
-034 
-035 
-036 
-037 
-038 
-039 
-040 
R -041 
R -042 
R -043 
R -044 
R -045 
R -048 
-047 
-048 
-049 
-050 
R -OSl 
R -052 
R -053 
-054 
-055 
-056 
-057 
-058 
-059 
-060? 
-061 
-062? 
-0632 


R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

R -064^ 
SN -OOlv 
SN -0025 
SN -003'1; 
SN -004 
SN -005 
SN -006 
SN -007 
SN -008 
SN -009 
SN -010 
SN -Oil 
SN -012 
SN -013 
SN -01.4 
SN -015 
SN -016 
SN -017 
SN -018 
SN -019 
SN -020 
SN -021 
T -OOI 
T -002 
T -003 
T -004 
Z1 
Z1 
Z1 
Z4 
Z8 


REF. AORET 
PART NUMBER 

2210022200 

2210031000 

2210022200 

2210022200 

2210031000 

2210031000 

2210022200 

2210011000 

2210041000 

2210022200 

2210031000 

2210021000 

2210021000 

2210004700. 

2210011200 

2210014700 

2210021800 

2210012200 

2210012200 

2210021000 

2210021000 

2210024700 

2210011200 

2210021000 

2210021000 

2210022200 

2210015600 

2210013300 

2210016800 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

4101013100 

4157419600 

4157419600 

4160451800 

4157416300 

4157416200 

4160401300 

4160400100 

4150741000 

4157410700 

4150748500 

4150748500 

4157416200 

.4167437400 

4150748500 

4157416200 

4150748500 

4157416200 

4167437400 

4100864700 

4160455600 

0219130000 

0219140000 

0219140000 

0219140000 

1100600000 

1274750500 

1400109900 

4900300000 

8108071000 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEUR/PUN QTE 
SIPPLIER/ORAUING QTY 


2K2 
lOK 
2K2 
2K2 
lOK 
lOK 
2K2 
lOOR 
lOOK 
2K2 
lOK 
IKO 
IKO 
47R 
120R 
470R 
1K8 
220R 
220R 
IKO 
IKO 
4K7 
120R 
IKO 
IKO 
2K2 
560R 
330R 
680R 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 

MC 10131 P .. • 

SN 74 LS 196 N 3 . * 

SN 74 IS 196 N 3. ■ 

C-MOS 4518 .. • 

SN 74 LS 163 N 3 .. ■ 

SN 74 LS 162 N 3 .. * 

C-MOS 4013 .. ■ 

C-MOS 4001 . • 

SN 74 LS 10 N 3 .. « 

SN 74 LS 107 AN 3 . * 

SN 74 LS 85 N 3 . ■ 

SN 74 LS 85 N 3 . ■ 

SN 74 LS 162 N 3 . * 

C-MOS 74 C 374 N . * 

SN 74 LS 85 N 3 . * 

SN 74 LS 162 N 3 . * 

SN 74 LS 85 N 3 . • 

SN 74 LS 162 N 3 . * 

C-MOS 74 C 374 N 


5X 

5Z 

5X 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52. 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 


N4 

N4 

N4 

N4 

IW 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 ^ 

N4 ’ 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 


SP 8647 8 . ■ 

C-MOS 4556 ..■ 

GO FlOG(lOXlO) 0.8X4 SPIRE 740 » 
02 BOUTON H20 3+3X3+3 SPIRES » 

02 BOUTON H20 3+3X3+3 SPIRES • 

02 BOUTON H20 3+3X3+3 SPIRES • 

FIL eUIURE EMAIL SOUO. GO/IOOE « 

01 OIX MILLADE. 730A * 

POINT TEST... • 

20 SUPPORT C.I. OIL J23-5020 » 
FROTTEUR CONTACT MASSE'2' 740A ■ 


2K2 52 N4 SOUCOR 

lOK 52 N4 SOUCOR 

2K2 52 N4 SOUCOR 

2K2 52 N4 SOUCOR 

lOK 52 N4 SOUCOR 

lOK 52 N4 SOUCOR 

2K2 52 N4 SOUCOR 

lOOR 52 N4 SOUCOR 

lOOK 52 N4 SOUCOR 

2K2 52 N4 SOUCOR 

lOK 52 N4 SOUCOR 

IKO 52 N4 SOUCOR 

IKO 52 N4 SOUCOR 

47R 52 N4 SOUCOR 

120R 52 N4 SOUCOR 

470R 52 N4 SOUCOR 

1K8 52 N4 SOUCOR 

220R 52 N4 SOUCOR 

220R 52 N4 SOUCOR- 

IKO 52 N4 SOUCOR 

IKO 52 N4 SOUCOR 

4K7 52 N4 SOUCOR^ 

120R 52 N4 SOUCOR 

IKO 52 N4 SOUCW 

IKG 52 N4 SOUCOR 

2K2 52 N4 SOUCOR 

560R 52 N4 SOUCOR 

330R 52 N4 SOUCOR 

G80R 52 N4 SOUCOR 

iOOK 52 N4 SOUCOR 

lOOK 52 N4 SOUCOR 

lOOK 52 N4 SOUCOR 

lOOK 52 N4 SOUCOR 

lOOK 52 N4 SOUCOR 

lOOK 52 N4 SOUCOR 

lOOK 52 N4 SOUCOR 

lOOK 52 N4 SOUCOR 

lOOK 52 N4 SOUCOR 

lOOK 52 N4 SOUCOR 

lOOK 52 N4 SOUCOR 

lOOK 52 N4 SOUCOR 

MC 10131 P. MOTOROLA 

SN 74 LS 196 N 3 ..TEXAS 

SN 74 LS 196 N 3 .. TEXAS 

C-MOS 4518..RTC 

SN 74 LS 163 N 3 . TEXAS 

SN 74 LS 162 N 3 . TEXAS 

C-MOS 4013 ... RTC 

C-MOS 4001 .. RTC 

SN 74 LS 10 N 3 .. TEXAS 

SN 74 LS 107 AN 3 . TEXAS 

SN 74 LS 85 N 3 . TEXAS 

SN 74 LS 85 N 3 . TEXAS 

SN 74 LS 162 N 3 ... TEXAS 

C-MOS 74 C 374 N .. NS 

SN 74 LS 85 N 3 .. TEXAS 

SN 74 LS 162 N 3 ....... - TEXAS 

SN 74 LS 85 N 3 .. TEXAS 

SN 74 LS 162 N 3 .. TEXAS 

C-MOS 74 C 374 N .. NS 

SP 8647 B... PLESSEY 

C-MOS 4556 ... RTC 

00 FlOO(lOXlO) 0.8X4 TURNS 740 Z94 FlOO.5 

02 BUTTON H20 3+3X3+3 TURNS. Z94 BH20.12 

02 BUTTON H20 3+3X3+3 TURNS. 

02 BUTTON H20 3+3X3+3 TURNS. 

THREAD 60/100E .. ELECTROFIL 

10 000 STEPS PC .. 730A F997475-TM 

TEST POINT .. C940850 

20 CONNECTOR P.C. OIL J23-5020 JERMYN 
GROUND CONTACT UIPER '2' 740A 


Z94 BH20. 

Z94 8H20.12 

Z94 BH20.12 


I 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 - 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

6 

2 

2 


























































OSCILLATEUR 80/120MHz 
OSCILLATOR 


R8-680n I 

100^ 


Q02 i 

2N5179 R3[ 


».10a I RB-iTQftJ 


JQ22pF: 


Rl-IOft CV33pF 


;C10_1nF 
I R11-22QA 


ic2S lc6 ic9 

T422>*F -r».F T4,^F 

1 1 . > 


C7.(U^F 

I-1!— 

,5y RX-LTOa I .T3 


'MaANOEUR r 

MIXER I JlL 

08 14 * I I • 


R63-470n 


OSCILLATEUR 79y6/119l4M^?, 

79,6/m,4MH2 OSCILLATOR 

C46-Ct22HF 1 

♦15V * 

R69>33Qn I 


Dll 021914 » I 

6X1N6263 1 ^ 

• nR38 .1 


C2W3^F C22-l20pF 

I--HI- 

< 

« 

C2C>330pF 

-il- 

—HI- 

a9-22C^)F 

PT10 a7-330pF 

<2)-HI- 

rS^Ka W330pF 

^,.005 004 ^ 

R^j^On /G^2*«MPS3^6 


R64-10a I R65’470o1r67«4'70a| R 70-10a 


C42-33pF 


i lC47 ^ 

Side TWV' , 


C44-3.3|pF 


D15 a 019 
5>BB409 


R60-330A ^ 

C43 i BFR90 


L04»47j»H 

"ifewa 1 RWn*K3 "^15V 
Xc3d 

Tgr 


J L_ 


L01 4,7iiH 


R41-220rlR37-10Kn 

WPT5 


n F 356 I SN6 


iC34-22uF/16V 

»■- i 

sf si 141 ist ^ 

L SNll 8647 _ - 

.,. 1 .« Fy -* 


R49n 

2K2 IKa 


COMPTEUR398 /597 

396/597 COUNTER 


i C48 
22yF/16V 


SN14 


101 121 13j 151 

rj AO Ai 35 35 2 j 

-A<8 A<1^ 

SN12 3 

**• 74LS85 

A>B A>bL| 

' tm .j itt ^ 


SN14 

'3 4 5 6' ♦BV 
at st st 1^2 

3ccSN15 74LS83 C4 
Al B1 A7 B? A3 83 A4 B4 


C27-0;22yf^ 

♦SV 


K J-C37 ^ 



I I SN91/2 


4 /A 


CPF 400/600KHz 

RFC 400/600KHZ 


RI6-IKA D6 INilSl 

czu-w— 

C14- 10nF R24-101^ 

SN2 


C^L072 

♦ 

CIS 


R26-47Kn I 
^7-47 Ka 

R29-47Ka 


CSV-22>iF/16V 


•“ I 


^ T220pF R33MR32[ 

.C*^ 3K3U3K31 

’X)nF 


'—il —w 

C2 ^2'fyf 

14 lOf 


CK- 74LS107 

1.8_ ^ . g\/ 


' 

*~H _74LS00 I 16V *- 


C32-33pF PT4 C33-lnF 

;-II-1 -!|-HS 


|R52‘330fl|(^ 

R50-10KO 


59« R43'680n 
|R4$-1K5 


1 Dl3-lN4151r 

R51-60Oa R45-390A Q7 id^ R42-680 a 


SN7 CK^ 
> Jh 


bl2-lN4151 


I_ 

iir *s! ’f^) 


MPS918 

CPF 200KHZ 


Less RFC 200KHZ 

rO,2:^F f 






SN8 

74LS08 


SNIO 74LS00 


“in 81 61 3l 

SN16 74LS00 


-pprzrsTiW^ 13112191101514121 ir 


—21S|6|9|12|6|16|19| 

. 1| q» 02 Q3Q4.Q5 04Q7 Qt^ 


SN13 74C37- 
m D2 D3 D4D5D6 

51 41 71 sRruif 


74 XC49 


2 I 3|1C|9|11|121 1|1SL 
OP 00 Ql^l «Q2 03® 5^ 
SN19 4042 


R72aR79 
8 -IOOKa 


DO 


33 _ 

n 

E 

vS iZ 

rj 


R85-100Kfl 


$N20 45^6 

A B T! A B T 


R20 1N4151 
301 a* I 


R SC _ 

^ Cei SNl-10131 

Diaen 02^1 


1r18 MRI® 

JlKn U2K2 


C23-lnFj_ 

MPS2 


n \ 


U «eonL 



.71 


3T4T Sl6lll_ 

5N3 74LS163 

i9 111 rn — 


1R21 * 

>a diviseur 

DIVIDER 


gU)8 gL06 gL07 , 
|16^ |l6pH |16|^ 


I-H 


Ra0oR&4 

BwlOOKa' 


I APRET ELECTRONiCOJE 

Cf PCCUWCWT Nt nuT rrwe cot«»M«io>it wt ^ewtotwr xmx * AvrtowitATiow 


TtItO THAWS fHATiCI 
lAl. OSt }9 T9 
M.C. VtnSARLES 


01 03 05 07 Al A3 


DEUX CENTADE 200 STEPS 


^5V 46 V 


bettme 


VKMric 












1 ADRET ELECT1tO«HQUE 

HI 

DEUX CENTADE 

200 < 

'>TEPS BOARD 

ITVm OCSM ^ ^ 

»T«= 2di06.d4 C 9 

7 0 2 7 

4[7 6 0 0 0 0/ 

* S7ms#/» 
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•0274760000 04 CARTE DEUX CENTADE 


PAGE 


REPERE 

INOEXE 

B -001 
C -001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-006 
-007 
-008 
-009 
-010 
-Oil 
-012 
-013 
-014 
-015 
-016 
-017 
-018 
-019 
-020 
-021 
-022 
-023 
-024 
-025 
-026 
-027 
-028 
-029 
-030 
-031 
-032 
-033 
-034 
-035 
-036 
-037 
-038 
C -039 


REF. ADRET 
PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEWl/PLAN 

SUPPLIER/DRAUING 


C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

e 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

G 

c 

c 

G 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 


c 

G 

c 

e 

G 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

0 

0 

D 


-040 
-041 
-042 
-043 
-044 
-045 
-046 
-047 
-048 
-049 
-050 
-051 
-052 
-001 
-002 
-003 
D -004 
0 -005 
D -006 
D -007 
D -008 
009 
0 -010 
0 -Oil 
D -012 
0 -013 
D -014 
0 -015 
0 -016 
-017 
-018 
-019 
-001 
-002 
-003 
-004 
-006 
-007 
-008 


D 


1431001300 TM 31 MCIG.MALE*CARTE* ■ TH 31 

..----- , 2 5 

■ 0,22Mr«^ 5 
• 33PF 2.5 

■ 1 NF 2,5 
“ 0.22NMF 5 

■ 1 W" 2.5 

■ 0,22MMF 5 


312(K)03300 33PF 2,5 
3150042200 0,221«1F 5 
3120003300 33PF 2,5 
3120021000 1 NF 2.5 
3150042200 0.22fWF 5 
3120021000 1 2.5 
3150042200 0,22»)F 5 


2222 680 10 339 
50V20X 3439050 E224M 
2222 680 10 339 
2222 630 51 102 
50U20Z 3439050 E224M 
2222 630 51 102 
50U20Z 3439050 E224M 


3120012200 220PF 2,5 'N22'2222 680 58 221 
3700100000 4.7MMF/35U 5,08 .. STAND L TAG 
3100600000 i600PF TRAU. 

3150042200 0,22fB1F 5 50U20Z 3439050 E224M 
3700180000 22mF/16U 5.08 ... STAND L TAG 
3120012200 220PF 2.5 'N22'2222 680 58 221 
3233100300 lONF 5.08 lOZ IR0G07 
3150042200 0,22MMF 5 50U20Z 3439050 E224H 
3233100300 lONF 5.08 lOZ IRDG07 
3120013300 330PF 2,5 'N33'2222 680 58 331 
3120013300 330PF 2,5 'N33'2222 680 58 331 
3120012200 220PF 2,5 'N22'2222 680 58 221 
3120013300 330PF 2.5 'N33'2222 680 58 331 
3150042200 0.22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M 
3120011200 120PF 2,5 'N12'2222 680 58 121 


3120021000 1 NF 2,5 
3150042200 0,22mF 5 
3150042200 0,22f1MF 5 
3150042200 O.ZZmF 5 
3150042200 0,22MHF 5 
3120021000 1 NF 2,5 
3150042200 0,22MMF 5 
3150042200 0,22fmF 5 


2222 630 51 102 
50U20Z 3439050 E224M 
50U20X 3439050 E224M 
50U20Z 3439050 E224M 
50U20Z 3439050 E224M 
2222 630 51 102 
50U20Z 3439050 E224M 
50U20Z 3439050 E224M 


w.kw'ww •B.I.W'W J JVVC' 

3700180000 22MMF/i6U 5.08 ... STAND L TAG 
3120003300 33PF 2,5 2222 680 10 339 

3120021000 1 NF ^5 2222 630 51 102 

3700180000 22MMF/16U 5.08 ... STAND L TAG 
3150042200 0,22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M 
3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 

3232470300 4,7NF 5,08 lOZ IRD607 

3234100400 0.1 MMF 5.08 lOZ IRD607 

3700100000 4,7MMF/35U 5,08 .. STAND L TAG 
3100600000 i600PF TRAU. 

3150042200 0,22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M 
3120003300 33PF 2,5 2222 680 10 339 


3120021000 1 NF 2,5 
3120003300 33PF 2.5 
3120021000 1 NF 2.5 
3150042200 0,22W1F 5 
3150042200 0,22W1F 5 
3700180000 22MMF/16U.5.08 
3700180000 22MMF/16U 5.08 . 
3150042200 0,22MMF 5 50U20Z 
3700180000 22MMF/1GU 5,08 . 
3150031000 lONF 5,08 63U 

4500450000 BB 409 - 

4500450000 BB 409 
4500450000 BB 409 
4500450000 BB 409 
4500450000 BB 409 
4500020000 
4500020000 


4500540000 
4500540000 
4500540000 
4500540000 
4500020000 
4500020000 
4500020000 
4500450000 BB 409 
4500450000 BB 409 
4500450000 BB 409 
4500450000 BB 409 
4500450000 BB 409 
5300300100 4,7HMH 
5300320100 G,8MMH 
5300290000 3.9MMH 
5300300100 4,7MMH 
0219720000 00 SaF 
0219720000 00 SELF 
0219720000 00 SELF 


2222 630 51 102 
2222 680 10 339 
2222 630 51 102 
50U20Z 3439050 E224M 
50U20Z 3439050 E224M 
. STAND L TAG 
. STAND L TAG 
3439050 E224M 
. STAND L TAG 
GOX 767 14 

(STANDARD). « BB 

(STANDARD). « BB 

(STANDARD)...... » BB 409 

(STANDARD). » BB 409 

(STANDARD)... « BB 409 

1N415I . « 1N4151 

1N4151 . « 1N4151 


MCIG . TRELEC 

2222 680 10 339 COGECO 
50U20Z 3439050 E224H AUX 
2222 680 10 339 COGECO 
2222 630 51 102 C0(2C0 
50U20Z 3439050 E224M AUX 
2222 630 51 102 COGECO 
50U20Z 3439050 E224M AUX 
220PF 2,5 'N22'2222 680 58 221 CO(XCO 
* 4.7MMF/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 
« lOOOPF PINCH TF318-450E-102GMU MURATA 
0.22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
22W1F/16U 5,08 ... STAND L TAG STC 
220PF 2,5 'N22'2222 680 58 221 COGECO 
lONF 5,08 lOZ IR0607 LCC 

0,22Mt1F 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
lOlF 5,08 lOZ IR0607 LCC 

330PF 2,5 'N33'2222 680 58 331 COGECO 

330PF 2,5 'N33'2222 680 58 331 COGECO 

220PF 2,5 'N22'2222 680 58 221 COGECO 

330PF 2,5 'N33'2222 680 58 331 COGECO 

0 22Wr 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
120PF 2,5 'N12'2222 680 58 121 COGECO 

1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

0,22MHF 5 50U20Z 3439050 E224H AUX 
0,22MHF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
0,22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
0,22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

0,22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
0 22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
22MMF/1GU 5,08 ... STAND L TAG STC 
33PF 2,5 2222 680 10 339 COGECO 

NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

22MMF/1GU 5,08 ... STAND L TAG STC 
0,22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

4,7NF 5,08 lOZ IR0GO7 LCC 

0,1 MMF 5,08 lOZ IRDG07 LCC 

4 7MMF/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 
lOOOPF PINCH TF318-450E-102GMU MURATA 
0,22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
33PF 2,5 2222 680 10 339 COGECO 

2222 630 51 102 COGECO 
2222 680 10 339 COGECO 
2222 630 51 102 COGECO 
50U20Z 3439050 E224H AUX 
50U20Z 3439050 E224M AUX 
■■ . STAND L TAG STC 

. STAND L TAG STC 
3439050 E224M AUX 
. STAND L TAG STC 
GOX 767 14 LCC 

(STANDARD). SIEMENS 

(STANDARD).. SIEfENS 


INF 2,5 
33PF 2.5 
1 NF 2,5 
0.22MMF 5 
0,2ZmF 5 
22MMF/16U 5.08 
22MMF/16U 5.08 
0,22MMF 5 50U20Z 
22MMF/16U 5,08 .. 
lONF 5,08 G3U 
“ 409 
409 


1N62G3 D035 (EX ESM247i24G) * 1N6263 

1N6263 D035 (EX ESM247i24G) ■ 1NG263 

1N62G3 0035 (EX ESM247&24G) « 1N6263 

1NG263 0035 (EX ESM247i246) » 1N6263 

1N415I .. ■ 1N4151 

(STANDARD). ■ BB 409 

(STANDARD). * 88 409 

(STANDARD). ■ BB 409 

(STANDARD). ■ BB 409 

(STANDARD)... « BB 409 


ORE 53838 DEL 
ORE 53842 DEL 
ORE 53836 Oa 
ORE 53838 DEL 

20MMH.(EX 

20MMH .....(EX 
20MMH.(EX 


1025-36' 

1025-40 

1025-34 

1025-36 

530336) 

530336) 

530336) 


4.7MMH 
6.8MMH 
3.9MMH 
4.7MMH 
00 SELF 
00 SELF 


(STANDARD). SIEMENS 

(STANDARD). SIEf€NS 

(STANDARD). SIEMENS 

. FU'ITT' 

FU'ITT' 
RTC 
RTC 
RTC 
RTC 

FU'ITT' 
FU'ITT' 

_ FU'ITT' 

(STANDARD)....SIEMENS 

(STANDARD). SIEMENS 

(STANDARD)...SIEMENS 

(STANDARD).. SIEMENS 

(STANDARD).....SIEMENS 

ORE 53838 DEL 1025-36 OREGA 


(SUBSTIT. 

(SUBSTIT. 

(SUBSTIT. 

(SUBSTIT. 


ESM247A246) 

ESM247i24G) 

ESM247i246) 

ESM247&246) 


ORE 53842 DEL 
ORE 53836 DEL 
ORE 53838 DEL 

20MMH.(EX 

20MMH .....(EX 


00 SELF 20MMH.(EX 


1025-40 OREGA 
1025-34 OREGA 
1025-36 OREGA 
530336) ADRET 
530336) ADRET 
530336) ADRET 


OaEUAN 

DELEUAN 

OaEUAN 

DELEUAN 


QTE 

QTY 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 . 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

I 

1 

I 

1 

I 

1 

1 

1 

I 

1 

t 

1 

I 

1 

i 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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■02747GOOOO 04 CARTE OEUX CENTADE ... 730A • 04 200 STEPS BOARD . 730A D32..C38C97 • 


REPERE 

INOEXE 

-003 
-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-006 
-007 
-008 
-009 
-010 
-Oil 
-012 
-001 
-002 
R -003 
R -004 
-005 
•006 
-007 
-008 
-009 
-010 
-Oil 
-012 
-013 
-014 
-015 
-016 
-017 
-018. 
-019 
-020 
-021 
-022 
-023 
R -024 
R -025 


REF. ADRET 
PART NUHBER 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/ORAUING 


L 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

R 

R 


R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 


00 SELF 20MMH 
BFY 90 


0219720000 00 SaF 20«(1H.(EX 530336) 

4300720000 BFY 90 .. 

4300720000 BFY 90 . • BFY 90 

4300250000 BFR 90 POINT MARRON C.ENTRK ■ BFR 90 INPUT CHECK 

4300600000 MPS 3640 .. ■ MPS 3640 . 

3640 . "MPS 3640 .. 


4300600000 m 
4300150000 UPS 2369 
4300620000 HPS 918 
4300610000 BF 506 
4300620000 MPS 918 
4300720000 BFY 
4300720000 BFY 
4300250000 BFR 90 


2905001000. 

2210004700 

2210014700 

2210014700 

2210014700 

2905001000 

2905004700 

2210016800 

2210013300 

2210031000 

2900012200 

2900022200 

2210031000 

221001100(1 

2210031500 

2210021000 

2500114000 

2210021000 

2210022200 

2500030100 

2210021000 

12210031000 

2210016800 

2210031000 

2210023300 


90 ..... ■ BFY 90 

90 . ■ BFY 90 

POINT MARRON C.ENTREE 


5,08 CC 
5,08 CC 


lOR 5,08 CC 
47R 
470R 
470R 
470R 
lOR 
47R 
680R 
330R 

m 

220R 
2K2 
lOK 
lOOR 
15K 
IKO 
1K40 
IKO 
2K2 
301R 
IKO 
lOK 
G80R 
lOK 
3K3 


5X W(3 
5X N4 
5X N4 
5X N4 
5X N4 
5X NK3 
5X NK3 
5X N4 


(EX 530336) ADRET 

. RTC 

RTC 

BROUN'POINt RTC 

. MOTOROLA 

. MOTOROLA 

.. MOTOROLA 

..MOTOROLA 

.. MOTOROLA 

.. MOTOROLA 

.. RTC 

. RTC 

BFR 90 INPUT CHECK BROUN POINT RTC 


HPS 2369 
MPS 918 
BF 506 
MPS 918 


5,08 CC 
5,08 CC 


5X 

5X 


N4 


5X NK3 
5X W(3 


IX 0,3 U 


IX 0.3 U 


5X 

5X 

5X 

5X 


N4 
N4 
N4 
N4 
SMA207 
5X N4 
5X m 
SMA207 
5X N4 
5X N4 


5X 

5X 

5X 


N4 

N4 

N4 


lOR 5,08 CC 
47R 
470R 
470R 
470R 
lOR 
47R 
680R 
330R 
lOK 
220R 
2K2 
lOK 
lOOR 
15K 
IKO 
1K40 
IKO 
2K2 
301R 
IKO 
lOK 
680R 
lOK 
3K3 


IX 0,3 U 


IX 0,3 U 


5X NK3 SOOCOR 
5X N4 SOUCOR 


5X 

5X 

5X 


N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 


5X ^fl(3 SOUCOR 
5X NK3 SOUCOR; 


5X 

5X 

5X 


N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 


R 

-026 

2210034700 

47K 

5X 

N4 ■ 

47K 

5X 

R 

-027 

|’'221OO347O0 

47K 

5X 

N4 * 

M7K 

5X 

R 

-028 

S2210023300 

3K3 

5X 

N4 • 

3K3 

5X 

R 

-029 

1:2210034700 

47K 

5X 

N4 * 

47K 

5X 

R 

-030 

12210034700 

47K 

5X 

N4 • 

47K 

5X 

R 

-031 

fi210031000 

lOK 

5X 

N4 » 

lOK 

5X 

R 

-032 

^210023300 

3K3 

5X 

N4 * 

3K3 

51 

R 

-033 

2210023300 

3K3 : 

5X 

W » 

3K3 

5X 

R 

-034 

2210013300 

330R 

5X 

N4 " 

330R 

5X 

R 

-035 

2210023300 

3K3 

5X 

N4 • 

3K3 

5X 

R 

-036 

2210014700 

470R 

5X 

N4 ■ 

470R 

5X 

R 

-037 

2210031000 

lOK 

5X 

N4 ■ 

lOK 

5X ■ 

R 

-038 

2210004700 

47R 

5X 

N4 » 

47R 

5X 

R 

-039 

2210015600 

560R 

5X 

N4 » 

5G0R 

5X 

R 

-040 

2210021000 

IKO 

5X 

NM * 

IKO. 

5X 

R 

-041 

2210012200 

220R 

5X 

N4 « 

220R 

5X 

R 

-042 

2210016800 

680R 

5X 

N4 » 

680R 

5X 

R 

-043 

2210016800 

G80R 

5X 

NM » 

680R 

5X 

R 

-044 

2210013300 

330R 

5X 

N4 » 

330R 

5X 

R 

-045 

2210013900 

390R 

5X 

N4; » 

390R 

5X 

R 

-046 

2210021500 

1K5 

5X 

N4 * 

1K5 

5X 

R 

-047 

2210011200 

120R 

5X 

NH ■ 

120R 

5X 

R 

-048 

2210021000 

IKO 

5X 

N4 ■ 

IKO 

5X 

R 

-049 

2210022200 

2K2 

5X 

N4 » 

2K2 

5X 

R 

-050 

2210031000 

lOK 

5X 

N4 ■ 

lOK 

5i 

R 

-051 

2210016800 

G80R 

5X 

N4 » 

G80R 

- 5X 

R 

-052 

2210013300 

330R 

5X 

N4 ■ 

330R 

5X 

R 

-053 

2210022200 

2K2 

5X 

N4 » 

2K2 

5X 

R 

-054 

2210014700 

470R 

5X 

N4 * 

470R 

5X 

R 

-055 

2210013300 

330R 

5X 

N4 • 

330R 

5X 

R 

-056 

2210023300 

3K3 

5X 

NH ■ 

3K3 

5X 

R 

-057 

221001G800 

680R 

5X 

N4 « 

G80R 

5X 

R 

-058 

2210021000 

IKO 

5X 

N4 * 

IKO 

5X 

R 

-059 

2210031000 

lOK 

5X 

NH * 

lOK 

5X 

R 

-060 

2210013300 

330R 

5X 

N4 * 

330R 

5X 

R 

-061 

2900012200 

220R 

5X NK3 ■ 

220R 

5X 

R 

-062 

2905004700 

47R 5,08 CC 

5X NK3 * 

H7R 5.08 CC 

5X 

R 

-063 

2210014700 

470R 

5X 

NH « 

470R 

5X 

R 

-064 

2905001000 

lOR 5,08 CC 

5X NK3 » 

lOR 5,08 CC 

5X 

R 

-065 

2905014700 

470R 5,08 CC 

5X NK3 ■ 

H70R 5,08 CC 

5X 

R 

•066 

2210014700 

470R 

5X 

N4 * 

H70R 

5X 


5X M(3 SOUCOR 
5X NK3 SOUCOR 
5X N4 SOUCOR 
51 N4 SOUCOR 
5X N4 SOUCOR 
5X N4 SOUCOR 
SMA207 ORALORIC 
5X N4 SOUCOR 
5X N4 SOUCOR 
SMA207 ORALORIC 
5X N4 SOUCOR 
5X N4 SOUCOR 
5X N4 SOUCOR 
5X N4 SOUCOR 
5X N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR^ 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR. 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
NH SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 


N4 SOUCOR 


8 

QTE 

QTY 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 


NM SOUCOR 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



























12.86 


REPERE 

INOEXE 

R -067 
R -068 
R -069 
R -070 
R -071 
R -072 
R -073 
R -074 
R -075 
R -076 
R -077 
R -078 
R -079 
R -080 
R -081 
R -082 
R -083 
R -084 
R -085 
R -086 
SN -001 
SN -002 
SN -003 
SN -004 
SN -005 
SN -006 
SN -007 
SN -008 
SN -009 
SN -010 

SN -on 

SN -012 
SN -013 
SN -014 
SN -015 
SN -016 
SN -017 
SN -018 
SN -019 
SN -020 
T -001 
T -002 
T -003 
T -004 
T -005 
Z1 
Z1 
Z1 
Z4 
ZG 
Z6 
Z8 
Z8 
Z8 


■0274760000 04 CARTE OEUX CENTADE ... 730A ■ 04 200 STEPS BOARD ...... 730A 092.C98C97 ■ 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa q 


REF. ADRET 
PART NW1BER 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/ORAUING 


2905014700 

470R 

5,08 

CC 

5X NK3 

m 

470R 

5,08 

CC 

5X 

NK3 SOUCOR 

2210014700 

470R 



5Z N4 

m 

470R 



5X 

N4 SOUC(» 

2905013300 

330R 

5,08 

CC 

5Z NK3 

m 

330R 

5,08 

CC 

5X 

NK3 SOUCOR 

2905001000 

lOR 

5,08 

CC 

5Z NK 3 

m 

lOR 

5,08 

CC 

5X 

M(3 SOUCOR 

2905004700 

47R 

5,08 

CC 

5Z 1^3 

m 

47R 

5,08 

CC 

5X 

M(3 SOUCOR 

2905041000 

lOOK 

5,08 

CC 

SI NK3 

m 

lOOK 

5,08 

CC 

5X 

NK3 SOUCOR 

2905041000 

lOOK 

5,08 

CC 

5X NK3 

m 

lOOK 

5,08 

CC 

5X 

NK3 SOUCOR 

2905041000 

lOOK 

5,08 

CC 

5Z NK3 

m 

lOOK 

5,08 

CC 

5X 

m SOUCOR 

2905041000 

lOOK 

5,08 

CC 

5X NK3 

m 

lOOK 

5,08 

CC 

5X 

r«3 SOUCOR 

2210041000 

lOOK 



5X N4 

m 

lOOK 



5Z 

N4 SOUCOR 

2210041000 

lOOK 



5X N4 

X 

lOOK 



5X 

N4 SOUCOR 

2905041000 

lOOK 

5,08 

CC 

5X NK3 

X 

TOOK 

5,08 

CC 

5X 

NK3 SOUCOR 

2905041000 

lOOK 

5,08 

CC 

5X NK3 

X 

lOOK 

5,08 

CC 

5X 

NK3 SOUCOR 

2905041000 

lOOK 

5,08 

CC 

5X NK3 

X 

lOOK 

5,08 

CC 

5X 

M(3 SOUCOR 

2905041000 

lOOK 

5,08 

CC 

5X NK3 

X 

lOOK 

5,08 

CC 

5X 

NK3 SOUCOR 

2905041000 

lOOK 

5,08 

CC 

5X NK3 

K 

lOOK 

5,08 

CC 

5X 

NK3 SOUCOR 

2905041000 

lOOK 

5,08 

CC 

5X NK3 

X 

lOOK 

5,08 

CC 

5X 

NK3 SOUCOR 

2905041000 

lOOK 

5,08 

CC 

5X NK3 

X 

lOOK 

5,08 

CC 

5X 

NK3 SOUCOR 

2210041000 

lOOK 



5X N4 

K 

lOOK 



5X 

N4 SOUCOR 

2210011000 

lOOR 



5X N4 

X 

lOOR 



5X 

N4 SOUCOR 


C 374 N 
163 N 3 
3 . 
3 . 


4101013100 MC 10131 P . 

4200360000 TL 072 CP . 

4157416300 SN 74 LS 163 N 3 . 

4150740000 SN 74 LS 00 N 3 .. 

4157410700 SN 74 LS 107 AN 3 

4200320000 LF 356 N B+ . 

4157410700 SN 74 LS 107 AN 3 

4150740000 SN 74 LS 00 N 3 .. 

4150740000 SN 74 LS 00 N 3 .. 

4150740000 SN 74 LS 00 N 3 .. 

4100864700 SP 8647 8 . 

4150748500 SN 74 LS 85 N 3 
4167437400 C-MOS 74 
4157416300 SN 74 LS 

4150748300 SN 74 LS 83 N 

4150740000 SN 74 LS 00 N 

4157416300 SN 74 LS 163 N 3 
4150748300 SN 74 LS 83 N 3 . 

4160404200 C-MOS 4042 . 

4160455600 C-MOS 4556 . 

0219600000 01 FlOO (lOXlO) 0,8X5,5 SPIRES 

0219140000 02 BOUTON H20 - 

0219140000 02 BOUTON H20 
0219140000 02 BOUTON H20 
0219600000 01 FlOO (10X10) 

1100600000 FIL CUIURE EMAIL SOUD; 60/100E 

1274760400 Cl OEUX CENTADE . 730A 

1400109900 POINT TEST . 

4900300000 20 SUPPORT C.I. DIL J23-5020 
6130110500 LAD 2,5X 5 CYLINORIQUE FENDUE 
6400260000 PLOT LAITON ETAfC PC12,7 ..... 
8100980000 PlNCE ASSEMBLAGE BAQUET 0.5MM 
8108010100 BOITIER FERME ETAME .... 740A 
8108071000 FROTTEUR CONTACT MASSE'2' 740A 


C 374 N 
163 N 3 
3 . 
3 . 


3+3X3+3 SPIRES 
3+3X3+3 SPIRES 
3+3X3+3 SPIRES 
0,8X5,5 SPIRES 


MC 10131 P . 

TL 072 CP . 

SN 74 LS 163 N 3 . 

SN 74 LS (W N 3 ., 

SN 74 LS 107 AN 3 
LF 356 N B+ ...... 

SN 74 LS 107 AN 3 
SN 74 LS 00 N 3 .. 

SN 74 LS 00 N 3 .. 

SN 74 LS 00 N 3 .. 

SP 8647 B . 

SN 74 LS 85 N 3 .. 

C-MOS 74 
SN 74 LS 
SN 74 LS 83 N 
SN 74 LS 00 N 

SN 74 LS 163 N 3 . 

SN 74 LS 83 N 3 .. 

C-MOS 4042 .. 

C-MOS 4556 . 

01 FlOO (10X10) 0.8X5,5 TURNS. 
02 BUTTON H20 3+3X3+3 TURNS. 

02 BUTTON H20 3+3X3+3 TURNS. 

02 BUTTON H20 3+3X3+3 TURNS. 

01 FlOO (10X10) 0.8X5,5 TURNS. 

THREAD GO/IOOE . 

200 STEPS PC . 730A 

TEST POINT ... 

20 CONNECTOR P.C. DIL J23-5020 
LAD 2.5 X 5 CYLINDER SLOT .... 
CONTACT TINNED BRASS PC12.7 .. 
0.5MM MODULE ASSEMBLING CLIP . 

TINNED CLOSED BOX. 740A 

GROUND CONTACT UIPER '2' 740A 


MOTOROLA 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

NS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

PLESSEY 

TEXAS 

NS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

RTC 

RTC 

Z94 FlOO.6 

Z94 BH20.12 

Z94 BH20.12 

Z94 BH20.12 

Z94 FlOO..6 

ELECTROFIL 

D99747G.TM 

C940850 

JERMYN 

SAGIC 

FONDEX 

F941091 

-937108010100 


QTE 

QTY 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

10 

1 

8 

2 

8 

2 

2 
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ASSERVISSEMENT 
IQSCILLAT. 396/574MHZ 
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396/574MHZ 
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■027H770000 05 CARTE ASS. MENT HOO/580 730A " 05 400/580 PHASE-LOCK OSC 730A H92 .j^X38C97 « 


REPERE 

INOEXE 

B 

•001 

B 

•002 

C 

•001 

C 

•002 

C 

•003 

C 

■004 

C 

-005 

C 

-006 

C 

-007 

C 

-008 

c 

-009 

c 

-010 

c 

-Oil 

c 

-012 

c 

-015 

c 

-016 

c 

-017 

G 

-018 

C 

-019 

C 

-020 

C 

-021 

c 

-022 

c 

-023 

c 

-024 

c 

-025 

c 

-026 

e 

-027 

c 

-028 

c 

-029 

c 

-030 

c 

-031 

e 

-032 

c 

-033 

c 

-034 

c 

-035 

c 

-036 

0 

-001 

D 

-002 

0 

-003 

D 

-004 

D 

-005 

D 

-006 

0 

-007 

0 

•008 

0 

-009 

L 

-001 

L 

-002 

L 

-003 

P 

-001 

P 

-002 

0 

■001 

Q 

-002 

Q 

-003 

Q 

-004 

0 

-005 

Q 

-006 

Q 

-007 

Q 

-008 

0 

-009 

R 

-001 

R 

-002 

R 

-003 

R 

-004 

R 

-005 

R 

-006 

R 

-007 

R 

-008 

R 

-009 

R 

-010 

R 

-on 

R 

-012 

R 

-013 

R 

-014 

R 

-015 

R 

-016 

R 

-017 

R 

-018 


REF. ADRET DESCRIPTION 

PART NUMBER 

1431001300 TM 31 HCIG .MALE"CARTE" ' 

1400215600 KMUll EM8ASE COUDEE FIXAT.PANN > 
3233G80200 68NF 5,08 lOI IR0GO7 ' 

3150042200 0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224M ’ 

3120021000 1 NF 2.5 2222 G30 51 102 ' 

3120021000 1 NF 2.5 2222 G30 51 102 ' 

3232100300 INF 5,08 63U IR0607 ‘ 

3233220300 22NF 5,08 lOX IRD607 ' 

3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M ’ 

370O1GOO0O 10MMF/25U 5,08 ... STAND L TAG ' 
3150031000 lONF 5,08 63U GOX 767 14 ‘ 

3120011200 120PF 2,5 'N12'2222 G80 58 121 ^ 
3700160000 10MMF/25U 5,08 ... STAND L TAG 
3150042200 0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224M 
3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 

3150031000 lONF 5.08 G3U GOX 767 14 

3700160000 10MMF/25U 5.08 ... STAND L TAG 
3700160000 10MMF/25U 5,08 ... STAND L TAG 
3120021000 1 NF 2.5 2222 630 51 102 

3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 

3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 

3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 

3120094700 4,7PF 2.5 2222 680 09 478 

3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 

3700160000 10MHF/25U 5,08 ... STAND L TAG 
3700160000 10MMF/25U 5,08 ... STAND L TAG 
3700160000 lOMMF/250 5,08 ... STAND L TAG 
3700160000 10MMF/25U 5,08 ... STAND L TAG 
3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M 
3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 

3120021000 1 NF 2.5 2222 630 51 102 

3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M 
3700160000 lOMMF/250 5,08 ... STAND L TAG 
lONF 5,08 63U GOX 767 14 

lONF 5.08 63U GOX 767 14 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSElffi/PLAN 

SUPPLIER/DRAUING 


lONF 5.08 
1 N 4448 
1 N 4448 
1 N 4448 
1N4151 .. 
1N4151 ., 
1N4151 ., 
1N4151 . 
1N4151 
1N4151 


63U 


GOX 767 14 


3150031000 
3150031000 
3150031000 
4500310000 
4500310000 
4500310000 
4500020000 
4500020000 
4500020000 
4500020000 
4500020000 

4500020000 _._ 

0219720000 00 SELF 20MMH (EX 530336) 

0219720000 00 SELF 20MMH (EX 530336) 

0219720000 00 SELF 20MMH .....(EX 530336) 

2133100000 lOK 3/4' 15T CERMET 43 P 

2133100000 lOK 3/4' 15T CERMET 43 P 

4300110000 BC5G0C /41GC/415C/559C(BC214C) 


TM 31 MCIG .TRELEC 

KMUllBENDED SOCKET PAN. ANCHOR RADIALL 
G8NF 5,08 lOX IRDG07 LCC 

0,22Mrff 5 50U20X 3439050 E224N AUX 
1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

INF 5,08 63U IRD607 LCC 

22NF 5.08 lOX . IR0607 LCC 

0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
10MMF/25U 5,08 ... STAND L TAG STC 
lONF 5,08 G3U GOX 767 14 LCC 

120PF 2,5 'N12'2222 680 58 121 COGECO 
10MMF/2§U 5,08 ... STAND L TAG STC 
^ 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

lONF 5,08 63U GOX 767 14 LCC 

-- “ " ... STAND L TAG STC 

... STAND L TAG STC 
2222 630 51 102 COGECO 
2222 630 51 102 COGECO 
2222 630 51 102 COGECO 
2222 630 51 102 COGECO 
2222 680 09 478 COGECO 
2222 630 51 102 COGECO 
... STAND L TAG STC 
STAND L TAG STC 

STAND L TAG STC 

..wv. ... STAND L TAG STC 

56u20X 3439050 E224M AUX 

2222 630 51 102 COGECO 
2222 630 51 102 COGECO 
50U20X 3439050 E224M AUX 
5,08 ... STAND L TAG STC 

G3U GOX 767 14 LCC 

63U GOX 767 14 LCC 

G3U GOX 767 14 LCC 

N 4448 . ITT 

N 4448 . ITT 


10MMF/25U 5,08 
10MMF/25U 5,08 
1 NF 2,5 
1 NF 2.5 
1 NF 2.5 
1 NF 2.5 
4.7PF 2.5 
1 NF 2,5 
10MMF/2SU 5.08 
10MMF/25U 5,08 
10MMF/25U 
10MMF/25U 
0.22MMF 5 
1 NF 2.5 
1 NF 2.5 
0,22MMF 5 
10MMF/25U 
lONF 5,08 
lONF 5,08 
lONF 5,08 

1 .. 

1 


5.08 

5,08 


1 N 4448 ....ITT 

1N4151 .FU'nr 

1N4151. 

1N4151 ..FU'ITT 

1NH151 ..FU'HT 

1N4151 .FU ITT 

1N4151 . FU'ITT' 

00 SELF 20MMH .(EX 530336) ADRET 

00 SELF 20MMH.(EX 530336) ADRET 

00 SELF 20MMH .....(EX 530336) ADRET 

lOK 3/4' 15T CERMET 43 P SPECTROL 

lOK 3/4- 15T CERMET 43 P SPECTROL 

BC560C /413C/415C/559C(BC214C) RTC 


4^0 MOOO MPS 2369 .... .. . » MPS 2369 .MOTOROLA 


4300110000 BC5G0C /416C/415C/559C(BC214C) 
4300190000 BC550C /414C/413C/549C(BC184C) 


BC560C /413C/415C/559C(BC214C) RTC 
BC550C /414C/413C/549C(BC184C) RTC 


4300iS MPS 2369 . - MPS 2369 MOTOROLA 

4300600000 MPS 3640 .. * MPS 3640 ... 

4300600000 MPS 3640 . ‘ MPS 3640 HOT^OLA 

4300150000 MPS 2369 • ! MPS 2369 A 


4300310000 0FQ 22-S REMPLACE 0N543 


-019 

-020 


2905034700 

2905041000 

2210011000 

2210041000 

2210023900 

2210031000 

2210031000 

2905034700 

2210031000 

2210026800 

2210032200 

2210041000 

2210031200 

2210031200 

2210022200 

2210022200 

2210031000 

2210031000 

2210011000 

2210011000 


47K 

lOOK 

lOOR 

iOOK 

3K3 

lOK 

lOK 

47K 

lOK 

6K8 

22K 

lOOK 

12K 

12K 

2K2 

2K2 

lOK 

lOK 

lOOR 

lOOR 


5,08 CC 
5,08 CC 


5,08 CC 


5X NK3 
5X NK3 
5X NH 


BFO 22-S SUBSTITUTE TO 0N543 RTC 


5,08 CC 
5.08 CC 


5X 

5X 

5X 

5X 


N4 

N4 

NH 

N4 


5X NK3 
5X NH 


5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5Z 


N4 

N4 

N4 

N4 

NH 

NH 

NH 

NH 

NH 

NH 

NH 


47K 
lOOK 
lOOR 
lOOK 
3K9 
lOK 
lOK 

H7K 5,08 CC 
lOK 
6K8 
22K 
lOOK 
12K 
12K 
2K2 
2K2 • 
lOK 
lOK 
lOOR 
lOOR 


5Z 

5X 

5X 

5X 


5Z NK3 SOUCOR 
5X NK3 SOUCOR 
5X NH SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
NH SOUCOR 
NH SOUCOR 
5X NK3 SOUCOR 
5X NH SOUCOR 
NH SOUCOR 
NH SOUCOR 
NH SOUCOR 
NH SOUCOR 
NH SOUCOR 
NH SOUCOR 
NH SOUCOR 
NH SOUCOR 
NH SOUCOR 
NH SOUCOR 
NH SOUCOR 


5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5Z 


PAGE 

10 

QTE 

QTY 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

'1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

I 

I 

1 

1 

1 

I 

I 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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REPERE 

INDEXE 

R -021 
R -022 
R -023 
R -024 
R -025 
R -026 
R -027 
R -028 
R -029 
R -030 
R -031 
R -032 
R -033 
R -034 
R -035 
R -036 
R -037 
R -038 
R -042 
R -044 
R -045 
R -046 
R -047 


R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 


REF. AORET 
PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


-048 
-049 
•050 
-051 
-052 
-053 
-054 
-055 
-056 
-057 
-058 
-059 
-060 
R -061 
R -062 
R -063 
iR -064 
IR -065 
iR -066 
! R -067 
%R -068 
R -069 
R -070 
R -071 
R -072 
R -073 
SN -001 
SN -002 
SN -003 
SN -004 
SN -005 
SN -006 
SN -007 
SN -008 
SN -009 
SN -010 
SN -Oil 
SN -012 
SN -013 
SN -014 
SN -015 
SN -016 
SN -018 
SN -019 

T -001 

ZO 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z4 

Z4 


2210031500 

2210022200 

2210022200 

2210031000 

2210011000 

2210011000 

22IOO21OOO 

2905016800 

2905005100 

2210021000 

2210012700 

2210012700 

2210022200 

2210014700 

2905031500 

2905031500 

2905008200 

2210005100 

2210012700 

2210031000 

2210021000 

2210014700 

2210021200 

2905003300 

2905004700 

2905016800 

2210005100 

2905001500 

2905003900 

2210041000 

221OO41O0O 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2905033300 

2210031000 

2210041000 

2210041000 

2210011000 

2210021000 

2210021000 

4160406600 


5.08 CC 
5,08 CC 


5,08 CC 
5,08 CC 
5,08 CC 


15K 
2K2 
2K2 
lOK 
lOOR 
lOOR 
IKO 
680R 
51R 
IKO 
270R 
270R 
2K2 
470R 
15K 
15K 
82R 
51R 
27GR 
lOK 
IKO 
470R 
1K2 
33R 
47R 
680R 
51R 
15R 
39R 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
33K 
lOK 
lOOK 
lOOK 
lOOR 
IKO 
IKO 

C-MOS 4066 
4200360000 TL 072 CP . 
4160452800 C-MOS 4528 
4160452000 C-MOS 4520 
4160401300 C-MOS 4013 
4200320000 LF 356 N B+ 
4160400100 C-MOS 4001 


SI 

51 

51 

51 

51 

51 

51 


N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 


51 NK3 
51 NK3 


51 

51 

51 

51 

51 


N4 » 
N4 • 
N4 » 
N4 • 
N4 • 
51 NK3 » 
51 NK3 * 
51 NK3 • 
51 N4 • 
51 N4 • 
51 N4 ■ 


5,08 CC 
5,08 CC 
5,08 CC 

5.08 CC 
5,08 CC 


51 

51 

51 


N4 • 
N4 • 
N4 ■ 
51 NK3 • 
51 NK3 ■ 
51 NK3 • 
51 N4 » 
51 NK3 • 
51 NK3 • 


5,08 CC 


51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 


N4 » 
N4 • 
N4 • 
N4 • 
N4 • 
N4 • 
N4 • 
NH • 
N4 ■ 
'N4 • 
N4 » 
N4 • 
N4 » 


51 NK3 


51 

51 

51 

51 

51 

51 


N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 


i5K 
2K2 
2K2 
lOK 
lOOR 
lOOR 
IKO 
680R 
51R 
IKO 
270R 
270R 
2K2 
470R 
15K 
15K 
82R 
51R 
270R 
lOK 
IKO 
470R 
1K2 
33R 
47R 
680R 
51R 
15R 
39R 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
33K 
lOK 
lOOK 
lOOK 
lOOR 
IKO 
IKO 


5.08 CC 
5,08 CC 


5,08 CC 
5,08 CC 
5,08 CC 


5.08 CC 
5,08 CC 
5,08 CC 

5,08 CC 
5.08 CC 


5,08 CC 


FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/DRAUIN6 

NH SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 


51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 

51 NK3 SOUCOR 
51 NK3 SOUCOR 


N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
SOUCOR 


51 
51 
51 
51 

51 N4 SOUCOR 
51 NK3 SOUCOR 
51 NK3 SOUCOR 
51 NK3 SOUCOR 


N4 


NH SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 


51 
51 
51 
51 
51 

51 N4 SOUCOR 
51 NK3 SOUCOR 
51 NK3 SOUCOR 
51 NK3 SOUCOR 
51 N4 SOUCOR 
51 NK3 SOUCOR 
51 NK3 SOUCOR 


51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 


N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
NH SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 


51 NK3 SOUCOR 
51 N4 SOUCOR 


51 

51 

51 

51 

51 


N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 


4157419600 SN 74 LS 
4157410700 SN 74 LS 


196 N 3 .. 

107 AN 3 . 

4150742000 SN 74 LS 20 N 3.. 

4157419600 SN 74 LS 196 N 3 .. 

4157419600 SN 74 LS 196 N 3... 

4150748500 SN 74 LS 85 N 3 .. 

4150748500 SN 74 LS 85 N 3 . 

4167437400 C-MOS 74 G 374 N .. ■ C-MOS 74 

4160455600 C-MOS 4556 . * 

4100066400 U6648 'OIUISEUR 64'. ■ 

42OO36OOO0 TL 072 CP .. » 

0219140000 02 BOUTON H20 3+3X3+3 SPIRES ■ 

0204880000 OO COAX '25rL390 - 730A * 

1100530000 FIL.NU.ETAME.6/10 .. • 

1274771100 Cl ASSERUISSEMENT 400/580 730A » 

1300900000 PASSE FIL . REF 8-3-5-2 • 

1400109900 POINT TEST ..... * 

1400225500 EMBASE COAXIALE ‘TEST' TR 540 • 
1400225600 EMBOUT KX22A'PARALL' 22205-110 ■ 

1402023800 SHUNT ..REF:142-270-l » 

1403023700 BARRETTE . SBU3 2,54 L14 • 

4900120000 14 SIPPORT C.I. OIL J23-5014 ■ 
4900300000 20 SUPPORT C.I. DIL J23-5020 ■ 


PAGE 

11 

QTE 

QTY 


C-MOS 4066 .. RTC 

TL 072 CP ...... TEXAS 

C-MOS 4528 .. . RTC 

C-MOS 4520 . RTC 

C-MOS 4013. ..RTC 

LF 356 N B+ .... NS 

C-MOS 4001 . -RTC 

SN 74 LS 196 N 3 .. TEXAS 

SN 74 LS 107 AN 3 . TEXAS 

SN 74 LS 20 N 3 . ...TEXAS 

SN 74 LS 196 N 3 .. TEXAS 

SN 74 LS 196 N 3 .. TEXAS 

SN 74 LS 85 N 3 .. TEXAS 

SN 74 LS 85 N 3. TEXAS 

C-MOS 74 e 374 N ...: NS 

C-MOS 4556 ...RTC 

U6G4B 'OIUIDER 64'... TELEFUNKEN 

TL 072 CP... TEXAS 

02 BUTTON H20 3+3X3+3 TURNS. Z94 BH20..... 12 

00 COAX ■25rL390 .. 730A A94.. 

TINNED BARE THREAD 6/10 ...... ELECTROFIL 

Cl ASSERUISSEMENT M997477-TM 

FEED-THROUGH SLEEU.REF 8-3-5-2 FAISANT 

TEST POINT ...C940850 

TEST POINT HF.. TR 540 TRELEC(A932998) 

CAP KX22A 'PARALL' 22205-110 ATI 
SHUNT ......... REF:142-270-l AMP 

SMALL BAR ...... SBU3 2.54 L14 SOOISTREL 

14 CONNECTOR P.C. OIL J23-501H JERHYN 
20 CONNECTOR P.C. OlL J23-5020 JERMYN 


1 ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 - 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 
1 

.1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
4 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
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REPERE 

INOEXE 


REF. ADRET 
PART NUHBER 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/DRAUING 


GTHO12OG00 TC M2 X G U NFE27-115-4,6 INOX ■ TC M2 X 6 U NFE27-115-4 6 INOX M 
00 30000 OEILLET LAITON':...........r 2070 ■ FIXING EYELET BRASS .. N« 2070 f m 


B400530000 OEILLET LAITON.^ N'' ^u/u 

0280081117 COUUERCLE ASSERUISSEMENT 730A 
8^8020100 BARRETTE FIXAT. CARTE(M2) 740A 
8108071000 FROTTEUR CONTACT MASSE 2 740A 


PHASE-LOCK COl£R . 730A A94. 

(H2) BOARD ANCHOR BAR ... 740A B94. 
GROUND CONTACT UIPER '2' 740A 
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REPERE REF. ADRET DESCRIPTION FOURNISSEUR/PLAN QTE 

INDEXE PART NUMBER PART DESCRIPTION SUPPLIER/DRAUING OTY 



B -001 1431001300 TM 31 MCIG .MALE»CARTE» 

B -002 1400215600 KMUll EMBASE COUDEE FIXAT.PANN 
B -003 1400215600 KMUll EMBASE COUDEE FIXAT.PANN 
B -004 1400215600 KMUll EMBASE COUDEE FIXAT.PANN 
C -001 3150042200 0,22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M 
C -002 3700160000 10MMF/25U 5,08 ..; STAND L TAG 
C -005 3150042200 0,22ffl1F 5 500201 3439050 E224M 
C -006 3120094700 4.7PF 2.5 2222 680 09 478 
C -007 3120021000 1 NF 2.5 2222 630 51 102 
C -008 3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224H 
C -009 3120021000 1 NF 2.5 2222 630 51 102 
C -010 3150042200 0,22MMF 5 500202 3439050 E224M 
C -Oil 3120021000 1 NF 2.5 2222 630 51 102 
C -012 3120001000 lOPF 2.5 'F' 2222 680 10 109 
C -013 3120003900 39PF 2,5 2222 680 10 399 
C -014 3600120000 4/20 PF ....REF COlO 808 23209 
C -015 3810012200 CHIPS 220PF 102 63U SNPB CEC2E 
C -017 3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M 
C -018 3700160000 10MMF/25U 5,08 ... STAND L TAG 
C -019 3120001200 12PF 2,5 'G' 2222 680 10 129 
C -020 3120002200 22PF 2.5 'K' 2222 680 10 229 
C -021 3120021000 1 NF 2.5 2222 630 51 102 
C -022 3150042200 0,22MMF 5 50U202 3439050 E224M 
C -023 3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 
C -024 3120096800 6.8PF 2.5'0' 2222 680 09 688 
C -025 3810021000 CHIPS 1 NF 102 63U SNPB CEC 2E 
C -026 3700160000 10MMF/25U 5,08 ... STAND L TAG 
C -027 3120021000 1 NF 2.5 2222 630 51 102 
C -028 3120096800 6,8PF 2,5'0' 2222 680 09 688 
C -029 3150031000 lONF 5,08 63U GOX 767 14 
C -030 3810021000 CHIPS 1 NF 102 63U SNPB CEC 2E 
C -031 3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 
C -032 3120011200 i20PF 2,5 'N12'2222 680 58 121 
C -034 3120011200 120PF 2,5 'N12'2222 680 58 121 
C -035 3301100000 lOOOPF 7.6 22 250U ... 59SP 
C -038 3150042200 0,22MMF 5 50U202 3439050 E224M 
C .-039 3233470300 47NF 5,08 102 IRD607 
C >040 3150042200 0,22MMF 5 50U202 3439050 E224M 
C -042 3700160000 10MMF/25U 5,08 ... STAND L TAG 
C -043 3301196000 19G0PF 7,62 22 250U ... 59SP 
C -044 3120013300 330PF 2,5 'N33'2222 680 58 331 
C .-045 3700160000 10MMF/25U 5,08 ... STAND L TAG 
C -046 3150042200 0,22HMF 5 50U202 3439050 E224M 
C -047 3120021000 1 NF 2.5 2222 630 51 102 
C -048 3120021000 1 NF 2,5 222263051102 
C -049 3150042200 0,22MMF 5 50U202 3439050 E224M 
C -050 3120098200 8,2PF 2,5'E' 2222 680 09 828 
C -051 3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 
C -052 3120021000 1 NF 2.5 2222 630 51 102 
C -053 3120021000 INF 2,5 2222 630 51 102 
C -054 3120021000 1 NF 2.5 2222 630 51 102 
C -055 3120094700 H,7PF 2,5 2222 680 09 478 
C -056 3120021000 1 NF 2.5 222263051102 
C -057 3120021000 1 NF 2.5 2222 630 51 102 
C -058 3120021000 1 NF 2.5 222263051102 
C -059 3120094700 4,7PF 2.5 222268009478 
C -060 3120011000 lOOPF 2.5 'NIO'2222 680 58 101 
C -061 3120011000 lOOPF 2.5 'NIO'2222 680 58 101 
C -062 3120011000 lOOPF 2.5 'NIO'2222 680 58 101 
C -063 3120021000 1 NF 2.5 2222 630 51 102 
C -064 3120094700 4,7PF 2.5 2222 680 09 478 
C -065 3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 
C -066 3120011000 lOOPF 2.5 'NIO'2222 680 58 101 
C -067 3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 
C -068 3700160000 10MMF/25U 5,08 ... STAND L TAG 
C -069 3810021000 CHIPS 1 NF 102 630 SNPB CEC 2E 
C -070 3233470300 47NF 5,08 102 IRD607 
C -071 3301100000 lOOOPF 7.6 22 2500 ... 59SP 
C -072 3700100000 4,7MMF/350 5,08 .. STAND L TAG 
C -073 3120021000 1 NF 2.5 222263051102 
C -074 3120021000 1 NF 2.5 222263051102 
C -075 3120094700 4,7PF 2.5 2222 680 09 478 
C -076 3120021000 1 NF 2.5 2222 630 51 102 
C -077 3700160000 lOMMF/250 5,08 ... STAND L TAG 
C -079 3700160000 lOMMF/250 5,08 ... STAND L TAG 
C -080 3120013300 330PF 2,5 'N33'2222 680 58 331 
C -081 3120093900 3.9PF 2.5'A' 2222 680 09 398 
C -082 3120001000 lOPF 2,5 'F' 2222 680 10 109 
C -083 3120094700 4.7PF 2,5 222268009478 


■ TM 31 MCIG . TRELEC 

“ KMOllBENDED SOCKET PAN. ANCHOR RADIALL 

• KMOllBENDED SOCKET PAN. ANCHOR RADIALL 

■ KMOllBENDED SOCKET PAN. ANCHOR RADIALL 
» 0.22MMF 5 500202 3439050 E224M AOX 

• lOMMF/250 5,08 ... STAND L TAG STC 

■ 0,22HMF 5 500202 3439050 E224M AOX 

■ 4,7PF 2,5 . 2222 680 09 478 COGECG 

“ 1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

• 0,22MMF 5 500202 3439050 E224M AOX 

“ 1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

■ 0,22MMF 5 500202 3439050 E224M AOX 

■ 1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

• lOPF 2.5 'F' 2222 680 10 109 COGECO 

■ 39PF 2.5 2222 680 10 399 COGECO 

■ 4/20 PF ....REF COlO 808 23209 RTC(COIO) 

• CHIPS 220PF 102 630 SNPB CEC2E EUROFARAD 

■ 0.22MMF 5 500202 3439050 E224M AOX 

» lOMMF/250 5,08 ... STAND L TAG STC 

“ 12PF 2.5 'G' 2222 680 10 129 COGECO 

■ 22PF 2,5 'K' 2222 680 10 229 COGECO 

» 1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

■ 0.22MMF 5 500202 3439050 E224M AOX 

• 1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

» G.8PF 2,5'D' 2222 680 09 688 COGECO 

■ CHIPS 1 NF 102 630 SNPB CEC 2E EUROFARAD 

• lOMMF/250 5,08 ... STAND L TAG STC 

• 1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

■ 6.8PF 2.5'D' 2222 680 09 688 COGECO 

« lONF 5,08 630 GOX 767 14 LCC 

» CHIPS 1 NF 102 630 SNPB CEC 2E EUROFARAD 

■ 1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

• 120PF 2.5 'N12'2222 680 58 121 COGECO 

■ 120PF 2.5 'N12'2222 680 58 121 COGECO 

■ lOOOPF 7,6 22 2500 ... 59SP GAM 

■ 0,22MMF 5 500202 3439050 E224M AOX 

■ 47NF 5.08 102 IR0607 LCC 

• 0,22MMF 5 500202 3439050 E224M AOX 
» lOMMF/250 5,08 ... STAND L TAG STC 
« 1960PF 7,62 22 2500 ... 59SP GAM 

• 330PF 2.5 'N33'2222 680 58 331 COGECO 

• lOMMF/250 5,08 ... STAND L TAG STC 

• 0.22MMF 5 500202 3439050 E224M AOX 

» 1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

» 1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

• 0.22MMF 5 500202 3439050 E224M AOX 

» 8,2PF 2,5-E' 2222 680 09 828 COGECO 

» 1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

• 1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

» 1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

• 1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

• 4,7PF 2.5 2222 680 09 478 COGECO 

• 1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

» 1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

• 1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

• 4,7PF 2,5 2222 680 09 478 COGECO 

■ lOOPF 2.5 'NIO'2222 680 58 101 COGECO 

» lOOPF 2.5 'NIO'2222 680 58 101 COGECO 

*■ lOOPF 2.5 'NIO'2222 680 58 101 COGECO 

• 1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

■ 4,7PF 2.5 2222 680 09 478 COGECO 

• 1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

“ lOOPF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 COGECO 

» 1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

• lOMHF/250 5,08 ... STAND L TAG STC 

■ CHIPS 1 NF 102 630 SNPB CEC 2E EUROFARAD 

» 47NF 5,08 102 IRD607 LCC 

« lOOOPF 7,6 22 2500 ... 59SP GAM 

• 4,7MMF/350 5,08 ...STAND L TAG STC 

• 1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

• 1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

• 4,7PF 2.5 2222 680 09 478 COGECO; 

» 1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

■ lOMMF/250 5,08 ... STAND L TAG STC 

■ lOMMF/250-5,08 ... STAND L TAG STC 

• 330PF 2,5 'N33'2222 680 58 331 COGECO 

• 3,9PF 2,5'A- 2222 680 09 398 COGECO 

• lOPF 2.5 'F' 2222 680 10 109 COGECO 

■ 4.7PF 2.5 2222 680 09 478 COGECO 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

i 

I 
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1 

1 
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REPERE 

INDEXE 


Rff. ADRET 
PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/DRAUING 


-200 
-201 
-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-006 
D -007 
0 -008 
0 -009 
-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-006 
-007 
-008 
-009 
-001 
-002 
-003 
-O04 
-005 
-006 
-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-006 
-007 
-008 
-009 
-010 
-Oil 
-012 
-013 
-014 
-015 
-016 
-001 
-002 
-003 
-004 


L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

Q 

Q 

Q 

Q 

0 

0 

Q 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 


3100610000 FILTRE TRAUER ECROU B85313AB7 ■ NUT PINCH FILTER ... B85313A87 SIEMENS 

3100610000 FILTRE TRAUER ECROU B85313AB7 ■ f«JT PINCH FILTER ... B85313AB7 SIEMENS 

4600010000 ZPO 4.7 . ■ ZPD 4 7 . IJJttt- 

4500550000 OF 643 .(0F555-8B405B) * OF 643 ..(0F555-BB405B) RTC 

4500310000 1 N 4448 ..... ‘IN 4448 ..... ITT 

4600040000 ZP05,6 .■ ZP05.6 .. Jlluruc 

4500450000 BB 409 (STANDARD).. ‘ BB 409 (STANDARD).. SIE^NS 

4500450000 BB 409 (STANDARD).. ‘ BB 409 (STANDARD). SIEJOS 

4500450000 BB 409 (STANDARD)....:.‘ BB 409 (STANDARD)... SIEMENS 


4500310000 1 N 4448 
5300120000 0.15MMH 
0219720000 00 SELF 
5300160000 0,33MMH 
5300200000 0,68MMH 
5300220000 l.OMMH 
5300340000 lOMMH 
5300340000 lOMMH 
5300140100 0,22MMH 


ORE 53802 DEL 1025-00 
20MMH .....(EX 530336) 
ORE 53810 DEL 1025-08 
ORE 53818 DEL 1025-16 
ORE 53822 DEL 1025-20 
ORE 53846 DEL 1025-44 
ORE 53846 DEL 1025-44 

.... ORE 53806 DEL 1025-04 

0219720000 00 SELF 20MMH .(EX 530336) 

2153100000 lOK T05 CERMET T 7 YA 

T05 CERMET T 7 YA 

T05 CERMET T 7 YA 

T05 CERMET T 7 YA 

T05 CERMET T 7 YA 

T05 CERMET T 7 YA 

REMPLACE 0N543 ... 
POINT ROUGE C.ENTREE 


2153100000 lOK 
2153100000 lOK 
2153100000 lOK 
2153100000 lOK 
2153220000 22K 
4300310000 BFQ 22-S 
4300280000 BFR 91 


IN 4448..... ITT , 

» 0,15MMH ORE 53802 DEL 1025-00 OREGA DELEUAN 

■ 00 SELF 20tfl1H ..... (EX 530336) ADRET 

■ 0.33MMH ORE 53810 DEL 1025-08 OREGA DELEUAN 

■ 0.68MMH ORE 53818 DEL 1025-16 OREGA DELEUAN 

■l.OMMH ORE 53822 DEL 1025-20 OREGA DELEUAN 

■ lOHm ORE 53846 DEL 1025-44 OREGA DELEUAN 

■lOMMH ORE 53846 DEL 1025-44 OREGA DELEUAN 

■ 0,22HMH ORE 53806 DEL 1025-04 OREGA DELEUAN 

■00 SELF 20MMH .(EX 530336) ADRET 

■ lOK T05 CERMET T 7 YA SFERNICE 

■ lOK T05 CERMET T 7 YA SFERNICE 

■ lOK 105 CERMET T 7 YA SFERNICE 

■ lOK T05 CERMET T 7 YA SFERNICE 

■ lOK T05 CERMET T 7 YA SFERNICE 

■ 22K T05 CERMET T 7 YA SFERNICE 

BFQ 22-S SUBSTITUTE TO 0N543 RTC 
BFR 91 INPUT CHECK RED POINT RTC 


4300150000 MPS 2369 . * MPS 2369 ... MOTOROLA 

4300370000 BFT 95 .. POINT UERT CE ■ BFT 95 INPUT CHECK GREEN POINT AEG 

4300310000 BFQ 22-S REMPLACE 0N543 ... ■ BFQ 22-S SUBSTITUTE TO 0N543 RTC 
4300270000 BFR 96 POINT ORANGE C.ENTREE ■ BFR96 INPUT CHECK ORANGE POINT RTC 

4300620000 MPS 918 .. ■ MPS 918 .... MOTOROLA 

4300610000 BF 506 .... ■ BF 506 .:.. 

4300620000 MPS 918 . ■ MPS 918.. MOTOROLA 


'4300270000 BFR 96 
4300310000 BFQ 22 
4300250000 BFR 90 
; 4300310000 BFQ 22-S 
S4300310000 BFQ 22-S 
4300310000 BFQ 22-S 
4300310000 BFQ 22-S 


-005 

-006 

-007 

-008 

-009 


t2210041000 

12210041000 

f2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210021000 


lOOK 

lOOK 

lOOK 

lOOK 

lOOK 

lOOK 

lOOK 

lOOK 

IKO 


POINT ORANGE C.ENTREE 
REMPLACE 0N543 ... 
POINT MARRON C.ENTREE 
REMPLACE 0N543 ... 
REMPLACE 0N543 ... 
REMPLACE 0N543 ... 
REMPLACE 0N543 ... 
51 


BFR96 INPUT CHECK ORANGE POINT RTC 
BFQ 22-S SUBSTITUTE TO 0N543 RTC 
BFR 90 INPUT CHECK BROUN POINT RTC 


5X 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 


N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 


BFQ 22-S 
BFQ 22-S 
BFQ 22-S 
BFQ 22-S 
TOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
TOOK 
lOOK 
lOOK 
IKO 


SUBSTITUTE TO 0N543 RTC 
SUBSTITUTE TO 0N543 RTC 
SUBSTITUTE TO 0N543 RTC 
SUBSTITUTE TO 0N543 RTC 

52 N4 SOUCOR 


R -010 

2210011000 

lOOR 


52 N4 ■ 

lOOR 


R -on 

2905021000 

IK 

5,08 CC 

52 NK3 * 

IK 

5,08 CC 

R -012 

2905005100 

51R 

5,08 CC 

52 NK3 * 

51R 

5,08 CC 

R -013 

2905021000 

IK 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

IK 

5,08 CC 

R -014 

2905012200 

220R 

5,08 CC 

52 NK3 • 

220R 

5,08 CC 

R -015 

2905011000 

lOOR 

5,08 CC 

52 NK3: ■ 

lOOR 

5,08 CC 

R -016 

2210021200 

1K2 


52 NH * 

1K2 


R -017 

2905002200 

22R 

5,08 CC 

52 NK3. * 

22R 

5,08 CC 

R -018 

2905016800 

G80R 

5,08 CC 

52 NK3> 

680R 

5,08 CC 

R -019 

29O5OO150O 

15R 

5,08 CC 

52 NK3 *: 

15R 

5,08 CC 

R -020 

29O5OO39O0 

39R 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

39R 

5,08 CC 

R -021 

2905021000 

IK 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

IK 

5,08 CC 

R -022 

2905014700 

470R 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

H70R 

5,08 CC 

R -023 

2905031500 

15K 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

15K 

5,08 CC 

R -024 

2905021000 

IK 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

IK 

5,08 CC 

R -025 

2905004700 

47R 

5,08 CC 

52 NK3. ■ 

47R 

5,08 CC 

R -026 

2210021800 

1K8 


52.. N4 ■ 

1K8 


R -027 

2905002700 

27R 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

27R 

5,08 CC 

R -028 

2905016800 

680R 

5,08 CC 

52 .NK3. ■ 

680R 

5,08 CC 

R -029 

2905021000 

IK 

5,08 CC 

52 NK3 * 

IK 

5,08 CC 

R -030 

2905013300 

330R 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

330R 

5,08 CC 

R -031 

2210012200 

220R 


52 N4 • 

220R 


R -032 

2210006800 

68R 


52 N4 ■ 

68R. 


R -033 

2210004700 

47R 


52 N4 ■ 

47R 


R -034 

2210031200 

12K 


52 N4 ■ 

12K 


R -035 

2210021000 

IKO 


52 N4 ■ 

IKO 

R -036 

2210011200 

120R 


52 N4 * 

120R 


R -037 

2905001000 

lOR 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

lOR 

5,08 CC 


52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 


N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 
52 NH SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 
52 NH SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 
52 N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
M4 SOUCOR 
.N4 SOUCOR 


52 

52 

52 

52 

52 


PAUL 

14 

QTE 

QTY 


52 NK3 SOUCOR 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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PACP 


"0274780000 

14 CARTE PAS OE 2MHZ . 

... 730A ■ 

14 2HHZ STEPS BOARD ... 

.. 730A P92.C98F97 ■ 

r AaC 



15 

REPERE 

REF. ADRET 


DESCRIPTION 




FOURNISSEUR/PLAN 

OTE 

INDEXE 

PART NUMBER 




PART DESCRIPTION 

SUPPLIER/ORAUING 

OTY 

R -038 

2905006800 

68R 

5,08 CC 

5X NK3 ■ 

68R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -039 

2210011500 

150R 


52 N4 ■ 

ISOR 


52 NH SOVCOR 

1 

R -OHO 

2905005100 

51R 

5,08 CC 

52 Nk3 • 

51R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -OHl 

2905016800 

680R 

5.08 CC 

52 NK3 ■ 

680R 

5,08 CC 

52 f«3 SOUCOR 

1 

R -042 

2905005100 

51R 

5,08 CC 

52 NK3 " 

51R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -043 

2905005100 

51R 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

SIR 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -044 

2905016800 

680R 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

680R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -045 

2905004700 

47R 

5,08 CC 

52 NK3 * 

47R 

5,08 CC 

52 m3 SOUCOR 

1 

R -046 

2905004700 

47R 

5,08 CC 

52 NK3 » 

47R 

5,08 CC 

52 lfl(3 SOUCOR 

1 

R -047 

2905004700 

47R 

5,08 CC 

52 NK3 * 

47R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -048 

2200031000 

lOK 


52 N4 ■ 

lOK 


52 N4 SOUCOR 

1 

R -049 

2905004700 

47R 

5,08 CC 

52 NK3 » 

47R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -050 

2905001000 

lOR 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

lOR 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

i 

R -051 

2210016800 

680R 


52 N4 

680R 


52 N4 SOUCOR 

1 

R -052 

2905005100 

51R 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

51R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -053 

2905016800 

680R 

5,08 CC 

52 NK3 » 

680R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -054 

2905036800 

68K 

5,08 CC 

52 NK3 • 

68K 

5.08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -055 

2905001000 

lOR 

5,08 CC 

52 NK3 * 

lOR 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -056 

2905001000 

lOR 

5,08 CC 

52 NK3 » 

lOR 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -057 

2905005100 

51R 

5,08 CC 

52 NK3 • 

51R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -058 

2905005100 

SIR 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

51R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

I 

R -059 

2210022200 

2K2 


52 N4 » 

2K2 


52 NH SOUCOR 

1 

R -060 

2210013900 

390R 


52 N4 ■ 

390R 


52 N4 SOUCOR 

1 

R -061 

2210021200 

1K2 


52 N4 * 

1K2 


52 N4 SOUCOR 

1 

R -062 

2210013300 

330R 


52 N4 ■ 

330R 


52 N4 SOUCOR 

1 

R -063 

2210021000 

IKO 


52 NH * 

IKO 


52 NH SOUCOR 

1 

R -064 

2210024700 

4K7 


52 N4 » 

4K7 


52 NH SOUCOR 

1 

R -065 

2210011000 

lOOR 


5Z NH * 

lOOR 


52 NH SOUCOR 

1 

R -066 

2905005100 

51R 

5.08 CC 

52 NK3 » 

51R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -067 

2905016800 

680R 

5,08 CC 

52 NK3 * 

680R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -068 

2905024700 

HK7 

5,08 CC 

52 NK3 * 

HK7 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -069^ 

2905001500 

15R 

5.08 CC 

52 NK3 « 

15R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -070- 

2905014700 

H70R 

5,08 CC 

52 NK3 * 

470R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -071j 

2905002200 

. 22R 

5,08 CC 

52 NK3 » 

22R 

5;08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -072? 

2905011800 

180R 

5,08 CC 

52 NK3 • 

180R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R '073C 

2210015600 

560R 


52 N4 * 

560R 


52 NH SOUCOR 

1 

R -074f 

2905001500 

15R 

5,08 CC 

52 NK3 » 

15R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -075':' 

2210012200 

220R 


52 N4 » 

220R 


52 NH SOUCOR 

1 

R -076 

2210021000 

IKO 


52 N4 » 

IKO 


52 NH SOUCOR 

1 

R -077 

2905012200 

220R 

5,08 CC 

52 NK3 » 

220R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -078 

2210012700 

270R 


52 N4 » 

270R 


52 N4 SOUCOR 

1 

R -080 

2905001000 

lOR 

5,08 CC 

52 NK3 » 

lOR 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -081 

2905006800 

68R 

5,08 CC 

52 NK3 » 

68R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -082 

2905013300 

330R 

5,08 CC 

52 NK3 * 

330R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -083' 

2305021200 

1K2 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

1K2 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -084 

2305021200 

1K2 

5,08 CC 

52 NK3 » 

1K2 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R *085 

2905001500 

15R 

5,08 CC 

52 NK3 * 

15R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -086 

2905011000 

lOOR 

5.08 CC 

52 NK3 * 

lOOR 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -087 

2210015600 

560R 


52 NH • 

560R 


52 N4 SOUCOR 

1 

R -088 

2210021000 

IKO 


52 N4 » 

IKO 


52 N4 SOUCOR 

1. 

R -089 

2305012200 

220R 

5,08 CC 

52 NK3 * 

220R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -090 

2905002200 

22R 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

22R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -091 

2905015600 

560R 

5,08 CC 

52 NK3 » 

560R 

5.08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -092 

2905001500 

15R 

5.08 CC 

52 NK3 * 

15R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -093 

2905002200 

22R 

5.08 CC 

52 NK3 * 

22R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

I 

R -094 

2305033900 

39K 

5,08 CC 

52 NK3 > 

39K 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -095 

2305012700 

270R 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

270R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

I 

R -096 

2305012700 

270R 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

270R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -097 

2905015600 

560R 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

560R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -098 

2905002200 

22R 

5,08 CC 

52 NK3 * 

22R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -099 

2305001500 

15R 

5,08 CC 

52 NKS '" 

15R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -100 

2905002200 

22R 

5,08 CC 

52 NK3 » 

22R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

I 

R -101 

2210014700 

470R 


52 NH « 

470R 


52 N4 SOUCOR 

1 

R -102 

2905014700 

470R 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

470R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -103 

2905011000 

lOOR 

5,08. CC 

52 NK3 » 

lOOR 

5,08 CC. 

52 NK3 SOUCOR 

I 

R -104 

2905002200 

22R 

5,08 CC 

52 NK3 » 

22R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCWl 

1 

R -105 

2305001500 

15R 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

15R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -106 

2905014700 

470R 

5,08 CC 

52 NK3 * 

470R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -107 

2305002200 

22R 

5.08 CC 

52 NK3 ■ 

22R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

i 

R -108 

2305015600 

560R 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

560R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -109 

2905012700 

270R 

5,08 CC 

52 NK3 " 

270R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

i 

R -110 

2905041000 

lOOK 

5,08 CC 

52 NK3 » 

lOOK 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -111 

2905033900 

39K 

5,08 CC 

52 NK3 • 

39K 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -112 

2905033900 

39K 

5,08 CC 

52 NK3 ■ 

39K 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -113 

2905041000 

lOOK 

5,08 CC 

52 NK3 * 

lOOK 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -114 

2905022200 

2K2 5,08 CC 

52 NK3 ■ 

2K2 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -115 

2905022200 

2K2 5,08 CC 

52 NK3 • 

2K2 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -116 

2905003300 

33R 

5,08 CC 

52 NK3 • 

33R 

5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -117 

2905033900 

39K 

5,08 CC 

52 NK3 » 

39K 

5.08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

1 
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■0274780000 14 CARTE PAS OE 2I1HZ_ 730A ■ 14 2MH2 STEPS BOARD. 730A P92......C98E97 ■ 


«saaa»»a 


aaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaBaBBaaBBaaaaaBaaaBBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBBaaBaa 


BBBBBBBBBB 


REPERE 

INOEXE 

R -118 
SN -001 
SN -002 
SN -003 
SN -004 
SN -005 
SN -006 
SN -007 
SN -008 
T -001 
T -002 


REF. AORET 
PART NUMBER 

2905002200 
4160455600 C 
4160404200 C 
4160405100 C 
4101010900 f 
4157416200 £ 
4150743000 £ 
4101013100 f 
0276050000 ( 
0219590000 ( 
0219140000 ( 
1100040000 f 
1100530000 f 
1100540000 ( 
11OO59O0OO ( 
1100600000 I 
1100820000 ■ 
1274780900 ( 
1300600000 I 
1400109900 i 
1400225500 I 
4900310000 
5500010000 I 
5500170000 
6108010400 : 
6130120800 ! 
6130121000 I 
6140120600 
6152031000 
6255030000 
6400530000 
6900990000 
0280081115 
8008020100 
8008110900 
8008120500 
8008120600 
8108071000 
8108171900 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/ORAUING 


22R 5,08 CC 51 NK3 

C-MOS 4556 . 

C-MOS 4042 . 

C-MOS 4051 . 

MC 10109 L'CERAMIQUE' . 

SN 74 LS 162 N 3 . 

SN 74 LS 30 N 3 .. 

MC 10131 P ... 

00 ME2 MODULATEUR ADRET... ME2 
01 BOUTON H20 3X1 SPIRES 

02 BOUTON H20 3+3X3+3 SPIRES 

FIL ORANGE . KY30-04 

FIL.fflJ.ETAME.6/10... 

FIL.NU.ETAME.8/10 . 

COAX RIGIDE 50 OHM . BA-50-085 
FIL CUIURE EMAIL SOUD. 60/100E 
TEFLON UERT REF ET JE 32 01 

Cl PAS OE 2MHZ. 730A 

SOUPLISSO 1X1.2 COUL. NATUREL 

POINT TEST . 

EMBASE COAXIALE 'TEST' TR 540 
16 SUPPORT C.I. OIL J23-5016 

H20<4.1X2X3) . 

TORE 4B1 3,7X1,2X3,5.. 

ACF 2,5X4 BOMBEE TAPTITE CRUCI 
LAD 2X8 CYLINDRIQUE FENDUE 
LAO 2 XIO CYLINDRIQUE FENDUE 
TC N2 X 6 U NFE27-115-4.6 INOX 
NYL 3 XIO HEXAGONALE FENDUE 
NYL 3 HEX. USUEL .... N<»35 

OEILLET LAITON . N» 2070 

BANOE CLIP-ON .. REF 97-620-02 
COUUERCLE PAS DE 2MHZ ... 730A 
BARRETTE FIXAT. CARTE(M2) 740A 

TOLE BLINDAGE . 730A 

PROFILE BLINDAGE H 4 .... 730A 
PROFILE BLINDAGE H 10 ... 730A 
FROTTEUR CONTACT MASSE'2' 7H0A 
CONTACT MASSE COUUERCLE . 730A 


■ 22R 5,08 CC 5X NK3 SOUCOR 

■ C-MOS 4556 .. RTC 

■ C-MOS 4042 . RTC 

■ C-MOS 4051 . RTC 

■ MC 10109 L'CERAMIC' . MOTOROLA 

■ SN 74 LS 162 N 3 . TEXAS 

■ SN 74 LS 30 N 3 .. TEXAS 

■ MC 10131 P ..... MOTOROLA 

■ 00 ME2 MODULATOR ADRET.... ME2 A93. 

■ 01 BUTTON H20 3X1 TURNS. Z94 BH20.4 

■ 02 BUTTON H20 3+3X3+3 TURNS. Z94 BH20.12 

« ORANGE THREAD . KY30-04 FILECA 

■ TINNED BARE THREAD 6/10 . ELEGTROFIL 

■ TINNED BARE THREAD 8/10 ...... ELECTROFIL 

■ RIGID COAX 50 OHM .. BA-50-085 SEALECTRO 

■ THREAD 60/100E . ELECTROFIL 

« GREEN TEFLON REF ET JE 32 01 FILECA 

■ 2 MHZ STEPS PC . 730A L997478..:...TM 

* SPAGHETTI 1X1.2 GRAY COLORED HABIA 

« TEST POINT .. C940850 

■ TEST POINT HF ......... TR 540 TRELEC(A932998) 

■ 16 CONNECTOR P.C. OIL J23-5016 JERMYN 

« H20(4.1X2X3) .. LCC-COFELEC 

« TORE 4B1 3.7X1.2X3.5 .. RTC 

■ STE 2.5X4 CURUED TAPTITE CRUCI GAUBIN DAUOE 

■ LAD 2X8 CYLINDRIQUE FENDUE 

■ LAD 2 XIO CYLINDRIQUE FENDUE SAGIC 

* TC M2 X 6 U NFE27-115-4.6 INOX BD 

■ NYL 3 XIO HEXAGONAL SLOT .... SAGIC 

■ NYL 3 USUAL HEXAGON ... N«35 MFOM 

■ FIXING EYELET BRASS .. N® 2070 MFOM 

■ CLIP-ON BAND ... REF 97-620-02 PHYTRONIC 

■ 2MHZ STEPS COUER .. 730A B34.... 

■ (M2) BOARD ANCHOR BAR ...,740A B94... 

■ SHIELDING SHEET.. 730A A94.... . 

■ SHIELDING FORM H 4 .. 730A A9H.. 

■ SHIELDING FORM H 10 . 730A A94.. 

■ GROUND CONTACT UIPER '2' 740A 

* COUER GROUND CONTACT .... 730A ADRET 


1 

I n 

1 u 
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■027M8001(M) 10 HODU-ATIONS '2' . 730A » 10 MODULATIONS 'V . 730A M92.C38F37 • 


REPERE 

INOEXE 


8 -001 


-002 

-001 

-002 


C -003 


C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

c 

c 

c 

c 


-OOH 

-005 

-OOG 

-007 

-008 

-003 

-010 

-Oil 

-012 

-013 

-014 

-015 

-OIG 

-017 

-018 

-013 

-020 

-021 

-022 


C -023 


C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
e 
e 
. c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

G 

c 


c 

e 

c 

c. 

G 

0 

D 

0 

D 

0 


REF. AORET 
PART lOffiER 


DESCRIPTION 


-024 
-025 
-02G 
-027 
-028 
-029 
-030 
-031 
-032 
-033 
-034 
-035 
-036 
-037 
-038 
-039 
-040 
-041 
-042 
-044 
-045 
-04S 
-047 
-048 
-049 
-050 
-051 
-052 
-053 
-054 
-055 
-056 
-057 
-058 
-059 
-060 
-061 
-064 
-065 
C -066 
C -067 
-068 
-069 
-070 
-071 
-072 
-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
D -OOG 
D -007 


0205200000 00 COAX '250'.L250 . . 740A ■ 

1431001300 TM 31 MCIG.MALE»CARTE" ■ 

1400215600 KMUll EMBASE COUDEE FIXAT.PAIW ■ 
3810021CK)0 CHIPS 1 Vf 102 G3U SNPB CEC 2E “ 
3810021000 CHIPS 1 NF 102 63U SNPB CEC 2 E ■ 
3810021000 CHIPS 1 NF 102 G 3 U SNPB CEC 2E • 
3700100000 4.7W/35U 5,08 .. STAND L TAG » 
3700100000 4.7Wr/35U 5,08 .. STAND L TAG • 
3150031000 lONF 5.08 63U GOX 767 14 ■ 

3120011200 120PF 2.5 'N12'2222 680 58 121 » 
3700100000 4,7f«1F/35U 5,08 .. STAND L TAG “ 
3150)42200 0,22J«1F 5 50U202 3439050 E224f1 » 
3120011000 lOOPF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 » 

3120011000 lOOPF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 * 

3120098200 8,2PF 2,5‘'E'' 2222 680 09 828 ■ 

3120011000 lOOPF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 ■ 

3120011000 ICMPF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 ■ 

3120098200 8,2PF 2,5''E' 2222 680 09 828 ■ 

3120004700 47PF 2.5 2222 680 10 479 ■ 

3233100300 lONF 5,08 lOX IRD807 • 

3150042200 0 , 22 tW 5 50020X 3439050 E224M ■ 
3150042200 0,22f«1F 5 50U20X 3439050 E224M > 
3120011500 l^F 2,5 'N15'2222 680 58 151 

3120001200 12PF 2,5 'G' 2222 680 10 129 

3120008200 82PF 2,5 2222 680 10 829 

3233100300 lONF 5,08 lOX IR0GO7 

3120004700 47PF 2,5 2222 680 10 479 

3234100400 0,1 MMF 5,08 lOX IRD607 

3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M 
3150042200 0,22MMF 5 50V20X 3439050 E224M 
3234100400 0.1 MMF 5,08 lOX IRDG07 
37(X)100000 4,7I1MF/35U 5,08 .. STAND L TAG 
3700160000 i6mMF/25U 5,08 ... STAND L TAG 
3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M 
3234100400 0,1 MMF 5,08 lOX IR0607 
3233100300 lONF 5,08 lOX IROG07 

3233100300 lONF 5,08 lOX IR0G07 

3233100300 lONF 5,08 lOX IRDG07 

3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M 
3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M 
3120002700 27PF 2,5 'L' 2222 680 10 279 

3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224H 
3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M 
3150042200 0,22rfl1F 5 50U20X 3439050 E224M 
3120013300 330PF 2,5 'N33'2222 680 58 331 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/DRAUING 


3150042200 0,22MMF 5 
3150042200 0,22IW 5 
3120021000 1 NF 2.5 
3150042200 0.22HNF 5 
3120098200 8.2PF 2,5 
3120021000 1 NF 2,5 
3150042200 0,22HMF 5 
3120098200 8.2PF 2.5 


50U20X 3439050 E224M 
50U20X 3439050 E224M 
2222 630 51 102 
50U20X 3439050 E224M 
E' 2222 680 09 828 
2222 630 51 102 
50U20X 3439050 E224M 
'E' 2222 680 09 828 


3120098200 8,2PF 2,5'E'' 2222 680 09 828 
3700160000 i6mMF/250 5,08 ... STAND L TAG 
3810021000 CHIPS 1 NF lOX G3U SNPB CEC 2E 


3600050000 2/10 PF 
3G00050000 2/10 PF 
3309470000 47PF 
3309470000 47PF 
3234100400 0,1 MMF 


REF COlO 808 23109 
REF COlO 808 23109 
2,5 5X 1600 ... CA152 
2,5 5X 1600 ... CA152 

... . 5,08 lOX IRDG07 

3700160000 lOMMF/250 5,08 ... STAND L TAG 
3120002200 22PF 2,5 'K' 2222 680 10 229 
3120091000 1 PF 2,5'T' 2222 680 03 108 
3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M 
3120002200 22PF 2,5 'K' 2222 680 10 229 

3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M 
3150042200 0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224M 
3150042200 0,22HMF 5 50U20X 3439050 E224M 
3150042200 0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224H 
3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 

3150042200 0,22HMF 5 50U20X 3439050 E224M 


00 COAX '250'.L250 .. 740A ADRET. 

TM 31 MCIG . TRELEC 

KMUllBENDED SOCKET PAN, ANCHOR RADIALL 
CHIPS 1 NF lOX G3U SNPB CEC 2E EUROFARAD 

CHIPS 1 NF lOX 63U SWB CEC 2E EUROFARAD 

CHIPS 1 NF lOX 63U SNPB CEC 2E EUROFARAD 

* 4.7MMF/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 

■ 4,7W1F/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 

* i 6 nF 5,08 G3U GOX 767 14 LCC 

■ 120PF 2,5 'N12'2222 680 58 121 COGECO 

“ 4,7W/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 

» 0,22MW^ 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
« i60PF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 COGECO 

* ICHIPF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 COGECO 

■ 8.2PF 2.5'E' 2222 680 09 828 COGECO 

■ IMPF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 COGECO 

■ lOOPF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 COGECO 

■ 8,2PF 2,5'E'' 2222 680 09 828 COGECO 

* 4)PF 2,5 2222 680 10 479 COGECO 

* lOi^ 5,08 lOX IR0G07 LCC 

* 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224H AUX 

■ 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 

■ l^PF 2,5 'N15'2222 680 58 151 COGECO 

* 12PF 2,5 'G' 2222 680 10 129 COGECO 

“ 82PF 2.5 2222 680 10 829 COGECO 

« lONF 5,08 lOX IR0607 LCC 

* 47PF 2,5 2222 680 10 479 COGECO 

» 0,1 MMF 5,08 lOX IR0G07 LCC 

* 0,^2MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 

■ 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 

■ 0,1 MMF 5,08 lOX IRDG07 LCC 
» 4,fMMF/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 

* i6mMF/25U 5.08 ... STAND L TAG STC 
» 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 

* 6.1 MMF 5,08 lOX IR0G07 LCC 

* lONF 5,68 lOX IR0G07 LCC 

■ lONF 5,08 lOX IRDG07 LCC 

■ lONF 5:08 lOX IRD607 LCC 

■ 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 

■ 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 

■ 2>PF 2,5 'L' 2222 680 10 279 COGECO 

« 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 

■ 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 

■ 0,22NMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 

■ 360 PF 2.5 'N33'2222 680 58 331 COGECO 
“ 0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 

« 0.22MHF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 

■ 1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

■ 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 

* 8,2PF 2,5'E’ 2222 680 09 828 COGECO 

■ 1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

■ 0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 

■ 8 , 2 PF 2.5'E' 2222 680 09 828 COGECO 

■ 8,2PF 2,5’E" 2222 680 09 828 COGECO 

» i6mMF/25U 5,03 ... STAND L TAG STC 

■ CHIPS 1 NF lOX G3U SNPB CEC 2E EUROFARAD 

* 2/10 PF ... REF COlO 808 23109 RTC (COlO) 

» 2/10 PF ... REF COlO 808 23109 RTC (COlO) 

■ 47PF 2,5 5X IGOU ... CA152 CONDENSATEUR PI 

* 47PF 2.5 5X 160U ... CA152 CONDENSATEUR PI 

* 0.1 MMF 5,08 lOX IR0G07 LCC 

* 10MMF/25U 5,08 ... STAND L TAG STC. 

* 22 PF 2.5 'K' 2222 680 10 229 COGECO 

* 1 PF 2,5'T' 2222 680 03 108 COGECO 

» 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX • 

2iPF 2,5 'K' 2222 680 10 229 COGECO 


4500310000 

4500310000 

4500310000 

4500310000 

4600100000 

4500450000 

4500540000 


N 4448 
N 4448 
N 4448 
N 4448 


0.22Mt# 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX. 
0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224N AUX 

1 N 4448 .... ITT 

1 N 4448 .... ITT 


1 N 4448 •... ITT 

1 N 4448 . ITT 

ZPD7,5 . • ZP07,5 .. ITT 

BB 409 (STANDARD).......* SB 409 (STANDARD). SIEMENS 

1N6263 D03S (EX £SM247i246) • 1N6263 (SUBSTIT. ESM247i246) RTC 


PAGE 

17 

QTE 

QTY 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

. I 


i 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

i 

I 

1 

1 
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•0274800100 10 MODULATIONS '2' . 730A • 10 MODULATIONS '2' . 730A M92.C98F97 ■ 
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REPERE 

INOEXE 

D -008 
0 -009 
D -010 
D -Oil 
0 -012 
0 -013 
D -014 
0 -015 
D -016 
D -017 
0 -018 
-019 
-020 
-021 
-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-006 
-007 


REF. AORET 
PART Nl»«ER 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/DRAUING 


Q 

Q 

0 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

0 

Q 

0 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 


450054(KK)0 1N62G3 0035 (EX ESM2474246) ■ 1N6263 (SU8STIT. ESM2474246) RTC 

4600100000 ZP07,5. ■ ZP07.5 .. ITT 

4500200100 BA 282 . • BA 282 . SIEMENS 


D 
D 
0 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

P -001 


4500020000 

4500020000 

4500020000 

4500020000 

4500020000 

4500020000 

4500020000 

4500020000 

4500020000 


1N4151 

1N4151 

1N4151 

1N4151 

1N4151 

1N4151 

11H151 

1N4151 

1N4151 


1N4151 . FU'ITT' 

1N4151 . FU'ITT' 

1N4151 . FU'ITT' 

1N4151 .. FU'ITT' 

1N4151 . FU'ITT' 

1N4151 . FU'ITT' 

1N4151 . FU'ITT' 

1N4151 . FU'ITT' 

1N4151 . FU'ITT' 


4500200100 BA 282 .. » BA 282 ..SIEMENS 

4500200100 BA 282 ... » BA 282 ... SIEfOS 


0219720000 00 SB-F 20Mlfrl.(EX 530336) 

5300460000 lOOMW ORE 53870 DEL 1025-68 
5300460000 lOOWH ORE 53870 DEL 1025-68 
5300520000 330Mttt( ORE 53882 Da 1025-80 
5300360000 15Mf« ORE 53850 Oa 1025-48 
0218330000 00 SELF BAQ OSCiaATEUR 7100A 


-002 
-003 
-004 
-005 
-006 
-001 
Q -002 
0 -003 
-004 
-005 
-006 ’ 
-007 1 
-008 A 
-009 ■ 
-010 ■ 
-Oil £ 
-012# 
•013 i; 
-0141 
-001 t - 
-002 I 
-003 1; 
-004 * 
-005 
-006 
-007 
-008 
-009 
-010 
-Oil 
R -012 
R -013 
R -014 
R -015 
R -016 
R -017 
R -018 
R -019 
R -020 
R -021 
R -022 
R -023 
R -024 
R -025 
R -026 
R -027 
R -028 
R -029 
R -030 
R -031 
-032 
-033 
-034 
-035 
-036 
-037 
-038 


5300090000 v,,w 
2153100000 lOK 
2152100000 1 K 
2154100000 lOOK 
2152100000 1 K 
2152100000 1 K 
2150470000 47R 
4300600000 7FS 
4300600000 fPS 
4300150000 MPS 
4300150000 (ffS 
4300600000 MPS 
4300600000 r«>s 
4300150000 («»S 
4300720000 BFY 
4300720000 8FY 


00 SELF 20W1H.(EX 530336) AORET 

100W1H ORE 53870 DEL 1025-68 OREGA DELEUAN 
lOOfBIH ORE 53870 DEL 1025-68 OREGA DELEUAN 
330MMH ORE 53882 DEL 1025-80 OREGA .DELEUAN 
15MW ORE 53850 DEL 1025-48 OREGA 'DELEUAN 
OSCiaATOR MODULE COIL . 7100A ADRET. 


0,0G8ffl1H REF 53813 . ■ O.OGSMfW REF 53813 .. 'FU'OREGA 


T05 CERMET 
T05 CERMET 
T05 CERMET 
T05 CERMET 
T05 CERMET 
T05 CERMET 

3640 . 

364() . 

2369 ......... 

2369 . 

3640 . 

3640 . 

2369 . 

90 
90 


T 7 
T 7 
T 7 
T 7 
T 7 
T 7 


YA 

YA 

YA 

YA 

YA 

YA 


lOK 
1 K 
lOOK 
1 K 
1 K 
47R 
MPS 
MPS 
MPS 

m 

MPS 

MPS 

MPS 

BFY 

BFY 


T05 CERMET 
T05 CERMET 
T05 CERMET 
T05 CERMET 
T05 CERf^T 
T05 CERMET 


YA SFERNICE 
YA SFERNICE 
YA SFERNICE 
YA SFERNICE 
YA SFERNICE 
YA SFERNICE 


90 
90 

4300720000 BFY 90 . ■ BFY 90 

4400140000 BF 256 B (EX 2458).. ■ BF 256 

4400140000 8F 256 B (EX 2458).... ■ BF 256 


3640 . MOTOROLA 

3640 .. MOTOROLA 

2369 . MOTOROLA 

2369 . MOTOROLA 

3640 . MOTOROLA 

3640 .fWTOROLA 

2369 . MOTOROLA 


R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 


4300370000 

430037(K)00 

2210022200 

2500115800 

2500115800 

2500213000 

2500175(X)0 

2500213000 

2500175000 

2210051000 

2500024900 

2500210000 

2200056800 

2500157600 

2500212700 

2500210000 

2500117400 

25G0210O0O 

2210011000 

22OOO622O0 

2500110000 

2500210000 

2210024700 

2210016800 

2500210000 

2500095300 

2500090900 

2500151100 

2210016200 

2905025600 

221OO26800 

2210022200 

2500124900 

2905012200 

2905004700 

2905008200 

2905014700 

2905022200 

2905018200 

2905012200 


BFT 95.. POINT UERT CE 

8FT 95. POINT UERT CE 


2K2 
IK 58 
1K58 
13K0 
7KS0 
13K0 
7K50 
IM 
249R 
lOKO 
GM8 
5K7G 
12K7 
lOKO. 

1K74 
lOKO 
lOOR 
22M 
IKOO 
lOKO 
4K7 
esoR 
lOKO 
953R 
309R 
5K11 
G20R 
5K6 5.08 CC 
GK8 
2K2 

2K49 ■ IZ 0.3 
220R 5.08 CC 
47R 5,08 CC 
82R 5,08 CC 
470R 5.08 CC 
2K2 5,08 CC 
820R 5,08 CC 
220R 5,08 CC 


IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 


IZ 

IZ 


IZ 

IZ 

IZ 

IZ 


0,3 

0,3 

0.3 

0,3 

0.3 

0,3 

0.3 

0.3 

0.3 

0,3 

0.3 

0,3 

0.3 


0.3 

0.3 


0.3 

0.3 

0.3 

0,3 


5Z 


5Z 

U 

U 


5Z N4 
SMA207 
SMA207 • 
SMA207 ■ 
SMA207 ' 
SMA207 ' 
SMA207 ' 
5Z fW ' 
SMA207 ' 
SMA207 ’ 
CB ' 
SMA207 ' 
SMA207 ' 
SHA207 ’ 
SNA207 ’ 
SMA207 ' 
5Z N4 ' 
CB 

SMA207 ■ 
SMA207 
5Z N4 
5Z N4' 
SMA207^ 
SMA207' 
SMA207 
SMA2G7 
5Z N4' 
5Z NK3 
5Z N4 
5Z N4 • 
SMA207 
5Z NK3 
5X NK3 
5Z NK3 
5Z NK3 
5Z NK3 
5X NK3 
5Z NK3. 


RTC 
RTC 
RTC 
RTC 

(EX 245B).RTC 

BFT 95 INPUT CHECK GREEN POINT AEG 
BFT 95 INPUT CHECK GRaN POINT AEG 


(EX 245B). 


IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 


IZ 

IZ 


IZ 

IZ 

IZ 

IZ 


0.3 U 
0.3 W 
0.3 U 
0,3 U 
0,3 U 
0,3 U 

0,3 U 
0,3 U 

5 

0,3 U 
0,3 U 
0.3 U 
0,3 U 
0,3 U 


2K2 
1K58 
1K58 
13K0 
7K50 
13K0 
7K50 
IM 

249R 
lOKO 
6M8 
5K76 
12K7 
lOKO 
1K74 
lOKO 
lOOR 
22H 
IKOO 
lOKO 
4K7 
680R 
lOKO 
353R 
909R 
5K11 
620R 
5KG 5,08 CC 
6K8 
2K2 

2K49 • IZ 0.3 
220R 5.08 CC 
47R 5,08 CC 
82R 5,08 CC 
470R 5,08 CC 
2K2 5,08 CC 
820R 5,08 CC 
220R 5,08 CC 


5Z 


0.3 

0.3 


0.3 

0.3 

0.3 

0,3 


5Z 

U 

U 


5Z N4 SOUCOR 
SMA207 DRALORIC 
SMA207 DRALORIC 
SMA207 DRALORIC 
SMA207 ORAL(»IC 
SMA207 DRALORIC 
SMA207 DRALORIC 
5Z N4 SOUCOR 
SMA207 DRALORIC 
SMA207 DRALORIC 

CB ALLEN BRADLEY 
SMA207 DRALORIC 
SMA207 DRALORIC 
SMA207 DRALORIC 
SMA207 DRALORIC 
SMA207 DRALORIC 
5Z N4 SOUCOR 

CB ALLEN BRADLEY 
SMA207 DRALORIC 
SMA2Q7 DRALORIC 
5Z N4 SOUCOR 
5X N4 SOUCOR 
SMA207 DRALORIC 
SMA207 DRALORIC 
SMA207 DRALORIC 
SMA207 DRALORIC 
5Z N4 SOUCOR 
5Z M(3 SOUCOR 
5Z N4 SOUCOR 
5Z N4 SO(«OR 
SMA207 DRALORIC 
5Z M(3 SOUCOR 
5Z NK3 SOUCOR 
5Z NK3 SOUCOR 
5Z NK3 SOUCOR 
5Z NK3 SOUCOR 
5Z NK3 SOUCOR 
5Z NK3 SOUCOR 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 
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1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 


3 

D 
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1 n 
1 
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0 


1 

1 

1 

1 
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1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

I 
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1 

1 
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n REPERE 

REF. AORET 


DESCRIPTION 





FOURNISSEUR/PLAN 

OTE 

: J INDEXE 

PART NUf«ER 





PART DESCRIPTION 

SUPPLIER/ORAUING 

OTY 

R 

-039 

2905031800 

18K 

5,08 CC 

51 l«3 

X 

18K 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

n ^ 

-OHO 

2905021000 

IK 

5,08 CC 

5Z NK 3 

X 

IK 

5.08 CC 

5Z M(3 S(xm 

1 

R 

-OHl 

29050247(K) 

4K7 5,08 CC 

5Z M(3 

X 

4K7 5,08 CC 

5Z NK3 SOUCW? 

1 

J R 

-042 

2905021000 

IK 

5,08 CC 

5X r«(3 

X 

IK 

5.08 CC 

5Z NK3 SOW:OR 

1 

R 

-043 

2905028200 

8K2 5,08 CC 

5Z t«(3 

X 

8K2 5,08 CC 

5Z W(3 SOUCWl 

1 

^ R 

-044 

2905016800 

680R 

5,08 CC 

5Z ^«(3 

X 

680R 

5,08 CC 

5Z M(3 SOUCOR 

1 

n R 

-045 

2905031000 

lOK 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

lOK 

5.08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-046 

2905024700 

4K7 5.08 CC 

5Z l«(3 

X 

4K7 5.08 CC 

5Z rfl(3 SOUCOR 

1 

R 

-047 

2905031000 

lOK 

5,08 CC 

5Z M(3 

K 

lOK 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-049 

2905021000 

IK 

5,08 CC 

5Z M(3 

X 

IK 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

n R 

-050 

2905014700 

470R 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

470R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-051 

2905028200 

8K2 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

8K2 5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

J R 

-052 

2905024700 

HK7 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

4K7 5.08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-053 

2905024700 

4K7 5,08 CC 

5Z NK3 

X 

4K7 5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

^ R 

-054 

2905024700 

4K7 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

4K7 5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

n R 

-055 

2905021200 

1K2 5,08 CC 

5X NK3 

X 

1K2 5.08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-056 

2210001000 

lOR 


5Z N4 

X 

lOR 


5Z N4 SOUCOR 

1 

R 

-057 

2210001000 

lOR 


5Z N4 

X 

lOR 


5Z N4 SOUCOR 

1 

R 

-058 

2905004700 

47R 

5,08 CC 

5X l« 3 

X 

H7R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

n R 

-059 

2905018200 

820R 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

820R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-060 

2905012200 

220R 

5,08 CC 

5Z NK3 

X. 

220R 

5,08 CC 

5Z h«3 SOUCOR 

1 

J R 

-061 

2905012200 

220R 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

220R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-062 

2905018200 

820R 

5,08 CC 

5Z m3 

X. 

820R 

5,08 CC 

5Z m3 SOUCOR 

1 


-063 

2905018200 

820R 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

820R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-064 

2905014700 

470R 

5,08 CC 

5Z NK3 

K 

470R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-065 

2905021000 

IK 

5,08 CC 

5Z NK3 

x^ 

IK 

5,08 CC 

5Z M(3 SOUCOR 

1 

R 

-066 

2905021000 

IK 

5,08 CC 

5Z M(3 

K 

IK 

5,08 CC 

5Z W(3 SOUCOR 

1 

R 

-067 

2905024700 

4K7 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

4K7 

5.08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

n R 

‘068 

2905022700 

2K7 5.08 CC 

5Z NK3 

X. 

2K7 5.08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-069 

2905002200 

22R 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

22R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

I 

J R 

-070 

2905001500 

15R 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

15R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-071 

2905021000 

IK 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

IK 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-072 

cv 2905014700 

470R 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

470R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

' 1 R 

-073 

? 2905014700 

470R 

5.08 CC 

5Z NK3 

K 

470R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 


-074 

2905014700 

470R 

5,08 CC 

5Z NK3 

K 

470R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-075 

, 2210021500 

1K5 


5Z N4 

X 

1K5 


5Z N4 SOUCOR 

1 

R 

‘076 

2905001500 

15R 

5,08 CC 

5Z NK3 

K 

15R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

n R 

-077 

2905002200 

22R 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

22R 

5,08 CC 

5Z l«3 SOUCOR 

1 


-078 

2905002200 

22R 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

22R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

lJ r 

-079 

t, 2905001500 

15R 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

15R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

‘080 

3 2905034700 

47K 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

47K 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-081 

* 2905014700 

470R 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

470R 

5,08 CC 

5Z W3 SOUC(K 

1 

R 

-082' 

3 2905041000 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 

K 

lOOK 

5.08 CC 

5Z ^fl(3 SOUCffll 

1 

R 

-0835 

1 2905024700 

4K7 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

HK7 5.08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

U R 

-084? 

1 2905021000 

IK 

5,08 CC 

5Z NK3 

K 

IK 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-085 

' 2905013300 

330R 

5,08 CC 

5Z NK3 

K 

330R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

n R 

-086 

2905002200 

22R 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

22R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-087 

2905011000 

lOOR 

5,08 CC 

5Z NK3 

X' 

lOOR 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

J R 

-088 

2905011000 

lOOR 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

lOOR 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-089 

2905013300 

330R 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

330R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-090 

2905002200 

22R 

5,08 CC 

5Z NK3 

X' 

22R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

n R 

-091 

2905001500 

15R 

5,08 CC 

5Z NK3 

K 

15R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-092 

2905002200 

22R 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

22R 

5,08 CC 

5Z f«3 SOUCOR 

1 

.J R 

-093 

2905018200 

820R 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

820R 

5,08 CC 

5Z m3 SOUCOR 

1 

R 

-094 

2905022200 

2K2 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

2K2 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

n R 

-095 

2210014700 

470R 


5Z N4 

K 

470R 


5Z N4 SOUCOR 

I 

R 

-096 

2905023300 

3K3 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

3K3 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

I 

J R 

-097 

2905031500 

15K 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

15K 

5.08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-098 

2905024700 

4K7 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

4K7 5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

I 

R 

-099 

2905031500 

15K 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

15K 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

n R 

-100 

2905041000 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-101 

2905024700 

4K7 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

4K7 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

J R 

-102 

2905041000 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-103 

2905041000 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

n R 

•104 

2905041000 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1. 

R 

-105 

2905041000 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

J R 

-106 

2905041000 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-107 

2905041000 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-108 

2905041000 

lOOK 

5,08 CC 

5Z W(3 

X 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

n R 

-109 

2905041000 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-110 

2905041000 

lOOK 

5.08 CC 

5Z NK3 

X 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

J R 

-111 

2905041000 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

lOOK 

5,08 CC 

5Z m3 SOUCOR 

1 

R 

-112 

2905016800 

G80R 

5,08 CC 

5Z NK3 

K 

G80R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-113 

2905024700 

4K7 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

4K7 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-114 

2905041500 

150K 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

150K 

5.08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

J R 

-115 

2905024700 

4K7 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

4K7 5.08- CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-117 

2905022200 

2K2 

5.08 CC 

5Z NK3 

K 

2K2 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-118 

2905041000 

lOOK 

5.08 CC 

5Z NK3 

K 

lOOK 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

] » 

1 

-119 

2905021000 

IK 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

IK 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 
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« 2 »«» 22 i 22 . P modulations 'Z' .73OA ■ 10 modulations 'Z* .73OA NSZ. ...C38F97 ■ 


REPERE 

INOEXE 

R -IZO 
R -IZl 
R -IZZ 
R -1Z3 
SN -001 
SN -OOZ 
SN -003 
SN -OON 
SN -005 
SN -OOG 
SN -007 
SN -008 
SN -009 
SN -010 
SN -Oil 
SN -OIZ 
SN -013 
SN -014 
SN -015 
SN -OIS 
SN -017 
SN -018 
SN -019 
SN -OZO 
SN -OZl 
SN -OZZ 
SN -0Z3 
SN -OZH 
SN -0Z5 
T -001 
T -OOZ 
T -003 
T . -004 
Z1 
ZP 
Z1 
Z1 

z.i 

Zi 

zi" 

zl'" 

Z;l- 

z.y 

4; 

Z4;, 

Z4‘ 

Z5 

Z5 

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

Z8 

za 

Z8 

Z8 

Z8 


REF. AORET 
PART NUMBER 


DESCRIPTION 


Z9050Z1000 IK 5,08 CC 5X l«3 ■ 

Z905031Z00 IZK 5.08 CC 5Z NK3 * 

Z9050Z3300 3K3 5,08 CC 5Z NK3 » 

Z9050233(M 3K3 5,08 CC 5X NK3 • 

4150747400 SN 74 LS ?4 N3 . « 

4150748G00 SN 74 LS 8G N 3 .......... ■ 

4150747400 SN 74 LS 74 N3 . « 

4157419G00 SN 74 LS 19G N 3 . ’ ■ 

4Z003G0000 TL 07Z CP. ’» 

41G0451800 C-MOS 4518 .. » 

4Z0O7Z00OO 1C 5534 AN . . » 

41G040G600 C-HOS 40GG . » 

4ZOOGZOOOO LM 3080 N /B+ . ' ‘ » 

4Z0O3G00O0 TL 07Z CP.. « 

4101013100 MC 10131 P .‘ ■ 

4157419GOO SN 74 IS 19G N 3 . » 

41G0451800 C-MOS 4518 . « 

41G0401300 C-MOS 4013 .’ » 

41G0400Z00 C-MOS 400Z . . « 

41G0405300 C-MOS 4053 . * 

41G0405300 C-MOS 4053 . * 

42(K)3Z0000 LF 35G N 8+ . ’ « 

4Z003G0OO0 TL 07Z CP . . * 

4Z0OG1OOOO LM 358 N /B+ .!! .« 

41G7437400 C-MOS 74 C 374 N . ! ■ 

4150740500 SN 74 LS 05 N 3 .!! . ’' » 

415074Z000 SN 74 LS ZO N 3 ...... » 

4160455G0O C-MOS 4556 . " « 

4Z00470000 LM 317 LZ REGUL POSITIUE T09Z ■ 
OZ19140000 OZ BOUTON HZO 3+3X3+3 SPIRES ■ 
0Z19Z50000 00 FlOO 1X4.5 SPIRES .... 740A ■ 
0Z1914OOOO OZ BOUTON HZO 3+3X3+3 SPIRES • 

OZ19580000 01 F40 .ZX3+3 SPIRES • 

110O5Z0OOO FIL.NU.ETAME.4/10.. « 

1100590000 COAX RIGIDE 50 OHM . BA-50-085 » 
1100810000 TFLON ORANGE REF ET JE 3Z 01 ■ 
11008ZOOOO TEFLON UERT REF ET JE 3Z 01 » 

1274801Z00 Cl MODU.ATION.. 730A * 

1300590000 SOUPLISSO 0,GX0.9 COUL.NATUREL » 

1300900000 PASSE FIL ... REF 8-3-5-Z « 

1400109900 POINT TEST . • 

1400ZZ5G00 EfffiOUT KXZZA'PARALL' 2ZZ05-110 ■ 
490O1Z0OOO 14 SIFPORT C.I. OIL JZ3-5014'* 
4900300000 20 SUPPORT C.I. OIL J23-5020 ■ 
4900310000 IG SUPPORT C.I. OIL J23-501G * 
4900390000 8 SUPPORT C.I. OIL .. J23-5008 ■ 
5400050000 CALE ISOLANTE NEOSIO POUR Cl . ■ 

5500010000 H20(4,1X2X3) . « 

G130110500 LAO 2.5X 5 CYLINDRIQUE FENOUE ■ 
G14O12OGO0 TC M2 X G U NFE27-115-4.G INOX « 

G400180000 COSSE A SOUOER 5,2 . 5G " 

6400530000 OEILLET LAITON.N'» 2070 • 

0280081118 COUUERCLE CARTE MOOULAT. 730A • 
0280081120 BOITIER OSCILLATEUR 80MHZ 730A * 
8008020100 BARRETTE FIXAT. CARTE(M2) 740A » 
8100980000 PINCE ASSEMBLAGE BAOUET 0.5MM » 
8108071000 FROHEUR CONTACT MASSE'2' 740A • 


PART DESCRIPTION 

IK 5,08 CC 5X M(3 

12K 5,08 CC 5Z NK3 

3K3 5,08 CC 5Z NK3 

3K3 5,08 CC 5Z rfl(3 

SN 74 LS 74 N3 .. 

SN 74 LS 86 N 3 .. 

SN 74 LS 74 N3... 

SN 74 LS 19G N 3 . 

TL 072 CP ... 

C-HOS 4518 . 

NE 5534 AN . 

C-MOS 40GG .. 

LM 3080 N /B+ . 

TL 072 CP ... 

MC 10131 P . 

SN 74 LS 196 N 3 . 

C-MOS 4518 .. 

C-MOS 4013 .. 

C-MOS 4002 ... 

C-MOS 4053 . 

C-MOS 4053 ... 

LF 35G N B+ . 

TL 072 CP.. 

LM 358 N /B+ ... 

C-MOS 74 C 374 N . 

SN 74 LS 05 N 3 .. 

SN 74 LS 20 N 3 . 

C-MOS 4556 ... 

LM 317 LZ POSITIUE REGUL. T092 
02 BUTTON HZO 3+3X3t3 TURNS. 

OO FlOO 1X4.5 TURNS . 740A 

02 BUTTON HZO 3+3X3+3 TURNS. 

01-F40. 2X3+3 TURNS. 

TINNED BARE THREAD 4/10 ...... 

RIGID COAX 50 OHM .. BA-50-085 
ORANGE TEFLON REF ET JE 32 01 
GREEN TEFLON REF ET JE 32 01 

MODULATION PC .. 730A 

SPAGHETTI 0.GXO.9 GRAY COLORED 
FEED-THROUGH SLEEV.REF 8-3-5-2 

TEST POINT .. 

CAP KX22A 'PARALL' 22205-110 
14 CONNECTOR P.C. OIL J23-5014 
20 CONNECTOR P.C. OIL J23-5020 
IG CONNECTOR P.C. OIL J23-501G 
8 CONNECTOR P.C. OIL J23-5008 
NEOSID INSULATING QUOIN FOR PC 

H20(4.1X2X3) ... 

LAD 2.5 X 5 CYLINDER SLOT .... 
TC M2 X G U NFE27-115-4,G INOX 
SOLDERING TERMINAL 5.2 .... 5G 
FIXING EYELET BRASS .. N« 2070 
MODULATION BOARD COUER .. 730A 
80MHZ OSCILLATOR BOX .... 730A 
(M2) BOARD ANCHOR BAR ... 740A 
0.5MM M00a.E ASSEMBLING CLIP . 
GROUND CONTACT UIPER '2' 740A 


FOl«NISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/ORAUING 

SOUCOR 

S(KCOR 

SOUCOR 

so(k:or 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

RTC 

RTC 

RTC 

NS 

TEXAS 

WTORaA 

TEXAS 

RTC 

RTC 

RTC 

RTC 

RTC 

NS 

TEXAS 

NS 

NS 

TEXAS 

TEXAS 

RTC 

MOTORaA 

Z94 BH20.12 

Z34 FlOO.5 

Z94 BH20.....12 

Z94 F40.......8 

ELECTROFIL 

SEALECTRO 

FILECA 

FILECA 

Q997480......TH 

HABIA 

FAISANT 

C940850 

ATI 

JERMYN 

JERMYN 

JERMYN 

JERMYN 

-940008 

LCC-COFELEC 

SAGIC 

BD 

fFOM 

mfom: 

894. 

A93. 

B94. 

F941091 


PAGE 

20 

OTE 

QTY 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
d 
0 
0 
0 
1 
0 
1 

10 

1 

1 

1 

2 
1 
1 
1 
4 
6 
1 
7 
1 
I 

1 
4 

2 













































































cde ATTENUATEUR 


] 

n 

;j • 

.j 

0 


1 




1 - 




















ANALOGIQUE 


ANALOG BOARD 
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REPERE 

INDEXE 

B -001 
B -002 
C -001 
C -002 
C -003 
C -OOH 
C -005 
C -006 
C -007 
C -008 
C -003 
C -010 
C -Oil 
C -012 
C -013 
C -014 
C -015 
C -016 
C -017 
C -013 
C -020 
C -021 
C -022 
C -023 
C -024 
C -025 
C -026 
C -027 
C -028 
C -023 
C -030 
C -031 
C -032 
C -033 
D -001 
0 -002 
D -003 
D -004 
D -005 
D -006 
D -007 
D -008 
L -001 
P -001 
P -002 
P -003 
P -004 
P -005 
0 -001 
Q -002 
Q -003 
Q -004 
Q -005 
Q -006 
Q -007 
0 -008 
Q -003 
Q -010 
0 -Oil 
0 -012 
Q -013 
R -001 
R -002 
R -003 
R -004 
R -005 
R -006 
R -007 
R -008 
R -003 
R -010 
R -Oil 
R -012 
R -013 
R -014 
R -015 
R -016 
R -017 
R -018 


■0274810000 04 CARTE ANALOGIQUE. 730A ■ 04 ANALOG BOARD .. 730A D32.D38037 ■ 

aaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaa 


REF. ADRET 
PART NUMBER 

1431001300 

1420026700 

3700100000 

3233100300 

3233100300 

3233100300 

3233100300 

3233100300 

3233100300 

3700180000 

3700100000 

3700100000 

3700160000 

3120002700 

3700100000 

3700100000 

3700100000 

3234100400 

3700160000 

3234100400 

3120021000 

3700100000 

3700100000 

3120036800 

3234100400 

3212147000 

3211365000 

3212147000 

3211365000 

3700100000 

3150042200 

3700020000 

3120002200 

3700160000 

4500020000 

4500020000 

4500020000 

4500020000 

4500020000 

4500020000 

4600040000 

4600040000 

0219720000 

2151470000 

2132220000 

2153100000 

2133220000 

2133220000 

4300110000 

43881T0000 

4300110000 

4300110000 

4300110000 

4300110000 

4300570000 

4300570000 

4300570000 

4300570000 

4300570000 

4300570000 

4300150000 

2610932200 

2610932200 

2500116900 

2500024300 

2905013300 

2210022700 

2210022700 

2500341200 

2500259000 

2500273200 

2500273200 

2500227400 

2500221500 

2210033300 

2210033300 

2210033300 

2210033300 

2210033300 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEUR/PLAN 
SUPPLIER/ORAUING 


TM 31 MCIG.MALE»CARTE* ■ 

20 TRANSITION COUOE 3428-5202 ■ 
4.7MMF/35U 5.08 .. STAND L TAG ■ 
lONF 5,08 lOZ IRD607 ■ 

lONF 5.08 lOZ IRDG07 ■ 

lONF 5.08 lOZ IRD607 ■ 

lONF 5.08 lOZ IRD607 ■ 

lONF 5,08 lOZ IRDG07 ■ 

lONF 5,08 lOZ IRD607 ■ 

22Mfff/16U 5,08 ... STAND L TAG ■ 
4.7mF/35U 5,08 .. STAND L TAG ■ 
4.7HfF/35U 5,08 .. STAND L TAG ■ 
10MMF/25U 5.08 .... STAND L TAG ■ 
27PF 2.5 'L' 2222 680 10 279 ■ 

4.7W1F/35U 5,08 .. STAND L TAG * 
4.7miF/35U 5,08 .. STAND L TAG ■ 
4.7MMF/35U 5,08 .. STAND L TAG ■ 
0,1 MMF 5.08 lOZ IR0G07 ■ 

10MMF/25U 5,08 ... STAND L TAG ■ 
0,1 MMF 5,08 lOZ IRD607 ■ 

1 NF 2,5 2222 630 51 102 ■ 

4,7MMF/35U 5,08 .. STAND L TAG * 

4,7W1F/35U 5,08 .. STAND L TAG ■ 

G.8PF 2.5'D' 2222 680 09 688 * 

0,1 MMF 5,08 lOZ IRDG07 ■ 

14700PF 1,25Z G3U PLS8/CPS82 ■ 

3G50PF 1,25Z 63U PLS8/CPS84 ■ 

14700PF 1,25Z 630 PLS8/CPS82 ■ 

3G50PF 1,25Z 630 PLS8/CPS84 ■ 

4,7MMF/350 5,08 .. STAND L TAG ■ 
0.22MMF 5 50020Z 3439050 E224M ■ 
lHMF/350 5,08 .... STAND L TAG ■ 
22PF 2.5 'K' 2222 680 10 229 « 

lOMMF/250 5,08 ... STAND L TAG * 

1N4151 .. ■ 

1N4151 . * 

1N4151 . ■ 

1N4151 . ■ 

1N4151 . * 

1N4151 . « 

ZP05.6 .. ■ 

ZPD5,6 . ■ 

00 SELF 20MMH .....(EX 530336) * 
470R T05 CERMET T 7 YA ■ 

2K2 3/4- 15T CERMET 43 P ■ 
lOK T05 CERMET T 7 TA « 

22K 3/4' 15T CERMET 43 P ■ 

22K 3/4: 15T CERMET 43 P ■ 

eCSSOC /41GC/415C/559C(BC214C) ■ 
BC560C /41GC/415C/559C(BC214C) ■ 
BC5G0e /416C/415C/553C(BC214C) » 
BC560C /41GC/415C/559C(BC214C) « 
BC560C /416C/415e/559C(BC2l4C) ■ 
BC5G0C /41GC/415C/559C(8C214C) ■ 

BC 327-25 TO 92 .(2N2907) ■ 

BC 327-25 TO 92 .(2N2907) ■ 

BC 327-25 TO 92 .(2N2907) ■ 

BC 327-25 TO 92 ..(2N2907) ■ 

BC 327-25 TO 92 .(2N2907) ■ 

BC 327-25 TO 92 .(2N2907) ■ 

MPS 2369 . ■ 

9X22K 2Z 43iOR-1(11-223 ■ 

9X22K 21 4310R-101-223 ■ 

1K69 ■ IZ 0.3 U SMA207 ■ 

243R ■ IZ 0.3 U SMA207 « 

330R 5,08 CC 5Z NK3 ■ 

2K7 5Z N4 ■ 

2K7 5Z N4 ■ 

412K » IZ 0.3 U SMA207 ■ 

59K0 • IZ 0,3 U SMA207 ■ 

73K2 * IZ 0.3 U SMA207 « 

73K2 ■ IZ 0.3 U SMA207 ■ 

27K4 ■ IZ 0.3 U SMA207 ■ 

21K5 ■ IZ 0.3 U SMA207 ■ 

33K 5Z N4 ■ 

33K 5Z N4 * 

33K 5Z N4 • 

33K 5Z N4 ■ 

33K 5Z N4 ■ 


TM 31 MCIG . TRELEC 

20 BENDED LINKAGE .. 3428-5202 3M 
4,7MMF/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 
lONF 5.08 lOZ IR0607 LCC 

lONF 5,08 lOZ IR0607 LCC 

lONF 5,08 lOZ IR0G07 LCC 

lONF 5,08 lOZ IR0G07 LCC 

lONF 5,08 lOZ IRD607 LCC 

lONF 5,08 lOZ IRD607 LCC 

22MMF/1GU 5.08 ... STAND L TAG STC 
4,7MMF/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 
4,7MMF/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 
10MMF/25U 5,08 ... STAND L TAG STC 
27PF 2,5 'L' 2222 680 10 279 COGECO 

4,7HMF/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 
4,7HMF/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 
4,7MMF/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 
0,1 MMF 5,08 lOZ IR0G07 LCC 

10MMF/25U 5,08 ... STAND L TAG STC 
0,1 MMF 5.08 lOZ IR0GO7 LCC 

1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

4,7MMF/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 
4,7MMF/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 
G,8PF 2,5:D' 2222 680 09 688 COGECO 

0,1 MMF 5,08 lOZ IRDG07 LCC 

14700PF 1,25Z 630 PLS8/CPS82 RTC 

3650PF 1.25Z 630 PLS8/CPS84 RTC 

14700PF 1.25Z 630 PLS8/CPS82 RTC 

3G50PF 1.25Z 630 PLS8/CPS84 RTC 

4.7MMF/350 5.08 ...STAND L TAG STC 
0,22MMF 5 50020Z 3439050 E224M AOX 
1MMF/35U 5.08 .... STAND L TAG STC 
22PF 2,5 'K' 2222 680 10 229 COGECO 

lOMMF/250 5,08 ... STAND L TAG STC 

1N4151 . FU'ITT' 

1N4151 . FU'ITT' 

1N4151 .;. FU'ITT' 

1N4151 . FU'ITT' 

1N4151 . FU'ITT' 

1N4151 . FU'ITT' 

ZPD5,G ... ITT 

ZPD5,G . ITT 

00 SELF 20MMH.(EX 530336) AORET 

470R T05 CERMET T 7 YA SFERNICE 

2K2 3/4' 15T CERMET 43 P SPECTROL 
lOK T05 CERMET T 7 YA SFERNICE 

22K 3/4' 15T CERMET 43 P SPECTROL 

22K 3/4' 15T CERMET 43 P SPECTROL 

BC560C /413C/4i5C/559C(BC214C) RTC 
8C5G0C /413C/415C/559C(BC214C) RTC 
BC560C /413C/415C/559C(BC214C) RTC 
BC5G0C /413C/415C/559C(BC214C) RTC 
BC5G0C /413C/415C/559C(BC214C) RTC 
BC5G0C /413C/415C/553C(BC214C) RTC 

BC 327-25 TO 92.(2N2907) ITT 

BC 327-25 TO 92 ..(2N2907) ITT 

BC 327-25 TO 92.(2N2907) ITT 

BC 327-25 TO 92 ..(2N2907).ITT 

BC 327-25 TO 92 ..(2N2907) ITT 

BC 327-25 TO 92.(2N2907) ITT 

MPS 2369 .. MOTOROLA 

9X22K 2Z 4310R-101-223 BOURNS 

9X22K 2Z 4310R-101-223 BOURNS 

1K69 ■ IZ 0,3 U SMA207 DRALORIC 

243R * IZ 0.3 U SMA207 DRALORIC 

330R 5.08 CC 5Z NK3 SOUCOR 

2K7 5Z N4 SOUCOR 

2K7 5Z N4 SOUCOR 

412K ■ IZ 0.3 U SMA207 DRALORIC 

59KO ■ IZ 0.3 U SMA207 DRALORIC 
73K2 ■ IZ 0,3 U SMA207 DRALORIC 

73K2 ■ IZ 0.3 U SMA207 DRALORIC 

27K4 » IZ 0.3 U SMA207 DRALORIC 

21K5 ■ IZ 0.3 U SMA207 DRALORIC 

33K • 5Z N4 SOUCOR 

33K 5Z N4 SOUCOR 

33K 5Z N4 SOUCOR 

33K 5Z N4 SOUCOR 

33K 5Z N4 SOUCOR 


PAGE 
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QTE 

OTY 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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*0274810000 04 CARTE ANALOGIQUE. 730A ■ 04 ANALOG BOARD . 730A 092.098097 * 
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REPERE 

INOEXE 


REF. AORET 
PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


FOlfl^NISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/ORAUING 


R -050 
R -051 
R -052 
-053 
-054 
-055 
-056 
-057 
-058 
-059 
-060 
-061 
-062 
R -063 
R -064 


065 
-066 
-067 
-068 
-069 
R -070 
SN -001 
SN -002 
SN -003 
SN -004 
SN -005 
SN -006 
SN -007 
SN -008 
SN -009 
SN -010 
SN -Oil 
SN -012 
SN -014 
SN -015 
SN -016 
SN -017 
SN -018 
SN -019 
SN -020 
SN -021 
SN -022 
Z1 
Z1 
Z4 
Z4 
Z4 
Z4 
Z8 


2500321500 

2500212700 

2500149900 

2500149900 

2500149900 

2500268100 

2210033300 

2500268100 

2210041000 

2500210000 

2500210000 

2500120500 

2500088700 

2500232400 

2500232400 

2500221500 

2500221500 

2500232400 

2500195300 

2500195300 


215K 
12K7 
4K99 
4K99 
4K99 
68K1 
33K 
68K1 
TOOK 
lOKO 
lOKO 
2K05 
887R 
32K4 
32K4 
21K5 
21K5 
32K4 
9K53 
9K53 
22M 


IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 


0,3 U 
0.3 U 
0.3 U 
0.3 U 
0,3 U 
0,3 U 


IZ 0,3 U 


IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

iZ 

IZ 

IZ 

IZ 


0.3 U 
0,3 U 
0.3 U 
0,3 U 
0,3 U 
0.3 
0,3 U 
0,3 g 
0,3 U 
0.3 U 
0.3 U 


U 


5Z 


SMA207 
SNA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
5Z N4 
SMA207 
5Z N4 
SMA207 
SHA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
SMA207 
CB 


215K 
12K7 
4K99 
4K99 
4K99 
68K1 
33K 
68X1 
lOOK 
lOKO 
lOKO 
2K05 
887R 
32K4 
32K4 
21K5 
21K5 
32K4 
9K53 
9K53 
22N 


IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 


0.3 U 
0,3 U 
0,3 U 
0.3 U 
0,3 U 
0.3 U 


IZ 0,3 U 


IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 


U 


0,3 U 
0,3 U 
0,3 
0,3 U 
0,3 U 
0,3 U 
0.3 U 
0,3 U 
0.3 U 
0,3 U 
0.3 U 


5Z 


SMA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 DRALORIC 
5Z N4 SOUCOR 
SMA207 DRALORIC 
5Z N4 SOUCOR. 

SMA207 DRALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 DRALORIC 
SMA207 DRALORIC 
SMA207 DRALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 DRALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 DRALORIC 

CB ALLEN BRADLEY 


2200062200 

4160455600 C-MOS 4556 . * C-MOS 4556 .RTC 

4160455600 C-MOS 4556 . * C-MOS 4556 .. RTC 

4167437400 C-HOS 74 C 374 N. « C-MOS 74 C 374 N . NS 

4260711500 OAC AD 7115 KN . * OAC AD 7115 KN .. ANALOG OEUICES 

4200320000 LF 356 N B+ . « LF 356 N B+ 

4200320000 LF 356 N B+ . » LF 356 N B+ 


4200320000 LF 356 N B+ . * 

4260752500 DAG AD 7525 KN . “ 

4160450400 C-MOS MC 14504 BCP .' * 

4160450400 C-MOS MC 14504 BCP .^* 

4167437400 C-MOS 74 C 374 N . • 

4167437400 C-MOS 74 C 374 N. » 

4164016300 C-MOS 40163 . “ 

4160401700 C-MOS 4017 . * 

4160406600 C-MOS 4066 . * 

4200610000 LM 358 N /B+ . * 

4200360000 TL 072 CP .. * 

41604O53O0 C-MOS 4053 .. • 

4200360000 TL 072 CP . * 

4200320000 LF 356 N 8+ . * 

4200470000 LM 317 LZ REGUL POSITIUE T032 * 

1274810700 Cl ANALOGIQUE .. 730A 


LF 356 N B+ 


NS 

NS 

NS 


OAC AD 7525 KN . ANALOG OEUICES 

C-MOS MC 14504 BCP .MOTOROLA 

G-MOS MC 14504 BCP .. MOTOROLA 

C-MOS 74 C 374 N . NS 

C-MOS 74 C 374 N . NS 

C-MOS 40163 . RTC 

C-MOS 4017 ... RTC 

e-MOS 4066 .. RTC 

LM 358 N /B+ . NS 

TL 072 CP . TEXAS 

C-HOS 4053 .. RTC 

TL 072 CP . TEXAS 

LF 356 N B+ .. NS 

LM 317 LZ POSITIUE REGUL. T092 MOTOROLA 
ANALOGIC PC .. 730A 


1400109900 

4900120000 

4900260000 

4900300000 

4900310000 


POINT TEST . » TEST POINT ... C940850 


14 SUPPORT C.I. OIL J23-5014 
18 SUPPORT C.I. OIL . J23-5018 
20 SUPPORT C.I. OIL 123-5020 
16 SUPPORT C.I. OIL J23-5016 


14 CONNECTOR P.C. 
18 CONNECTOR P.C. 
20 CONNECTOR P.C. 
16 CONNECTOR P.C. 


OIL J23-5014 JERMYN 
OIL J23-5018 JERMYN 
OIL J23-5020 JERMYN 
OIL J23-5016 JERMYN 


PAGE 
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QTE 

QTY 


R 

-019 

2210033300 

33K 




5Z 

N4 » 

33K 




5Z 

N4 SOUCOR 

1 

R 

-020 

2210003300 

33R 




5Z 

N4 ■ 

33R 




5Z 

N4 SOUCOR 

1 

R 

-021 

2210005600 

56R 




5Z 

N4 » 

56R 




5Z 

N4 SOUCOR 

1 

R 

-022 

2210005600 

56R 




5Z 

N4 * 

56R 




5Z 

N4 SOUCOR 

1 

R 

•023 

2210005600 

56R 




5Z 

N4 ■ 

56R 




5Z 

N4 SOUCOR 

1 

R 

-024 

2210005600 

56R 




5Z 

N4 * 

56R 




5Z 

N4 SOUCOR 

1 

R 

-025 

2210005600 

56R 




5Z 

N4 * 

56R 




5Z 

N4 SOUCOR 

1 

R 

-026 

2210023300 

3K3 




5Z 

N4 * 

3K3 




5Z 

N4 SOUCOR . 

1 

R 

-027 

2210023300 

3K3 




5Z 

N4 * 

3K3 




5Z 

N4 SOUCOR 

1 

R 

-028 

2210023300 

3K3 




5Z 

N4 * 

3K3 




5Z 

N4 SOUCOR 

1 

R 

-029 

2210023300 

3K3 




5Z 

N4 • 

3K3 




5Z 

N4 SOUCOR 

1 

R 

-030 

2210023300 

3K3 




5Z 

N4 * 

3K3 




5Z 

N4 SOUCOR 

1 

R 

-031 

2210023300 

3K3 




5Z 

N4 * 

3K3 




5Z 

N4 SOUCOR 

1 

R 

-032 

2210011000 

lOOR 




5Z 

N4 » 

lOOR 




5Z 

N4 SOUCOR 

1 

R 

-033 

2500219600 

19K6 

m 

iz 

0,3 U 

SMA207 * 

19KG 

m 

iz 

0,3 g 

SMA207 ORALORIC 

1 

R 

-034 

2500210000 

lOKQ 

m 

iz 

0.3 U 

SMA207 » 

lOKO 

m 

iz 

0.3 g 

SMA207 ORALORIC 

1 

R 

-035 

2500166500 

6K65 

m 

IZ 

0.3 g 

SNA207 “ 

6K65 

m 

IZ 

0.3 g 

SMA207 DRALORIC 

1 

R 

-036 

2210031000 

lOK 




5Z 

N4 * 

lOK 




5Z 

N4 SOUCOR 

1 

R 

-037 

2210031000 

lOK 




5Z 

N4 * 

lOK 




5Z 

NM SOUCOR 

1 

R 

-038 

2210036800 

68K 




5Z 

N4 * 

58K 




5Z 

N4 SOUCOR 

1 

R 

-039 

2210011000 

lOOR 




5Z 

N4 » 

lOOR 




5Z 

N4 SOUCOR 

1 

R 

-040 

2500249900 

43K9 

m 

IZ 

0.3 g 

SMA207 * 

49K3 

m 

IZ 

0.3 u 

SMA207 DRALORIC 

1 

R 

-041 

2500321500 

215K 

m 

IZ 

0,3 g 

SMA207 » 

215K 

m 

IZ 

0,3 g 

SMA207 DRALORIC 

1 

R 

-042 

2500224900 

24K9 

m 

IZ 

0.3 g 

SMA207 * 

24K9 

m 

IZ 

0,3 g 

SMA207 ORALORIC 

1 

R 

-043 

2500219600 

19K6 

m 

IZ 

0,3 g 

SMA207 ■ 

19K6 

m 

IZ 

0.3 g 

SMA207 DRALORIC 

1 

R 

-044 

2210028200 

8K2 




5Z 

N4 * 

8K2 




5Z 

N4 SOUCOR 

1 

R 

-045 

2500239200 

39K2 

m 

IZ 

0,3 g 

SMA207 * 

39K2 

m 

IZ 

0.3 g 

SMA207 ORALORIC 

1 

R 

-048 

2500321500 

215K 

m 

IZ 

0,3 g 

SNA207 “ 

215K 

X 

IZ 

0.3 g 

SMA207 DRALORIC 

I 

R 

-049 

2210012200 

220R 




5Z 

N4 » 

220R 




5Z 

N4 SOUCOR 

1 


8108071000 FROTTEUR CONTACT MASSE'2' 740A * GROUND CONTACT UIPER '2' 740A 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 . 

I 

I 

1 

1 
1 
8 
1 

2 
3 
1 
2 




















































T i. U 

h; ^ oi ’<* v AflJlAjLr--*- 


1 400MHz * j 80MHz 



1 ADRET ELECTRONIOUE 

i*c vtlillii^rs 

aSJrJSJS* • ■ 

■ Cl eocu«Ni Ht «ui nm co*H»w«oOt •« m»*opoit jams 

GENERATION 

/;no mi -17 GENERATION 

1 ETuoif vtismt. ytwFir ^ I ri fv O ^7 J 

|.ATc u 05 64 ^ ^D 9 i 7 027 ^ 

CD 

"co* 

O 

O 

o 

1 o 
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REPERE 

INDEXE 

B -001 
B -002 
-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-OOS 
-007 
-008 
-009 
-010 
-Oil 
-012 
-013 
-014 
-015 
-OIG 
-017 
-018 
-019 
-020 
-021 
-022 
-023 
-024 
-025 
-02B 
-027 
-028 
-029 
-030 
-031 
-032 
-033 
-034 
-035 
-001 
-002 
-003 
-004 
0 -005 
0 -OOG 
-007 
-001 
-002 
-003 
-004 
-005 


L -OOG 


-007 

-008 

-010 

-015 

-OIG 

-001 

-002 

-001 

-002 

-003 


0,22Mf1F 5 
0,22f1f1F 5 
4,7PF 2,5 
4.7PF 2,5 
1 NF 2.5 
CHIPS 1 NF 
1 rf 2,5 
0.22Mf1F 5 
1 tF 2.5 
2/10 PF . 

1 rff 2.5 
0,22(1HF 5 
1 NF 2.5 
2/10 PF . 

1 rF 2.5 


REF. AORET 
PART Nl#©ER 

1431001300 
14OO215G0O 
3150042200 
3150042200 
3120094700 
3120094700 
3120021(»0 
3810021000 
3120021000 
3150042200 
3120021000 
3G00050000 
3120021000 
3150042200 
3120021000 
3800050000 
3120021000 
3810021000 
3120021000 
3120021000 
3150042200 
3120021000 
3150042200 
3120001000 
3120021000 
3150042200 
3150042200 
3120021000 
3120005G00 
3120003300 
3120021000 
3150042200 
3150042200 
3150042200 
3150042200 
3810021000 
3810)21000 
45005G0000 
45005G0(X)0 
45OO5G0OOO 
4G00040000 
4G00030000 
4800040(K)0 
4G00040000 
5300220000 
5300220000 
5300070000 
5300220000 
5300220000 
5300220000 
0219720000 
0219720000 
5300110000 O.IOMMH 


DESCRIPTION 


TM 31 MCIG.MALE«CARTE» 

KfWll EMBASE COUDEE FIXAT.PAWJ 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/DRAUING 


50U20Z 3439050 E224M 
50U20Z 3439050 E224H 
2222 G80 09 478 
2222 680 09 478 
2222 G30 51 102 
lOZ G3U S^FB CEC 2E 
2222 630 51 102 
50U20Z 3439050 E224H 
2222 G30 51 102 
. REF COlO 808 23109 
2222 G30 51 102 
50U20Z 3439050 E224M 
2222 G30 51 102 
. REF COlO 808 23109 
2222 G30 51 102 


TM 31 fCIG . TRELEC 

KMUllBENDEO SOCKET PAN. ArCHOR RADIALL 
0,22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
0.22MMF 5 50020Z 3439050 E224M AUX 
4.7PF 2.5 2222 880 09 478 COffiCO 

* 4,7PF 2.5 2222 G80 09 478 COKCO 

1 NF 2.5 2222 G30 51 102 COffiCO 

CHIPS 1 NF lOZ G3U SNPB CEC 2E ElllOFARAO 

1 NF 2,5 2222 630 51 102 CO<XCO 

0,22MriF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
1 NF 2.5 2222 G30 51 102 COGECO 

2/10 PF ... REF COlO 808 23109 RTC (COlO) 
1 NF 2,5 2222 630 51 102 CO(SCO 

0,22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

2/10 PF ... REF COlO 808 23109 RTC (COlO) 
1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 


CHIPS 1 NF lOZ G3U S(FB CEC 2E ■ CHIPS 1 NF lOZ 63U SNPB CEC 2E EUROFARAD 


1 ^F 2,5 
1 NF 2.5 
0,22HfF 5 
1 NF 2,5 
0,22HMF 5 
lOPF 2,5 ' 
1 ^F Is 
0,22MMF 5 
0.22MMF 5 
1 NF 2,5 
5GPF 2,5 
33PF 2.5 
1 NF 2.5 


0,22MMF 

0.22MMF 

0.22MMF 

0,22MMF 


0219720000 

0219720000 

2133220000 

2131100000 

4300270000 

4300280000 

4300270000 


2222 630 51 102 
2222 630 51 102 
50U20Z 3439050 E224M 
2222 G30 51 102 
50U20Z 3439050 E224H 
'F' 2222 G80 10 109 

2222 630 51 102 
50U20Z 3439050 E224M 
50U20Z 3439050 E224M 
2222 630 51 102 
2222 680 10 569 
2222 G80 10 339 
2222 630 51 102 
50U20Z 3439050 E224M 
50U20Z 3439050 E224M 
50U20Z 3439050 E224M 
50U20Z 3439050 E224M 
CHIPS 1 HF lOZ G3U SfFB CEC 2E 
CHIPS 1 NF lOZ 63U SNPB CEC 2E 

BAT 19 . 'APRES TRI' 

BAT 19 . 'APRES TRI' 

BAT 19 . 'APRES TRI' 

ZPD5,G .. 

ZPD5,1 . 

ZPDS.G 
ZPD5.6 
l.OMMH 
I.OMIW 

0,047MMH REF 53809 

l.OffiW -- 

l.OMMH 
l.OMMH 

00 SELF 20MMH .(EX 530336) 

00 SELF 20MMH.(EX 530336) 

ORE 53800 DEL 1025-94 

00 SELF 20MMH.(EX 530336) 

00 SELF 20MMH .(EX 530336) 

22K 3/4' 15T CERMET 43 P 

lOOR 3/4' 15T CERMET 43 P 

BFR 96 POINT ORANGE C.ENTREE 
BFR 91 POINT ROUGE C.ENTREE 
BFR 96 POINT ORANGE C.ENTREE 


1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

0,22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
lOPF 2,5 'F' 2222 680 10 109 COGECO 

1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

0,22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
0,22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

56PF 2.5 2222 680 10 569 COGECO 

33PF 2,5 2222 680 10 339 COGECO 

1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

0.22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
0,22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
0.22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 
0.22NMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
CHIPS 1 lOZ G3U SNPB CEC 2E EUROFARAD 

CHIPS 1 rr lOZ G3U SNPB CEC 2E EUROFARAD 


ORE 53822 DEL 1025-20 
ORE 53822 DEL 1025-20 


ORE 53822 DEL 1025-20 
ORE 53822 DEL 1025-20 
ORE 53822 DEL 1025-20 


BAT 19 . 'AFTER 

BAT 19 . 'AFTER 

BAT 19 . 'AFTER 

ZPDS.G 
ZP05.1 
ZPDS.G 
ZPDS.G 
l.OMMH 
l.OMMH 

0,047MrW REF 53809 

l.OMMH - 

l.OMMH 
l.OMMH 


SORT' THOMSON 
SORT' THOMSON 
SORT' THOMSON 
ITT 
ITT 
ITT 
ITT 

ORE 53822. DEL 1025-20 OREGh DELEUAN 
ORE 53822 DEL 1025-20 OREGA DELEUAN 
'FU'OREGA 

ORE 53822 DEL 1025-20 OREGA DELEUAN 

ORE 53822 DEL 1025-20 OREGA DELEUAN 

ORE 53822 DEL 1025-20 OREGA DELEUAN 

00 SELF 20MMH.(EX 530336) AORET 

00 SELF 20MMH .(EX 530336) ADRET 

O.IOMMH ORE 53800 DEL 1025-94 OREGA DELEUAN 
00 SELF 20MMH^ .....(EX 530336) ADRET 

00 SELF 20MMH .(EX 530336) AORET 

22K 3/4' 15t CERMET 43 P SPECTROL 

lOOR 3/4' 15T CERMET 43 P SPECTROL 

BFR96 INPUT CHECK ORANGE POINT RTC 
BFR 91 INPUT CHECK RED POINT RTC 
BFR96 INPUT CHECK ORANGE POINT RTC 
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QTE 

QTY 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


0 

-005. 

4300720000 BFY 90 



m 

Ui W ( 1 

BFY 90 


. RTC 

1 . 

1 

Q 

-006 

4300280000 BFR 91 

POINT ROUGE C.ENTREE 

m 

BFR 91 

Input check 

RED point RTC 

1 

R 

-001 

2905021000 

IK 

5,08 CC 

5Z NK3 

* 

IK 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-002 

2210042200 

220K 


5Z N4 

m 

220K 


5Z N4 SOUCOR 

1 

R 

-003 

2905021000 

IK 

5,08 CC 

5Z NK3 

m 

IK 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

I 

R 

-004 

2210001000 

lOR 


5Z N4 

m 

lOR 


5Z N4 SOUCOR 

1 

R 

-005 

2210041000 

lOOK 


5Z N4 

m- 

lOOK 


SZ N4 SOUCOR 

1 

R 

-OOG 

2210033300 

33K 


5Z N4 

m 

33K 


5Z N4 SOUCOR 

1 

R 

-007 

2210001000 

lOR 


5Z N4 

m 

lOR 


5Z N4 SOUCOR 

1 

R 

-008 

2905031800 

18K 

5,08 CC 

5X NK3 

m 

18K 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-009 

2905011000 

lOOR 

5,08 CC 

5Z NK3 

m 

lOOR 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-010 

2500010000 

lOOR 

* IZ 0.3 U 

SMA207 

m 

lOOR 

• IZ 0,3 U 

SMA207 DRALORIC 

1 

R 

-Oil 

2400011800 

180R 


5Z N5 

m 

180R 


5Z N5 SOUCOR 

1 

R 

-012 

2905012200 

220R 

5,08 CC 

5Z NK3 

9 

220R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-013 

2905001000 

lOR 

5,08 CC 

5Z NK3 

m 

lOR 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-014 

2905016800 

680R 

5,08 CC 

5Z NK3 

m 

680R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-015 

2905016800 

680R 

5,08 CC 

5Z NK3 

m 

G80R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R 

-016 

2905012200 

220R 

5,08 CC 

5Z NK3 

m 

220R 

5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 
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REPERE 

REF. ADRET 


. DESCRIPTION 






FOl«NISSEUR/PLAN 

QTE 

INDEXE 

PART NUMBER 





PART DESCRIPTION 

SUPPLIER/DRAUING 

QTY 

R -017 

2905005100 

51R 

5,08 CC 

5X NK3 


51R 

5,08 CC 


5X NK3 SOUCOR 

1 

R -018 

2905001000 

IWl 

5,08 CC 

5X NK3 


lOR 

5,08 CC 


5X NK3 SOICOR 

1 

R -019 

2210013300 

330R 


5X N4 


330R 



5X N4 SOUCOR 

1 

R -020 

2905005100 

51R 

5,08 CC 

5X M(3 


51R 

5,08 CC 


5X NK3 SOUCOR 

1 

R -021 

2905016800 

680R 

5,08 CC 

5Z NK3 


G80R 

5,08 CC 


5X NK3 SOUCOR 

1 

R -022 

2905005100 

51R 

5,08 CC 

5X NK3 


SIR 

5,08 CC 


5Z m3 SOUCOR 

1 

R -023 

2210011800 

180R 


5Z N4 

X 

180R 



5X N4 SOUCOR 

1 

R -024 

2905005100 

51R 

5,08 CC 

5Z NK3 


SIR 

5,08 CC 


5X W(3 SOUCOR 

1 

R -025 

2905005100 

51R 

5,08 CC 

5X M(3 


51R 

5,08 CC 


5X NK3 SOUCOR 

1 

R -026 

2500040200 

402R 

* IX 0,3 U 

SMA207 


402R 

■ IX 0,3 U 


SMA207 ORALORIC 

1 

R -027 

2400011800 

180R 


5X N5 


180R 



5X N5 SOUCOR 

1 

R -028 

2400011800 

180R 


5X N5 


180R 



5X N5 SOUCOR 

1 

R -029 

2905012200 

220R 

5,08 CC 

5X NK3 


220R 

5,08 CC 


5X NK3 SOUCOR 

1 

R -030 

2905001000 

lOR 

5,08 CC 

5Z NK3 

X 

lOR 

5,08 CC 


5X NK3 SOUCOR 

1 

R -031 

2905001000 

lOR 

5,08 CC 

5Z m3 


lOR 

5,08 CC 


5X NK3 SOUCOR 

1 

R -032 

2905014700 

470R 

5,08 CC 

5Z NK3 


470R 

5,08 CC 


5X NK3 SOUCOR 

1 

R -033 

2210012200 

220R 


5X N4 


220R 



5X N4 SOUCOR 

1 

R -034 

2210021200 

1K2 


5Z N4 

X 

1K2 



5X N4 SOUCOR 

1 

R -035 

2905001500 

15R 

5,08 CC 

5X NK 3 


15R 

5,08 CC 


5X NK3 SOUCOR 

1 

R -036 

2905003900 

39R 

5,08 CC 

5X NK3 


39R 

5,08 CC 


5X NK3 SOUCOR 

1 

R -037 

2905002200 

22R 

5,08 CC 

5X f«3 


22R 

5,08 CC 


5X NK3 SOUCOR 

1 

R -038 

2905014700 

470R 

5,08 CC 

5X NK3 


470R 

5,08 CC 


5X NK3 SOUCOR 

1 

R -039 

2905011500 

150R 

5,08 CC 

5X NK3 

X 

150R 

5,08 CC 


5X NK3 SOUCOR 

1 

R -040 

2905016800 

G80R 

5,08 CC 

5X NK3 

X 

G80R 

5,08 CC 


5X NK3 SOUCOR 

1 

R -041 

2905002700 

27R 

5,08 CC 

5X NK3 

X 

27R 

5,08 CC 


5X ^fl(3 SOUCOR 

1 

R -042 

2210012200 

220R 


5Z N4 

X 

220R 



5Z N4 SOUCOR 

I 

R -043 

2905002700 

27R 

5,08 CC 

5Z NK3 

K 

27R 

5,08 CC 


5X NK3 SOUCOR 

1 

R -044 

2905001000 

lOR 

5,08 CC 

5Z NK3 

X. 

lOR 

5,08 CC 


5X NK3 SOUCOR 

1 

R -045 

2500040200 

402R 

■ IX 0.3 U 

SMA207 

X 

402R 

■ IX 0,3 U 


SMA207 ORALORIC 

1 

SN -001 

4200360000 

TL 072 CP . 


X 

TL 072 CP . 


. TEXAS 

1 

SN -002 

0275530000 01 MET MODULATEUR ADRET 

.. MET 

X 

01 MEl MODULATOR (ADRET) . MEl B93. 

1 

ZO 

0204860000 01 COAX 2TR'320'.L315 730A 

X 

01 COAX 2TR'320'. 

.L315 730A B94. 

1 

ZO 

0204870000 02 COAX 2TR'320^... L555 730A 

X 

02 COAX 2TR'320'.... 

L555 730A 094.. 

1 

ZO 

0219630000 

0 CAGE 

'L139' TEFLON . 

.. 730A 

X 

00 TEFLON 'Ll39'ENCLOSURE 730A ADRET 

2 

ZO 

0219640000 00 CAGE'L113' TEFLON .. 

.. 730A 

X 

00 TEaON 'L113'ENCL0SURE 730A ADRET 

2 

Zl 

1100530000 FIL.NU.ETAME.6/10 . 


X 

TINNED BARE THREAD 6/10 

. ELECTROFIL 

0 

Zl 

1100600000 FIL CUIURE EMAIL SOUD. 

GO/IOOE 

X 

THREAD GO/IOOE . 

. « . 

..ELECTROFIL 

0 


Z1 V 1274991000 Cl GENERATION 400MHZ .... 730A ■ 400mZ GENERATION PC .... 730A L997499.TM 1 

Zi ? 1300450000 GAINE F4,8 FP301 3/lG . SFM 48 ■ SHEATH F4.8 FP301 3/16 SFM 48 HELLERMANN 0 

Z1 1300900000 PASSE FIL . REF 8-3-5-2 ■ FEED-THROUGH SLEEU.REF 8-3-5-2 FAISANT 2 

Zl I 1400109900 POINT TEST . • TEST POINT . C940850 I 

Zl « 1400225500 EMBASE COAXIALE 'TEST' TR 540 ■ TEST POINT IF . TR 540 TRELEC(A932998) 3 

Zl 4 1400225600 EMBOUT KX22A'PARALL' 22205-110 ■ CAP KX22A 'PARALL' 22205-110 ATI 2 

ZS S 5500170000 TORE 4B1 3,7X1,2X3,5. ■ TORE 4B1 3.7X1.2X3.5. RTC 3 

Z5 5500190000 TORE FT 5 T6 AL 800 . ■ TORE FT 5 TG AL 800 .....LCC 6 

Z6 6108020600 ACF 2X6 BOMBEE TAPTITE CRUCIF ■ ACF 2X6 BOHBEE TAPTITE CRUCIF GAlffilN OAUDE 12 

ZG 6140120600 TC M2 X 6 U NFE27-115-4.G INOX •■ TC M2 X 6 U NFE27-115-4,G INOX BD 6 

Z6 6400530000 OEILLET LAITON . N® 2070 ■ FIXING EVaET BRASS .. N“ 2070 IFOM 7 

28 0280081116 COUUERCLE GENERATION 400 730A ■ 400 GENERATION COUER .... 730A B94. 1 

Z8 8007632600 UIS DE REGLAGE FILTRE .. 7200A « FILTER ADJUSTMENT SCREU 7200A C942820. 4 

Z8 8008020100 BARRETTE FIXAT. CARTE(M2) 740A ■ <M2) BOARD ANCHOR BAR ... 740A B94. 1 

28 8008120700 CORPS DE FILTRE 2 MODULES 730A ■ FILTER BODY 2 MODULES ... 730A 694. 2 

Z8 8108071000 FROTTEUR CONTACT MASSE^2' 740A * GROUND CONTACT UIPER '2' 740A 2 





























396/574MH2 4 d 6 MHz APPROCHE 

P 11 APPROACH 


«X)/580 MHz 


*SN3 


hl5V 


RI.ZTOa 


►♦SV 


R52 

2LisL 




“t I'AMPLIPiCATEUR et MELANGEUR 
' ! AMPLlFfER and MIXER 




}R22 

h«)a 



AMPLI de PUISSANCE et DETECTEUR 
R <S.22aKa POWER AMPUHER end DETECTOR 


RSI -732rL 


RU 


lOQa 


CtO.InF 


82] 


T 


R50.K»a 


MELANC5EUR et ASSERVISSEMENT 
MIXER and PL L 


I C3i 
TOpFdwp 


1/4 SN I 


1/4SN1 


B1 


I 


74LSOO 

15pF 








1/4 5N1 i 


WJ 


D2 
W4151 

R 47.1K 5 
C26.Q22>i=j 

I—ih-4 

R48.1K5 MPS918 
+ T5V 


C28 

C^ 22 pF^ 

4— 

jR41 

JiOOa 

(|R46 r 

|R43 [ 

|R42 V 

[1k)Ka [ 

J3Xa[ 

saoa-- 

[ 

^QOI 

I J 

I 


Sq02 I 

Iris 

T If. 

yBF 

J390J1. 

5918 ! ^ 


r 


R6 
150a I 


C8 _ 
0,22 pFj 

C4 .InF 

u 

RlOf 

470a 


RB.lSQor^ 


Q3> 

0Fft96 


R lS.ie^ ' 
ipA-Sna 


lR25 

68Qa 
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05 UHF MODULE (22,90BM).. 730A H91.C38097 ■ 
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REF. AORET 
PART fft^ER 

1H00217300 
1H00217300 
1900217300 
1H00217300 
1M00217300 
IM20028900 
1400217300 
1400217300 
3700020000 
3700020000 
3700160000 
3150031000 
3150031000 
3120005600 
3120011000 
3120005600 
3120094700 
3120021000 
3150042200 
3150042200 
3600170000 
3120021000 
3600170000 
31200015(X> 
3120013300 
3120021000 
3150042200 
315OO42200' 
3120021000^ 
3700160000 
3150042200 
3150042200 
3120098200 
3150042200 
32321OO3O0: 
3150042200 
312(K)12700 
3120011800 
3100610000 
3100610000 
3150042200 
3810001000 
3120094700 
3150042200 
3120021000 
3120021000 
3120001800 
3120021000 
3120001500 
3150042200 
3150042200 
3120021000 
3120021000 
3700160000 
3810001000 
3120021000 
3120001500 
3120021000 
3120002200 
3120094700 
3100610000 
3100610000 
3120021000 
31200210CK) 
3232220200 
■ 32341GO4O0 
3810021000 
3120094700 
3120021000 
3120094700 
3120021000 
3700160000 
312(K)11000 
3120021000 
3120094700 
3120011000 
3120021000 
3120011000 
3120021000 


DESCRIPTION 


KMUIO EffiASE'HALE'FIXAT. AUANT 
KttUlO EMSASE'MALE'FIXAT. AUANT 
XWIO EMBASE'MALE'FIXAT. AUANT 
miO EMBASE'HALE'FIXAT. AUANT 
KMUIO EMBASE'HALE'FIXAT. AUANT 
20 TRANS OROIT EJECT 3428-6202 
KMUIO EMBASE'HALE'FIXAT. AUANT 
KMUIO EMBASE'HALE'FIXAT. AUANT 
1MMF/35U 5,08 .... STAND L TAG 
IMHF/35U 5,08 .... STAND L TAG 
lOf«F/25U 5.08 ... STAND L TAG 
lONF 5,08 63U GOX 767 14 

lONF 5,08 63U (»X 767 14 

56PF 2.5 2222 680 10 569 

lOOPF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 
56PF 2,5 2222 680 10 569 

4.7PF 2,5 2222 680 03 478 

1 NF 2.5 2222 630 51 102 

0,22HMF 5 50U20X 3439050 E224H 
0.22mF 5 50U20Z 3433050 E224M 

2 A IGPF . DVS3A10 

1 If 2,5 2222 630 51 102 

2 A lOPF .. DUS3A10 

15PF 2,5 ^H' 2222 680 10 159 

33(yF 2,5 'N33'2222 680 58 331 

I NF 2.5 2222 630 5l 102 

0.22MMF 5 50U20Z 3439050 E224H 
0,22HMF 5 50U20X 3439050 E224M 
1 NF 2,5 2222 630 51 102 

10MMF/2W 5,08 .. - STAND L TAG 
0.22HMF 5 50U20X 3439050 E224M 
0.22H»i= 5 50U2OX 3439050 E224H 
8.2PF 2.5'E‘ 2222 680 09 828 

0.22HMF 5 50U20X 3439050 E224M 

INF 5,08 G3U IR0607 

0,22MMF 5 50U2OX 3439050 E224n 
270PF 2.5 'N27'2222 680 58 271 
180PF 2.5 'N18'2222 680 58 181 
FILTRE TRAUER ECROU B853I3AB7 
FILTRE TRAUER ECROU 6853I3AB7 
0,22HMF 5 50U20X 3439050 E224M 
CHIPS lOPF 5X 63V SNPB EEC 2E 
4,7PF 2,5 2222 680 09 478 

0,22Wff 5 50U20X 3439050 E224M 
1 If 2,5 2222 630 51 102 

1 ff 2,5 2222 630 51 102 

18PF 2,5 'J' 2222 680 10 189 

1 ff 2,5 2222 630 51 102 

15PF 2,5 'H' 2222 680 10 159 

0.22Mff 5 50U20Z 3439050 E224M 
0.22»f 5 S0U20X 3439050 E224M 
1 NF 2,5 2222 630 51 102 

1 ff 2.5 2222 630 51 102 

10HfF/25U 5,08 ... STAND L TAG 
CHIPS lOPF 5X 63U Slf B CEC 2E 
1 NF 2,5 2222 630 51 102 

15PF 2,5 'H' 2222 680 10 159 

1 2,5 2222 630 51 102 

22PF 2,5 'K' 2222 680 10 229 

4,7PF 2,5. 2222 680 09 478 

FILTRE TRAUER ECROU fi85313AB7 
FILTRE TRAUER ECROU B85313AB7 
1 (f 2,5 2222 630 5l 102 

1 !f 2.5 2222 630 51 102 

2200PF 5,08 lOX IR0607 

0,1 mF 5.08 lOX IRD607 
CHIPS I NF lOZ 63U SNPB CEC 2E 
4,7PF 2.5 2222 680 09 478 

I ff 2.5 2222 630 51 102 

4.7PF 2.5 2222 680 09 478 

I NF 2,5 2222 630 51 102 

10MMF/2W 5,08 ... STAND L TAG 
lOOPF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 
1 NF 2.5 2222 630 51 102 

4,7PF 2,5 2222 680 09 478 

lOOPF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 


1 NF 2.5 2222 630 51 102 
lOOPF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 
1 NF 2,5 2222 630 51 102 


PART DESCRIPTION 

KMUIO MALE SOCKET FRONT ANCHOl 
KMUIO MALE SOCKET FRONT ANCHOR 
KMUIO HALE SOCKET FRONT ANCHOR 
KMUIO MALE SOCKET FRONT ANCH(» 
KMUIO MALE SOCKET FRONT ANCHOR 
20 STRAIGHT LMAK .3428-6202 
KMUIO MALE SOCKET FRONT ANCHOR 
KMUIO MALE SOCKET FRONT ANCHOR 
1HHF/35U 5,08 .... STAND L TAG 
IMMF/35U 5,08 .... STAl® L TAG 
10Mif/25U 5,08 ... STAND L TAG 
IGNF 5,08 G3U GOX 767 14 
lONF 5,08 63U m 767 14 
S6PF 2,5 2222 680 10 569 

lOOPF 2,5 'NIO'2222 680 58 lOl 
56PF 2,5 2222 680 10 569 

4,7PF ^5 2222 680 09 478 

INF 2.5 2222 630 51 102 

0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224H 
0,22Mlf 5 50U20X 3439050 i224M 
2 A lOPF .. 0US3A1Q 

1 NF 2,5 2222 630 5l 102 

2 A lOPF . OUS3AIO 

I5PF 2,5 H' 222268010159 
330PF ^5 'N33'2222 680 58 331 
I tf 2.5 2222 630 51 I02 

0,22f«1F 5 50U20Z 34-39050 E224M^ 
0.22'Wf 5 50U20X 3439050 E224tt 
I ff 2,5 2222 630 51 lew: 

10HMF/25U 5,08 ... STAJ® L TAG 
0.22Wf 5 50U20X 3439050 E2m 
0.22Mff 5 50U20X 3439050 E224H 
8.2PF 2.5'E' 2222 680 09 828 

0.22mF 5 50U20X 3433050 E224M 

INF 5,08 G3U IR06O7 

0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M 
270PF 2.5 'N27'2222 680 58 2/1 
180PF 2,5 'N18'2222 680 58; 181 
IWT PINOi FILTER ... B85313A87 
PINCH FILTER ... B85313A87 
0.22Mrf 5 50U20X 3439050 E224M 
CHIPS 1(»F 51 G3U SNPB CEC 2E 
4,7PF 2,5 2222 680 09 478 

0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224M 
INF 2.5 2222 630 51 102 

1 NF 2,5 2222 630 5I 102 

18PF 2.5 J- 2222 680 10 189 
1 NF 2,5 2222 630 51 102 

15PF 2.5 H' 2222 680 10 159 
0,22Mff 5 50U20X 3439050 E224M 
0.22W1F 5 50U20X 3439050 E224M 
INF 2.5 2222 630 51 102 

INF 2,5 222263051102 

10MMF/25U 5.08 ... STAND L TAG 
CHIPS lOPF 51 63U SNPB CEC 2E 
2222 630 51 102 
2222 680 10 159 
2222 630 51 102 
2222 680 10 229 
2222 680 09 478 
885313A97 
B85313A67 


FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/ORAUIWl 


RO 

RO 


SEALECT 
SEALECT 
SEALECTRO 
SEALECTRO 
SEALECTRO 
3M 

SEALECTRO 

SEALECTRO 

STC 

STC 

STC 

tee 

Lce 

COGEGO 

COGEGO 

COGECQ 

COGECO 

COGECO 

AUX 

m 

JFD 

cogego 

JFS 

COGECO 

COGECO 

COGECO 

AUX 

mi 

STC 

AUX 

AUX 

COGECO 

AUX 

LCC . 

AUX 

COGECO 

COGECO 

Sia^s 

SiaiENS 

AUX 

EUR0FARAO 
COGECO 
m 


I If 2.5 
15PF 2.5 'H' 

I NF 2,5 
22PF 2,5 'K' 

4.7PF 2,5 
NUT PINCH FILTER 
NUT PIICH filter 
1 If 2,5 2222 630 51 102 

1 NF 2.5 2222 630 51 102 

2200PF 5,08 lOX IROG07 

0,1 flMF 5.08 101 IR0607 

CHIPS 1 NF lOZ 63U SNPB CEC 2E 

4.7PF 2,5 2222 680 09 478 

1 If 2.5 2222 630 51 102 

4.7PF 2.5 2222 680 09 478 

1 NF 2.5 2222 630 51 102 

10HMF/25U 5,08 ... STAND L TAG 
lOOPF 2,5 'NIO'2222 680 58 lOl 


1 If 2.5 
H,7PF 2.5 
lOOPF 2,5 
1 NF 2.5 


2222 630 51 102 
2222 680 09 478 
'NIO'2222 680 58 101 
2222 630 51 102 


lOOPF 2.5 'NIO'2222 680 58 101 


1 NF 2.5 


2222 630 51 102 


COGECO 

COGEGO 

COGECO 

COGECO 

AUX 

AUX 

CO^CO 

C0(£CQ 

STC 

EUROFARAD 

COGECa 

COGECO 

COGECO 

C(«ECS 

COGECO 

SIEMENS 

SIEMENS 

COGECO 

COGECO 

LCC 

LCC . 

EUROFARAO 

COGECO 

COGECO 

COGEGO 

COGECO 

STC 

COGECO 

COGECO 

COGECO 

COGECO 

COGECO 

COGECO 

COGECO 


PAGE 
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QTE 
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REPERE 

INIKXE 

C -218 
C -219 
C -220 
C -221 

e -222 

C -223 
-224 
-225 
-22G 
-301 
-302 
-303 
-304 
-305 
•30G 
-307 
-401 
e -402 
e -403 
-404 
-405 
-408 
-407 
-408 
C -409 
e -410 
e -4II 
e -412 
e -413 
t -414 
C -41S 
C -418 
-417 


C 

e 

C 

C 

C 

e 

c 

c 

c 

G 

c 


c 

c 

c 

G 

e 


G 

c 

c 

e 

G 

G 

G 

e 

G 

G 


-418 

-413 

-420 

-421 

-422 

-423 

-424 

-425 

-426 


G 

C 

G 

G 

G 

G 

C 


REF. AORET 
PART NUfCER 


OESGRIPTION 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEUR/PLAN 
SUPPLIER/DRAUING 


e -427 
C -428 
G- -423 
C -430 
-431 
-432 
-433 
-434 
-435 
-43G 
-437 
G -438 
G -439 
E -440 
-441 
-442 
-443 
-444 
-445 
-446 
-447 
-448 


■ I 2.5 

■ lOOPF 2.5 

■ 1 NF 2,5 

■ 4.7PF 2,5 
" I NF 2.5 

1 NF 2.5 


-449 
-001 
-002 
-003 
-004 
0 -101 
0 -102 
0 -103 
D -201 
0 -202 
-203 
-301 
-302 
-303 
-304 


3120021000 1 NF 2.5 2222 630 51 102 

31200UO00 lOOPF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 

3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 

3120094700 H,7PF 2,5 2222 680 09 478 

3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 

3120021000 1 NF 2.5 2222 630 51 102 * 

3100610000 FILTRE TRAUER ECROU 88S313AB7 • NUT PINCH FILTER 
3100610000 FILTfie TRAUK ECROU 885313887 ■ NUT PINCH FILTER 
3120001000 lOPF 2 J T- 2222 680 10 109 
3150042200 0.22t# 5 50U20X 3439050 E224H 
3234H70300 0,47?tr 5,08 lOX IR0807 

3150042200 0.22MMF 5 50U20X 3439050 E22HH 
3120011000 IMPF 2.5 'NIO'2222 880 58 101 
31200UOOO lOOPF 23 'NIO'2222 680 58 lOl 
3100610000 FD.TRE fRAUER ECROU 885313A87 
3100610000 FILT^ TRAUBl ECROU 885313887 
31500423)0 0.22MHF 5 S0U2QX 3439050 E224M 
3234l0ffi0 6.1 HHF .5,08 lOX IR0607 

3234100^ 0.1 HMF 538 lOX IRD607 

31S0Q42200 5 SOU20X 3439050 E224H 

3234100406 6.1 MMF 5,08 lOX IR0SO7 

3120001500 ISPF 23 'A' 2222 680 10 159 

3120096800 G.ffF Z.S'O' 2222 680 09 688 
3600120000 4/26 PF ....REF COlO 808 23209 
3600120006 4720 PF ....REF COlO 808 23209 
3150042200 0,22M(1F 5 50U20X 3439050 E224ft 
3120001200 12PF 2,5 2222 680 10 129 

3120601506 iSPF 2,5 H' 2222 680 16 159 

37601Z(m.22ff1=/l5U L14 20X GTSIS 

3706170000 22MHF/15U L14 20X CTSI3 

3150042206 6.22HMF 5 50U201 3439050 E224t! » 0.22WF 
i3i50Q42266-6:,22»f 5 50U20X 3439050 E224M. * 0,22ttF 
13234100406 6,1 MMF 5,08 lOX IR0GO7 

3234106400 6.1 M1F 5,08 lOX IR0607 

3234100406 0,1 MMF 5,08 lOX IR0607 

-3150042206 0.22flMF 5 SOU20X 3439050 E224M 
«37d6l406GO i0tiHF/25U 114 20X CTSI3 

.;3700i40666 IdMHF/asU L14 20X CTS13 

¥3800042266 CHIPS 0.22NMF 20X 25V Z5U-1808 
ft38006^200 €«[PS 0,22»ff 20X 25U Z5U-1808 
13800642206. CHIPS 0.22fW 201 25U Z5U,-1808 
13120621600 1 NF 2,5 2222 630 SI 102 

13700160000 10MMF/2§V 5,08 ... STAND L TAG 
^3800042206 CHIPS 0,221«F 20X 25U 25U-1808 
3150G4220Q 0,22lfff^ 5 50U20X 3439050 E224rt 
3800042266 CHIPS O.ZZft^ 20X 25U Z5U-1808 
3800642266 CHffS 0,22W1F 20X 25V Z5U-1808 
3234100406 O.l 1# 5,08 lOZ 
3234100400 0.1 5,08 lOX 

3233100300 lOW^ 5.08 101 
3233100300 10M= 5,08 lOX 

3150042200 0.22Mff 5 50V20I 3439050 E224M 
3150042200 O.ZZtmF 5 50V20Z 3439050 E224M 
3150042200 0,22W 5 50V20Z 3439050 E224(1 
3150042200 0,22(«1F 5 50V20Z 3439050 E224M 
3120001200 i2PF 2.5 'G' 2222 680 10 129 

3120001200 12PF 2,5 G' 2222 680 10 129 

37001600oO lCif«F/25V 5,08 ... STAND L TAG 
3120021000 i NF 2,5 2222 630 51 102 

3120095600 S,6PF Z-SX' 2222 
31OO61Q0O6 FILTRE TRAUER ECROU 
3100610000 FILTRE TRAUER ECROU 
3100616006 FILTRE TRAUER ECROU 
3100610000 FILTRE TRAUER ECROU 
310C«10600 FILTRE TRAUER ECROU 

.4600040000 ZP05,6 .. ■ ZP05,6 

4500020000 INHISI . ■ 1N41S1 


IR0607 

IRD607 

IR0GO7 

IR0G07 


2222 630 51 102 COGECO 

'N10'222Z 680 58 101 COGECO 

2222 630 51 102 CO(XCO 

2222 680 09 478 COGECO 

2222 630 51 102 COGECO 

2222 630 51 102 COGECO 

.. B85313AB7 SIEMENS 
.. B85313A87 SIEMENS 
lOPF 2,5 'F' 2222 680 10 103 COGECO 

0,22MiiF 5 50U20X 3439050 E224H AUX 
d.MTlfF 5.08 lOX IR0807 LCC 

0,22«f S 50U20X 3439050 E22MN AUX 
16 oPF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 COgCO 
lOOPF 2,5 'NIO'2222 680 58 lOl COGECO 
NUT PIn6h FaTER ... B85313A87 SIEICNS 
NUT PINCH FILTER ... B853I3AB7 SIEMENS 
0,22HMF 5 50U20Z 3439050 E224n AUX 
0.1 MMF 5,08 lOX IR0607 LCC 

0.1 MMF 5,08 lOX IR0607 LCC 

0,KMHF 5 !oU20X 3439050 E224H AUX 

6.1 MMF 5.08 lOX IR0M7 LCC 

15PF 2,5 'H' 2222 680 10 159 COGECO 

6,8PF 2.5'0' 2222 680 09 688 COGECO 

4/20 PF ....Rff COlO 808 23203 RTClCOlOl 
4/20 PF ....Rff COlO 808 23209 RTCICOIOJ 
0,22MMF 5 50U20X 3439050 £2244 AUX 

i2PF 2.5 'O' 2222 680 10 129 CQffiCO 

15PF 2,5 H' 2222 680 16 153 COGECa 

22Ml¥/i5U L14 20X CTS13 SPRAGUE 

22MMF/150 ti4 201 CTStS SPRAGUE 

■ " “ 5 50U20X 3439050 E224M AUX 

...... 5 50U20X 3439056 E224H AUX 

6.1 fW 5,08 iOX IR060? LCC 

0,1 5,08 lOX IR0607 LCC 

0,1 MMF 5,08 IOX IR0807 LCC 

0.22MF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
i6MMF/25U LIH 20X CIS13 SPRAGUE 

10MMF/25U L14 201 CTSIS SPRAGUE 

CHIPS 6.22MMF 20X 25U ZSU-1808 RTC 
CHIPS 0.22MMF 20X 25U Z5U-i808 RTC 
CHIPS 6.22MMF 20X 2SV Z5U-1808 RTC 
I NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

10MMF/25U 5.06 ... STAND L TAG STC 
CHIPS 0.22MMF 20X 2SV 256-1808 RTC 
0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224H AUX 
CHIPS 0.22MHF 20X 2W Z5U-1808 RTC 
CHIPS G.22MMF 20X 25U Z5U-I808 RTC 
0.1 mF 5,08 lOX IR0607 LCC 
0.1 MMF 5,08 IOX IR0607 LCC 
KWF 5,68 IOX IR0607 LCC 

5.08 IOX IR0607 LCC 

5 50U20X 3439050 E224M AUX 
5 50U20X 3439050 E224M AUX 
5 50U20X 3439050 E224M AUX 
5 50U20Z 3439050 E224M AUX 

2222 680 10 123 COGECO 
G' 2222 680 10 123 COGECO 


lONF 
0.22Wff 
O.ZZMftf' 
O.ZZMMF 
0.22MMF 
12PF 2.5 
t2PF 2,5 


680 09 568 
885313AB7 
885313AB7 
885313A87 
B8S313AB7 
B85313A87 


10Wr/25U 5,08 ... STAND L TAG STC 
I NF 2.5 2222 63Q 51 102 COGECO 

5.6PF 2,5'e' 2222 ' ' 

NUT PInCh FILTER 


NUT PINCH FILTER 
WT PINCH FILTER 
NUT PINCH FILTER 
NUt PINCH FILTER 


680 09 568 COGECO: 
B85313AB7 SIEl^S 
B85313AB7 SIEMENS: 
a8S3I3A87 SIEfCNS 
B85313A87 SlElCNS 
885313A87 SIEMENS 

. ITT 

FU'ITT' 


4500020000 1N4151 . ■ lN415i . FU'ITT' 

4800040000 ZP05,6. * ZP05,6 ... ITT 

4600040000 ZP05.6 .:. ' ZPOS.G ..IH 

4G0004000G ZPD5.6 . ■ ZPOS.S .... ITT 

4500450000 BB 469 (STANOARO). • Bfi 469 (STANDARD).. SIEMENS 

4500450000 88 409 (STANOARO).■ 88 409 (STAWARD)... SIE1®IS 

4500450000 B8 409 (STANOARO). ■ 08 409 (STANOARO).. SIB©(S 

4500340000 BA 4796 (DIODE PIN) . ' BA 479G (PIN DIODE) .. TFK 

4500340000 BA 4796 (DIODE PIN) . ■ BA 479G (PIN DIODE) . TFK 

4500340000 BA 479G (DIODE PIN) ........... BA 479G (PIN OIOOE) .TFK 

4500340000 BA 479G (DIODE PIN) .. 'BA 479G (PIN OIOOE) . TFK 
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12.86 


■0275200100 05 HOOULE OHF (22.908M).. 730A ■ 05 UHF (WOULE (22,90e«).. 730A H91.C98097 


n 


u 


...J 


REPERE 

INDEXE 

0 -401 

0 -402 
0 -403 
0 -404 

0 -405 

0 -406 

0 -407 

-408 
-409 
-410 
-411 


REF. AORET 
PART NUMBER 


DESCRIPTION 


D -412 


0 

0 

Q 

Q 

Q 

Q 

0 

0 

0 

Q 

Q 


d 

0 

Q 


-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-101 
-102 
-103 
-201 
-401 
-402 
-401 
-402 
-001 
-002 
-003 
-004 
-005* 
-006 W 
-007 ^ 
-008 - 
-009 4 
-Idl : 
-102 
-103,. 
-104f 
- 201 i 
- 202 * 
-203|;: 
-204* 
-205 
Q: -401 
0 -402 

-403 
-404 
-405 
-406 
-407 
-408 
-409 
-410 
-411 
-412 
•413 
Q: -414 
0 -415 
-416 
-417 
-418 


4500020000 1N4151 . 

4500020000 IN4151 . 

4500310000 1 N 4448 . 

4500310000 1 N 4448 ..:. 

45005600GO BAT 19 . 'APRES TRI' 

4500560000 BAT 19 .. 'APRES TRI' 

4500560000 BAT 19 .. 'APRES TRI' 

4500560000 BAT 19 . 'APRES TRI' 

4600080000 ZP06,8.. 

4600080000 2P06,8 . 

4500040000 IWO64 . 

4500040000 1N4004 . 

5300340000 ICMMH 
S300180000 0,47NMH 
5300180000 0.47MMH 
5300220000 l.OWtt 
5300220000 l.OHMH 
5300220000 I.OWtf 
5300220000 l.OHMH 
5300220000 I.OMMH 
5300140100 0.22»tt 
5300170000 0.39Mm 
5300170000 0,33W1H 
2133220000 22K' 3/4 
2133220000 22K' 3/4' 

4300620000 MPS 918 . 

430OGl00<X) BE 500 .. 

4300620000 HPS 918 . 

4300600000 WS 3640 
4300600000 rPi 3640 
43OO31OO00. 8FQ, 22-S 
43(K)270000 BER 96 
4300Z80000 BFR 91 
4300310000 BFQ 22-S 
4300310000 BFQ 22-S 
4300280000 BFR 91 
4300270000 BFR 96 
4300400000 TP 3094 
4300250000 BFR 90 
4300310000 BFQ 22-S 
4300310000 BFO 22-S 
4300310(»0 BFQ: 22-S 
43003lOOCK) BFO 22-S 
4300280000 BFR 91 


ORE 53846 Oa 1025-44 
ORE 53814 Oa 1025-12 
ORE 53814 Oa 1025-12 
ORE 53822 Oa 1025-20 
ORE 53822 Oa 1025-20 
ORE 53822 oa 1025-20 
ORE 53822 Oa 1025-2Q 
ORE 53822 Oa 1025-20 
ORE 53806 Oa 102S-04[ 
ORE 53812 oa 1025-10 
ORE 53812 DEL 
15T C£Rf€T 
15T CKMET 


1025-10 
43 B 
43 P 


REMPLACE 0N543 ... 
POINT ORANffi C.OlTRa 
POINT ROUGE C.01TREE 
REMPLACE 0N543 ... 
RE«>LACE 0N543 ... 
POINT ROUGE e.ENTREE 
POINT ORANGE C.ENTREE 

POiNTM^ON'clENT^ 
REMPLACE 0N543 ... 
REMPLACE 0N543 .,. 
REMPLACE 0N543 ... 
REMPLACE 0N543 ... 
POINT ROJGE e.ENTRa 


4300370000 8FT 95 . POINT UERT CE 

4300280000 BFR 91 POINT ROJtX C.ENTRa 

4300370000 BFT 95 . POINT UERT CE 

430O28G00O BFR 91 POINT ROUGE C.ENTRa 
4300470000 BFQ 32/BFT 96 POINT UIOLET C E 
4300280000 BFR 91 POINT ROUGE C.ENTREE 

4300370000 BFT 95 ... POINT UERT CE 

4300270000 BFR 96 POINT ORANGE C-ENTRS 
430047000G BFQ 32/8FT 96 POINT UIOLET C E 
4300110000 BG560G /416C/4l5C/559C(BC214G) 

4300420000 BO 135. T0126 

4300190000 BCSSOe /414G/4t3C/549C(BC184e) 

4300430000 BO 136 . T0I26 

4300270000 BFR 96 POINT ORANGE C.ENTRa 

4300470000 BFQ 32/BFT 96 POINT UIOLET C E 
4300270000 BFR 96: POINT ORANGE C.ENTRK 
4300470000 BFQ 32/BFT 96 POINT UIOLET C E 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEW/PLAN 

SUPPLIER/ORAUING 


R 

-ooi 

2210012700 

270R 



52 N4 ■ 

270R: 

52 NH SOUC(» 

R 

-002 

2210022200. 

2K2 



52 N4 ■ 

2K2 

52 N4 SOUCOR 

R 

-003 

23050133(Kj 

330R 

5,08 

CC 

52 NK3 * 

330R. 5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

R 

-004 

221OO133O0 

330R- 



• 52 N4 ■ 

330R 

52 N4 SOUCOR 

R 

-005 ■ 

2210013300 

330R' 



52 N4 " 

330R 

52 N4 SOUCOR 

R 

-006 

2210022200 

2K2 



52 N4 ■ 

2K2 

52 N4 SOUCOR 

R 

•007 

2210014700' 

4708 



52 N4 ■ 

470R 

52 NH SOUCOR 

R 

-008 

2210005100 

SIR. 



52 NH “ 

SIR 

52 NH SOUCOR 

R 

-009 

2305016800 

680R 

5.08 

GC 

52 NK3 • 

680R 5.08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

R 

'010 

2210011000 

ioor; 



52 M4 ■ 

lOOR 

52 N4 SOuCOR 

R 

-Oil 

2210008200 

82R 



52 N4 " 

82R 

52 NH SOUCOR 

R 

-012 

2905002200 

22R 

5.08 

CG 

52 NK3 ■ 

22R 5,08 CC 

52 f«(3 SOUCOR 

R 

-013 

2905011500 

150R 

5,08 

CC 

52 NK3 “ 

150R 5.08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

R 

-014 

2905001500 

15R 

5.08 

CC 

52 NK3 ■ 

15R 5.08 CC 

52 NK3 SOWOR 

R 

-015 

2905003900 

39R 

5,08 

CC 

52 NK3 ■ 

39R 5.08 CC 

52 m3 SOUCW 

R 

-016 

2210021000 

IKO 



52 N4 ■ 

IKO 

52 N4 SOUC«? 

R 

-017 

2210012200 

220R 



52 N4 ■ 

220R 

52 N4 SOUCOR 

R 

-018 

2210012200 

220R 



52 N4 • 

220R 

52 N4 SOUCOR 


BAT 

BAT 


1N4151 . FU'ITT' 

1N4151 . FU'ITT' 

1 N 4448 .. ITT 

1 N 4448 . ITT 

BAT 19 . 'AFTER SORT' THOMSON 

BAT 19 . 'AFTER SORT' THOMSON 

19 . 'AFTER SORT' THOMSON 

19. 'AFTER SORT' THOMS(»< 

ZPD6,8.s.m 

ZPD6.8 ... in 

1N4004 . ITT 

IN4004 .. ITT 

lOMMH ORE 53846 Oa 1025-44 OREGA 

0.47mH (»E 53814 Oa 1025-12 

ORE 53814 oa 1025-12 («EGA 

ORE 53822 DEL 1025-20 OREGA 

ORE 53822 Oa 1025-20 OREGA 


ORE 53822 DEL 1025-20 OREGA 
ORE 53822 DEL 1025-20 OREGA 
ORE 53822 DEL 1025-20 OREGA 
ORE 53806 DEL 1025-04 OREGA 


1025-10 OREGA 
1025-10 OREGA 
43 P SPECTROt 
43 P SPECTRa 


0.47MW 
l.OMMH 
I.OMMH 
l.OMMH 

r.onm 

i.OMm 
0.22MMH 

0,39MMH ORE 53812 Oa 
0,39MMH ORE 53812 DEL 
22K 3/4' 15T CERMET 
22K 3/4' 15T CERfCT 

MPS 918' . MOTOROLA 

BF 506 . MOTOROLA 

MPS 918 .... M0te»10LA 

MPS 3640 . MOTOROLA 

MPS 3640 .;. MOTOROLA 

BFQ 22-S SUBSTITUTE TO 0N543 RTG 
BFR9G INPUT OCCK ORANGE POINT RTC 
BFR 91 INPUT CHECK RED POINT RTG 
BFQ 22-S SUBSTITUTE TO 0N543 RTG 
BFO 22-S SUBSTITUTE TO 0N543 RTG 
BFR 91 INPUT G1€CK RED POINT RTG 
8FR96 IM’UT CHECK ORANGE POINT RTC 

TP 3094,.... TRU 

BFR 90 INPUT CICCK BROUN POINT RTG 
BFO 22-S SUBSTITUTE TO 0N543 RTG 
BFO 22-S SUBSTITUTE TO 0N5M3 RlG 
BFO 22-S SLfflSTITUTE TO 0N543 RTG 
BFQ 22-S SlffiSTITUTE TO 0N543 RTG 
BFR 91 Iltf>UT CHECK RED POINT RTG 
BFT 35 INPUT CHECK GREEN POINT AEG 
BFR 91 IW’UT CHECK RED POINT RTG 
BFT 95 INPUT CHECK GREEN POINT AEG 
BFR 91 INPUT CHECK RED POINT RTC 
BFQ 32/8FT 96 I C UIOLET POINT RTC 
BFR 91 INPUT CHECK RED POINT RTC 
BFT 35 INPUT CHECK GREEN POINT AEG 
BFR9G INPUT CHECK ORANGE POINT RTC 
BFQ 32/BFT 96 I C UIOLET POINT RTC 
BC560G /H13C/415€/559C{BC214C) RTC 

BO 135. TQ126 AEG 

BC550C /414C/413G/543G(BC184C) RTC 

BO 136 . T012G AEG 

BFR96 INPUT CHECK ORANGE POINT RTC 
BFQ 32/BFT 96 I G UIOLET POINT RTC 
BFR96 INPUT CHECK ORANGE POINT RTG 
BFQ 32/BFT 96 I C UIOLET POINT RTC 


OELEUAN 

OELEUAN 

OaEUAN 

OaEUAN 

OELEUAN 

OELEUAN 

OELEUAN 

OELEUAN 

OELEUAN 

OaEUAN 

OELEUAN 
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1Z.86 ■ 

0275200100 05 MODULE UHF (22.90Bfl) 

.. 730A • OS-OHF MODULE (22,90BM) 

. 730A H91.C98097 ■ 

rAUC 

REP€RE 

Rff. AORET 

DESCRIPTION 



FOURNISSEUR/PLAN 

CO 

QTE 

IMOEXE 

PART NUMBER 



PART DESCRIPTION 

SUPPLIER/ORAUING 

QTY 

R -019 

2905016800 

680R 5.08 CC 

5Z NK3 • 

G80R 5.08 CC 

5Z l«3 SOUOIR 

1 

R -020 

2210005100 

SIR 

5Z N4 ■ 

51R 

5Z N4 SOUCOR 

1 

R -021 

2210005100 

51R 

5Z N4 ■ 

SIR 

5Z N4 SOUCOR 

1 

R -022 

2905016800 

680R 5,08 CC 

5Z NK3 ■ 

G80ft 5,08 CC 

SZ NK3 SOUCOR 

1 

R -024 

2905001500 

IS? 5,08 CC 

5X NX3 • 

15R 5,08 CC 

SI NK3 souax? 

1 

fi -025 

2905014700 

470R 5,08 CC 

5Z W(3 ■ 

470R 5,08 CC 

5Z NK3 SOOCGR 

1 

R -027 

2905001800 

18R 5,08 CC 

51 NK3 ■ 

18R 5.08 CC 

51 NK3 SOUCOR 

1 

R -028 

2905014700 

470R 5,08 CC 

5Z NK3 ■ 

H70R 5.08 CG 

SZ NK3 SOUCOR 

1 

R -029 

2905011800 

180R 5,08 CC 

5X NK3 ■ 

180ft 5,08 GC 

5X NK3 SOUCOR 

1 

R -030 

2210012200 

220R 

5Z N4 ■ 

220ft 

5Z N4 SOUCOR 

1 

R -031 

2210(X}1000 

lOR 

5Z N4 ■ 

10ft 

5Z N4 SOUCOR 

1 

R -032 

2905011800 

180R 5,08 CC 

5Z NK3 » 

180R 5,08 CG 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R -033 

2210013300 

330R 

5Z N4 • 

330ft 

SZ N4 SOUCOR 

1 

R -034 

2905015600 

560R 5,08 CC 

5Z NK3 • 

560R 5.08 CG 

5Z m SOUCOR 

1 

R -035 

2905002200 

22R 5,08 CC 

5Z NX3 ‘ 

22R 5,08 CG 

Si NK3 SOUCOR 

1 

R -036 

2905012700 

270R 5,08 GC 

5Z NK3 ■ 

270R 5,08 CG 

Si NK3 SOUCOR 

1 

R -037 

2210012200 

220R 

5Z N4 • 

220R 

5i N4 SOUCOR 

1 

fi -038 

2210021000 

IKO 

5Z N4 * 

1X0 

5i N4 SOUCOR 

1 

R -039 

2905001500 

15R 5,08 GC 

51 NK3 • 

15ft 5.08 CC 

Si m3 SOUCOR 

1 

R -040 

2210003900 

39R 

51 NH • 

39R 

5i N4 SOUiE^ 

I 

R -041 

2210011000 

lOOR 

5Z N4 “ 

lOOR 

5i N4 SOUCOR 

1 

R -042 

2210016800 

680R 

5Z N4 » 

G80ft 

Si M4 SOUCOR 

1 

fi -043 

2210013300 

330R 

51 N4 ■ 

330R: 

5i N4 SOUCOR* 

1 

R -044 

2210021800 

1X8 

5X m • 

1X8 

5i N4 SOUCOR 

1 

R -045 

2210013900 

390R 

5Z N4 » 

390R 

Si N4 sflueoR 

1 

R -046 

2210031000 

lOX 

5Z N4 • 

lOX 

5i N4 SOUCOR 

i 

R -047 

29050Z1500 

1X5 5,08 GC 

5Z NX3; ■ 

1X5 5,08 CC 

5i NK3 SOUCOR 

1 

R -048 

2905021500 

1X5 5.08 CG 

5X • 

1X5 5,08 CC 

si NK9 SOUCOR 

i 

R '049 

2210001000 

lOR 

5X N4 

lOR 

5i li« SGUeOR 

i 

R -050 

2210011000 

lOOR 

5Z N4 » 

lOOR 

5i (14 SOUCOR 

1 

R -051 

2500073200 

732R ■ IZ 0,3 U 

SMA207 « 

732R ■ IZ 0,3 W 

SHA207 ORAiORie 

i 

R -052 

2500024300 

243R. ■ iZ 0,3 U 

SMA207 • 

243R ■ IZ 0.3 ii 

SMA207 t^ALORIe 

i 

R -101 

,2905O0220O 

22R 5,08 CC 

5Z NX3 « 

22R 5,08 CC 

5i (1( 3 SOUCOR 

1 

R -102 

: 2905001500 

15R 5,08 CC 

5X W(3 ■ 

13? 5,08 CG 

5X NX3 SOUCOR 

i 

R -103 

‘ 2210021200 

1X2 

5X N4 * 

1K2= 

5X (fi SOUCOR 

1 

R '104 

2905012700 

270R 5,08 GG 

5Z NX3 • 

270R 5,08 GG 

5i NK3 SOUCOR 

1. 

R -105 

"2905006800 

68R 5,08 GG 

5X NK3 • 

GSR 5.08 eC 

5 i NK3 Soucoft 

1 

R -106 

;s22l0011500 

150R 

5Z N4 ■ 

150R 

5t N4 SOUCOR 

I 

R -107 

*2905016800 

680R 5,08 CG 

5Z J«3 ■ 

680f? 5,08 ee 

5i NX3 SOUCOR 

i 

R -108 

12905001800 

18R 5,08 CG 

5Z NX3 • 

m 5.08 CC 

SZM(3 SOUCOR 

1 

R -109 

S2905001000 

lOR 5,08 CG 

5X f«3 ■ 

lOR 5,08 CG 

51 NK3 SOUCOR 

1 

R -110 

52905014700 

470R 5,08 CC 

5Z M(3 ■ 

470R 5,08 GG 

Si NK3 SOUCOR 

t 

R -ill 

12905001800 

18R 5,08 ee 

5Z NX3 ■ 

18R 5,08 GC 

Si (« J SOUCOR 

1 

R -112 

¥2905014700 

470ft 5,08 CG 

5Z W(3 ■ 

470R 5.08 GG 

5i NX3 SOUCOR 

1 

R -113 

12905011500 

150R 5.08 GG 

5Z NK3 ■ 

150R‘ 5.08 GG 

5t NX3 SOUCOR 

1 

R -114 

'2210OU80O 

18C»: 

5Z n4 ■ 

180Ri 

Si (« SOUCOR 

i 

R -115 

2900002200 

22R 

51 M(3 ■ 

tm 

Si NK3 SOUCOR 

t 

R -lie 

290O0O56O0 

5GR 

5z m • 

SGft 

5i NX3 SOUCOR 

1 

R -117 

2900005600 

56R 

5Z NX 3 ■ 

56R: 

5X («3 SOUCOR 

i 

R -118 

2200011800 

180ft 

5Z N4 ■ 

180ft 

5i N4 SOUCOR 

i 

R -119 

2900005600 

56R 

5Z NX 3 » 

56R 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R -120 

2900005600 

56R 

5Z NK3 • 

56R 

5Z (iX3 SOUCOR 

I 

R -121 

2900002200 

22R 

5Z ffl(3 ■ 

22R 

5Z m3 SOUCOR 

1 

R -122 

2400011800 

18«? 

5Z N5 ■ 

180ft 

5Z N5 SOUCOR 

1 

R -123 

2400004700^ 

47R 

5Z N5 • 

47ft 

Si NS SOUCOR 

1 

R -124 

2210005100 

SIR 

5Z N4 • 

51ft 

5Z N4 SOUCOR 

1 

R -125 

2905016800 

680R 5,08 CC 

5Z NX3 • 

G80R 5.08 CG 

5X NX3 SOUCOR 

1 

R -126 

2210005100 

51R 

5Z N4 ■ 

51ft* 

5i N4 SOUCOR 

1 

R -127 

2905004700 

47ft 5.08 CC 

5Z M(3 ■ 

47f? 5,08 CC 

52 NK3 SOUCOR 

t 

R -128 

2905016800 

680ft 5,08 CG 

5Z f«3 • 

680ft 5.08 CC 

5i («3 SQueoi 

r 

R -201 

2905001000 

lOR 5,08 CC 

5Z NK3 ■ 

lOR 5,08 CC 

5X («3 SOUCOR: 

I 

R -202 

2905005600 

5GR 5,08 CG 

5Z M<3 ■ 

5GR 5.08 CC 

5X NX3 S(WCOR 

1 

R -203 

2905013300 

nm 5,08 CG 

5Z NX3 ■ 

33dR 5,08 CG 

5i NK3 SOUCOR 

I 

R -204 

2905015600 

5G0R 5,08 GG 

5Z NX3 ■ 

560R 5,08 CC 

Si NX3 SOUCOR 

1 

R -205 

2905012700 

270R 5,08 CC 

5Z 1K3 " 

270R 5,08 CC 

51 NK3 SOUCOR 

i 

R -206 

2905015600 

560R 5,08 CC 

5Z M(3 ■ 

560R 5,08 CC 

. Si («3 SOUCOR 

i 

R -207 

2905012700 

270ft 5,08 CC 

5Z NX3 ■ 

270R 5,03 CC 

51 NK3 SOUCOR 

I 

R -208 

29O5OO22O0 

22R 5,08 CC 

5X M(3 ■ 

22R 5,08 CC 

5X (*3 SOUCOR 

1 

R -209 

2905002200 

22R 5,08 CG 

5Z l«3 * 

22R 5,08 CC 

52 ;M(3 SOUCOR 

1 

R -210 

2905021200 

1X2 5,08 CC 

5X NK3 ■ 

1X2 5,08 CG 

52 NK3 SOUCOR 

1 

R -211 

2905001500 

13? 5.08 CC 

5Z 1K3 ■ 

15R 5,08 GG 

52 (K3 SOUCW?* 

1 

R -212 

2905001500 

I5ft 5,08 CC 

5Z NX3 ■ 

I5R 5,08 CC 

52 («3 SQUeOft 

1 

R -213 

2905014700 

470R 5,08 CC 

5X W3 ■ 

470R 5,08 CG 

52 m3 SOUCOR 

1 

R -214 

2905014700 

470R 5,08 CC 

5Z M<3 • 

470R 5,08 CG 

52 (8(3 SOUCOR 

1 

R -215 

2905002200 

22R 5,08 CC 

5Z NX3 ■ 

22R 5,08 CC 

5Z («3 SOUCOR 

1 

R -216 

2^5021200 

1X2 5,08 CC 

5Z NK3 ■ 

1X2 5,08 ec 

5Z NX3 SOUCOR 

1 

R -217 

29O50O1SO0 

I5R 5,08 CC 

5Z NX3 ■ 

15R 5,08 CC 

5Z (8(3 SOUCOR 

1 

R -218 

2W5011000 

lOOR 5,08 CC 

5Z NX3 " 

lOOR 5,08 CC 

5Z NK3 SOUC(X? 

i 

R -219 

2210015600 

5G0R 

5Z N4 ■ 

560R 

5Z N4 SOUCOR 

1 









12.86 


... 

•0275200100 05 HOOaE UHF (22.30BM).. 730A • 05 UHF HOOOLE (22.308M).. 730A H31..C38037 • 


REPERE 

REF. AORET 

DESCRIPTION 



FOURNISSEIW/PLAN 

QTE 

INOEXE 

PART fttJMBER 



PART DESCRIPTION 

SUPPLIER/ORAUIW; 

OTY 

R -220 

2905002200 

22R 5,08 CC 

5X NK3 • 

22R 5,08 CC 

5Z NK3 SOOCOR 

1 

R -221 

2905015600 

Sm 5,08 CC 

51 W(3 ■ 

560R 5,08 CC 

SX MC3 SOOCOR 

1 

R -222 

2905012700 

270R 5.08 CC 

5X NK3 • 

27W 5,08 CC 

5X NX3 SOUCOR 

1 

R -223 

2905001500 

15R 5,08 CC 

5X NK3 ■ 

15R 5,08 CC 

5X M(3 SOUCOR 

1 

R -22M 

2210021000 

IKO 

51 N4 • 

IKO 

51 N4 SOUCOR 

1 

R -225 

2905011000 

lOOR 5,08 CC 

5X NK3 • 

lOOR 5,08 CC . 

SX M(3 SOUCOR 

1 

R -22S 

2305002200 

22R 5,08 CC 

51 m • 

22R 5,08 CC 

51 NK3 SOUCOR 

1 

R -227 

2210014700 

47(« 

5X NH ■ 

470R 

5Z N4 SOUCOR 

1 

R -228 

2905002200 

22R 5,08 CG 

5X NK3 • 

22R 5,08 CC 

5X NK3 SOUCOR 

1 

R -229 

2905012200 

220R 5,08 CC 

5Z NK3 • 

220R 5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R -230 

2305002200 

22R 5,08 CC 

5X NK3 • 

22R 5.08 CC 

5X NK3 SOUCOR 

1 

R -301 

2905016800 

680R 5,08 CC 

51 1*3 ■ 

680R 5.08 CC 

51 NK3 SOUCOR 

1 

R -302 

2210005100 

SIR 

51 N4 ■ 

51R 

5X N4 SOUCOR 

1 

R -303 

2905011000 

10(» 5,08 CC 

5X NK3 ■ 

lOOR 5,08 CC 

SX Nk3 SOUCOR 

1 

R -30H 

2905011000 

lOOR 5,08 CC 

5X MK3 • 

lOOR 5,08 CC 

5X NK3 SOUCOR 

1 

R -305 

2905021000 

Ik 5,08 CC 

5X NK3 ■ 

IK 5,08 CG 

51 NK3 SOUCOR 

i 

R -306 

2905003900 

39R 5.08 CC 

5X NK3 • 

39R 5,08 CG 

5Z NK3 SOUCOR 

i 

R -307 

2905003900 

39R 5,08 CC 

5X NK3 • 

39R 5.08 CC 

5X NK3 SOUCOR 

1 

R -308 

2905025606 

we 5,08 CC 

5X M(3 • 

5K6 5.08 CC 

5X NK3 SOUCOR 

i 

R -309 

2305025600 

5K6 5,08 CC 

5X NK3 ■ 

5K6 5,08 eC 

5X NK3 SOUCOR 

i 

R -310 

2905021500 

IK5 5,08 CC 

5X f«3 • 

1X5 5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

i 

R -401 

2210023300 

3K3 

5X N4 ■ 

3K3 

5Z N4 SOUCOR 

i 

R -402 

2500197600 

9K76 ■ IX 0,3 U 

St1A207 • 

9X76 ■ IX 0.3 U 

SMA207 DRALOfiie 

i 

R -403 

2500214000 

14K0 • IX 0.3 U 

SMA207 • 

14X0 • IX 0.3 U 

SHA207 DRALORIC 

i 

R -404 

2210041000 

lOOK 

5X N4 • 

l(»i 

5X m SOUCOR: 

t 

R -405 

2210023300 

3k 3 

5X m ■ 

3X3 

SX NH: SOUCOR' 

i 

R -406 

2210001000; 

lOR 

5X N4: ■ 

ior: 

5x- N4 sooeoR 

i 

R -407 

2500110000 

IKOO • IX 0.3 U 

SHA207 

1X00 • IX 0,3 U 

SMA207 ORAlORie 

I' 

R -408 

25001 lOGOO- 

IKOO • IX 0.3 U 

SMA207 • 

1X00 ■ lx 0,3 U 

SHA207 ORALORIE 

I 

R -409. 

,2905001500 

15R 5.08 CG 

5X M( 3 • 

158 5,08 CG 

5X NK3 SOUCOR 

i 

R -4i0 

,2905001500. 

ISl 5,08 CC 

5X Nk3 • 

iSR 5,08 ee 

5X l«3 SOUCOR 

i 

R -411 

2500110000 

IKOO ■ IX 0.3 U 

SMA207 ■ 

IKOO ■ IX 0.3 U 

S«A207 DRALORIC 

i 

R -412 

2500286600 

88KG ■ IX 0.3 0 

SMA207 • 

86X6 ■ IZ 0,3 U 

SMA207 DRALORIC 

1 

R -413 

2500310000 

lOOK • 11 0,3 U 

SMA207 ■ 

lOOK ■ IX 0.3 U 

SHA207 ORALORIE 

f 

R -414 

: 2500286600 

86K6 ■ 11 0.3 U 

SHA207 • 

86X6 ■ IX 0.3 U 

SI1A207 DRALfflllC 

i 

R -415 

2500286600 

86K6 • IX 0.3 U 

SMA207 • 

86K6 • IX 0,3 U 

SI1A207 ORALORIE 

i 

8 -418 

2500110000 

IKOG ■ IX 0.3 U 

SMA207 • 

1K0O ■ IX 0.3 U 

SflA207 ORALORIE 

i 

R -417 

J 2210035600 

56k 

5X N4 “ 

5SK 

5X N4 SWGCi^ 

t 

R -418 

i; 2210035600 

56K 

5X N4 ■ 

56K 

5X H4 SOUCOR 

i 

R -413 

i 2210041000 

lOOK 

5X Ifi • 

lOOK 

SX N4: SOUCOR 

i 

R -420 

2500286600 

86KG ■ IX 0.3 U 

SHA207 • 

86X6 • IX 0.3 U 

■ SI1A207 DRALORIC 

i 

R -42i 

12500310000 

10«C • IX 0.3 U 

SHA207 • 

lOOK ■ IX 0,3 U 

SHA207 ORALORIE 

i 

R -422 

‘?22i0011500 

ISOC 

51 N4 » 

150K 

5X N4 SOUE0R 

I 

R -423 

2210036800 

68K 

SI N4 * 

68X 

5X N4; SOUeC« 

i 

R -424 

2210031000 

iOK 

5X N4 • 

iOK 

5X N4. SOUGOft: 

i 

R -425 

2210001000 

lOR 

5X N4 » 

IOR 

51 N4 SOUCOR 

t 

R -426 

2210021800 

1K8 

5Z N4 ■ 

1K8 

5X N4: SOUCOR 

i 

R -427 

2905008200 

82R 5,08 CC 

5X NK3 • 

82R 5.08 CC 

5X NK3 SOUCOR 

I 

R -428 

2905004700 

47R 5.08 CC 

5X NK3 • 

47R 5.08 CG 

5Z NK3 SOUCOR; 

1 

R -429 

2905001500 

15R 5.08 CC 

5X NK3 • 

15R 5.08 CC 

5Z NR3 SOUCOR 

1 

R -430 

2905008200 

82R 5,08 CC 

5X NK3 ■ 

82R 5,08 CE 

SX WC3 soueoR 

I 

R -431 

2210011000 

lOOR; 

5X N4 • 

lOOR- 

5X NH SOUCOR: 

I 

R -432 

2985002200 

22R 5.08 CG 

5X NK3 • 

22R 5.08 ee 

51 NX 3 SOUCOR: 

l: 

R -433 

2500275000 

75KO • IX 0,3 U 

SHA207 • 

75X0 • IZ 0,3 U 

SriA207 DRALORie 

1 

R -434 

2210022700 

2K7 

5X N4, • 

2X7 

■ 5X NH SOUCOR 

I 

R -435 

29050G8200 

82R 5.08 CE 

5X NK3 • 

82R 5,08 CG 

5X NK3 SOUCOR 

t 

R -436 

2905002200 

22R 5.08 CC 

5X l«3. • 

22R 5,08 CE. 

5X NX3 SOUCOR 

1 

R -437 

2500010200 

102R • IX 0.3 U 

SMA207 ■ 

102R • IX 6,3 6 

SHa267 ORALORIE 


R -438 

2210024700 

4K7 

5X N4 ■ 

4X7 

5X N4 SOUCOR 

I 

R -439 

29OS0O39O0 

39R 5,08 CC 

5X l«3 ■ 

33R 5,08 CC 

5Z NK3 SOUCOR 

1 

R -440 

2905003900 

39R 5,08 CC 

51 f«3 ■ 

39R 5,08 CC 

51 »(3 SOUCOR 

i 

R -441 

2305008200 

82R 5,08 CE 

51 m ■ 

82R 5,08 CC 

5x m smm 

1 

R -442 

2210021800 

IK 8 

5X N4r * 

1K8 

5X NH SOUCOR; 

i 

R -443 

2905008200 

82R 5,08 CC 

5X M(3 ■ 

82R 5,08 CE 

5Z NK3 SOUCOR 

i- 

R -444 

2210011006 

lOOR 

5X N4: • 

lOOR 

SX N4: SOUCOR; 

i 

R -445 

"2210011000 

lOOfi 

5X N4 • 

lOOR- 

5X NH SOUCOR 

1- 

R -448 

2210042200 

220K 

5X N4 • 

220X 

5Z NH SOUCOR 

i 

R -447 

2210041000 

lOOK 

5X NH ■ 

lOOX 

5X NH SWCOR 

1 

R -448 

2905011000 

iOOR 5,08 CC 

5X NK 3 • 

lOOR 5.08 CG 

5X NK3 SOUCOR 

1 

R -449 

2500060400 

604R * IX 0.3 U 

SfW207 • 

604R ■ IX 0,3 U 

SMA207 DRALORIC 

1 

R -450 

2305014700 

4708 5,08 CG 

5X ■ 

470R.5,08ee 

5X NK3 SOUCOR 

1 

R -451 

2500978700 

78R7 * IX 0.3 U 

SI1A207 • 

78R7 * IX 0.3 U 

SHA207 DRALORIC 

I 

R -452 

2805016800 

680R 5,08 CC 

5X NK3 * 

eSOR 5,08 CC 

SX M(3 SOUCOR 

t 

R -453 

2905005100 

51R 5.08 CC 

5X ■ 

SIR 5,08 CC 

5X NK3 SOUCOR 

1 

R -454 

2210001000 

lOR 

5X N4 » 

IOR 

5X NH SOUCOR 

1 

R -455 

2500236500 

36K5 ■ IX 0.3 U 

SMA207 ■ 

36KS ■ IX 0,3 U 

SMA207 DRALORIC 

1 

R -456 

2500275000 

75K0 • IX 0.3 U 

Sf1A207 ■ 

75K0 • IX 0,3 U 

SHA207 DRALORIC 

1 

R -457 

2500236500 

3GK5 ■ IX 0,3 U 

Sf1A207 • 

36K5 - IX 0.3 U 

SMA207 DRALORIC 

1 

R -458 

2210022700 

2K7 

5X N4 * 

2K7 

SX N4 SOUCOR 

1 








12.8G .... a................... 

■0275200100 05 MODULE UHF (22,908M).. 730A ■ 05 UHf MODULE (22.908M).. 7jOA H91.C98097 ■ 


REPERE 

REF. AORET 

DESCRIPTION 




FOJRNISSEUR/PLAN 

OTE 

INOEXE 

PART NUfCER 




PART DESCRIPTION 

SlPPLIER/OfiAgif« 

QTY 

R -459 

2500060400 

604R ■ IX 0.3 U 

SMA207 


604R ■ IX 0.3 U 

SMA207 ORALORIC 


1 

R -460 

2905014700 

470R 5.08 CC 

5X M(3 


470fi 5,08 CC 

5X NK3 SOUCOR 


1 

R -461 

2905003300 

33R 5,08 CC 

5Z NX3 


33R 5.08 CC 

5X MK3 MUCOR 


1 

R -462 

2500071500 

715R ■ IX 0.3 U 

SMA207 


715R *11 0.3 U 

SMA207 DRALORIC 


1 

R -463 

2500071500 

715R ■ IX 0.3 U 

SHA207 


715R ■ IX 0.3 U 

SHA207 ORALORIC 


1 

R -464 

29050G3300 

33R 5,08 CC 

5X NK3 


33R 5,08 CC 

51 NK3 SOUCOR 


1 

R -465 

2905014700 

470R 5,00 C£ 

SZ NK3 


470R 5,08 CC 

SZ NK3 SOUCOR 


1 

R -466 

2905014700 

470R 5,08 CC 

SZ NK3 


470R 5,^08 CC 

5X NK3 SOUCOR 


1 

R -467 

2500010000 

lOOR * IX 0.3 U 

SHA207 


i0(» * IX 0,3 U 

SMA207 ORALORIC 


1 

R -468 

2500210000 

lOXO ■ IX 0.3 U 

SHA207 


lOKO ■ IX 0,3 U 

SMAZ07 DRALORIC 


1 

R -469 

2500126100 

2KG1 • IX 0.3 U 

SHA207 


2K61 ■ IX 0.3 U 

SMA207 ORALORIC 


1 

R -470 

2905013300 

330R 5.08 CC 

5Z M(3 


330R 5.08 CC 

SX M(3 SOUCOR 


1 

R -471 

2905001500 

15R 5.08 CG 

51 NK3 


15R 5.08 CC 

5X NK3 SOUCOR 


1 

R ^472 

2905004700 

47R 5,08 CC 

5Z M(3 


47R 5,08 CC 

SZ NK3 SOUCOR 


I 

R -473 

2905011500 

150R 5.08 CC 

5X NK3 


150R 5,08 CC 

SX NK3 SOUCOR 


1 

R -M7H 

2210021800 

IKS 

5X N4 


1K8 

5X N4 SOUCOR 


1 

R -475 

2210021800 

1K8 

5X N4 


m 

5X N4 SOUCOR 


1 

R *476 

2905011500 • 

150R 5.08 ee 

5X NK3 


150R 5.08 CG 

SX NK3 SOUCOR 


1 

R -477 

2500010000 

lOOR ■ IX 0.3 U 

SMA207 


1008 * IZ 0.3 U 

SHA207 ORALORIC 


1 

R -478 

2500210000 

lOKO • IX 0,3 U 

Sf1A2G7 


lOKO “IX 0,3 U 

SMA207 ORALORIC 


1 

R -473 

2500126100 

2K61 ■ IX 0.3 U 

SMA207 


2K61 ■ IX 0.3 U 

SMA207 ORALORIC 


1 

R -480 

2905013300 

330R 5.08 CC 

5X NK3 


330R 5.08 CC 

5Z f«3 SOUCOR 


1 

R -481 

29O5O0220O 

22R 5,08 ec 

5X NK3 


22R 5,08 CC 

5X M(3 SOUCOR 


1 

R -482 

2500922100 

22R1 * iX 0.3 U 

SMA207 


22R1 ■ IX 0.3 U 

SMA207 ORALORIC 


1 

R -483 

29O5OO10OQ 

I0R 5.08 ce 

5X NK3 


lOR 5.08 ce 

51 H(3 SOUCOR 


1 

R -484 

2905001000 

lOR 5,08 CC 

5X 


lOR 5.08 CC 

5X NK3 SOUCOR 


1 

R -485 

2500030900 

3d9R • lx 0.3 U 

SHA207 


309R ■ IX 0.3 U 

SMA207 ORALORIC 


1 

R -486 

2905015600 

560R. 5.08 CC 

5X f«3 


560R 5,08 CC 

5X NK3 SOUCOR 


1 

R -487 

2905015600 

560R 5,08 CC 

5X NK3 


5GGR 5,08 ce 

5X f«3 SOUCOR 


1 

R -488 

2500045300 

H53R ■ IX 0,3 W 

S»a207 


453R ■ ir 0,3 U 

SMA207 ORALORIC 


1. 

R -489 

2905001000 

lOR 5,08 ee 

5X M13 


lOR 5,08 CG 

5X NK3 SOUCOR 


1 

R -490 

2900008200 

82R 

SZ M^3 


82R 

5X NK3 SOUCOR 


f 

R -491 

29000G820C 

82R 

5X Mf 3 


82R 

51 M(3 SOUCOR 


1 

R -492 

29O50G10OO 

lOR 5,08 CC 

5Z NK3 


lOR 5,08 CC 

5X NK3 SOUCOR; 


1 

R :-433 

2905041000 

lOOK 5,08 CG 

5X NK3 


lOOK 5,08 CC 

5Z NR3 SOUCC« 


i 

R. .■494 

25O092210O: 

22RI ■ IX 0.3 U 

SMA207 


22RI ■ IX 0.3 U 

SMA207 DRALORIC 


1 

R <-435 

2500293100 

93Kt: • IX 0,3 U 

SflA207 

• * 

33K1 ■ IX 0.3 U: 

SMA207 DRALORIC 


1 

R -436 

2500293100 

93K1 » IX 0.3 U 

SMA207 


33K1 MX 0.3 U 

SW207 DRALORIC 


I 

R i>497 

2905001000 

lOfi 5,08 CC 

5X ii3 


lOR 5.08 ce 

5X («3 SOUCOR 


1 

R .-498 

2905002200: 

22R 5.08 ce 

SX M(3. 


22R 5,08 ce 

5X 1«3 SOUCOR 


I 

R l'H99 

2905008200 

82R 5,08 CG 

5X NK3 


82R 5,08 CG 

5Z W(3 SOUCOR 


1 

SN'-OOl 

4150740000 SN 74 LS 00 N 3 . 



SN 74 LS 00 N 3 . 

. TEXAS 


1 

SN|>002 

4180747400 SN 74 F 74 M . 



SN 74 F 74 N. 

.RTC 


1 

SN1-003 

4200470000 LM 317 LI REGUL POSITIUE T092 


LM 317 LZ POSITIUE REGUL. T092 MOTOROLA 


i 

SN -004 

027605000Q 00 ME2 MOOULATEIK AORE? 

... ME2 


00 HE2 MOOIB.ATOR ADRET. 

... ME2 A93. 


t 

SN -101 

0275530GOQ 01 HEl HOOOLATEUR AORET 

.. HEl 


01 t€l MODULATOR (AORET) . MEl B93........ 


i 

SN -301 

H2OO320O0O LF 356 M: 9* . 



LF 356 N . 

. Hi 


i 

SN -MOi 

4200360000 TL 072 CP ... 



TL 072 CP . 

TFXAS 


1 

SN -402 

4200360000 TL 072 GP . 



TL 072 GP . 

. TEXAS 


i 

SN -403 

4200320000 LF 356 N B* ... 



LF 356 N B+ .. 

.NS 


1: 

SN -404 

4160405300 C-MOS 4053 . 



e-MOS 4053 . 

.RTC 


1 

SN -405 

42OO320OO0[ LF 356 N B* .. 


m 

LF 356 N B* . 

....... NS 


l 

T -001 

0219620000 01 BOUTON H20 3X2 SPIRES 730A 


01 BUTTON H20 3X2 TURNS 

. 730A Z94 BH20... 


l 

T -002 

0213770000 01 FlOB 30 SPIRES . 



01 FlOB: 30 TURNS . 

. Z94 F10e-.... 

..30 

i 

T -201 

0219590000 01 BOUTON H20 3X1 

SPIRES 


01 BUTTON H20 3X1 

TURNS. Z9H8H20... 

...4 

h 


20 

ZI 

Zi 

zi; 

ZI 

zi 

Zi 

zi 

Zi 

Zi 

24 
Z5 

25 
Z5 
ZG 
ZG 
Z6 
ZG 
ZG 
ZG 
Z8 
Z8 
Z8 
Z8 


0213B30000 0 CAGE •L139' TEFLOft ... 730A 

1100530000 FIL.Wl.ETAfC.G/lO .. 

1100540000 FIL. NO. ETAfC. 8/ i0.. 

1100590000 COAX RIGIDE 50 OHM . 8A-5Q-085 
1100600000 FIL CUIURE EMAIL SOUP. GO/lOOi 
1100810000 TEFLON ORANGE REF £T JE 32 01 
1100820000 TEFLON UERT REF ET JE 32 01 

1275201100 Cr . 730A 

1400109900 POINT TEST ... 

1400225500 EffflASE COAXIALE 'TEST' TR 540 
4S00310000 16 SUPPORT C.I. DIE J23-501G 
5400050000 CALE ISOLANTE NEOSID POUR Cl . 

5500010000 H20(4,1X2X3) .;. 

5500170000 TORE 481 3.7Xl,2X3,5 . 

G103030800 TOC M3X 8 U 0IN9I^5.e INOX 
6103031600 TOC M3X1G U OIN912-5.0 INOX 
6108020600 ACF 2X6 B0M8EE TAPTITE CRUGIF 
6130110500 LAO 2,5X 5 CYLIM)RIQt€ FENOUE 
6143031200 TOC M3X12 U DIN912-5.6 INOX 
6900480000 RHOOORSIL SILICONES PATE 340 
8007G32GOO UIS DE REGLAGE FILTRE .. 7200A 

80)8111000 COtAOaE W. 730A 

8008111200 FOND UHF .. 730A 

8008120200 MODULE UHF . 730A 


00 TEFLON 'Ll39"ENCLOSURE 730A ADRET 

TINNED BARE THREAD 6/10 . ELECTROFIt 

tiNfCD BARE THREAD 8/l0.ELECTROFIL 

RIGID COAX 50 OHM .. BA-50-085 SEALECTRO 

Wm 60/100E . electrOfil 

ORANGE TEFLON REF ET JE 32 01 FILECA 

GREEN TEFLON REF ET JE 32 01 FILECA 

Wr PC .. 730A M997520......Ttt 

TEST POINT ...C940850 

TEST POINT . TR 540 TR£LEC(A932998> 

16 eOWCGTOfi P.C. OIL J23-501G JERMYN 
l€OSIO INSULATING QUOIN FOR PC -940008 

H20(4.1X2X3) . LCC-GOFELEG 

TORE 461 3.7X1.2X3.5 . RIG 

TCHG M3X 8 U 0IN912-5,6 IW)X BO 
TCJC M3X1G U DIN912-5.6 INOX 80 
ACF 2X6 BOMBEE TAPTITE CRICIF GAU6IN OAUOE 
LAO 2.5 X 5 CYLINDER SLOT .... SAGIC 
TCHG M3X12 U 0IN912-S.6 INOX BO 
RHOOORSIL SILICOICS PATE 340 RHONE POULENC 

FILTER ADJUSTMENT SCREU 7200A C942820. 

UHF COUER . 730A 893... 

UHF BACKGROJNO . 730A B93.... 

UlC MODULE .. 730A 091..... 


2 

0 

0 

Oi 

a 

a 

0 

i 

I 

1 ; 

1 

1 

18 

35: 

35 

6 

2 

23 

0 

2 

I 

1 

1 
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^ fWOLlE (22,90811).. 730A H91.C98097 ■ 


REPERE 

INOEXE 


Z8 

Z8 

Z8 


REF. ADRET DESCRIPTION 

PART NUMBER 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/ORAUING 


8008120300 PLATINE UHF . 730A • UHF MOlWTTNO 7'irtA r<w 

8^8120700 CORPS DE FILTRE 2 MODULES 730A ■ FILTER BODY 2'MODULES'"' zS B9H 

8008122000 RAOIATEUR TRANSISTOR UHF 730A • UHF TRANSISTOR OISSIPATOR 730A A9m! 


QTE 

OTY 

1 

1 

2 



















AORET ELECTRONIQUE 















61 ✓ 


12.86 


REPERE 

INOEXE 

B -001 
B -002 
B -003 



C 

C 

C 

C 

C 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c' 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 


-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-006 
-007 
-008 
-009 
-010 
-on 
-012 
-013 
-014 
-015 
-016 
-017 
-018 
-019 
-020 
-021 
-022 
-023 
-024 
-025 
-026 
-027 
-028 
-029 
-030 
D -001 
0 -002 
D -003 
0 -004 

D -005 
0 -006 
0 -007 

-008 
-009 
-001 
-002 
-003 
K -004 
K -005 
-006 
-007 


REF. AORET DESCRIPTION 

PART NUMBER 

1400221100 N EMBASE FEMEL PLATINE R161404 ’ 
1400215000 KW3 EffflASE'tlALETIXAT ARRIERE ’ 
1420026700 20 TRANSITION COUOE 3428-5202 ' 

- GOX 767 14 ^ 

GOX 767 14 
GOX 767 14 
GOX 767 14 
GOX 767 14 
GOX 767 14 
GOX 767 14 

_STAND L TAG 

5 50U20X 3439050 E224M 
5 50U20X 3439050 E224M 
2222 630 51 102 
2222 680 03 108 
2222 680 10 339 
2222 680 09 338 
2222 680 09 338 
2222 680 03 278 
2222 680 09 478 
2222 680 09 568 
2222 680 09 478 
2222 680 09 568 
2222 680 09 338 
B85313AB7 
B85313AB7 
B85313AB7 
B85313AB7 
B85313AB7 
B85313AB7 
B85313AB7 
B85313AB7 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEl«/PUN 

SUPPLIBl/DRAUING 


PAGE 

32 

QTE 

QTY 


N FEMALE SOCKET . R161404 RADIALL 

KMU9 REAR ANCHOR .. RAMW-L 

20 BENDED LINKAGE .. 3428-5202 3M 


3150031000 lONF 5,08 630 
3150031000 lONF 5,08 630 
3150031000 lONF 5,08 630 
3150031000 lONF 5,08 630 
3150031000 lONF 5,08 630 
3150031000 lONF 5,08 630 
3150031000 lONF 5,08 630 
3700100000 H,7mr/350 5,08 
3150042200 0.22HMF 
3150042200 0,22MMF 
3120021000 1 NF 2,5 
3120091000 1 PF 2,5'T' 
3120003300 33PF 2,5 
3120093300 3,3PF 2,5'Z' 
3120093300 3,3PF 2,5'Z' 
3120092700 2,7PF 2,5'Y' 
3120094700 4,7PF 2,5 
3120095600 5,6PF 2,5'C' 
3120094700 4,7PF 2,5 
3120095600 5,6PF 2,5'C' 
3120093300 3,3PF 2,5'Z' 
3100610000 FILTRE TRAUER ECROU 
3100610000 FILTRE TRAOER ECROU 
3100610000 FILTRE TRADER ECROU 
3100610000 FILTRE TRAUER ECROU 
3100610000 FILTRE TRAUER ECROU 
3100610000 FILTRE TRAUER ECROU 
3100610000 FILTRE TRAUER ECROU 
3100610000 FILTRE TRAUER ECROU 


lONF 5,08 63U 
lONF 5,08 63U 
lONF 5,08 G3U 
lONF 5,08 630 
lONF 5,08 63U 
lONF 5,08 63U 
lONF 5,08 63U 


GOX 767 14 LCC 
GOX 767 14 LCC 
GOX 767 14 LCC 
GOX 767 14 LCC 
GOX 767 14 LCC 
GOX 767 14 LCC 
GOX 767 14 LCC 


4,7MMF/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 
0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 


2222 680 03 228 


INF 2,5 
« 1 PF 2,5'T' 

• 33PF 2,5 

■ 3,3PF i5'Z' 

• 3,3PF 2,5'Z' 

“ 2,7PF 2,5'Y' 

■ 4,7PF 2,5 
» 5,6PF 2,5'C' 

« 4.7PF 2,5 

• 5,6PF 2,5'e' 

“ 3,3PF 2.5'Z' 

« NUT PINCH FILTER 
» NUT PINCH FILTER 
» NUT PINCH FILTER 
« NUT PINCH FILTER 

■ NUT PINCH FILTER 
» NUT PINCH FILTER 

NUT PINCH FILTER 
NUT PINCH FILTER 


2222 630 51 102 COGECO 
2222 680 03 108 COGECO 
2222 680 10 339 C0(£C0 
2222 680 09 338 COGECO 
2222 680 09 338 COGECO 
2222 680 03 278 COGECO 
2222 680 09 478 COGECO 
2222 680 09 568 COGECO 
2222 680 09 478 COGECO 
2222 680 09 568 COGECO 
2222 680 09 338 COffiCO 
B85313AB7 SIEMENS 
B85313AB7 SIEMENS 
B85313AB7 SIEMENS 
B85313AB7 SIEICNS 
B85313AB7 SIEJttNS 
B85313AB7 SIEMENS 
B85313AB7 SIEMENS 
B85313AB7 SIEICNS 


3120092200 2.2PF 2,5'X' 

4500020000 1N4151 . 

4500540000 1N62G3 0035 (EX ESM247&246) • 1N6263 

4500540000 1N6263 0035 (EX ESM247i246) ‘ 1N6263 

4500540000 IN6263 D035 (EX ESM247i24G) • 1N6263 

4500540000 1N62G3 0035 (EX ESM247i246) * 1N6263 

4600080000 ZP06.8 . * ZP06,8 

4600080000 ZP0G,8 . * ZPDM 


’2'2PF 2.5'X' 2222 680 03 228 COGECO 

1N4151 . Py'ITT' 


(SUBSTIT. 

(SUBSTIT. 

(SUBSTIT. 

(SUBSTIT. 


ESM247&246) 

ESM247i246) 

ESH247i246) 

ESM247&24G) 


RTC 

RTC 

RTC 

RTC 

ITT 

ITT 


4500020000 1N4151 . --- . FtT'TTT' 

4500020000 1N4151 a’AA.-.- 


1 N 4151 .fu'itt' 


1600090000 RELAIS 2 INU 
1600090000 RELAIS 2 INU. 
1600090000 RELAIS 2 INU. 
1600090000 RELAIS 2 INU. 
1600090000 RELAIS 2 INU, 
1600090000 RELAIS 2 INU. 
1600090000 RELAIS 2 INU. 


G2U-234P-NT.120C 

G2U-23HP-NT.12DC 

G2U-234P-NT.12DC 

G2U-234P-NT.120C 

G2U-234P-NT.120C 

G2U-234P-NT.120C 

G2U-234P-NT.12DC 


-008 
-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-006 
-007 
R -001 
R -002 
R -003 
R -004 
R -005 
R -006 
R -007 
R -008 
R -009 
R -010 

R -on 

R -012 
R -013 
R -014 
R -015 
R -016 
R -017 
R -018 
R -019 
R -020 
R -021 
R -022 


\J\J\J\J .J W WWW i m -- 

1600120000 RELAIS/UIOE . REF R6882-2 

5300500000 220MMH .. 

5300500000 220MMH 
5300500000 220MMH 
5300500000 220MMH 
5300500000 220MMH 
5300500000 220MMH 
5300500000 220MMH 


REU. 

REU. 

REU. 

REU. 

REU. 

REU. 

REU. 


2500022100 

2500923700 

2500022100 

2500011500 

2500952300 

2500011500 

2500018200 

2500063400 

2500018200 

2500952300 

2500952300 

2500968100 

2500015000 

2500968100 

2500018200 

2500063400 

2500018200 

2500952300 

2500952300 

2500018200 

2500063400 

2500018200 


221R 

23R7 

221R 

n5R 

52R3 

n5R 

182R 

634R 

182R 

52R3 

52R3 

68RI 

150R 

G8R1 

182R 

634R 

182R 

52R3 

52R3 

182R 

634R 

182R 


ORE 53878 DEL 1025-76 
ORE 53878 DEL 1025-76 
ORE 53878 DEL 1025-76 
ORE 53878 DEL 1025-76 
ORE 53878 DEL 1025-76 
ORE 53878 DEL 1025-76 
ORE 53878 DEL 1025-76 


IZ 
IZ 
IZ 
IZ 
IZ 
IZ 
IZ 
IZ 
IZ 
IZ 
IZ 
IZ 
IZ 
' IZ 
‘ IX 
' IZ 
’ IZ 
' IZ 
‘ IZ 
‘ IZ 
MX 
‘ IZ 


0,3 U 
0.3 U 
0,3 U 
0.3 U 
0.3 U 
0.3 U 
0,3 U 
0.3 U 
0.3 U 
0,3 U 
0,3 U 
0.3 U 
0,3 U 
0,3 U 
0.3 U 
0.3 U 
0.3 U 
0.3 U 
0,3 U 
0.3 U 
0.3 U 
0.3 U 


SMA207 > 

SMA207 ' 

SMA207 ' 

SMA207 ’ 

SMA207 ' 

SMA207 ' 

SMA207 • 

SMA207 ■ 

SMA207 

SMA207 

SMA207 

SMA207 

SMA207 

SMA207 

SMA207 

SMA207 

SMA207 

SMA207 

SMA207 

SMA207 

SMA207 

SMA207 


RELAYS 
RELAYS 
RELAYS 
RELAYS 
RELAYS 
RELAYS 
RELAYS _ _ 
RELAY/EMPTY 
220MMH 
220MMH 
220MMH 
220MMH 
220MMH 
220MMH 
220MMH 
221R 
23R7 
221R 
n5R 
52R3 
115R 
182R 
634R 
182R 
52R3 
52R3 
i 68R1 

' 150R 

‘ 68R1 

‘ 182R 

' 634R 

• 182R 

• 52R3 

« 52R3 

‘ 182R 

• 634R 

• 182R 


G2U-234P-NT.120C OMROM 
G2U-234P-NT.12DC OMRON 
G2U-234P-NT.12DC OMRON 
G2U-234P-NT.12DC OMRON 
G2U-23HP-NT.120C OMRON 
G2U-234P-NT.12DC OMRON 
G2U-234P-NT.120C OMRON 
REF RG882-2 ELECTROL 


ORE 53878 DEL 1025-76 OREGA DELEUAN 
ORE 53878 DEL 1025-76 OREGA DELEUAN 
ORE 53878 DEL 1025-76 OREGA DELEUAN 
ORE 53878 DEL 1025-76 OREGA DELEUAN 
ORE 53878 DEL 1025-76 OREGA DELEUAN 
ORE 53878 DEL 1025-76 OREGA DELEUAN 
ORE 53878 DEL 1025-76 OREGA DELEUAN 
* IZ 0.3 U 


IZ 

IX 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IX 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ. 

IZ 

IZ 

IZ 

IZ 


u 

u 

u 

u 

u 


0.3 U 
0.3 U 
0,3 U 
0,3 U 
0.3 U 
0,3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 U 
0.3 U 
0.3 U 
0,3 U 
0.3 U 
0.3 U 
0.3 U 
0,3 U 
0.3 U 
0,3 U 
0.3 U 


SMA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
5MA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SHA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 DRALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 DRALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 ORALORIC 
SMA207 DRALORIC 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

I 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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■0275710100 01 BLOC ATTENUATEWl 'OHR' 730A ■ 01 ATTENUATOR ASS8LY'0f«' 730A C92 A97 ■ 


REPERE 

REF. ADRET 


DESCRIPTION 





FOURNISSEUR/PLAN 

QTE 

INOEXE 

PART NUMBER 





PART DESCRIPTION 

SUPPLIER/DRAUING 

QTY 

R 

-023 

2500952300 

52R3 

■ IX 0.3 U 

SMA207 

X 

52R3 

■ IX 0.3 U 

SMA207 DRALORIC 

1 

R 

-024 

2500952300 

52R3 

■ IX 0.3 U 

SMA207 

X 

52R3 

■ IX 0.3 U 

SHA207 DRALORIC 

1 

R 

-025 

2500015000 

150R 

* IX 0.3 U 

SMA207 

K 

150R 

■ IX 0.3 U 

SHA207 DRALORIC 

1 

R 

-02G 

25003G8100 

G8R1 

■ IX 0.3 U 

SMA207 

X 

G8R1 

■ IX 0.3 U 

SMA207 DRALORIC 

1 

R 

-027 

25009G8100 

68R1 

■ IX 0.3 U 

SMA207 

X 

G8R1 

■ IX 0.3 U 

SMA207 DRALORIC 

1 

R 

-028 

2300092700 

2R7 SFR 25 1/4U 5X RC2T 

K 

2R7 SFR 25 1/4U 5X RC2T RTC 

1 

R 

-030 

2905031000 

lOK 

5,08 CC 

5X NK3 

X 

lOK 

5,08 CC 

5X m3 SOUCOR 

1 

R 

-031 

2905041000 

lOOK 

5.08 CC 

5X M(3 

X 

iOOK 

5,08 CC 

5X m3 SOUCOR 

1 

R 

-032 

29O5015G00 

5G0R 

5.08 CC 

5X M(3 

X 

5G0R 

5,08 CC 

5X t«3 SOUCOR 

1 

R 

-033 

2905041000 

lOOK 

5.08 CC 

5X m 

X 

lOOK 

5,08 CC 

5X NK3 SOUCOR 

1 

R 

-034 

2905001000 

lOR 

5.08 CC 

5X NK3 

X 

lOR 

5,08 CC 

5X NK3 SOUCOR 

1 

SN 

-001 

4200380000 LM 311 N 8 B+ (DIP 8) 


K 

LM 311 1 

N 8 8+ (DIP 8) . 

.. . NS 

1 

Z1 


1275710300 Cl ATTENUATEUR .. 

... 730A 

X 

ATTEMJATOR PC .. 

.. 730A 6997571 .... TM 

1 


Z6 G100030G(W TC8 M3X 8 U 0IN7985-4.8 INOX ■ TCB M3X G U 0IN7985-4,8 INOX BD 4 

ZG G103030800 TCIC M3X 8 U DIN912-5.G INOX ■ TCHC f13X 8 U 0IN912-5,G INOX BD 4 

ZG G143031200 TCHC M3X12 U DIN912-5.G INOX ■ TCHC M3X12 U DIN912-5.6 INOX BD 23 

ZG G143033000 TCHC M3X30 U DIN912-5,G INOX ■ TCHC M3X30 U DIN912-5,G INOX BD IG 

ZG G400180000 COSSE A SOUDER 5.2. 56 ■ SOLDERING TERMINAL 5.2 .... 56 fFOM 1 

ZG- G900710000 CLINQUANT ADHESIF'19' REF 1181 ■ ADHESIUE FOIL '19' REF 1181 3M 0 

Z8 8008120100 CORPS ATTENUATEUR . 730A ■ ATTENUATOR BODY . 730A F92..... 1 



















ALIMENTATION 

POWER SUPPLY BOARD 


♦ IBVPILOTE BIO 
*75V MASTER OSCILLATOR 


Q2 

2N3772 




feNI 


C6 

lOftF 


C5 

lOnF " 


Cl 


C4 


: r 

T 


680^mF10^F 


C3J 

10000^ fT- 

25V 


Q 

2N3772 




I 

Tsv 






< 








■•35 


-15V 


05V 


♦ 5V digit-P 


OVdigit 


► SVdigit 


VotIdtO) 


PRESENCE ALIM (11 LINE DETECTOR 


SURPANNEAU AVANT VERS PILOTS 
ON FRONT PANEL TO MASTE R OSCILLATOR 

■ I—*—• SvtswB? to MHz DU PILOTE 

1 4 i BF FROM MASTER OSCILLATOR 10MHz 

fWPi! 


bf 




Cl 


f 


i 




2 

i 




;rH 


H 


,,'V- 


Cl # ^ 

T i’ 1- i' 


1 3 5 

m 


30 28 M /I 

H-f 


H4 

44 - 


i/BMHz 




1 3 

• • 

m 


4 




■/I- 


Cl 



14 


r *• O" r 


SVc / clCJJ ^, 




20 


1 


44 


Itl O T5 117 1! 

* ^ O O O 

vlr 


;44 


m 


;44 


4 

44 


11 

f 




♦ SV digit -P 


I 




*SV digit 


OV digit 


VqUO) 


P.A(l) 


ONi 

SUR PANNEAU AVANT [ 
ON FRONT PANEL 


PEDALE VERS —I 

MARCHEi 6 :STBY pR|SE ARRIERE - 

“ V l FOOT PEDALE f- 


.15 J 


i 






m 

p 


11 13 15 17 1! 


f 




i 


11 




i 




f 


i 




i 






Ji 






m 








^11 

r 1 Dl ^3 05 A, A, 

M-M Dq Dj 0* Dj Ap A 2 Chgt 




I 


B9 


B8 


B7 


B6 


B5 


4' 


B4 


4' 




B3 


H' 


B2 


CARTE ANALOGIQUE 
ANALOGICAL BOARD 

MODULATION 
MODULATION BOARD 

fm continue 

DC FM BOARD 

GENERATION 400MHz 
400MHz GENERATION BOARD 

PAS DE 2 MHz 
2MHz STEPS BOARD 


ASSERVISSEMENT OSCILLATEUR 
396/574 MHz 

396/574 MHz PHASE LOCKING 
OSCILLATOR BOARD 

DEUX CENTADE 
200 STEPS BOARD 


CHARGEMENT 
LOAD . 


DIX MILLADE 
10000 STEPS BOARD 


C.PU. 

CPU. BOARD 


SOCKET 


1 ADRET ELECTRONIQUE 

1>-M A< Vl«*w KOMAMXV 
FaivoinAFFft raANCi 

ESSSS^ • •r*»0»»TT 

let l>OCW»eNY NC Ftui €TI»f COMMUMKMf Ml MHIODUrr **M« AITTOMiCAl tOI* 

CHASSIS EQUIPE 

FITTED CHASSIS 

CTUHE OetSMtE VEMFiE ^ ^ 

t>*Tc42l5 05;^ ^ A9 

7|0i2 7 ' 

5 7 2 0 0 O Oi/1 

wni9ti A 



n\l 
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•0275720000 06 CHASSIS EQUIPE. 730A • 06 FITTED CHASSIS . 730A G91.A97 » 

«»XS«XXK»»X«««XS»»«X»XKSSB»S««»X«XXXSS««S»«XX»SX]l««M»MSB»XXS«»KKKS«KKXK««aX«KSSSK««KKK 


REPERE 

INDEXE 

001 

001 

001 
B -002 
B -003 
B -004 
B -005 
B -OOG 
B -007 
B -008 
B -009 
B -010 

8 -on 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 ; 

Z5 

Z6 V 

ZG 

ZS 

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

Z8 

Z8 

Z8 

Z8 

Z8 

Z8 

Z8 

Z8 

Z8 

Z8 

Z8 

Z8 

Z8 


REF. ADRET 
PART NUHBER 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/DRAUING 


PAK 

34 

QTE 

OTY 


0273820100 02 ASSERUISSEJCNT '2'.... 740A • 

0274820000 02 PORTEUR EQUIPE . 730A “ 

0277360000 01 FACE AUANT AFFICHAGE'3'730A ■ 
0205190000 01 NATTE 2G'177"244'L160 740A " 

1409003200 OE 9 S .'FEMaiE' • 

1404024800 BOITIER 4PTS .. REF 22-01-2045 * 
1404024800 BOITIER 4PTS .. REF 22-01-2045 * 
0205180000 02 NATTE 14'259"258'L210 740A “ 
1404024800 BOITIER 4PTS .. REF 22-01-2045 « 

1405028500 BOITIER 5 PTS . 22-01.2055 * 

0204920000 01 COAX 2TR'320"2G3'L430 730A “ 
0205050000 02 COAX 2TR'320"2G3'L230 740A ■ 
1404024800 BOITIER 4PTS .. REF 22-01-2045 * 

1007400000 TRANSFO ALIM . 740A “ 

1100010000 FIL NOIR . KY30-04 ■ 

1100020000 FIL MARRON . KY30-04 » 

1100030000 FIL ROUGE . KY30-04 ■ 

1100040000 FIL ORAr«E . KY30-04 » 

1100050000 FIL JAIM.KY30-04 * 

IIOOOGOOOO FIL UERT . KY30-04 ■ 

1100070000 FIL BLEU . KY30-04 * 

1100080000 FIL UIOLET . KY30-OT * 

1100100000 FIL BLANC . KY30-04 ■ 

1100310000 FIL NOIR SEC 0.93 KY30-07 * 

1100320000 FIL MARRON SEC 0.93 .. KY30-07 » 
1100330000 FIL ROUGE SEC 0,93 ... KY30-07 » 
1100340000 FIL ORANGE SEC 0,93 .. KY30-07 » 
1100350000 FIL JAUNE SEC 0,93 ... KY30-07 « 

1100440000 CABLE BLINDE GRIS.FKA2R “ 

1100950000 l£RT/JAUNE .. H07-U-K(1X1,5ET) " 
1300430000 GAINE F2,4 FP301 3/32 . SFM 24 • 
1300450000 GAIfC F4.8 FP301 3/16 . SFM 48 » 
1300460000 GAINE FG.4 FP301 1/4 . SFM G4 ■ 

1300810000 TY-RAP . REF SST IM * 

1412023200 PINCE/14120231 .... REF4809-CL » 
1720004G00 lA FST G.2X3,2 REF 034-3417 » 
1750004500 FILTRE SECT.SANS SaECT. E 6J4 ' 
1750005500 SELECTED? TENSION Ra 70-1495 " 
1900120000 lERROUILLAGE FEfCLLE . 8G30-01 • 

5900040000 l^NTILATEUR 24U AC. 950 • 

G100310600 ACF 2,5X G CYLINO LARGE FENDUE 
G101041000 TF M4X10 U DIN9G5-5,6 INOX 
6102140800 TH M4X 8-U NF E27-311-5.G INOX 
6103040800 TCHC N4X 8 U DIN912-5.6 INOX 
6107020600 Ta 2.2X6,5 POINT.DIN7981BIN0X 
G108101500 ACF 3,5X15 F/90'TAPTITE CRIXIIF 
G143041200 TCHC N4X12 U 0IN912-5,G INOX 
G200040000 ECROU H M4 U NF E27-411-5 INOX 
G203040000 BORGNE N4U 'CALOTTE RAPPORTEE' 

G20G040000 NYLSTOP N4 . MP 30/104 

G300040000 Z 4U (8X0,8) NF E27-611 INOX 
G305040000 ACI 4 CONTACT REF 55-04-01-32 
6401070000 COSSE FASTON 6,3 REF 1G5341-1 

G701330000 ENLIS 3 L 3 .EX 8 INT4.2 

G8008GOOOO AMORTISSEUR ...REF AP3 

G800980000 RESSORT ... REF C080-080-0125I 

0280078208 BARREAU INFERIEUR . 104A 

0280080213 CADRE 3U . 740A 

0280080250 PROFILE 'PIED' L416 . 740A 

0281080152 FLASOUE 3U . 740A 

80O8000G00 PANNEAU ARRIERE'2' . 7H0A 

8008017200 CONTREPLAQUE UENTILLATEUR 740A 

8008018G00 BLINDAGE AUANT .. 740A 

8008023700 RAOIATEUR ALIMENTATION .. 740A 

8008025400 CALE FIXATION UHF . 740A 

8008028400 BARREAU FIX. HAUT BAQUET 740A 
8008028700 BARREAU FIX. BAS BAQUET 740A 

8008039800 CACHE POTENTIOMETRE . 740A 

8168008000 CAPOT TRANSFO NICKELE ... 740A 


02 80fWZ PHASE LOCKING'2' 740A F92...---B98897 

02 FITTED MOTHER . 730A 892(2). 

01 DISPLAY FRONT PANEL'3' 730A A92. 

01FLAT-T0P26'177 244'L160 740A ADRET. 

DE 9 S ... 'FEMALE' SOURIAU 

CaLET 4PTS .. REF 22-01-2045 fWLEX 
CaLET 4PTS .. REF 22-01-2045 MaEX 

02FLAT-T0P14'259 258'L210 740A C94.. 

CaLET 4PTS .. Ra 22-01-2045 MaEX 

CaLET 5 PTS. 22-01.2055 MOaX 

01 COAX 2TR'320"2G3'L430 730A B94. 

02 COAX 2TR'320"2G3'L230 740A C94.. 

COaET 4PTS .. REF 22-01-2045 (WLEX 

TRANSFOfCR POWER SUPPLY.. 740A H93. 

BLACK TWIEAO . KY30-04 FILECA 

BROUN Ti«EAO . KY30-04 FiaCA 

RED TrtlEAO . KY30-04 FILECA 

ORANGE TWIEAD . KY30-04 FILECA 

YEaOU THREAD . KY30-04 FiaCA 

GREEN TWiEAD . KY30-04 FiaCA 

BLUE THREAD . KY30-04 FILECA 

'PURPLE THREAD . KY30-04 FILECA 

' WHITE THREAD . KY30-04 FILECA 

' BLACK TWIEAD SEC 0.93 KY30-07 FILECA 
' BROUN TWIEAO SEC 0.93 KY30-07 FILECA 

• RED THREAD SEC 0.93 .. KY30-07 FILECA 

• ORANGE T1«EA0 SEC 0.93 KY30-07 FILECA 

• YELLOW TIWEAD SEC 0.93 KY30-07 FiaCA 

• GREY ARMORED CABLE.FMA2R FILECA 

« GREEN/YaLOW H07-U-K(1X1.5ET) FILECA 

■ SHEATH F2.4 FP301 3/32 SFM 24 aLLKMANN 
» SHEATH F4.8 FP301 3/lG SFM 48 HELLaMANN 

■ SHEATH F6.4 FP301 1/4 . SFM G4 ICLLaMANN 

« TY-RAP . REF SST IM PANOUIT 

« SOUEEZING/14120231 REF4809-CL MOaX 
» lA FST G.3X3.2 REF 034-3417 ARNAaD 

■ SECTOR FILTa . E GJ4 CORCOH 

■ UaTAGE SaECTOR . REF 70-1495 CORCOM 

» FEMALE LOCKUP. 8G30-01 SOURIAU 

■ FAN 24U AC . 950 PAPST 

• ACF 2,5X G CYLINO LARK FENDUE SAGIC 
» TF M4X10 U 0IN965-5,G INOX BO 

■ TH M4X 8-U HF E27-311-5.G INOX BO 
« TCHC M4X 8 U DIN912-5,6 INOX BO 

■ TCL 2.2XG.5 NIBBL.OIN7981BINOX BD 

■ ACF 3,5X15 F/90'TAPTITE CRaiF GOBIN OAUOE 
» TCHC M4X12 U DIN912-5,6 INOX BO 

» NUT H M4 U a E27-411-5 INOX . BO 

■ BORGNE M4U 'CALOTTE RAPPORTa' SAGIC 

» NYLSTOP M4 . MP 30/104 SAGIC 

» Z 4U (8X0,8) NF E27-G11 INOX BD 

« STEEL 4 CONTACT REFS5-04-01-32 NOMa 
» FASTON LUG G.3 REF 165341-1 AMP 

• ENLIS 3 L 3 . EX 8 INT4.2 ACCEL 

■ DAMPING . REF AP3 APEX 

« SPRING .... REF C080-080-0125I UANEL 

» LOWER BAR . 104A A93..... 

■ 3U FRAME . 740A D92I217. 

• L41G 'FOOT' FORM. 740A 093. 

• 3U FLASK . 740A E930271080152. 

» REAR PANEL '2' . 740A C92. 

• FAN PLYWOOD .. 740A B94. 

■ FRONT SHIELDING . 740A C92. 

■ POWER OISSIPATOR . 740A H94. 

• UHF ANCWIR aOIN. 740A B94.. . 

» HIGH MODULE ANCHOR BAR .. 740A C93. 

» LOW MODaE ANCHOR BAR ... 740A C93. 

• POTENTIOMETER MASK '.7H0A A94... 

» NICKaED TRANSFO CAP .... 740A ADRET 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 . 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

16 

1 

1 

1 

2 

. 1 
8 

12 

7 
5 
2 

41 

3 

10 

4 
4 
4 

18 

8 
4 
4 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 









































































































. AORET BfCTROMQUE 


ASSERVISSEMENT 

PILOTE 


i»T< 3 OS a 


PHASE LOCK 
MASTER OSaLLAJOR 


Bl9l7 0l2 7 3 8l2i0!li0l0 


910196 A 




















IZ.Bb 


•0273820100 .02_ASSERyiSSE|1ENT '2'.... 740A » 02 8WIHZ PHASE LOCKING'2' 740A F92 ---8988^” 


8 

8 

8 

8 

8 

C 

C 

C 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

D 

D 

D 

0 

L 

L 

P 

Q 

Q 

0 ‘ 

R : 

Rf 

R 

R 

R: 

R 

RJ 

R: 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

SN 

SN 

T 

T 

T 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z5 

Z5 

Z6 

ZG 

Z6 

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

Z8 


REPERE 

INOEXE 

-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-006 
-007 
-008 
-009 
-010 
-Oil 
-012 
-013 
-014 
-015 
-OIG 
-017 
-018 
-019 
-020 
-021 
-001 
-002 
-003 
-004 
-001 
-002 
-001 
-001 
-002 
-003 
-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-OOG 
-007 
-008 
-009 
-010 
-Oil 
-012 
-013 
-014 
-015 
-OIG 
-017 
-018 
-019 
-020 
-021 
-022 
-001 
-002 
-001 
-002 
-003 


REF. ADRET 
PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


1^202700 8NC EJffiASE CARRE M2.5 R141404 
1400202700 BNC EHBASE CARRE HZ.S R141404 
1409014200 DE 09S 400 . 'FEMELLE POUR Cl' 
1405029700 ElfflASE M.COUDEE REF 7395-058 
1404030700 EMBASE MALE COUOEE 22-05-7048 
3 20011500 150PF 2.5 'N15'2222 G80 58 151 
3120011200 120PF 2.5 'N12'2222 680 58 121 
|l^‘i2200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M 
3120021000 1 2,5 2222 G30 51 102 

3 20011000 lOOPF 2,5 'NIO'2222 G80 58 101 

|}|00il500 150PF 2,5 'N15'2222 G80 58 151 

31^31000 10M= 5,08 63U GOX 7G7 14 

31^2200 0,22W 5 50U20Z 3439050 E224M 
3700100(K)0 4 7Mfr/35U 5,08 .. STAND L TAG 
3150031000 i6nF 5,08 G3U GOX 7G7 14 
3120094700 4,7PF 2,5 2222 680 09 478 

31^42200 0,22Wfl^ 5 50U202 3439050 E224M 
3120021000 1 NF 2,5 2222 G30 51 102 

3234100400 0,1 MfF 5,08 lOZ IR0807 
31M042200 0,^2MMF 5 50U20Z 3439050 E224M 
3150042200 0,22rWF 5 50U20X 3439050 E224M 

.. lONF 5,08 63U GOX 7G7 14 

1 NF 2,5 2222 G30 51 102 

1 NF 2,5 2222 G30 51 102 ^ 

1 NF 2,5 2222 630 51 102 ' 

1 NF 2,5 2222 630 51 


FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/ORAUIMl 


3150031000 

3120021000 

3120O21OO0 

3120021000 

3120021000 

4500020000 


■ ”2.5 R141404 RADIALL 

I ”2.5 R141404 RADIALL 

* ••• 'FEMALE FOR PC' SOURIAU 

I REF7395-05B MOLEX 

, 22-05-7048 MOLEX 

< M 'N15'2222 G80 58 151 COGECO 

> 2.5 'N12'2222 680 58 121 COGECO 

* 0.22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 

> 2222 G30 51 102 COGECO 

> 'NIO'2222 G80 58 101 COGECO 

I 'N15'2222 G80 58 151 COGECO 

“ 10^ 5,08 G3U GOX 7G7 14 LCC 

* 0,22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 

* 4,7W1F/35U 5,08 ...STAND L TAG STC 

G0X7G7 14LK 

* 4,7PF 2,5 2222 680 09 478 COGECO 

* 9.22MHF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 

* 1 NF 25 2222 630 51 102 COGECO 

0.1 f# 5.08 lOZ IRDG07 LCC 

■ 0.22MMF 5 50U20Z 3439050 E224M AUX 

^®'^20Z 3439050 E224M AUX 
lONF 5,08 G3U GOX 767 14 LCC 
2.5 2222 630 51 

2.5 2222 630 51 

2.5 2222 630 51 

2,5 2222 630 51 


NF 

NF 

NF 

NF 


102 COGECO 
102 COGECO 
102 COGECO 
102 COGECO 

. FU'ITT' 

. FU'ITT' 

HLMP 1002 HP 
HLMP 1002 HP 


102 

1N4151:.” » inhW 

4500020000 1N4151 . . ■ iMqist . 

4000160000 LD 3,17 ROUGE .. ! ! ’HLMP‘i662 • rS 3 if LED 
4000160000 LD 3,17 ROUGE ...... HLfff 1^2 » RED 3 17 LED 

0219720000 OO^SaF 20MMH^???^.(ix 530336) - il^SELF 20Mm^^®^^ ^X sSolsl) SrET 

4300150000 MPS 2369 . ■ Spc 

4300150000 MPS 2369 . .. . 

o o 1 1 .. mo 


DELEUAN 


2210021000 

2210015600 

2210013300 

2210008200 

2210002200 

2210021800 

2210015600 

2210021800 

2210016800 

2210021800 

2210008200 

2210011000 

2210021800 

2210011500 

2210006800 

2210023300 

2210012200 

2210041000 

2210021000 

2210032700 

2210014700 

2210032200 


IKO 
560R 
330R 
82R 
22R 
1K8 
560R 
1K8 
680R 
IK 8 
82R 
lOOR 
1K8 
150R 
68R 
3K3 
220R 
lOOK 
IKO 
27K 
470R 
22K 


IKO 
5G0R 
330R 
82R 
22R 
1K8 
560R 
1K8 
G80R 
IK 8 
82R 
lOOR 
1K8 
150R 
GSR 
3K3 
220R 
lOOK 
IKO 
27K 
470R 

4157412200 SN 74 LS 122 N.f » SN 74^5 1?? N 

4200320000 LF 356 N B+ .' » lF 356 N Rf ^ 

0219170000 00 FIO 9X2 SPIRES .f OA • 00 FIO 9X? Tl'lRN5 

0219140000 02 BOUTON H20 3+3X3i3 SPIRES " ^ ^ 

021^140000 02 BOUTON H20 3+3X3+3 SPIRES 

1100030000 FIL ROUGE . KY30-04 

1100060000 FIL UERT.....! KY30-04 

1100070000 FIL BLEU . KY30-04 

1273821000 Cl ASSERUISSEMENT ... 740A 

1400109900 POINT- •••. 


5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 


N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 ^ 

N4 ‘ 

N4 ' 

N4 ' 

N4: ' 

N4 ' 


„CQ - 534 SPECTROL 

2369 .. MOTOROLA 

2369 .. MOTOROLA 

2369 . MOTOROLA 


5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5X 

5Z 

5X 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 


02 button’h2o 's+sxffiuS 

02 BUTTON H20 3+3X3+3 TURNS. 

RED THREAD .. KY30-dM 

KY30-04 FILECA 

. 740A - P^SE-LOCKING PC 740A §97^2 

*. ihST POINT rQunorrrv 


N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR. 

N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
.. TEXAS 
NS 

Z94 FIO..11 

Z94 BH20.12 

Z94 BH20.12 

FILECA 


SS ” ”3 ^ NF E27-411-5 INOX 
630301^00 ACI 2,5 ONOUFLEX REF 50025132 
6303030000 ACI 3 ONOUFLEX REF 52030132 
6370109000 CAO 10 X20X 3 REF 1535 

6701260100 ENLIS 2 L=5 . » 


• TM 


- 80 

: ^5 X 10 CYLINDER'slot*'.'”? SAGIC 

• NUT H M3 U NF £27-411-5 INOX . BO 
’ STEEL 2.5 ONOUFLEX REF50025132 NOMEL 
- 3 ONOIFLEX REF 52030132 NOMEL 

CAO 10 X20X 3 REF 1535 BAUOON 


m5(4,2X8)_..■ ENLIS 3 L15(4.2X8)ACCEL 

» SPACER TO SQUEEZE HEIGHT 6 X3 B94 


6701380000 ENLIS 
8008036200 ENTRETOISE A SERTIR HtEUR'G'x3 


PAGE 

35 

QTE 

QTY 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

L 

0 

0 

0 

1 
5 
1 
1 

2 
4 
2 
4 
2 

1 

2 
2 
4 











































19 oc 

»n97MS?nnnn o? PORTEUR EOUIPE 730A ■ 02 FITTED MOTHER . 730A B92(2). ■ 


REPERE 

INOEXE 

B -001 
B -002 
B -003 
B -004 
-005 


B 

B 

6 

B 

B 


-006 

-007 

-008 

-009 


8 -010 
B -Oil 
B -012 
-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-006 
-007 
-008 
-009 
-010 
-on 
-012 
-001 
-002 
-001 
SN -001 
SN -002 
Z1 
Z1 
Z1 
II 
Z1 
11 
Z4 
Z4 
Z6 
ZG 
ZG 
ZG 
ZG 
ZG 
ZG 
ZG 
ZG 
ZG 
ZG 
ZG 
ZG 
ZG 
ZG 
ZG 
ZG 
ZG 
ZG 
ZG 
ZG 
Z8 
Z8 
Z8 
Z8 


REF. AORET 
PART NUMBER 

143102GG00 

143102G600 

143102G600 

143102GG00 

143102GGO0 

143102G600 

143102G600 

1431028600 

1431026600 

1435004700 

0204960000 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/DRAUING 


31PTS FEMEL. 
31PTS FEMEL. 
31PTS FEMEL. 
31PTS FEMEL. 
31PTS FBEL. 
31PTS FEMEL. 
31PTS FEMEL. 
31PTS FEMEL. 
31PTS FEMEL. 


8623-31-G4-14-335 
8623-31-G4-14-335 
8G23-31-G4-14-335 
8623-31-G4-14-335 
8623-31-G4-14-335 
8623-31-G4-14-335 
8623-31-G4-14-335 
8623-31-64-14-335 
8G23-31-G4-14-335 
FEMELLE*PORTEUR 


TM 35 FCIDG 

00 COAX '250"256'L440 .. 730A 
1400219300 KMU12 EMBASE DROITE 'MALE' Cl ■ 
3500380000 6800MMF 40U FELSIC C039 * 

6800MMF 40U FaSIC C039 ■ 

10 OOOMMF 25U.FaSIC C039 ■ 

10 OOOMMF 25U. FaSIC C039 * 


3500380000 

3500560000 

3500560000 

3150031000 

3150031000 


31PTS FEMALE 8623-31-64-14-335 SOURIAU 
31PTS FEMALE 8623-31-64-14-335 SOWIIAU 
31PTS FEMALE 8623-31-64-14-335 SOURIAU 
31PTS FEMALE 8623-31-64-14-335 SOURIAU 
31PTS FEMALE 8623-31-64-14-335 SOIRIAU 
31PTS FEMALE 8623-31-64-14-335 SOURIAU 
31PTS FEMALE 8623-31-64-14-335 SOURIAU 
31PTS FEMALE 8623-31-64-14-335 SOURIAU 
31PTS FEMALE 8623-31-64-14-335 SOlffilAU 

TM 35 FCIDG. TRaEC 

00 COAX '250 "256'L440 .. 730A A94 

00 KMUi2 STRAIGHT .Cl 

G800MMF 40U FELSIC C039 

GSOOMW^ 40U FELSIC C039 

10 OOOMMF 2SU.FELSIC C039 

10 OOOMW^ 25U.FELSIC C039 


lONF 5,08 G3U GOX 767 14 

lONF 5,08 63U GOX 767 14 

3700100000 4.7W/35U 5,08 .. STAND L TAG 

3700100000 4,7MMF/35U 5,08 .. STAND L TAG 

3700100000 4,7MMF/35U 5,08 .. STAND L TAG 

3700100000 4,7MMF/35U 5,08 .. STAND L TAG 

3700100000 4,7MMF/35U 5,08 .. STAND L TAG 

3700100000 4,7MMF/35U 5,08 .. STAND L TAG 

4300G70000 2N 3772 


lONF 5,08 G3U 
lOfF 5,08 63U 
4,7MMF/35U 5,08 
4.7mF/35U 5,08 
4,7W!F/35U 5,08 
4.7NHF/35U 5,08 
4,7MMF/35U 5,08 
4,7r«1F/35U 5,08 


GOX 

GOX 


767 

767 


...STAND 

...STAND 

...STAND 

...STAND 

...STAND 

..STAND 


SEALECTRO 
SIC SAFCO 
SIC SAFCO 
SIC SAFCO 
SIC SAFCO 
14 L'CC 
14 LCC 
TAG STC 
TAG STC 
TAG STC 
TAG STC 
TAG STC 
TAG STC 


2N 3772 .. MOTOROLA 

4S000 2 N 3772 - 2 n 3772.mowqla 


2210011000 lOOR 
4200640000 LM 337 K 
42006GOOOO LM 350 K 


'-1 A 


5X 
-37U' 


lOOR 
LM 337 
LM 350 
MOTHER 


REGUL 

_3A . 

1274820500 Cl PORTEUR . 730A , 

1300070000 COLLIER H2P . * COLLAR 

1300810000 TY-RAP .. REF SST IM 

1900180000 GUIDE CARTE ANTIUIBR. REF R221 
1900340000 GUIDE CARTE SANS UERROU RC234 
2000090000 THERMOPA REF 1528722077050 
4900040000 CALE T03 Rff:AY317/1 49031701 
4900280000 CANNON ISOLANT L5 ... REF 2314 
G102131000 TH M3X10-U NF E27-311-5,G 
G102140800 TH M4X 8-U NF E27-311-5.6 
6102141200 TH M4X12-U NF E27-311-5,G 
6103031600 TCHC M3X16 U 0IN912-5,6 
6200030000 ECROU H M3 U NF E27-411-5 
G200040000 ECROU H M4 U NF E27-411-5 


G200050000 H M5 U 
5 

3 

4 

3 

4 


hFE 27-411 
EUENTAIL 
ONOUFLEX REF 
ONDUFLEX REF 
CONTACT REF 
CONTACT REF 55 


INOX 
INOX 
INOX 
INOX 
INOX 
INOX 
INOX 
' 01 ' 
52030132 
52040132 
55-03-01 
04-01-32 


N4 « lOOR 5Z N4 SOUCOR 

K REGUL'-1 TO -37U' ... NS 

K 3A .NS 

BOARD PC . 730A E997482.TM 

H2P . HELLERMANN 

TY-RAP . REF SST IM PANDUIT 

BOARD GUIDE.Ra R221 TRaEC 

BOARD GUIDE . RC234 

THERMOPA REF 1528722077050 
MICA QUOIN FOR TO 3 REF 051 
INSTATING CANNON L5 REF 2314 
TH M3X10-U NF £27-311-5,6 INOX 
TH M4X 8-U NF E27-311-5,G INOX 
TH M4X12-U NF £27-311-5,6 INOX 
TCHC H3X16 U DIN912-5.6 INOX 
NUT H M3 U NF E27-411-5 INOX . 

NUT H M4 U NF E27-411-5 INOX 


6301050000 ACI 
6303030000 ACI 
G303040000 ACI 
6305030000 ACI 

6305040000 ACI . , . 

G400510000 EQUERRE 10X10 LARG 10 EP 1 
G400780000 RIUET 0 20 L 4 * 

G400930000 RIUET POP 3L4.5 REF:YA 3X4,5 ■ 
G500020000 CAPUCHON NOIR 14,5 040-3020 “ 

G700240000 ENMET 2 L=15 .! 

6701230000 ENLIS 2 L 3 EX G INT 3.2 ■ 

G701250100 ENLIS 2 L=2 .. . 

G900210000 RUBAN TESAMOL 9X680 REF 47-63 » 
6300480000 RHOOORSIL SILICONES PATE 340 “ 
0280080233 CLOISON BAQUET CARTE H103 740A ■ 
0280080265 BARRETTE FIX.CONDENS ALIM 740A « 
8008013500 BLINDAGE ALIM PORTEUR ... 740A ■ 
8O08023GOO PORTE TRANSISTORS ALIMENT.740A • 


H M5 U 

STEEL 5 

STEEL 

STEEL 

STEEL 

STEEL 


OEC 
COMEPA 

saM 

FONOEX 

BO 

BO 

BO 

BO 

80 

BD 

BO 

SAGIC 

NOMEL 

NOMEL 

NOMEL 

NOMEL 

A943051 

MFOM 

FACOM 


NFE 37-411 INOX 
FAN 'or 

ONOUFLEX REF 52030132 
ONDUFLEX REF 52040132 
CONTACT REF 55-03-01 
CONTACT REF55-04-01-32 
ANGLE8RACKET10X10 UIOTHIO EP 1 
RIUET 0 20 L 4 
POP RIUET 3 L 4.5 REF;YA 3X4.5 
BLACK CAP 14.5 040-3020 ELMA 

ENMET2L=15., . ACCEL 

ENLIS 2 L 3 EX 6 INT 3.2 ACCa 

ENLIS 2 L=2..ACCEL 

TESAMOL SCOTCH 9X6BC REF 47-63 TESA 
RHOOORSIL SILICONES PATE 340 RHONE POULENC 
H103B0ARD MODULE OIUISION 740A A94 

POWER CAPACITOR ANCHOR BAR740A B94... 

MOTHER POWER SHIELDING .. 740A F92. 

POWER TRANSISTORS HOLDER 7H0A C94. 
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QTE 

QTY 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

3 

2 
2 
1 

4 
IG 

1 

4 

1 
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REPERE REF. AORET DESCRIPTION 

INDEXE PART NUffiER 

001 0276630000 04 MANIUaLE '5' . 740A 

001 0277340000 01 CARTE CDE & AFFICHAGE 740A 

B -003 1404024800 BOITIER 4PTS .. REF 22-01-2045 

B -005 1400200500 BNC EMBASE'FEHEL'ECROU R141557 

B -006 0205200000 00 COAX '250'.L250 .. 740A 

K -002 1530216100 INTER IPOLE .... REF 1801-1102 

Z1 1100010000 FIL NOIR . KY30-04 

Z1 1412023200 PINCE/14120231 .... REF4809-a 

Z5 5500010000 H20{4,1X2X3).. 

Z6 6101030800 TF/90 M3X 8 U DIN965-4.8 INOX 

Z6 6101031600 TF/90 113X16 U DIN965-4,8 IfK)X 

Z6 6108101500 ACF 3,5X15 F/90'TAPTITE CRUCIF 

Z6 6200030000 ECROU H M3 U NF E27-411-5 INOX 

Z6 6206030000 ACI 3 ECROU FREIN HEXAGONA 

ZG 6305030000 ACI 3 CONTACT REF 55-03-01 

Z6 6360031000 8AK 3.2X GX 1 PLATE 101 

ZG 6400350000 COSSE A SOUOER . 2003E 

ZG 6701240000 ENLIS 2L4 ... 

Z8 0280078208 BARREAU INFERIEUR . 104A 

Z8 0280080213 CADRE 3U . 740A 

Z8 8008019200 PLAQUE AUANT(GRILLE) .... 740A 


PART DESCRIPTION 

■ 04 SPIN Ut€EL '5' . 740A 

■ 01 DISPLAY BOARD . 740A 

■ COLLET 4PTS .. REF 22-01-2045 

■ BNC FEMALE SOCKET NUT R141557 

■ 00 COAX '250'.L250 .. 740A 

■ SUITCHE 1 POLE . REF 1801-1102 

• BLACK THREAD . KY30-04 

■ SQUEEZIIC/14120231 REF4809-CL 

■ H20(4.1X2X3) .. 

■ F/90 M3X 8 U DIN965-4.8 INOX 

■ TF/90 M3X1G U DIN965-4,8 INOX 

■ ACF 3,5X15 F/90'TAPTITE CRUCIF 

■ NUT H M3 U E27-411-5 INOX . 

■ STEEL 3 leXAGON DRAG NUT 

■ STEEL 3 CONTACT REF 55-03-01 


■ BAK 3.2X GX 1 PLATE 101 

■ SOLDERING TERMINAL . 2003E 

■ ENLIS 2 L 4 .. 

■ LOUER BAR . 104A 

■ 3U FRAME . 740A 


■ FRONT SHEET (LATTICE) ... 740A 


FOlfllNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/DRAUING 

C93.A98A97 

C92(2).A97 

MOLEX 

RADIALL 

AORET. 

MARQUART 

FILECA 

MOLEX 

LCC-COFELEC 

BD 

BO 

G08IN DAUOE 
BD 

SAGIC 

NOMEL 

f«^OM 

MFOM 

ACCEL 

A93. 

D921217. 

C92. 


QTE 

OTY 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

2 

1 

2 

6 

12 

6 

6 

6 

2 

1 

6 

2 

1 

1 
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■0276630000 OH MANIUELLE '5' . 740A “ OH SPIN l^L '5' .7H0A C93.A98A97 ■ 


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBi 


aaaaaaaaaaaaaaaaa 


REPERE REF. AORET DESCRIPTION 

INOEXE PART NUMBER 


FOWINISSEI^/PLAN 
PART DESCRIPTION SIFPLIER/DRAWING 
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QTE 

QTY 


n 


n 

J 


B -001 
C -001 
C -002 
C -003 
R -001 
R -002 
R -003 
R -OOH 
SN -001 
SN -002 
SN -003 
SN -OOH 
Z1 
Z1 
Z1 
Z5 
ZG 
ZG 
Z6 
ZG 
Z8 


1HOH024800 BOITIER 4PTS .. REF 22-01-2045 
3233220300 22NF 5,08 102 IR0G07 

3233220300 22NF 5,08 102 IRDG07 

3150042200 0.22HMF 5 50U202 3439050 E22HM 
2210031000 IGK 52 N4 

2210031000 lOK 52 NH 

2210021200 1K2 52 NH 

2210021200 1K2 52 NH 

41G0H00100 C-MOS 4001 . 

H1G0H01300 C-MOS 4013 . 

H1GOH02300 C-MOS 4023 . 

4160409300 C-MOS 4093 .. 

1100410000 NATTE 4F NA402 0.2MM2. DCO-02 

127GG30100 Cl MANIUELLE ^5' . 740A 

1412023200 PINCE/14120231 .... REFH809-CL 
5900070000 GEICRATEWl BG40 SANS 'SCHMITT' 
G130111GOO LAO 2,5X1G CYLINDRIQUE FENOIE 
6300100500 ACIIO,2X16X0,5 PLATE REF 25 
G3G0011000 BAK 2.6X 5X 1 PLATE .... lOOA 
G370109000'CAO 10 X20X 3 REF 1535 

8008122100 ENTRETOISE MANIU£LLE'3' . 730A 


* COLLET 4PTS .. REF 22-01-2045 MOLEX 

* 22hr 5,08 102 IR0607 LCC 

■ 22!ff 5,08 102 IRDG07 LCC 

« 0,22MMF 5 50U202 3439050 E224M AUX 

» lOK 52 N4 SOUCOR 

■ lOK 52 N4 SOUCOR 

» 1K2 52 N4 SOUCOR 

■ 1K2 52 N4 SOUCOR 

■ C-MOS 4001 . RTC 

“ C-MOS 4013 . RTC 

* C-MOS 4023 . RTC 

■ C-MOS 4093 .. RTC 

* FLAT-T. 4F NAH02 0.2MM2.0C0-02 FILECA 

* '5' HANDLE PC . 740A A997663. 

« SQUEEZING/1H120231 REFH809-CL MOLEX 

« GENERATOR BG40 WITWXJT SCHMITT ITT 

■ LAO 2.5 X 16 CYLINDER SLOT ... SAGIC 

■ STEa 10.2X16X0.5 PLATE REF 25 ffOM 

■ BAK 2.GX 5X 1 PLATE .... lOOA MFOM 

« CAO 10 X20X 3 REF 1535 BAUDON 

■ WHEEL SPACER '3' . 730A A94. 


.TM 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

4 

1 

2 

1 

2 

1 

1 




n 

j 


] 

] 
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■02773H0000 01 CARTE COE & AFFICHAGE 7M0A ■ 01 OISPUY BOARD . 7H0A C92(2).A97 « 

REPERE REF. AORET DESCRIPTION FOURNISSEUR/PLAN 

INDEXE PART fftJMBER PART DESCRIPTION SUPPLIER/DRAUING 

B -001 14(W02H7(K) ElfflASE MALE 4P0INTS 22-27-2041 • MALE SOCKET 4P0INTS 22-27-2041 f«M.EX 

B -002 1404024700 BIBASE MALE 4P0INTS 22-27-2041 ■ MALE SOCKET 4P0INTS 22-27-2041 MOLEX 

B -004 0205350000 01 NATTE 2G'177"17rL310 740A ■ 01 FLAT-TOP 2G'177"17r 740A A94. 

B -008 1404024700 EH8ASE MALE 4P0INTS 22-27-2041 » MALE SOCKET MPOINTS 22-27-2041 MOLEX 

C -001 3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M * 0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 

C -002 . 3150042200 0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224M ■ 0,22Mlf 5 50U20X 3439050 E224M AUX 

C -003 3700180)00 22MMF/1BU 5,08 ... STAND L TAG ■ 22Mfr/lGU 5,08 ... STAND L TAG STC 

C -004 3150042200 0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224M » 0,221»F 5 50U20X 3439050 E224M AUX 

C -005 3150042200 0.22W 5 50U20X 3439050 E224M ■ 0,22Mfr 5 5W20X 3439050 E224M AUX 

C -OOG 3700180000 22MfF/lGU 5,08 ... STAND L TAG ■ 22»r/lGU 5,08 ... STAND L TAG STC 

C -007 3150042200 0,22MMF 5 56U20X 3439050 E224M ■ 0,22MMF 5 50U20I 3439050 E224M AUX 

C -008 3700180000 22MMF/1GU 5,08 ... STAND L TAG ■ 22W/1GU 5,08 ... STAND L TAG STC 

C -009 3234470300 0,47MMF 5.08 lOX IR0807 ■ 0,47»1F 5,08 lOX IRD807 LCC 

C -010 3120011000 lOOPF 2,5 'NIO'2222 G80 58 101 « lOOPF 2.5 'NIO'2222 G80 58 101 COGECO 

C -Oil 3234470300 0,4M1F 5,08 lOX IRD807 » 0,47MMF 5,08 lOX IR0807 LCC 

C -012 3150031000 lONF 5,08 63U GOX 7G7 14 ■ lONF 5,08 63U GOX 7G7 14 LCC 

C -013 3234100400 0,1 MMF 5,08 lOX IR0GO7 " 0,1 MMF 5,08 lOX IRDG07 LCC 

C -014 3120012200 220PF 2,5 'N22'2222 G80 58 221 ■ 220PF 2,5 'N22'2222 G80 58 221 COGECO 

C -015 3234100400 0.1 MMF 5,08 lOX IRD607 ■ 0,1 1# 5,08 lOX IR0607 LCC 

C -OIG 3232330300 3300PF 5,08 lOX IR0GO7 * O^F 5,08 lOX IRD607 LCC 


D 

-001 

4000320000 LEO 3,17 JAUNE .. 

.. HLMP- 

-1401 

m 

YaLOU 3.17 LEO 

... aMP- 

-1401 W 

D 

-002 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

m 

RED 

3.17 LED ... 

... 

1002 W 

D 

-003 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

M 

RED 

3.17 LED ... 

... 

1002 HP 

0 

-004 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LED ... 

... aMP 

1002 HP 

D 

-005 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LED ... 

... HLMP 

1002 HP 

0 

-OOG 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LED ... 

... aMP 

1002 HP 

D 

-007 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LED ... 

... HLMP 

1002 W 

0 

-008 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

K 

RED 

3.17 LEO ... 

... HLMP 

1002 W 

0 

-009 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LED ... 

... aw 

1002 W 

0 

-010 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LED ... 

... aw 

1002 HP 

0 

-Oil 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LEO ... 

... aw 

1002 HP 

D 

-012 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LEO ... 

... aw 

1002 HP 

0 

-013 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LED ... 

... HLW 

1002 HP 

D 

-014 

4000160000 LD 3.17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

K 

RED 

3.17 LED ... 

... aMP 

1002 HP 

0 

-015 

4000310000 LED 3,17 UERT ... 

.. HLMP- 

-1503 

X 

GREEN 3.17 LED . 

... aw- 

-1503 HP 

D 

-016 

4000320000 LED 3,17 JAUNE .. 

.. HLMP- 

•1401 

X 

YaLOU 3.17 LED 

... HLMP- 

•1401 HP 

D 

-017 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

K 

RED 

3.17 LED ... 

... HLW 

1002 HP 

0 

-018 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LED ... 

... aw 

1002 HP 

D 

-019 

.4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LED ... 

... aw 

1002 HP 

0 

-020 

40OOIGOO0O LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LED ... 

... HLW 

1002 HP 

D 

-021 

4000160000 LD 3.17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

K 

RED 

3.17 LED ... 

... aw 

1002 HP 

0 

-022 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X: 

RED 

3.17 LEO ... 

... aMP 

1002 HP 

0 

-023 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LED ... 

... aw 

1002 HP 

D 

-024 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LED ... 

... aw 

1002 HP 

D 

-025 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LED ... 

... aw 

1002 HP 

D 

-026 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LED ... 

... HLW 

1002 HP 

0 

-027 

4000160000 LD 3.17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LED ... 

... aw 

1002 HP 

0 

-028 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LED ... 

... HLW 

1002 HP 

D 

-029 

4000160000 LD 3.17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LEO ... 

... aMP 

1002 HP 

0 

-030 

4000160000 LD 3,17 ROUGE ... 

.. HLMP 

1002 

X 

RED 

3.17 LED ... 

... HLW 

1002 HP 

0 

-031 

4500310000 1 N 4448 . 



X 

1 N 

4448 . 


. ITT 

D 

-032 

4500310000 1 N 4448 .. 

. 


X 

1 N 

44H8.. 


..... ITT 

D 

-033 

4500310000 1 N 4448 . 



X 

1 N 

4448 . 


. ITT 

D 

-034 

4500310000 1 N 4448 . 



X 

1 N 

4448 . 


. ITT 

0 

-035 

4500310000 1 N 4448 .. 



X 

1 N 

4448 . 


. ITT 

D 

-036 

4500310000 1 N 4448 . 

. 

- - . . 

X 

1 N 

4448 . 

. 

. ITT 


D -037 4500310000 1 N 4448 . • 1 N 4448 . ITT 

D -038 4500310000 1 N 4448 . * 1 N 4448. ITT 

K -001 1530216700 POUSSOIR MICRO... REF 8G31-G-B ■ PUSH BUTTON . REF 8631-C-B CJK 

0 - 001 4300150000 MPS 2369 . • HPS 2369 . MOTOROLA 

Q -002 4300190000 8C550C /414C/413C/549C(8C18HC) » BC550C /414C/413C/549C(BC184C) RTC 

Q -003 4300580000 BC 337-25 TO 92 . (2N2222) » BC 337-25 TO 92 . (2N2222) ITT 

0 -004 4300580000 BC 337-25 TO 92 . (2N2222) ■ BC 337-25 TO 92 . (2N2222) ITT 


Q -005 4300580000 BC 337-25 TO 92 ..... {2N2222) ■ BC 337-25 TO 92 . (2N2222) ITT 


R 

-001 

2210013300 

330R 

5Z 

N4 

X 

330R 

SX 

NH SOUCOR 

R 

-002 

2210013300 

330R 

SI 

N4 

X 

330R 

SX 

N4 SOUCOR 

R 

-003 

2210013300 

330R 

51 

N4 

X 

330R 

SX 

N4 SOUCOR 

R 

-004 

2210013300 

330R 

■ S% 

N4 

X 

330R 

SX 

N4 SOUCOR 

R 

-005 

2210013300 

330R 

5Z 

N4 

X 

330R 

SX 

N4 SOUCOR 

R 

-OOG 

2210013300 

330R 

5Z 

N4 

X 

330R 

SX 

N4 SOUCOR 

R 

-007 

2210043300 

330K 

5Z 

N4 

X 

330K 

SX 

N4 SOUCOR 

R 

-008 

2210018200 

820R 

5X 

N4 

X 

820R 

5Z 

N4 SOUCOR 

R 

-009 

2210013300 

330R 

5Z 

N4 

X 

330R 

SX 

N4 SOUCOR 

R 

-010 

2210013300 

330R 

5Z 

N4 

X 

330R 

5Z 

N4 SOUCOR 

R 

-Oil 

2210013300 

330R 

5Z 

N4 

X 

330R 

5X 

N4 SOUCOR 

R 

-012 

2210013300 

330R 

5Z 

N4 

X 

330R 

5X 

N4 SOUCOR 

R 

-013 

2210013300 

330R 

SI 

N4 

X 

330R 

5X 

N4 SOUCOR 

R 

-014 

2210011500 

150R 

SX 

N4 

X 

150R 

5X 

N4 SOUCOR 

R 

-015 

2210012200 

220R 

St 

N4 

X 

220R 

5Z 

N4 SOUCOR 
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QTE 

QTY 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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■ft?77m0000 01 CARTE COE i AFFICHAGE 7H0A • 01 DISPLAY BOARD . 7M0A C92(2)..... .A97 “ 


R 

R 

R. 

R 

R 

R 

R 

R 

R 


R 

R 

R 


REPBIE 

INDEXE 

-OIG 
-017 
-018 
-019 
R -020 
R -021 
R -022 
R -023 
R -024 
R -025 
R -02G 
-027 
-028 
-029 
-030 
-031 
-032 
-033 
-034 
-035 
R -036 
R -037 
-038 
-039 
-040 
SN -001 
SN -002 
SN -003 
SN -004 
SN -005 
SN -OOG 
SN -007 
SN -008 
SN -009 
SN -010 
SN -Oil 
SN -012 
SN -013 
SN -014 
SN -015 
SN -016 
SN -017 
SN -018 
SN -019 
SN -020 
SN -021 
SN -022 
SN -023 
SN -024 
SN -025 
SN -026 
SN -027 
SN -028 
SN -029 
SN -030 
SN -031 
SN -032 
SN -033 
SN -034 
SN -035 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Zl 
Z1 
Zl 
Zl 
Zl 
Zl 
Zl 


REF. ADRET 
PART NUtfflER 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


330R 

5X 

N4 ■ 

330R 

5X 

lOK 

5X 

N4 ■ 

lOK 

5X 

lOK 

5X 

N4 ■ 

lOK 

5X 

ssm 

5X 

Ifl « 

680R 

5X 

330R 

5X 

N4 “ 

330R 

5X 

4K7 

5X 

N4 ■ 

4K7 

5X 

m 

5X 

m « 

lOK 

5X 

lOK 

5X 

N4 ■ 

lOK 

5X 

lOK 

5X 

N4 ■ 

lOK 

5X 

lOOK 

5X 

N4 « 

lOOK 

5X 

9X22K 21 

4310R-101-223 « 

9X22K 2X 

4310R-101 

2H2 5X 


CB ■ 

2M2 5X 

r-W 


2210013300 
2210031000 
2210031000 
2210016800 
2210013300 
2210024700 
2210031000 
2210031000 
2210031000 
2210041000 
2610932200 
2200052200 
2200054700 
2210051000 
2210051000 
2210021000 
2210041000 
2210041000 
2210041200 
2210024700 
2210013300 
2210013300 
2210011500 
2210011000 
2210031000 
4157413800 
4157437400 
4157437400 
4157437400 
4157424400 SN 74 LS 
4157413800 SN 74 LS 
4157413800 SN 74 LS 
4157413900 SN 74 LS 
■4157413900 SN 74 LS 
4167218100 C-MOS ICH 7218 
4167218100 C-MOS ICM 7218 
4160402800 C-MOS 4028 
4160452000 C-MOS 4520 


4H7 

IM 

IM 

IKO 

lOOK 

lOOK 

120K 

4K7 

330R 

330R 

150R 

lOOR 

lOK 

SN 74 LS 
SN 74 LS 
SN 74 LS 
SN 74 LS 


5X 


5X 

5Z 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 


CB 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 


138 N 3 . ■ SN 

374 N 3 . • SN 

374 N 3 . • SN 


4H7 
IM 
IM 
IKO 
lOOK 
lOOK 
120K 
4K7 
330R 
330R 
150R 
lOOR 
lOK 

74 LS 138 N 
74 LS 374 N 
74 LS 374 N 


5X 


5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 

5X 


FOURNISSEUR/PLAN 
SUPPLIER/ORAUII^ 

SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOl 
SOUCOR 
SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
SOUCOR 
BOURNS 

AaEN BRADLEY 
ALLBI BRADLEY 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOICOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
SOUCOR 
TEXAS 
TEXAS 
TEXAS 


N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 


N4 

223 

CB 

CB 

N4 

N4 

N4 


N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 


374 N 3 . ■ SN 74 LS 374 N 3 .TEXAS 

SN 74 LS 244 N 3 . TEXAS 

SN 74 LS 138 N 3 . TEXAS 

SN 74 LS 138 N 3 . TEXAS 

SN 74 LS 139 N 3 . TEXAS 

SN 74 LS 139 N 3 . TEXAS 

C-MOS ICM 7218 AIJI . INTERSIL 

C-MOS ICM 7218 AIJI . INTERSIL 

C-MOS 4028 . RTC 

C-MOS 4520 . RTC 


244 N 
138 N 

138 N 

139 N 
139 N 


3 
3 
3 

3 ... 
3 ... 
AIJI 
AIJI 


14160453200 C-MOS 4532 BP . * C-MOS 4532 BP .FAKCHILD 

4160400100 C-MOS 4001 . * C-MOS 4001 . RTC 


S 4160402700 
!'4000280000 
1 4000280000 
14000280000 
'4000280000 
4000280000 
4000280000 
4000280000 
4000280000 


C-MOS 4027 . • C-MOS 4027 

AFFICHEUR 0a9 HDSP 5540(FiG) • OISPLAYER 0/9 
- 5540(F&G) 


AFFICHEUR 0a9 
AFFICHEUR 069 
AFFIOCUR 0 q 9 
AFFICIEUR 069 
AFFICHEUR 069 
AFFICHEUR 069 
AFFICHEUR 069 
4000280000 AFFICHEUR 069 
4000280000 AFFICHEUR 069 
4000280000 AFFICHEUR 069 
4000280000 AFFICHEUR 069 
4000280000 AFFICHEUR 
4000280000 AFFICHEUR 
4000290000 AFFICHEUR 
4000280000 AFFICHEUR 
4000280000 AFFICHEUR 
4000280000 AFFICHEUR 069 
4157437400 SN 74 LS 374 N 
1277340100 Cl 

1550810100 16X8 GRIS aAIR . 
1550830100 08X16 GRIS FONCE . 


069 
069 
+/ 1 
069 
069 


HDSP 

HDSP 

HDSP 

HDSP 

HDSP 

HDSP 

HDSP 

HDSP 

HDSP 

HDSP 

HDSP 

HDSP 

HDSP 

HDSP 

HDSP 

HDSP 

HDSP 


5540(FiG) 

5540(FiG) 

5540(F46) 

5540(F4G) 

5540(F4G) 

5540(F&G) 

5540(F&G) 

5540(F&G) 

5540(F4G) 

5540(F4G) 

5540(F4G) 

5540(F4G) 

5544(F4G) 

5540(F4G) 

5540(F4G) 

5540(F4G) 


3 . 

AFFICHAGE . 730A/740A 

6450-0001 
6450-0003 


1550850100 08X16 ANTHRACITE 
1551600000 CORPS TOUCHE 16X16 
1551615100 CABOCHON G/C 
1551630100 16X16 6R/F0NCE 
1551630200 16X16 GR/FONCE 
1551630300 16X16 GR/FONCE 
1551635400 CABOCiWN G/F 
1551635500 CABOCHON G/F 
1551635600 CABOCHON G/F 
1551635700 CABOCHON G/F 
1551635800 CABOCHON G/F 
1551635900 CABOCHON G/F 
1551636000 CABOCHON G/F 
1551636100 CABOCHON G/F 
1551637400 CABOCHON G/F 
1551637500 CAB0CW3N G/F 


. 6450-0005 
6420-0101 
000-031 
6401-0013 
6401-0023 
6401-0033 
004-021 '4' 
'5' 


826 
' 1 ' 

' 2 ' 

'3' 

826 
826-005-021 


OISPLAYER 0/9 
OISPLAYER 0/9 
OISPLAYER 0/9 
OISPLAYER 0/9 
OISPLAYER 0/9 
OISPLAYER 0/9 
OISPLAYER 0/9 
OISPLAYER 0/9 
OISPLAYER 0/9 
OISPLAYER 0/9 
OISPLAYER 0/9 
OISPLAYER 0/9 
OISPLAYER 0/9 
OISPLAYER +/ 1 
OISPLAYER 0/9 
OISPLAYER 0/9 
OISPLAYER 0/9 

SN 74 LS 374 N 3.. 

DISPLAY PC . 740A 

16X8 BRIGHT GREY .. 6450-0001 
08X16 DARK GREY .... 6450-0003 
08X16 ANTHRACITE . 

CORPS TOUCHE 16X16 
CABOCHON G/C 826-000-031 
16X16 DARK GREY 'r 6401-0013 
16X16 DARK GREY 'V 6401-0023 
16X16 DARK GREY 'V 6401-0033 


HDSP 

HDSP 

HDSP 

HOSP 

HDSP 

HOSP 

HDSP 

HOSP 

HDSP 

HDSP 

HOSP 


RTC 
HP 
¥P 
HP 
HP 

HP 
HP 

HP 
HP 
HP 
HP 
HP 
HP 
HP 
HP 
HP 

TEXAS 
C9S 

MARQUARt’ 
MARQUART 
6450-0005 MAR(WART 
6420-0101 MARQUAROT 


HOSP 5540(F4G) 
HOSP 5540(F4G) 
HDSP 5540(F4G) 
HOSP 5540(F4G) 
HDSP 5540(F4G) 
HDSP 5540(F4G) 
HDSP 5540(F4G) 
5540(F4G) 
5540(F4G) 
5540(F46) 
5540(F4G) 
5540(F4G) 
5540(F4G) 
5540(F4G) 
5544(F4G) 
5540(F4G) 
5540(F4G) 
5540<F46) 


826-00 -021 
826-007-021 
826-008-021 
826-009-021 
826-010-021 
826-011-021 
826-063-021 
825-068-021 


' 6 ' 

'7' 

' 8 ' 

'9' 

' 0 ' 

'M' 

'R' 


CABOCHON G/F 
CABOCHON G/F 
CABOCHON G/F 
CABOCHON G/F 
CABOCHON G/F 
CABOCHON G/F 
CABOCHON G/F 
CABOCHON G/F 
CABOCHON G/F 
CABOCHON 6/F 


826-004-021 
826-005-021 
826-00 -021 
826-007-021 
826-008-021 
826-009-021 
826-010-021 
826-011-021 
826-063-021 
825-068-021 


4' 

'5' 

' 6 ' 

'7' 

' 8 ' 

'9' 

;o; 

'M' 

'R' 


MARQUAROT 

MARQUAROT 

MARQUAROT 

MARQUAROT 

MARQUAROT 

MARQUAROT 

MARQUAROT 

MARQUAROT 

MARQUAROT 

MARQUAROT 

MARQUAROT 

MARQUAROT 

MARQUAROT 

MARQUAROT 


40 

QTE 

QTY 


.TM 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

6 

3 

12 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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*027734{K)00 01 CARTE COE 4 AFFICHAGE 7H0A “ 01 DISPLAY BOARD . 7M0A C92(2>.A97 ■ 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaBaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaBaaaaaaaBBaaaaaaaaaaaaaaaaa 

REPERE REF. ADRET DESCRIPTIW F01«NISSEUR/PLAN QTE 

INDEXE PART NUMBER PART DESCRIPTION SUPPLIER/DRAUING QTY 

Z1 1551G50H00 16X16 ANTHRACITE'INC'G401-1825 « 16X16 ANTHRACITE'INC'6401-1825 MARQUART 1 

Z1 1553250200 16X32 ANT.'FREQ RF' 6405-2705 » 16X32 ANT.'FREQ RF' 6405-2705 MARCSJART 1 

Zi 1553250300 16X32 ANT.'AMPL RF' 6405-2695 » 16X32 ANT.'AWL RF' 6405-2695 MARQUART 1 

Z1 1554850200 16X48 ANT.'EXECUTE' 6405-3715 » 16X48 ANT.'EXECUTE' 6405-3715 MARQUART 1 



S 





ly 


r~ MULTIPLICATEURx6 
I MULTIPLICATOR X 6 



t 

1 _ 


I 

J 


































12.86 


■0276H50000 10 MOOW-E GENERATION H80. 730A ■ 10 M80 GENERATION fW0|^E. 73OA_J92......E98097/ 




'1 


REPERE 

INOEXE 

B -001 
B -002 
B -003 
B -004 
B -005 


REF. ADRET DESCRIPTION 
PART NUfffiER 

1400217300 KHUIO EMBASE'MALE'FIXAT. AOANT 
1400217300 KMUIO EMBASE'HALE'FIXAT. AOANT 
1400217300 KMUIO EHBASE'MALE'FIXAT. AUANT 
1400217300 KMUIO EMBASE'MALE'FIXAT. AUANT 
1404024700 EMBASE MALE 4P0INTS 22-27-2041 


-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-006 
-007 
-008 
-009 
-010 
-Oil 
-012 
-013 
-014 
-015 
-016 
-017 
-018 
-019 
-020 
D -001 
0 -002 
-003 
-004 
-005 
-001 
-002 
-003 
-007 
-008 
-001 
-002 
-003 
-004 
-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
R -006 
R -007 
R -008 
R -009 
R -010 

R -on 

R -012 
R -013 


0 

0 

D 

L 

L 

L 

L 

L 

0 

Q 

0 

Q 

R 

R 

R 

R 

R 


R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
T 
T 
ZO 
Z1 
Z1 
Z1 
Z5 
Z5 
ZG 
Z6 
Z6 
Z6 
ZG 
Z8 
Z8 
Z8 
Z8 
Z8 
Z8 


PART DESCRIPTION 


FOURNISSEUR/PLAN 

SUPPLIER/DRAUING 


3150042200 0.22HMF 5 
3120021000 1 2,5 

3150O422OO 0.22MMF 5 
3120021000 1 NF 2,5 
3120008200 82PF 2,5 
3120008200 82PF 2,5 
3810021000 CHIPS 
3120091000 1 PF 


5(W20X 3439050 E224M 
2222 630 51 102 ■ 
50U20Z 3439050 E224M * 
2222 630 51 102 " 
2222 680 
2222 680 
1 NF 102 63U SNPB 
2.5'T' 2222 680 


10 829 
10 829 
CEC 2E 
03 108 

38l502i066 CHIPS I NF 102 63U SlffB CEC 2E 


3600120000 4/20 PF ....REF COlO 808 23209 


3120021000 1 Iff 2,5 
3150)42200 0,22MMF 5 
3120021000 1 Iff 2,5 
3150042200 0,22MMF 5 
3120021000 1 NF 2,5 
3120021000 1 ^ff 2.5 
3120021000 1 NF 2,5 
3100610000 FILTRE TRAUER ECROU 
3100610000 FILTRE TRAUER ECROU 


2222 630 51 102 
50U202 3439050 E224M 
2222 630 51 102 
S0U202 3439050 E224M 
2222 630 51 102 
2222 630 51 102 
2222 630 51 102 
B85313AB7 
B85313AB7 


3100610000 FILTRE TRAUER ECROU B85313AB7 * 

4500560000 BAT 19 . 'APRES W; ■ 

45005GCK)00 BAT 19 . APRES TRI * 

4500560000 BAT 19 . 'APRES TRI' * 

4600030000 ZP05.1 . * ZPD5.1 

4600030000 ZPD5,1 . 

0219720000 00 SaF 20MMH .(EX 530336) 

0219720000 00 SaF 20MMH .(EX 530336) 


KMUIO MALE SOCKET FRONT ANCHOR SEALECTRO 
KMUIO MALE SOCKET FRONT ANCHOR SEALECTRO 
KMUIO MALE SOCKET FRONT ANC)K)R SEALECTRO 
KMUIO MALE SOCKET FRONT ANCHOR SEALECTRO 
MALE SOCKET 4P0INTS 22-27-2041 MOLEX 
0.22MMF 5 50U202 3439050 E224M AUX 
1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

' “ 50U202 3439050 E224M AUX 

2222 630 51 102 COGECO 
2222 680 10 829 COffiCO 
VC. 2222 680 10 829 COGECO 

CHIPS i NF 102 G3U S^ffB CEC 2E EUROFARAD 
1 PF 2,5'T' 2222 680 03 108 COGECO 

CHIPS 1 NF 102 G3U SNPB CEC 2E EUR(ffARAO 
..REF COlO 808 23209 RTC(COIO) 
2222 630 51 102 COGECO 
50U202 3439050 E224M AUX 
2222 630 51 102 COGECO 
50U202 3439050 E224M AUX 
2222 630 51 102 COGECO 

2222 630 51 102 COffiCO 

2222 630 51 102 COGECO 

FILTER ... B85313AB7 SIEMENS 
PINCH FILTER ... B85313AB7 SIEMENS 
PINCH FILTER ... B85313AB7 SIEfCNS 

19 . 'AFTER SORT' 

19 . 'AFTER SORT' 

19 . 'AFTER SORT' 


0,22HMF 5 
1 NF 2,5 
82PF 2,5 
82PF 2.5 


4/20 PF ., 
1 NF 2.5 
0.22Mrff 5 
1 NF 2,5 
0.22MHF 5 
1 NF 2.5 
1 NF 2,5 
1 NF 2,5 
NUT PINCH 


NUT 

NUT 

BAT 

BAT 

BAT 


56R 

1K5 

47R 

220R 

lOK 


-014 

-015 

-016 

-017 

-018 

-019 

-020 

-021 

-001 

-002 


5300340000 lOMMH 
5300220000 l.OMMH 
5300220000 l.OMMH 
4300720000 BFY 90 
4300280000 BFR 91 
4300270000 BFR 96 
4300750000 
2905005600 
2210021500 
2905004700 
2905012200 
2905031000 
2905022700 
2905011500 
2905013300 
2905018200 
2905016800 
2905005100 
2905012700 
2905001800 
2905001800 
2400011800 
2905014700 
2905001000 
2905001000 
2905011800 
2400011800 
2400011800 


ORE 53846 Da 1025-44 
ORE 53822 Oa 1025-20 
ORE 53822 Da 1025-20 

” POINt ’ ROI^' C'. ENTREE 
POINT ORANGE C.ENTREE 


00 saF 
00 saF 
lOMMH 
l.OMMH 
l.OMMH 
BFY 90 
BFR 91 


20MMH.(EX 

20MMH.(EX 

ORE 53846 DEL 
ORE 53822 DEL 
ORE 53822 DEL 


THOMSON 

THOMSON 

THOMSON 

ITT 

ITT 

ADRET 

ADRET 


530336) 
530336) 
1025-44 OREGA 
1025-20 OREGA 
1025-20 OREGA 
RTC 

INPUT CHECK REO'POINt 


DELEUAN 

OaEUAN 

DELEUAN 


BFQ 34T . ■ 8FQ 34T 


BFR96 INPUT CHECK ORAN(X POINT 


5,08 CC 


5.08 CC 
5,08 CC 
5,08 CC 
2K7 5,08 CC 
150R 5,08 CC 
5,08 CC 
5.08 CC 
5,08 
5.08 
5,08 
5,08 


CC 

CC 

CC 

CC 


330R 
820R 
680R 
51R 
270R 
18R 

18R 5,08 CC 
180R 

470R 5,08 CC 
lOR 5.08 CC 
lOR 5,08 CC 
180R 5,08 CC 
180R 
180R 

0219610000 00 BOUTON H20 3X15+15 

0219690000 00 F40 ..3X1+1 

0219640000 00 CAGE'LllS' TEFLON 
1100600000 FIL CUIURE EMAIL SOUQ 
1276450400 Cl MODULE GENERATION 
1400225500 EMBASE COAXIALE 'TEST' 


52 NK3 
52 N4 
52 NK3 ’ 
52 NK3 ' 
52 M(3 ' 
52 rfl(3 ^ 
52 NK3 
52 NK3 
52 NK3 
52 NK3 
52 NK3 
52 NK3 
52 NK3 
52 NK3 
52 N5 
52 NK3 
52 NK3 
52 NK3 
52 NK3 
52 N5 
52 N5 
SPIRES 
SPIRES 
.. 730A 
60/100E 
.. 730A 
TR 540 


CC 


CC 

CC 

CC 


56R 5.08 
1K5 

47R 5,08 
220R 5,08 
lOK 5,08 
2K7 5.08 CC 
150R 5.08 CC 
5,08 CC 
5,08 CC 
5,08 CC 
5,08 CC 
5,08 CC 
5.08 CC 
5,08 CC 


330R 
820R 
680R 
SIR 
270R 
18R 
18R 
180R 
470R 
lOR 
lOR 
180R 
180R 
180R 

00 BUTTON H20 

00 RO 


5,08 

5.08 

5,08 

5,08 


CC 

CC 

CC 

CC 


52 NK3 
52 N4 
52 NK3 
52 NK3 
52 NK3 
52 NK3 
52 NK3 
52 NK3 
52 NK3 
52 NK3 
52 NK3 
52 NK3 
52 NK3 
52 NK3 
52 N5 
52 NK3 
52 NK3 


RTC 

RTC 

RTC 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 


52 NK3 SOUCOR 
52 NK3 SOUCOR 


52 N5 
52 N5 
TURNS. 
TURNS. 


SOUCOR 
SOUCOR 
Z94 BH20. 
A34 F40.. 


PAGE 

42 

QTE 

QTY 


.33 

..5 


3X15+15 

. ..3X1+1 . 

* 00 TEFLON 'LllS'ENCLOSURE 730A ADRET 

■ TlffiEAO 60/100E . ELECTROFIL 

» 00 GENERATION MODULE ... 730A E39 

■ TEST POINT Iff . TR 540 TRELEC(A932998> 

» NEOSID INSTATING QUOIN FOR PC -940008 


5400050000 CALE ISOLANTE NEOSID POUR Cl . 

5500170000 TORE 4B1 3,7X1,2X3,5.■ TORE 4B1 3.7X1.2X3.5 . RTC 

6102131000 TH M3X10-U NF £27-hl-5.G INOX ■ TH M3X10-U NF £27*311-5,6 INOX BD 

6103030800 TCHC M3X 8 U DIN9I2-5.6 INOX « 

6103031600 TCHC M3X1G U 0IN912-5.6 INOX ■ 

- CRUCIF ■ 


6108020600 ACF 2X6 BOMBEE TAPTITE 
6143031200 TCHC M3X12 U 0IN912-5.6 INOX 

8007632600 UIS OE REGLhGE FILTRE .. 7200A 
8008112400 COUUERaE GENERATION 480 730A 
8008112500 FOND GENERATION 480 MHZ . 730A 
8008120700 CORPS DE FILTRE 2 tttOULES 730A 
8008122600 PLATINE GENERATION 480MHZ 730A 
8008122700 MODULE GENERATION 480MHZ 730A 


tCHC M3X 8 U 0IN912-5,6 INOX BO 

TCHC M3X1G U DIN912-5,G INOX BO 

ACF 2X6 BOMBEE TAPTITE CRUCIF GAUBIN OAUOE 
TCHC M3X12 U DIN912-5.6 INOX BO 

FILTER ADJUSTMENT SCREU 7200A C942820. 

480 GEIERATION COUER- 730A A94. 

480MHZ GEIffRATION BACKGR. 730A A94.. 

FILTER BODY 2 MODULES ... 730A B94..... 

480MHZGENERATI0N MOUNTING 730A A93.... 

480MHZ GENERATION MODaE 730A A93... 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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■027G970000 OH CPU '2' . 7HOA • 04 CPU '2' . 740A E91..A98E97 • 


n 


.j 


REPERE 

INOEXE 

B -001 
B -002 
8 -003 
-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-006 
-007 
-008 
-009 
-010 
-Oil 
-012 
-013 
-014 
-015 
-016 
-017 
-018 
-019 
-020 
-021 
-022 
-023 
-024 
-025 
-026 
-027 
-028 
-029 
-030 
-031 
-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-006 
D -007 
0 -008 
D -010 
-Oil 
0 -012 
D -013 
-014 
-001 
-002 
-003 
-004 
-005 
-006 
-007 
-008 
R -001 
R -002 
R -003 
R -004 
R -005 
R -008 
R -007 
-008 
-009 
-010 
-Oil 
-012 
-013 
-016 
-017 
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c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 
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c 

c 
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c 

c 

c 
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c 

c 

c 

c 

e 

c 
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0 

0 

D 

0 

D 


D 

Q 

Q 

Q 

0 

Q 

Q 

Q 

Q 


REF. AORET 
PART NlfllBER 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


FOll?NISSEl«/PLAN 

SIPPLIER/ORAUING 


1431001300 TM 31 MCIG.MALE»CARTE“ 

1426020000 26 TRANSITION COUOE 3429-5003 
1426020000 26 TRANSITION COUOE 3429-5003 
3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 
3150042200 0,22ffl1F 5 50020X 3439050 E224t1 
3150042200 0,22Wr 5 50U20Z 3439050 E224t1 
31500310)0 lONF 5,08 630 GOX 767 14 
3120008200 82PF 2,5 2222 680 10 829 


3120008200 82PF 2,5 
3150031000 lONF 5,08 630 


2222 680 10 829 
GOX 767 14 


3120011000 lOOPF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 
3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 
3700020)00 1W1F/350 5,08 .... STAND L TAG 
370)020000 lftt1F/35U 5,08 .... STAND L TAG 
3150042200 0,22»1F 5 50U20Z 3439050 E224M 
3700100)00 4,7f«F/350 5,08 .. STAND L TAG 


3150042200 0,22ft1F 5 
3150042200 0,22MNF 5 
315004220) 0,22W1F 5 
3150042200 0,22f1HF 5 
3150042200 0,22W1F 5 
3150042200 0,221»1F 5 
3150042200 0,22f«F 5 
3150)42200 0,22mF 5 
3150042200 0,22I«1F 5 
3150042200 0,22«HF 5 
3150042200 0,22lfl1F 5 
3700100000 4,7f««^/35U 5.08 
3234220200 0,22W1F 5,08 lOZ 


50U20Z 3439050 E224M 
50U20Z 3439050 E224M 
50U20Z 3439050 E224M 
50U20Z 3439050 E22HM 
50U20Z 3439050 E224M 
50U20Z 3439050 E224M 
50U20Z 3439050 E224M 
50020Z 3439050 E224ri 
50020Z 3439050 E22HM 
50U20Z 3439050 E224M 
50U20Z 3439050 E224M 
STAND L TAG 
IRD807 


3700010000 0,47»ff/35U 5,08 STAND L TAG 
3120021000 1 2,5 2222 630 51 102 

3232330300 3300PF 5,08 lOZ IRD607 

3232330300 3300PF 5.08 lOZ IR0607 

3700010000 0,47miF/35U 5,08 STAND L TAG 

4000160000 LD 3,17 ROUGE . HLMP 1002 

4000320000 LED 3,17 JAUNE . HLHP-lHOl 

4500310000 1 N 4448 . 

4500310000 1 N 4448 .. 

4500310000 1 N 4448 
4500310000 1 N 4448 
4500310000 1 N 4448 


« TM 31 MCIG. TRaEC 

* 26 BENDED LINKAGE .. 3429-5003 3M 

■ 26 BENDED LINKAGE .. 3429-5003 3M 

■ 1 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

* 0,22MMF 5 50U20Z 3439050 E224N AUX 

* 0,22Mfr 5 50U20Z 3439050 E224M.AUX 
“ 10^F 5,08 630 GOX 787 14 LCC 

“ 82PF 2.5 2222 680 10 829 COGECO 

■ 82PF 2,5 2222 680 10 829 COGECO 

* 10»F 5,08 630 GOX 767 14 LCC 

* lOOPF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 COGECO 

* 1 HF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

■ lMrr/350 5,08 .... STAND L TAG STC 

* 1W1F/350 5,08 .... STAND L TAG STC 
» 0,22MMF 5 50020Z 3439050 E224M AOX 

■ 4,7)t1F/350 5,08 ...STAND L TAG STC 

■ 0,22lfl1F 5 50020Z 3439050 E224M AOX 

* 0,22M1F 5 50020Z 3439050 E224M AOX 
« 0,22f«r 5 50020Z 3439050 E224M AOX 

■ 0,22MfF 5 50020Z 3439050 E224M AOX 

■ 0.22MMF 5 50020X 3439050 E224N AOX 

■ 0.22MMF 5 50020Z 3439050 E224N AOX 
» 0,22MfF 5 50020Z 3439050 E224M AOX 

■ 0,22M»^ 5 50020Z 3439050 E224M AOX 

■ 0.22NMF 5 50020Z 3439050 E224M AOX 
» 0,22MMF 5 50020Z 3439050 E224M AOX 

■ 0,22NMF 5 50020Z 3439050 E224M AOX 

* 4JMMF/350 5,08 ...STAND L TAG STC 

* 0.22MMF 5,08 lOZ IR0807 LCC 
« 0,47MMF/350 5,08 STAND L TAG STC 

■ 1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 


■ 3300PF 5,08 lOZ 
• 3300PF 5,08 lOZ 
» 0,47MMF/350 5,08 


vr . 1/ • II II # ^ f I IUYU L. 1 IIU 

■ RED 3.17 LED. HLMP 1002 

• YELLOU 3.17 LEO . 


IR0GO7 LCC 
IRDG07 LCC 
STAND L TAG STC 
HP 


4500540000 1NG263 D035 
4500540000 1N62G3 0035 


(EX ESM247i246) 
(EX ESM2474246) 


4500310000 1 N 4448 
4500310000 1 N 4448 
4500310000 1 N 4448 
4500310000 1 N 4448 

4300600000 MPS 3640 .. 

4300GOO(K)0 MPS 3640 .. 

4300110000 BC560C /41GC/415C/559C(BC214C) 
4300190000 8C550C /414C/413C/549C(8C184C) 
4300130000 BC550C /414C/413C/549C(BC184C) 
4300110000 BC5G0C /41GC/415C/559C(BC214C) 
4300110000 BC560C /41GC/415C/559C(BC214C) 
4300150000 MPS 2369 . 


HLMP-1401 HP 

1 N 4448 . ITT 

1 N 4448 . ITT 

. ITT 

. ITT 

. ITT 

(SUBSTIT. ESM247424G) RTC 
(SU6STIT. ESM247&24G) RTC 

. ITT 

. ITT 

. ITT 

. ITT 

MOTOROLA 
MOTOROLA 
RTC 


2210013300 

2210021800 

2210014700 

2210006800 

2210012200 

2210012200 

2210021000 

2210015600 

2210022200 

2210022200 

2210024700 

2210032200 

2210013300 

2210042200 

2210041000 


330R 

1K8 

470R 

88R 

220R 

220R 

IKO 

560R 

2K2 

2K2 

4K7 

22K 

330R 

220K 

lOOK 


5Z 

5Z 

5Z 

5X 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5Z 

5X 

5Z 

5Z 

5X 


N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 

N4 


■IN 4448 

■ 1 N 4448 

■ 1 N 4448 

■ 1N62G3 

■ 1N6263 

■ 1 N 4448 

■ 1 N 4448 
■IN 4448 

■ 1 N 4448 

■ MPS 3640 . 

■ MPS 3640 . 

■ BC5G0C /413C/415C/559C(BC214C) 

■ BC550C /414C/413C/549C(BC184C) 

■ BC550C /414C/413C/5H9C(BC184C) 

■ BC5G0C /413C/415C/559C(BC21HC) 

■ 8C5G0C /H13C/415C/559C(BC214C) 

■ MPS 2369 . 


330R 

1K8 

470R 

68R 

220R 

220R 

IKO 

560R 

2K2 

2K2 

4K7 

22K 

330R 

220K 

lOOK 


RTC 
RTC 
RTC 
RTC 

MOTOROLA 


1 

1 R 

-018 

2210024700 

HK7 

5Z 

N4 

X 

4K7 


R 

-019 

2210024700 

HK7 

5X 

NH 

X 

HK7 


R 

-020 

2610924700 

9X4K7 2Z 

4310R-101- 

472 

X 

9X4K7 2Z 


R 

-022 

2610924700 

3X4K7 2X 

4310R-101- 

472 

K 

9X4K7 2X 


■r 

-023 

2210024700. 

4K7 

5Z 

N4 

K 

4K7 


R 

-024 

2210024700 

4K7 

5Z 

NH 

X 

4K7 


R 

-025 

2210031000 

lOK 

5Z 

N4 

' X 

lOK 


1 R 

-026 

2210031000 

lOK 

5Z 

N4 

X 

lOK 


R 

-027 

2210031(X)0 

lOK 

5Z 

N4 

X 

lOK 


5Z N4 SOUCOR 
5Z N4 SOUCOR 
5Z N4 SOUCOR 
5Z N4 SOUCOR 
5Z NH SOUCOR 
5Z N4 SOUCOR 
5Z N4 SOUCOR 
5Z N4 SOUCOR 
5Z N4 SOUCOR 
5X NH SOUCOR 
5Z NH SOUCOR 
5X NH SOUCOR 
5Z NH SOUCOR 
5Z N4 SOUCOR 
5X N4 SOUCOR 
5X NH SOUCOR 
5Z N4 SOUCOR 
4310R-101-472 BOtfilNS 
4310R-101-472 BOURNS 
5Z N4 SOUCOR 


5Z 

5Z 

5X 

5Z 


N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 
N4 SOUCOR 


PAGE 

43 

QTE 

QTY 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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REPERE 

INOEXE 


REF. ADRET 
PART reffiER 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


R 

-028 

2210024700 

4K7 

5Z 

N4 ■ 

4K7 

R 

-029 

2210013300 

330R 

5X 

N4 ■ 

330R 

R 

-030 

2210024700 

‘4(7 

5Z 

N4 « 

4K7 

R 

-031 

2210024700 

4K7 

SI 

N4 ■ 

4K7 

R 

-032 

2210024700 

4K7 

51 

N4 « 

4K7 

R 

-033 

2210024700 

4K7 

SI 

N4 ■ 

HK7 

R 

-034 

2210024700 

4K7 

5Z 

N4 ■ 

4K7 

R 

-035 

2210013300 

330R 

5Z 

N4 ■ 

330R 


R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 


-036 

-037 

-038 

-039 

-040 

-041 

-042 

-043 

-044 

-045 

-046 


R -047 


2610932200 

2210001000 

2210001000 

2210024700 

2210001000 

2210001000 

2210024700 

2210024700 

2610911800 

2610911800 

2210042700 

2210031000 

2210031000 

2210001000 

2210001000 

2210014700 

2210021500. 

2210022200 

2210041200 

2500284900 

2210021200 

2610922200 

2610922200 

i:2610922200 

J2210024700 

S2610924700 

S2210023300 


9X22K 22 


FOWINISSEUR/PLAN 
SUPPLIER/ORAUING 

52 NH SOUCOR 
52 N4 SOUCOR 
52 N4 SOUCOR 
52 N4 SOUCW 
52 N4 SOUCOR 
52 N4 SOUCOR 
52 N4 SOUCOR 
52 N4 SOUCOR 
H310R-101-223 BOWINS 


R -048 
R -049 
R -050 
R -051 
R -052 
R -053 
R -054 
R -055 
R -056 
R -057 
R -058 
R -059 
R -060 
R -061 
R -062 
SN -001 
SN -002 
SN -003 
SN -004 
SN -005 

SN -006 f 4150742000 SN 74 LS 


64K9 ■ 12 0.3 U 
1K2 

9X2K2 22 
9X2K2 22 
9X2K2 22 
4K7 

9X4K7 22 
3K3 


SMA207 
52 NH 
4310R-101-222 
4310R-101-222 
4310R-101-222 
52 N4 
4310R-101-472 
52 N4 


64K9 « 12 0.3 U 
1K2 

3X2K2 22 
9X2K2 22 
3X2K2 22 
4K7 

9XHK7 22 
3K3 


SMA207 DRALORIC 
52 N4 SOUCOR 
H310R-101-222 BOURNS 
4310R-101-222 BOURNS 
4310R-101-222 BOURNS 
52 N4 SOUCOR 
4310R-101-472 BOURNS 
52 N4 SOUCOR 


14150740400 SN 74 LS 04 N 3 
1^4157419600 SN 74 LS 196 N 3 
f 4160402700 C-NOS 4027 


SN -007 
SN -008 
SN -009 
SN -Oil 
SN -012 
SN -013 
SN -014 
SN -015 
SN -016 
SN -017 
SN -018 
SN -028 
SN -029 
SN -030 
SN -031 
SN -032 
SN -033 
SN -034 
SN -035 
SN -036 
SN -037 
SN -038 
SN -039 
SN -040 
T -001 
T -002 
T -003 
Z1 
Z4 
Z4 
Z4 
Z4 
Z4 
Z5 
Z6 
Z6 
Z8 




4157413200 SN 74 LS 132 N 3 
;4157H15600 SN 74 LS 156 N 3 
20 N 3 . 
4150740000 SN 74 LS 00 N 3 . 
4157424400 SN 74 LS 244 N 3 


4157424400 SN 74 LS 244 N 3 . ’ 

4157424400 SN 74 LS 244 N 3 . ‘ 

4170680200 N-MOS MC 6802 P .. ' 

4176848800 N-MOS MC 68488P 9U . ' 

4100344800 1C 3448 AP . ' 

4100344800 MC 3448 AP . ' 

4100344800 MC 3448 AP . ' 

4100344800 tC 3448 AP .. ' 

4170436400 RAM 8K/8 ST REF UPD 4364-C20L ' 

4157412300 SN 74 LS 123 N 3 ..' 

4157437400 SN 74 LS 374 N 3 . ' 

4157437400 SN 74 LS 374 N 3 . ’ 

4170682100 N-MOS MC 6821 P PIA . ' 

4000330000 COUPLEUR OPTO DOUBLE TLP 504 A 
4000330000 COIFLEUR OPTO DOUBLE TLP 504 A 
4000330000 COUPLEUR OPTO DOUBLE TLP 504 A 
4000330000 COUPLEUR OPTO DOUBLE TLP 504. A 
4000330000 COUPLEUR OPTO DOUBLE TLP 504 A 
4000330000 COUPLEUR OPTO DOUBLE TLP 504 A 

4157424400 SN 74 LS 244 N 3 . 

4157424400 SN 74 LS 244 N 3. 

4160452800 C-MOS 4528 .. 

0218260000 01 TORE FT6.3 T6 IEEE 7100A 
0218260000 01 TORE FT6.3 T6 IEEE 7100A 
0218310000 00 FlOB 2X7+15 SPIRES .. 7100A 

1276970200 Cl CPU'2' .... 740A 

4900120000 14 SIPPORT C.I. DIL J23-5014 

4900300000 20 SUPPORT C.I. DIL J23-5020 

4900330000 28 SIPPORT C.I. DIL J23-5028 

4900340000 40 SUPPORT C.I. DIL J23.5040 

4900390000 8 SUPPORT C.I. DIL .. J23-5008 
5700040000 ACCU.3U6 TYPE 310 REF 125132 

6102130600 ACF 3X6 HEXAGONALE .....'H' 

6300030100 M 3U (8X0,8) NF E27-611 INOX 
8107730900 COLONNETT^A SERTIR M3 L6 STD 


■ SN 74 LS 04 N 3 . TEXAS 

■ SN 74 LS 196 N 3 ..TEXAS 

■ C-MOS 4027 .RTC 

■ SN 74 LS 132 N 3 .TEXAS 

■ SN 74 LS 156 N 3 . TEXAS 

■ SN 74 LS 20 N 3 .. TEXAS 

■ SN 74 LS QO N 3.. TEXAS 

■ SN 74 LS 244 N 3 ... TEXAS 

■ SN 74 LS 244 N 3 ... TEXAS 

■ SN 74 LS 244 N 3 ... TEXAS 

■ N-MOS fC 6802 P ...MOTOROLA 

■ N-MOS MC 68488P 9U ... MOTOROLA 

■ MC 3448 AP ... MOTOROLA 

■ MC 3448 AP . MOTOROLA 

■ MC 3448 AP .MOTOROLA 

■ MC 3448 AP .MOTOROLA 

RAM 8K/8 ST REF UPD 4364-C20L NEC . 

SN 74 LS 123 N 3 ..TEXAS 

SN 74 LS 374 N 3 ..TEXAS 

SN 74 LS 374 N 3 .. TEXAS 

N-MOS rC 6821 P PIA ... MOTOROLA 


DOUBLE OPTO COUPLER TLP 504 A TOSCHIBA 
DOUBLE OPTO COUPLER TLP 504 A TOSCHIBA 
DOUBLE OPTO COUPLER TLP 504 A TOSCHIBA 
DOUBLE OPTO COUPLER TLP 504 A TOSCHIBA 
DOUBLE OPTO COUPLER TLP 504 A TOSCHIBA 
DOUBLE OPTO COUPLER TLP 504 A TOSCHIBA^ 

SN 74 LS 244 N 3 . TEXAS 

SN 74 LS 244 N 3 . TEXAS 

C-MOS 4528 ..RTC 

01 TORE FT6.3 T6 IEEE 7100A ADRET.... 
01 TORE FT6.3 T6 IEEE 7100A ADRET.... 
00 FlOB 2X7+15 TURNS ... 7100A Z94 FlOB. 

CPU'2' PC ... 740A B997697.. 

14 CONtCCTOR P.C. OIL J23-5014 JERMYN 
20 CONNECTOR P.C. OIL J23-5020 JERMYN 
28 CONNECTOR P.C. DIL J23-5028 JERMYN 
40 CONNECTOR P.C. OIL J23.5040 JERMYN 
8 CONNECTOR P.C. OIL J23-5008 JERMYN 
BATTERY 3U6 TYPE310 REF 125132 SAFT 

ACF 3X6 ICXAGONALE .'H' SAGIC 

INOX N3 X 8X0.8 FLAT .... MEAN BO 
‘ SPACER TO SQUEEZE M3 LG STD B943053 


.24 

-TM 


PAGE 

44 

QTE 

QTY 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


lOR 

5X 

N4 ■ 

lOR 


5X 

N4 SOUCOR 

1 

lOR 

5X 

N4 ■ 

lOR 


5X 

N4 SOUCOR 

1 

4K7 

5X 

N4 « 

4K7 


5X 

N4 SOUCOR 

1 

lOR 

5X 

N4 ■ 

lOR 


5X 

N4 SOUCOR 

1 

lOR 

5X 

N4 ■ 

lOR 


5X 

N4 SOUCOR 

1 

4K7 

5X 

N4 » 

4K7 


5X 

N4 SOUCOR 

1 

4K7 

5X 

N4 ■ 

4K7 


5X 

N4 SOUCOR 

1 

9X180R Z1 

4310R-101- 

181 « 

9X180R 2X 

4310R- 

101- 

181 BOIKNS 

1 

9X180R 2X 

4310R-101- 

181 ■ 

9X180R 2X 

4310R- 

101- 

181 BOt«NS 

1 

270K 

5X 

N4 ■ 

270K 


5X 

N4 SOUCOR 

1 

lOK 

5X 

N4 ■ 

lOK 


5X 

N4 SOUCOR 

1 

lOK 

5X 

N4 ■ 

lOK 


5X 

N4 SOUCOR 

1 

lOR 

5X 

N4 ■ 

lOR 


5Z 

NH SOUCOR 

1 

lOR 

5X 

N4 » 

lOR 


5X 

N4 SOUCOR 

1 

H70R 

5X 

N4 ■ 

470R 


5X 

N4 SOUCOR 

1 

1K5 

5X 

N4 ■ 

1K5 


5X 

N4 SOUCOR 

1 . 

2K2 

5X 

N4 ■ 

" 2K2 


5X 

N4 SOUCOR 

1 

120K 

5X 

N4 ■ 

120K 


5X 

N4 SOUCOR 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

4 

3 

6 

1 

1 

1 

1 
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REPERE 

INDEXE 

B -001 
B -002 
B -003 
C -001 
C -002 
C -003 
C -004 
C -005 
C -006 
C -007 
C -008 
C -009 
C -010 
C -Oil 
C -012 
C -013 
C -014 
C -015 
C -018 
C -017 
C -018 
C -019 
C -020 
C -021 
C -022 
C -023 
C -024 
C -025 
C -026 
C -027 
C -028 
C -023 
C -030 
C -031 
C -032 
C -033 
C -034 
C -035 
C -036 
C -037 
C -038 
C -039 
C -040 
C -041 
C -042 
C -043 
C -044 
C -045 
C -046 
C -047 
C -048 
0 -001 
0 -002 
0 -003 
D -004 
D -005 
0 -006 
D -007 
0 -008 
D -009 
0 -010 
D -on 

L -001 
L -002 
1 -003 
L -004 
L -005 
L -006 
L -007 
L -008 
P -001 
P -002 
P -003 
P -004 
P -005 
Q -001 
Q -002 
0 -003 
Q -004 


■«»a«aa««BB»aK>aBaa»a>aH>MgKsa]i»aaaaaK»a*BaaaasaHa«««aKSBaa>aHa*aB»Ka>aBaaa»a»«Bi 

*0407308301 05 OPTION 2 FM/DC . 730A « 05 OPTION 2 FH/DC. 730A * 

aBaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaBaBaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 


REF. AORET DESCRIPTION 

PART r«JHBER 

1431001300 TM 31 MCIG . MALE»CARTE* • 

1400215600 KHUll EM8ASE COUDEE FIXAT.PAIW ■ 

0205200000 00 COAX '250'.L250 .. 740A ■ 

3700150000 10MMF/25U 2,54 20X REF:4890 A1 ■ 
3700150(»0 10MW^/25U 2,54 20X REF:489D A1 ■ 
3150042200 0,22»1F 5 50U20X 3439050 E224M ■ 
3150042200 0,ZZm= 5 50U20X 3439050 E224H « 
3150042200 O.ZZfW 5 50U20X 3439050 E224M • 
3150042200 0,22W1F 5 50020X 3439050 E224H ■ 
3150042200 0,22MMF 5 5(W20X 3439050 £22411 • 
3700150(H)0 lWlff/25y 2,54 20X REF:4890 A1 « 
3150042200 0,22W^ 5 50020X 3439050 E224M ■ 
3120096800 6,8PF 2,5'0' 2222 680 09 688 ■ 

3150042200 0,22M11F 5 50V20X 3439050 E224H ■ 
3600050000 2/10 PF ... REF COlO 808 23109 • 
3120011000 lOOPF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 • 
3120004700 47PF 2,5 2222 680 10 479 ■ 

3120012700 270PF 2.5 'N27'2222 680 58 271 ■ 

3120012200 220PF 2,5 'N22'2222 680 58 221 ■ 

3150042200 0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224H • 
3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 ■ 

3120021000 1 2.5 2222 630 51 102 « 

3700150000 10MMF/25U 2,54 20X REF;4890 A1 “ 
3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M « 
3120021000 1 NF 2.5 2222 630 51 102 * 

3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M ■ 
3120001000 1(FF 2,5 'F' 2222 680 10 109 « 

3150042200 0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M » 
3120002700 27PF 2.5 'L' 2222 680 10 279 ■ 

3150042200 0,22MMF 5 50y20X 3439050 E224M * 
3150031000 lONF 5,08 630 GOX 767 14 » 

3120002200 22PF 2.5 'K' 2222 680 10 229 ■ 

3150042200 0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224H * 
3150042200 0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224M » 
3150086800 0.68PF 5.08 2222 681 03 687 ■ 

3120003300 33PF 2.5 2222 680 10 339 • 

3120006800 68PF 2,5 2222 680 10 689 * 

3120001000 lOPF 2,5 'F' 2222 680 10 109 ■ 

3120002200 22PF 2.5 'K' 2222 680 10 229 • 

3150086800 0.68PF 5.08 2222 681 03 687 • 

.3120002700 27PF 2,5 'L' 2222 680 10 279 “ 

43120008200 82PF 2.5 2222 680 10 829 » 

.’3120008200 82PF 2,5 2222 680 10 829 * 

S120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 ■ 

3150042200 0.22MI1F 5 50U20X 3439050 E224M * 
3150042200 0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224M * 
3150042200 0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224M * 
3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 » 

3120021000 1 NF 2,5 2222 630 51 102 • 

3700150000 10f1MF/25U 2,54 20X REF:489D A1 ■ 
3309680000 68PF 2,5 5X 160U .. CA152 » 

4500310000 1 N 4448 . • 

4500450000 BB 409 (STANDARD). • 

4500310000 1 N 4448 . ■ 

450054000() 1N62G3 D035 (EX ESM247i24G) « 
4500540000 1N62G3 D035 (EX ESf1247i246) » 

4500200100 BA 282 . * 

4500200100 BA 282 . » 

4500200100 BA 282 . « 

4500200100 BA 282 . « 

4500200100 BA 282 . * 

4500200100 BA 282 . « 

5300480100 150MMH ORE 53874 DEL 1025-72 “ 
0219720000 00 SELF 20Mf1H .....(EX 530336) » 

0219720000 00 SELF 20MMH .(EX 530336) » 

0219720000 00 SELF 20(im .(EX. 530336) ■ 

0219720000 00 SELF 20MMH .(EX 530336) » 

5300460000 lOOMMH ORE 53870 DEL 1025-68 ■ 

5300340000 lOHMH ORE 53846 DEL 1025-44 » 

5300340000 lONNH ORE 53846 DEL 1025-44 » 

2132220000 2K2 3/4' 15T CERMET 43 P ■ 

2133100000 lOK 3/4' 15T CERMET 43 P ■ 

2133100000 lOK 3/4* 15T CERMET 43 P « 

2133100000 lOK 3/4* 15T CERMET 43 P » 

2133220000 22K 3/4* 15T CERMET 43 P * 

.4300110000 BC560C /416C/415C/559C(BC214C) ■ 
4300190000 BC550C /414C/413C/549C(BC184C) ■ 
4300190000 BC550C /414C/413C/549C(BC184C) « 
4300720000 BFY 90 . « 


F(XJRNISSEUR/PLAN 
PART DESCRIPTION Sl^PLIER/ORAUING 

TM 31 ICIG . TRELEC 

KMUllBENOED SOCKET PAN. ANCHOR RAOIALL 

00 COAX '250'.L250 .. 740A AORET. 

10W1F/25U 2,54 20X REF;4890 A1 SPRAGIE 
10W/25U 2,54 20X REF;4890 A1 SPRAGUE 
0,ZZmF 5 50y20X 3439050 E224M AUX 
0.22Mrff^ 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
0,ZZm= 5 5QU20X 3439050 E224M AUX 
0.22Mfff 5 5(W20X 3439050 E224M AUX 
0,ZZm= 5 50U20X 3439050 E224H AUX 
10f«F/25U 2,54 20X REF;4890 A1 SPRAGUE 
0,221W 5 50U20X 3439050 E224H AUX 
G,8PF 2,5'0' 2222 680 09 688 C06EC0 

0.22Mfff 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
2/10 PF ... REF COlO 808 23109 RTC (COlO) 
lOOPF 2,5 'NIO'2222 680 58 101 COffiCO 

47PF 2,5 2222 680 10 479 COGECO 

270PF 2,5 'N27'2222 680 58 271 COGECO 

220PF 2.5 'N22'2222 680 58 221 COGECO 

0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

10MMF/25U 2,54 20X REF:4890 A1 SPRAGlE 
0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224H AUX 
1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
lOPF 2,5 'F' 2222 680 10 109 COGECO 

0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
27PF 2.5 'L' 2222 680 10 279 COGECO 

0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
lONF 5.08 63U GOX 767 14 LCC 

22PF 2.5 'K' 2222 680 10 229 COGECO 

0.22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
0.22MMF 5 50U20X 3433050 E224M AUX 
0,G8PF 5,08 2222 681 03 687 COGECO 

33PF 2.5 2222 680 10 339 COGECO 

G8PF 2.5 2222 680 10 689 COGECO 

lOPF 2,5 'F' 2222 680 10 109 COGECO 

22PF 2.5 'K' 2222 680 10 229 COGECO 

0,68PF 5,08 2222 681 03 687 COGECO 

27PF 2.5 'L' 2222 680 10 279 COGECO 

82PF 2.5 2222 680 10 829 COGECO 

82PF 2,5 2222 680 10 829 COGECO 

1 NF 2,5 2222 630 51 102 COGECO 

0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
0,22MMF 5 50U20X 3439050 E22HM AUX 
0,22MMF 5 50U20X 3439050 E224M AUX 
1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

1 NF 2.5 2222 630 51 102 COGECO 

10MMF/25U 2,54 20X REF.-4890 A1 SPRAGUE 

68PF 2,5 5X IGOU .. CA152 CONOENSATEUR PI 

1 N 4448 ... ITT 

BB 409 (STANDARD). SIEMENS 

1 N 4448 . ITT 

1N62G3 (SUBSTIT. ESM247J24S) RTC 
1N6263 (SUBSTIT. ESM247A246) RTC 

BA 282 . SIEMENS 

BA 282 . SIEMENS 

BA 282 ... SIEMENS 

BA 282 . SIEMENS 

BA 282 ... SIEMENS 

BA 282 . SIEMENS 

150MMH ORE 53874 DEL 1025-72 OREGA DELEUAN 

00 SELF 20MMH .....(EX 530336) ADRET 

00 SELF 20MMH .(EX 530336) ADRET 

00 SELF 20MMH .....(EX 530336) ADRET 

00 SELF 20MMH.(EX 530336) AORET 

lOOMMH ORE 53870 DEL 1025-68 OREGA DELEUAN 

lOMMH ORE 53846 DEL 1025-44 OREGA DELEUAN 

lOMMH ORE 53846 DEL 1025-44 OREGA DELEUAN 

2K2 3/4* 15T CERMET 43 P SPECTROL 

lOK 3/4* 15T CERMET 43 P SPECTROL 

lOK 3/4* 15T CERMET 43 P SPECTROL 

lOK 3/4* 15T CERMET 43 P SPECTROL 

22K 3/4' 15T- CERMET 43 P SPECTROL 

BC5G0C /413C/415C/559C(BC21HC) RTC 
BC550C /414C/413C/549C(BC184C) RTC 
BC550C /414C/413C/549C(BC184C) RTC 
BFY 90 .. . RTC 


PAGE 

45 

QTE 

QTY 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 








































■OH07308301 05 OPTION 2 FN/OC. 730A • 05 OPTION 2 FH/DC . 730A * 


REPERE 

INDEXE 

Q -005 
0 -OOS 
Q -007 
Q -008 
Q -009 
Q -010 
Q -Oil 
R -001 
R -002 
R -003 
R -OOM 
R -005 
R -006 
R -007 
R -008 
R -009 
R -010 
R -Oil 
R -012 
R -013 
R -014 
R -015 
R -016 
R -017 
R -018 
R -019 
R -020 
R -021 
R -022 
R -023 
R -024 
R -025 
R -026 
R -027 
R -028 f 
R -029 I 
R -0301 
R -031 ! 
R -032 
R -033 
R -034S 
R -0351 
R -036 f 
R -037 
R -038 f 
R -039 
R -040 
R -041 
R -042 
R -043 
R -044 
R -045 
R -046 
R -047 
R -048 
R -049 
R -050 
R -051 
R -052 
R -053 
R -054 
R -055 
R -056 
R -057 
R -058 
R -059 
R -060 
R -061 
R -062 
R -063 
R -064 
R -065 
R -066 
SN -001 
SN -002 
SN -003 
SN -004 
SN -005 
SN -006 


REF. ADRET 
PART NUMBER 


DESCRIPTION 


4300110000 

4300720000 

4300720000 

4300720000 

4300720000 

4300630000 

4300190000 

2210021000 

2210031000 

2210001000 

2210033900 

2210031200 

2210011000 

2210001000 

2210031000 

2210011000 

2210031000 

2210031000 

2210031000 

2210028200 

2210011000 

2210)31500 

2210031000 

2210022200 

2210031500 

2210022200 

2210022200 

2210011000 

2210023300 

2210011000 

2210032200 

2210023300 

2210021000 

2905011000 

2905012200 

2905021800 

2500261900 

2000050000 

2210021500 

2210026800 

2400001000 

2905013900 

2210022200 

2210031500 

2210003900 

2210026800 

2210012200 

2905001500 

2905004700 

2210022000 

2210031200 

2905012200 

2210012200 

2210012200 

2905001500 

2905011500 

2210022200 

2905004700 

2210024700 

2210023300 

2210024700 

2905005100 

2210011000 

2905022700 

2905031200 

2210011000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210041000 

2210022200 

4200360000 

4200360000 

4200770000 

4200610000 

4167437400 

4160455800 


BC560C /416C/415C/559C(BC214C) 

BFY 90 . 

BFY 90 . 

BFY 90 . 

BFY 90... 

BO 678 A (EX 676). 

BC550C /414C/413C/549C(BC184C) 
IKO SZ N4 

lOK 5X N4 

lOR 52 N4 

39K 52 N4 

12K 52 N4 

lOOR 52 N4 

lOR 52 N4 

lOK 52 N4 

lOOR 52 N4 

lOK 52 N4 

lOK 52 N4 

lOK 52 N4 

8K2 52 N4 

lOOR 52 N4 

15K 52 N4 

lOK 52 N4 

2K2 52 N4 

15K 52 N4 

2K2 52 N4 

2K2 52 N4 

lOOR 52 N4 

3K3 52 N4 

lOOR 52 N4 

22K 52 N4 

3K3 52 N4 

IKO 52 N4 

lOOR 5,08 eC 52 NK3 

220R 5,08 CC 52 NK3 

1K8 5,08 CC 


lOOR 5,08 CC 52 NK3 

220R 5,08 CC 52 NK3 

1K8 5,08 CC 52 NK3 

61K9 • 12 0.3 U SMA207 

CTN lOK 202 lOOMU REF GM103 

1K5- 52 N4 


6K8 

lOR 

390R 5,08 CC 
2K2 
15K 
39R 
6K8 
220R 

15R 5,08 CC 
47R 5,08 CC 
2K0 
12K 

220R 5,08 CC 

220R 

220R 

15R 5,08 CC 
150R 5,08 CC 
2K2 

47R 5.08 CC 
4K7 
3K3 
4K7 

SIR 5.08 CC 
lOOR 

2K7 5,08 CC 
12K 5,08 CC 
lOOR 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
2K2 

TL 072 CP . 

TL 072 CP . 

AD 534 JH . 

LM 358 N 78+ .... 
C-MOS 74 C 374 N 
C-MOS 4556 . 


5,08 CC 
5,08 CC 


5,08 CC 


5,08 CC 
5,08 CC 

5.08 CC 


5.08 CC 


52 N4 
52 N5 
52 NK3 
52 N4 


52 NK3 
52 NK3 
52 N4 
52 N4 
52 NK3 
52 N4 
52 N4 
52 NK3 
52 NK3 
52 N4 
52 NK3 


52 NK3 
52 N4 
52 NK3 
52 NK3 
52 N4 
52 N4 
52 N4 


PART DESCRIPTION 

BC560C /413C/415C/559C(BC214C) 

BFY 90 . 

BFY 90 . 

BFY 90 . 

BFY 90 . 

BO 678 A (EX 676)... 

8C550C /414C/413C/549C(BCI84C) 
IKO 52 N4 

lOK 52 N4 

lOR 52 N4 

38K 52 N4 

12K 52 N4 

lOOR 52 N4 

lOR 52 N4 

lOK 52 N4 

lOOR 52 N4 

lOK 52 N4 

lOK 52 N4 

lOK 52 N4 

8K2 52 N4 

lOOR 52 N4 

15K 52 N4 

lOK 52 N4 

2K2 52 N4 

15K 52 N4 

2K2 52 N4 

2K2 52 N4 

lOOR 52 N4 

3K3 52 N4 

lOOR 52 N4 

22K 52 N4 

3K3 52 N4 

IKO 52 N4 

lOOR 5,08 CC 52 NK3 

220R 5.08 CC 52 M(3 

1K8 5,08 CC 52 M(3 

61K9 • 12 0,3 U SMA207 
CTN lOK 202 lOOMU REF GM103 
IK 5 52 N4 


6K8 

lOR 

390R 5,08 CC 
2K2 
15K 
39R 
6K8 
220R 

15R 5,08 CC 
47R 5,08 CC 
2K0 
12K 

220R 5,08 CC 

220R 

220R 

15R 5,08 CC 
150R 5,08 CC 
2K2 

47R 5.08 CC 
4K7 
3K3 
4K7 

51R 5,08 CC 
lOOR 

2K7 5,08 CC 
12K 5,08 CC 
lOOR 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
lOOK 
2K2 

TL 072 CP . 

TL 072 CP . 

AD 534 JH.; 

LM 358 N /B+ .... 
C-MOS 74 C 374 N 
C-MOS 4556 . 


52 N4 
52 N5 
52 NK3 


52 NK3 
52 NK3 
52 N4 
52 N4 
52 NK3 
52 N4 
52 N4 
52 NK3 
52 NK3 
52 N4 
52 NK3 
52 N4 
52 N4 
52 N4 
52 NK3 
52 N4 
52 NK3 
52 m3 
52 N4 


FOl«NISSEl«/PLAN 

SUPPLIER/DRAUING 

RTC 

RTC 

RTC 

RTC 

RTC 

MOTOROLA 

RTC 

SOOC(X? 

SOUCOR 

S(H£OR 

SOUCCH? 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUC(»? 

SOUCOR 

SOICOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUC(M? 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

DRALORIC 

RTC 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOICOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SBUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

SOUCOR 

TEXAS 

TEXAS 

ANALOG DEUICES 



























12.86 *******************************************»»»*«**»*K»*aK»*«*»«*«*«»«*«««*«*3i*«««**»«a«3i**»a*ji 

■(W07308301 05 OPTION 2 FM/OC . 730A » 05 OPTION 2 FM/DC . 730A » 


REPERE 

INDEXE 

T -001 

T -002 

T -003 

T -004 

T -005 

T -006 

Y -001 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z1 

Z4 

Z4 

Z5 

Z5 

Z5 

Z6 

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

Z8 

Z8 

Z8 


REF. AORET 
PART NUMBER 


OESCRIPTIW 


0216570000 

0219700000 

0215770000 

0215770000 

0215770000 

0215770000 

5100G10000 

1100810000 

1100820000 

127G3G0400 

1300440000 

1300590000 

1300900000 

1400109900 

1400225600 

4900080000 

4900300000 

540(X)50000 

5500010000 

5500170000 

G140120G00 

G400180000 

G4002G0O00 

G400530000 

6801010000 

6900140000 

0280081129 

8008020100 

8108071000 


00 F40 8X2 SPIRES . 

00 FlOB .20X10+10 SPIRES 

01 F40 3 SPIRES . 730A 

01 RO 3 SPIRES . 730A 

01 F40 3 SPIRES . 730A 

01 RO 3 SPIRES . 730A 

QUARTZ 8HHZ .... PLAN A943059 

TEFLON ORANGE REF ET JE 32 01 
TEFL(»1 UERT REF ET JE 32 01 

Cl FM CONTINUE . 730A 

GAINE F3.2 FP301 1/8 . SFM 32 
SOUPLISSO 0.GXO,9 COUL.NATUREL 

PASSE FIL . REF 8-3-5-2 

POINT TEST . 

EHBOUT KX22A'PARALL' 22205-110 

ENTRETOISE DE Cl .MON lOL 

20 SIFPORT C.I. OIL J23-5020 
CALE ISOLANTE NEOSIO POUR Cl . 

H20(4.1X2X3) . 

TORE 4B1 3,7XI,2X3,5 . 

TC M2 X G U NFE27-il5-4.G INOX 

COSSE A SOUOER 5.2 . 5G 

PLOT LAITON ETAME PC12.7 . 

OEILLET LAITON.N» 2070 

BOITE .... REF OKU 45X30X15 BC 

COLLE ARALDITE . 

COUUERCLE OPTION FM CONT. 730A 
BARRETTE FIXAT. CARTE(M2) 740A 
FROTTEUR CONTACT MASSE'2' 740A 


PART DESCRIPTION 

00 F40 8X2 TURNS . 

00 FlOB.20X10+10 TURNS. 

01 F40 3 TWNS . 730A 

01 F40 3 TlffiNS .. 730A 

01 F40 3 TURNS . 730A 

01 F40 3 TURNS 730A 

8MHZ CRYSTAL ... PLAN A943059 
ORANGE TEFLON REF ET JE 32 01 
GREEN TEaON REF ET JE 32 01 

DC FM DC PC. 730A 

SHEATH F3.2 FP301 1/8 . SFM 32 
SPAGICTTI 0.GX0.9 GRAY COLORED 
FEED-THROUGH SLEEU.REF 8-3-5-2 

TEST POINT... 

CAP KX22A 'PARALL' 22205-110 

PC SPACER .MON lOL 

20 CONNECTOR P.C. OIL J23-5020 
NEOSIO INSULATING QUOIN FOR PC 

H20(4.1X2X3) . 

TORE 481 3.7X1.2X3.5 . 

TC M2 X G U NFE27-115-4.G INOX 
SOLDERING TERMINAL 5.2 .... 5G 
CONTACT TINNED BRASS PC12.7 .. 
FIXING EYELET BRASS .. N» 2070 

BOX . REF OKU 45X30X15 BC 

ARALDITE GLUE . 

FM DC OPTION COUER .. 730A 

(M2) BOARD ANCHOR BAR ... 740A 
GROUND CONTACT UIPER '2' 740A 


FOIUNISSEUR/PLAN 

SIFPLIER/DRAUING 

Z94 F40.10 

Z94 FlOB.40 

Z94 F40.3 

Z94 F40.3 

Z94 RO. ..3 

294 F40.3 

THOMSON ST MARI 

FILECA 

FILECA 

1€LLERMANN 

HABIA 

FAISANT 

C940850 

ATI 

JERMYN 

JERMYN 

-940008 

LCC-COFELEC 

RTC 

60 

frOM 

FONOEX 

fFOM 

OKATRON 

SODIEMA 

C94. 

B94. 


PAGE 

47 

QTE 

OTY 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

6 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

6 

1 

5 

7 

1 

0 

1 

1 

2 































































AORET 12.86 , LISTE COMPQSANTS • COMPONENTS LIST 
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AORET 12.8G LISTE COMPOSANTS • COMPONENTS LIST 
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12.86 


LOT REGHANGE lOOX • SET OF lOOX REPAIRS 


Rff AORET QTE 
>ART NUMKR QTY 


DESCRIPTION 


.... 730A 

0273820100 1 02 ASSBtUISSaCNT ' 2 '.... 7H0A 
327H660100 1 06 REORESSEUR REGULATION 7H0A 
D27M750000 1 03 CARTE OIX HItLAOE .... 730A 
0274760000 1 04 CARTE OEUX C8CTA0E ... 730A 
0274770000 I OS CARTE ASS.fBtT 400/580 730A 
3274780000 I 14 CARTE PAS OE 2NHZ .... 730A 
3274S90000 1 08 CARTE GENERAHON 400 . 730A 
0275200100 1 05 NOOOLE WF (22,30eH).. 730A 
0275710100 1 01 BLOC ATT0IJATEUR 'OMR* 730A 
0276450000 1 10 MODULE GSERAnON 480. 730A 

3276970000 1 04 CPU '2' .. 740A 

3277360000 1 01 AUANT AFFICHAG£'3'730A 
0406293000 1 PILOTE STO 80MHZ 10-7 629C 
0406313000 1 OPnON(l) . 80MH2 10-9 631C 
3407308301 1 05 OPTION 2 FM/OC ....... 736 a 


PART DESCRIPTION 


SUPPLIER/ORAUING 


02 80MH2 PHASE LOCXING'2' 
06 POUK SUPPLY BOARD ... 
03 10 000 STEPS BOARD ... 

04 200 STEPS 80MM). 

05 400/580 PHASE-LOCK OSC 

14 2HHZ STEPS BOARD . 

08 400 GENERAHON BOARD . 
05 W MODULE (22,30BN).. 
01 ATTBAJATOR ASSBLY'Om' 
10 40) G0CRATION MODULE. 

04 CPU '2* . 

01 DISPLAY FRONT PANEL'3' 
STO MASTBl 0SC.80NHZ 10-7 
OPTION(l) 80MHZ 10-9 
05 OPTION 2 FH/Oe . 


740A F92...—898897 
740A F92...--098C97 
730A E92......C98097 

730A 092......C3a37 

730A H92.C98C97 

730A P92.C98E97 

730A H92......€98097 

730A H31.C98D97 

730A C92 A37 

730A J92......E98097 

74ftl E9l.A9tt97 

730A A92............ 

G29C A0(€T.......... 

G31C ADRET.. 

730A 
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AORET 12.86 


Rff AORET QTE 
PART HUMBER QTT 


027H770000 1 
0275200100 1 
0276970000 1 


70X • SET OF 70X REPAIRS 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


SUPPLIER/ORAUIMG 


730A 


. ^ OH CPU 2 .... THOA £91...,..A98E97 
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AORET 12.86 


COMPOSANTS HAINTENANCE ■ RECOMMENDED SET OF COMPONENTS 


REF AORET QTE 
PART NUMBER QTY 


DESCRIPTION 


PART DESCRIPTION 


SUPPLIER/0RAUIN6 


.-.-. 730A 

0275S30000 1 01 MEl MOOUUTEUR AORET 

0276050000 1 00 ME2 M(K«*.ATEUR AORET... ME2 

1O07HO000O 1 TRANSFO ALIM. 7M0A 

1600030000 1 REUIS 2 INU. 62U-23HP-I(T.120C 

1600120000 1 RELAIS/VIOe . REF R6882-2 

1720004600 1 lA FST 6.2X3,2 REF 034*3417 

1720005800 1 2A FST6332 . REF 034*3420 

2000090000 I THERNOPA REF 1528722077050 
2123100500 1 ION 0.25X 808 lOT AXE FT 534 

2131100000 1 lOOR 3/4' 15T CERMET 43 P 

2132220000 1 2K2 3/4' 15T CERMET 43 P 

2133100000 1 ION 3/4' 15T CERMET 43 P 

2133220000 1 22N 3/4' 1ST CERMET 43 P 

2150470000 1 47R T05 CBWET T 7 YA 

21S1470000 1 470R TOS CERMET T 7 YA 

2152100000 1 I N TOS CERMET T 7 YA 

2153100000 1 ION TOS CERMET T 7 YA 

2153220000 I 22N TOS CERMET T 7 YA 

2154100000 1 lOON TOS CERMET.T 7 YA 

2610911800 I 9X180R 2X 4310R-101*181 

2610322200 I 9X2K2 2X 431GR-101-222 

2610324700 1 9X4K7 2X 4310R*101-472 

2610332200 1 9X22K 2X 4310R-101-223 

3500380000 1 6800MMF 40U FBLSIC G033 

3500560000 I 10 OOOMMF 25U.FELSIC C033 

350(K70000 1 lOOMMF SOU . REF £035 

3600050000 1 2/10 PF ... REF COlO 808 23109 

3600120000 1 4/20 PF_REF COlO 808 23209 

3600170000 1 2 A lOPF..../.. 0US3A1O 

3700010000 I 0.47MMF/35U 5,08 STAND L TAG 

3700020000 1 1MMF/35U 5,08 .... STAM) L TAG 

3700090000 1 4,7NMF/3SU L14 CTS13 

3700100000 1 4,7NMF/35U 5,08 .. STAW L TAG 

3700140000 I 1 10MMF/2W LIH 20X CTS13 

3700150000 5 1 10MNF/25U 2,54 20X REF:489d Ai 

3700160000 I 10MMF/25U 5,08 ...' STAND L TAG 

3700170000 1 22MMF/15U Li4 20X CTS13 

3700180000 1 22MNF/16U 5,08 ... STAND L TAG 

4000160000 1 LO 3.17 ROUGE.HLMP 1002 

4000200000 1 COUPLEUR OPTO 4N26 . 

4000280000 1 AFFICHEUR 069 HOSP S540(FiG) 

4000290000 I AFFICHEUR ♦/ 1 HOSP 5544(F46) 

4000310000 1 LEO 3,17 UERT.HLMP-1503 

4000320000 1 LED 3,17 JAUNE ..... HLMP* 1401 

4000330000 1 COUPLEUR OPTO DOUBLE TLP 504 A 

4100M6400 I U6648 'OIUISEUR 64'. 

4100344800 1 MC 3448 AP . 

4100864700 I SP 8647 8 .... 

4101010900 1 MC 10109 L'CERAMIQUE' ..... 

4101013100 1 MC 10131 P . 

4150740000 1 SN 74 LS 00 N 3 . 

4150740400 I SN 74 LS 04 N 3. 

4150740500 I SN 74 LS OS N i. 

4150741000 I SN 74 LS 10 N 3. ■. 

4150742000 1 SN 74 LS 20 N 3. 

4150743000 1 SN 74 LS 30 N 3.. 

4150747400 1 SN 74 LS 74 N3. 

4150748300 1 SN 74 LS 83 N 3. 

4150748500 1 SN 74 LS 85 N 3 . 

4150748600 1 SN 74 LS 86 N 3 ..... 

4157410700 1 SN 74 LS 107 AN 3 . 

4157412200 1 SN 74 LS 122 N. 

4157412300 1 SN 74 LS 123 N 3. . 

4157413200 1 SN 74 LS 132 N 3 ..’ 

4157413800 1 SN 74 LS 138 N 3 .. • 

4157413900 I SN 74 LS 139 N 3 ........ . 

4157415600 1 SN 74 LS 156 N 3 . 

4157416200 I SN 74 LS 162 N 3. '. 

4157416300 I SN 74 LS 163 N 3.. 

4157419600 1 SN 74 LS 196 N 3 .. 

4157424400 1 SN 74 LS 244 N 3 . . . . 

4157437400 I SN 74 LS 374 N 3. 

4160400100 1 C-MOS 4001 .. 

4160400200 I C*MOS 4002 .. .. 

4160401300 I e-MOS 4013... 

4160401700 1 C*M0S 4017 . 

4160402300 I C-MOS 4023 .. 


01 MEl MOOUUTOR (AORET) . MEl 
00 ME2 MOOUUTOR AORET.... *2 
TRANSFOMER POUER SUPPLY.. 740A 
ROAYS 2 REU. G2U-234P-MT.120C 

REUY/EMPTY.Rff R6882-2 

lA FST G.3X3.2 REF 034*3417 

2A FST6332 .I®F 034*3420 

THERMOPA REF 1528722077050 
ION 0.25X BOe lOT AXE FT 534 
lOOR 15T CaWET 43 P 

2N2 3/4' 15T CERMET 43 P 

ION 3/4' 15T CERMET 43 P 

22N 3/4' 15T CERMET 43 P 

47R TOS CERMET T 7 YA 

470R TOS CERMET T 7 YA 

1 N T05 CERMET T 7 YA 

ION TOS CERMET T 7 YA 

22N TOS CERMET T 7 YA 

lOON TOS 
9X180R 2X 
9X2K2 2X 
SX’NCT 2X 


9X2» 2X 
6800MMF 40U 


CERMET.T 7 YA 

4310R-10M81 
4310R*101-222 
4310R-101-472 
4310R*lOl-223 
FELSIC e039 


10 OOOMMF 25U.FELSIC C039 

lOOMMF SOU .REF E035 

2/10 PF ... REF COlO 808 23109 
4/20 PF ....REF COlO 808 23209 

2 A lOPF.. 0US3A1O 

0.47MMF/3SU 5,08 STAW) L TAG 
1MMF/35U 5,08 .... STAND L TAG 
4.7lfr/3SU L14 CTS13 

4.7NNF/3S) 5,08 ...STAND L TAG 
lOMrf/2SU L14 20X CTSI3 

10MMF/25U 2,54 20X REF:4830 Al 
10MNF/25U 5,08 ... STAND L TAG 
22Mrf=/lSU Li4 2GX CTS13 

22MMF/16U 5,08 ... STAND L TAG 

RED 3.17 LEO.HLMP 1002 

OPTO COUPLER 4N26 .. 

DISPUYER 0/9 HOSP 5540(FiG) 
OISPUYER ♦/ 1 HOSP 5544(FiG) 

GREEN 3.17 LEO . HLMP-1S03 

YELLOU 3.17 LEO .... HLMP*1401 
DOUBLE OPTO COUPLER n.P 504 A 

U6648 'OIUIOER 64'. 

MC 3448 AP.. 

SP 8647 8 ... 

MC 10109 L'CERAMIC' . 

MC 10131 P... 

SN 74 LS 00 N 3... 

3 .. 

3 . 

3.. 

3 . 

3 . 


SN 74 LS 04 N 
SN 74 LS 05 N 
SN 74 LS 10 N 
SN 74 LS 20 N 
SN 74 LS 30 N 
SN 74 LS 74 N3 
SN 74 LS 83 N 3 .. 
SN 74 LS 85 N 3 .. 
SN 74 LS 86 N 3 .. 
SN 74 LS 107 AN 3 
SN 74 LS 122 N 
SN 74 LS 123 N 
SN 74 LS 132 N 
SN 74 LS 138 N 
SN 74 LS 1 
SN 74 LS 156 N 
SN 74 LS 162 N 
SN 74 LS 163 N 
SN 74 LS 196 N 
SN 74 LS 244 N 
SN 74 LS 374 N 
C-MOS 4001 
C-MOS 4002 
C-MOS 4013 
C-MOS 4017 
C-MOS 4023 


893... 

A93.. 

H93.. 

OMRON 

ELECTROL 

ARNAULO 

ARNOULO 

COMEPA 

SPECTRX 

SPECTROL 

SPECTROL 

SPECTROL 

SPECTROL 

SFBRNICE 

SFERNICE 

SFERNICE 

SFERNICE 

SFERNICE 

SFERNICE 

BOURNS 

BOURNS 

BOURNS 

BOURNS 

SIC SAFCO 

SIC SAFCO 

RTG 

RTC (COlO) 

RTC(GOIO) 

JFO 

STC 

STC 

SPRAG1£ 

STC 

SPRAGUE 

SPRAGUE 

STC 

SPRAGUE 

STC 

HP 

MOTOROLA 

HP 

HP 

HP 

HP 

TOSCHIBA 

TaEFUNKEN 

MOTOROLA 

PLESSEY 

MOTOROLA 

MOTOROLA 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

TEXAS 

RTC 

RTC 

RTC 

RTC 

RTC 
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PZ08 M41 1910 
PMS3 T13P 932 

PMG3 T19P 932 
PM63 T19P 932 


AP8PY NFC 832 
AP8PY fff'C 832 


NFC-UTEC 83-1 
NFC-UTEC 83-1 

LNZ 106 

rrC-UTEC 83-1 
NFC-UTEC 83-1 

NFC-UTEC 83-1 
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1 AORET 12.86 

COMPOSANTS MAINTEN/ 

prr: 

1 REF AORET 

QTE 

DESCRIPTION 


PART NUMBER QTY 



4160402700 

1 

C-MOS 4027 . 


, 4160402800 

1 

C-MOS 4028 


4160404200 

1 

C-MOS 4042 .. 


1 4160405100 

1 

C-MOS 4051 . 

1— 

' 4160405300 

1 

C-MOS 4053 . 


4160406600 

1 

C-MOS 4066 .. 


1 4160409300 

1 

C-MOS 4093 .. . 


4160450400 

I 

C-MOS MC 14504 BCP . 

!_ 

1 4160451800 

1 

C-MOS 4518 . 


4160452000 

1 

C-MOS 4520 . 


4160452800 

1 

C-MOS 4528 ... 


4160453200 

1 

C-MOS 4532 BP . 


4160455600 

1 

C-MOS 4556 ... 

t— 

4164016300 

1 

C-MOS 40163 . 


4167218100 

1 

C-MOS ICM 7218 AIJI.. 


4167437400 

1 

C-MOS 74 C 374 N .. 


4170276400 

1 

BMWM 8K/8 REF 2764-DC 250NS 

L-. 

4170436400 

1 

RAM 8K/8 ST IFD 4364-G20L 


4170680200 

1 

N-MOS MC 6802 P .. 


4170682100 

1 

N-MOS MG 6821 P PIA.. 


41768488O0 

1 

N-MOS MC 68488P 90 . 


4180747400 

1 

SN 74 F 74 N. 


H200320000 1 LF 35G M 8+ ..., 

H2O03CO000 1 TL 072 CP.. 

H2003800GO I LH 311 M 8 8+ (DIP 8)”!" *" 

*1200470000 1 LI1 317 LZ REGUL POSITIUE t0S2 

4200480000 1 01317 T REGUL POSITIUE TO 220 

4200610000 1 LM 358 M /B^ . 

4200G20000 1 LH 3080 N 78+ . 

4200640000 I LM 337 K REGW.'-1 A -370'"!!! 

4200660000 1 LM 350 K 3A ... 

4200720000 1 NE 5534 AN.. .. 

4200770000 1 AO 534 JH. . 

4260711500 1 OAC AO 7115 KN .....!!."!"" 

4260752500 1 OAC AO 7525 KN ..-- -••• 

43OO11OO0O \ 1 8C560C /41GC/4l5C/559C(BC214e) 

4300150000 I MPS 2369 . 

4300190000 1 W:550C /414C/413C/W3C(BCi8*iC) 

1 0FR 3O POINT MARRON C.EMTREE 
4300270000 1 BFR 96 POINT ORANGE C.ENTREE 

4300280000 1 BFR 91 POINT ROUGE C.ENTREE 

4300310000 1 0=0 22-S REMPLACE 0NS43 ... 

4300370000 1 8FT 95.. . POINT U0!T C£ 

4300400000 1 TP 3094 . 

4300420000 1 80 135 .!•!.!!"'! "toizs 

4300430000 1 80 136 .!.!. T0126 

4300470000 1 flFQ 32/BFT 96 POINT UIOLET C E 

4300570000 1 8C 327-25'TO 92 .(2N2907) 

4300580000 1 8C 337-25 TO 92 . (2N2222) 

4300590000 1 80 677 TO 126 (EX 675)... 

4300600000 1 MPS 3640 . 

4300610000 1 BF 506 .. 

4300620000 1 MPS 918 . 

4300630000 I 80 678 A (EX 676)!!!"'. 

4300670000 1 2N 3772 .... . 

4300720000 1 8FY 90. . 

4300750000 1 8FQ 34T _ 

4400140000 1 BF 256 8 (EX 2458)!!!.. 

4500020000 1 1N41SI. .. 

4500040000 1 1N4004 .. 

4500050000 1 8Y 251 . . 

4500200100 1 BA 282 . 

4500310000 1 I N 4448 . 

4500340000 1 8A 479G (OIOOE PIN)"!!!!!"" 

4500450000 1 ^ 409 (STANDARD). 

^ 0035 (EX ESH^7i246) 

i .(0F555-884058) 

4500560000 ' 1 BAT 19... 'APRES TRI' 

4500600000 1 88 809 .. 

%oooioooo 1 zpo 4.7 .!!. 

4600030000 1 a»05.1 .... .. 

%00040000 1 ff05,6 .. . 

4600050000 1 ZPO 6.2 .!. 

4600080000 1 ZP06,8 ...!" .. 

4600100000 1 ZP07,5 ...... . 

4600120000 1 ZP08.2 .:.! . 

4600440000 1 LM 336 8Z 2,SO .!!!!!!! !. 

5^70000 1 0.047MMH Rff 53809 .!..!! 

5300090000 1 0.068MMH REF 53813 . 


PART DESCRIPTION SUPPLI81/0RAUING 

C-MOS 4027 .; RTC 

C-MOS 4028 RTC 

C-MOS 4042 .RTC 

C-MOS 4051 .RTC 

C-MOS 4053 . RTC 

C-MOS 4066 .. RTC 

C-MOS 4093 ................... RTC 

C-MOS MC 14504 BCP.. MOTOROLA 

C-MOS 4518 ...RTC 

C-MOS 4520 ....RTC 

C-MOS 4528 ... RTC 

C-MOS 4532 BP...FAIRCHILD 

C-MOS 4556 .:....RTC 

C-MOS 40163 ... RTC 

C-MOS ICM 7218 AUI.. INTERSIL 

C-MOS 74 C 374 M ..NS 

ffROM mZ REF 2764-OC 250NS AMO 
RAM 8K/8 ST REF UPO 43G4-G20L NEC 

N-MOS MC 6802 P. MOTOROLA 

M-MOS MC 6821 P PIA . MOTOROLA 

N-MOS MC G848»* 90.. MOTOROU 

SN 74 F 74 M. RT^ 

LF 356 N 8+ . NS 

TL 072 CP .. TEXAS 

LM 311 N 8 8* (SIP 81 .. NS 

LM 317 LZ POSITIUE REGUL. T092 MOTOROLA 
LM 317 T POSinUE REGUL TO 220 NS 

LM 358 N /B+ . NS 

LM 3080 N /8* . NS 

LM 337 K REGUL'-1 TO -37U' ... NS 

LM 350 K 3A... NS 

NE 5534 AN.. RTC 

AO 5^ ^ .. ANALOG OEUICES 

0^ ^ 7115 KN . ANALOG OEUICES 

0^ ^ 7525 KN . ANALOG OEUICES 

BC560e /413G/415G/553C(8G2l4G) RTC 

MPS 2369 ... motorola 

8C550C /414C/413C/S49C(8C184C) RTC 
BR 90 INPUT CHEGi( BROUN POINT RTC 
Bffi9G INPUT CHECK ORANGE POINT RTC 
BFR 91 INPUT CHECK RED POINT RTC 
8 F 0 22 -S SUeSTItUTE To 0NS43 RTC 
8FT 95 INPUT CHECK GREEN POINT AEG 

TP 3094 ...TRu 

BO 135 -... T0126 AEG 

BO 136. T0126 f£.G 

BFQ 32/0FT 96 I € UIOLET POINT RTC 

K 327-25 TO 92-..(2N2907) ITT 

BC 337-25 TO 92 ..... (2N2222) ITT 

80 6^ TO 126 (EX 675).MOTOROLA 

gPS 3640 . HOTORaA 

MPS IP MOTOROLA 

12 MOTOROLA 

|Np^2 . MOTOROLA 

BFQ 34T . .RTC 

BF 256 8 (EX 2458).....;:.RTG 

1N41S1 .. FU'ITT' 

1N4004 . ITT 

BY 251 . !!!! ITT 

BA 282 .. SIEf€NS 

i N 4448 . " ITT 

BA 479G (PIN OlOre) ..!!! TFK 

B8 409 (STANDARD).....SIEMENS 

p6263 (SU8STIT. ESM2‘i7«46) RTC 

OP BH3.(OF55S-084O5B) RTC 

bat 19 .. 'AFTER SORT^ THOMSON 

M 809 ... RTC 

a’O 4.7 . ITT 

ZPOS.l.ITT 

ZP07,5 . ITT 

ZP08.2.... ITT 

LM 336 8Z 2.SU. NS 

; 0,047MMH REE 53809 . 'FU'OREGA 

0.068MMH REF 53813 .. 'FU'^W 
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T-TR.G LNZ 
T-TR.G LNZ 



































































































































AORET 12.86 

AORET 

QTE 

PART NIMER QTY 

5300110000 

1 

5300120000 

1 

5300140100 

1 

5300160000 

1 

5300170000 

1 

S 300180 QOQ 

1 


i 


1 


1 

5300300100 

1 

5300320100 

1 

tx f isyreuj* 

1 

5300360000 

1 

S 30 (M 60000 

1 

5300480100 

1 

5300500000 

I 

5300520000 

1 

5700040000 

I 

5900040000 

1 

5900070000 

1 

6500020000 

1 


COMPOSAHTS MAIMTENAHCE ■ REGOMMENOEO SET OF COIfONEMTS 

■■■■•■MnaaaaMMMaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai^M 


OESCTIPTION 


O.IOMMH ORE 53800 Oa 102S-« 

O.lSWtH ORE 53802 Oa 1025*00 

0.22lffl ORE 53806 Oa 1Q2S'(» 

0.33mH ORE 53810 oa 1^-08 

0.33»fl ORE 53812 oa 1025*10 

O.MTMHH ore 538W oa 102S-12 

0.68HMH ORE 53818 Oa 1025-16 

l.ONM ORE 53822 Oa 1025-20 

hW 9^ |3836 oa 1025-3H 

H.7HHH ORE 53838 oa 1025-36 

IaSS?* S38« oa 1025-50 
im ORE 53856 Oa l(»S-55 

15WH ORE 53850 oa l(^-58 

lOOfltt ORE 53870 oa 1025-68 

ISOMMH ORE ^75 Oa 1025-72 

zzomt ORE S3878 oa 1025-76 

330(111 ORE 53882 OEL 1025-80 

mu.m iwf m^ mm 

UEHTILAIEUR 250 AC ....... 350 

SENBIATBJR BQ40 SA»B *SCHt(ITT' 
GAPUGHOH NOm 15,5 050-3020 


PART 06 SaiD»TIOM 


SUPPtJER/ORAUING 


Ojgm ORE 53800 oa 1025-95 orega oeleuan 
o asttw ORE 53802 Oa 1025-00 0RE6A OELEOAN 
Q.ZayH ORE oa 1025-04 OREGA OaBMN 
0.3aitti ORE 53810 oa 1025-08 OREGA OELEUAM 
O.^MH Oi£ S3812 oa 1025-10 OREGA DELBIAN 
0»5gW1 ORE 53815 oa 1025-12 OfSGA OaEUAN 
S3818 oa 10^46 OREGAi OEtEOAN 
l.afW ORE 53822 Oa !OZ5^2*f flR8G8 mEm 
3.9lfffl ORE 53836 oa 1025-35 OREGA OELBAW 

2-2211 ^ 

9^ 53852 Oa ilKS-HO OREGA OEtEOAN 
lOmH ORE 53856 Oa 1025^ OREGA mjBm 
1^, ORE 53850 oa 10^-58 OREGA Oa^ 
lOOWW ORE S3870 Oa 1025-68 OREGA OELEOAN 
15qf« ORE 53874 oa 1025-72 (WBGA OEt^lAN 

mm m 5387t oa i«2s-76 OREei oeib/an 

|3QWH . ORE 53882 Oa. 1025^80 OREGA DELEOAN 
9ATT1RY 106 TYPE3I0 REF 125132 SAFT 
FAN 240 AG 9S0PA(?Sf 

GOeiAlOR 8^ OIWOOT SOfttTt Itl 
flEACK CAF 14.5 040-3020 ailA 


U-TR 021 lie 
U-TO 021 INZ 


U-IIM21 LMZ 
U‘TR021 LMZ 
O-TWCl LMZ 


U-TR 021 LMZ 
U-TR 021 LMZ 


U-TR 021 LMZ 









Garantie et Assistance - Warranty and Assistance 


Ce produii AUKliT lit.liCrUONIQUli est guruiiii pour une 
(iur^e d'un, an k compter de la date de livraison. 

La garantie s'applique aux appareils ayani subi des 
dom mages m^caniques causes lors de I'expi^ition en 
partance de ADRET ELECTRONIQUE ou pr^seniant, k ia 
suite de d^faillance d‘un ^li^ment ou d*un sous-ensemble, 
des caract^ristiques non conformes aux specifications 
techniques, Sont toutefois exclus de la garantie les 
douiinages occasionn^ par une utilisation anormale de 
I’instrument. 

Le client s'engage, pour sa part, k ne pas intervenir sur 
!e produit pendant la pdriode de garantie sous peine de la 
perdre d^finitivement. Le recour ei la r^exp^dition de 
I'appareil lots d’une operation de maintenance sous 
garantie sont pris en charge pour moitid par ADRET 
ELECTRONIQUE. 

Passd le d^tai de garantie, la Soci^td reste bien eniendu 
au service de ses clients en leur off rant son concours 
pour routes ^ventuelles operations de maintenance. 

Pour lous renseignements compiementaires, veuillez 
contacter /voire representant ADRET le plus proche, les 
coordonnees de nos prtncipaux agents etani donnees dans 
le tableau ci-dessous. 


Roseau commercial ADRET 


PRANCE 

Societe BASCOUL ELECTRONIQUE 

31200 TOULOUSE - 35, rue du luchet 

Tel : 61 48 99 29 - Telex : 521 508 

33600 noRDEAUX PESSAC - 76 Avenue Pasteur 

Ter ; 56 45 01 90 - Telex : 541 720 

Societe DIMEL Immeuble. "Le Marino" 

83000 TOULON - Avenue Claude Farrkre 
Tel ; 94 41 49 63 - Teiex 430 093 

JCF ELECTRONIQUE 

74019 ANNECY CEDEX - Annecy le Vieux - UP 964 
Tei : 50 .23 63 64 - Telex : 385 417 

Societe SOREOIA 

"Les Cuittais*' - Chaiitlon sur Seiche \ 

35015 RENNES CEDEX - UP 1413 
Tei : 99 50 50 29 - Teiex : 950 359 


rhe ADRET ELECTRONIQUE product is guaranteed for a 
period of one year from the date of delivery. 

The warranty applies to equipment with mechanical 
damage sustained during shipping from ADRET ELEC¬ 
TRONIQUE, or failing to conform to the technical 
specification due to faulty components of sub-assemblies. 
The warranty does not cover damage caused by incorrect 
use of the instrument. 


The client for his part undertakes not to interfere with 
the equipment during the warranty period, failing which 
the warranty is rendered void. One half of the cost of 
returning and re-shipping the equipment for maintenance 
under warranty will be met by ADRET ELECTRONIQUE. 

After expiry of the warranty period, the Company will of 
course remain at the service of its customers and will 
offer its help to them for any maintenance work that 
may be necessary. 

For any further information, please contact your nearest 
ADRET representative. The addresses of our main agents 
are given in the table below. 


ADRET commercial network 

AFRIQUe DU SUP - SOUTH AFRICA 

K.B.A. INSTRUMENTATION PTY 

P O tlOX 41062 - Avenue Sandcon 2199 

CRAIGHALL TRANSVAAL 2024 

T41 : cn) 768 1700/05 - Tele* : 422 013 


ALLEMAGNE - GERMANY 

SJ*.E,A. GmBh - SchStzenweg 62 

D 6305 GROSSEN BUSECK 

T61 : (64) 08 2081 Code 299 - T61ex : 484 296 


ARGENTINE - ARGENTINA 

RAYO El-ECTRONICA 

1092 BUENOS AIRES - Uelgrano 990 

T61 : (01) 381779 - Tdlex : 221S3 


ADRETclec TRONIOUE ® 


tNDE - INOJA 


HINUUCTAN INSTRUMENTS LTD 
603 Vishal Bhftvan - 95 Ntehru Place 
NtW DELHI 110 019 
T6I ; (11) 6410529 - T6!ex : 31 61209 


AUSTRALIS - AUSTRALIA 

VICOM INTERNATIONAL PTY 
57 City Road - South Melbourne 
VlCrORIA 3205 

Tdl : (03) 626 931 - T6lex ; 36935 
Telefax : (61) 3622325 

AUTRICHB et EUROPE PS L^EST - EAST EUROPE 

SS^EJi^ GB5.mJb.IL Stiftgasse 27 
A 1100 WIEN - T6l : (222) 62 6l 41 
Telex ; 116 084 

BELGIQUE et LUXEMBOURG - Belgium and Luxembourg 
SAIT ELfiCTTRONICS 

B 1190 BRUXELLES - 66 Chauss6e de Ruisbroek 
T6I : (02) 376 20 30 Code 280 - T61ex : 61807 

8RESIL - BRAZIL 

GRAOIENTE ELECTRONICA LTOA 
Staub Agency Division - Rua Sorocaba 316 
CEP 22271 BOTAFOGO - RlO 0£ JANEIRO 
T6I : (21) 286 8722 - T61ex : 21 21131 

CANADA 

AIM ELECTRONICS INC 
376 Churchill Avenue. - Suite 108 
OTTAWA - ONTARIO K12 5C3 
T6l : (6l3) 7228286 Code 284 
(514) 3322762 (Montreal) - T61ex : 534862 

DANEMARK - DENMARK 
METRIC AJSL 

Skodsborgve] 305 - D. K. 2850 - NAERUM 
T6l ; (02) 80 4200 Code 285 - Tdlex : 37163 

ESPAGNE - SPAIN 
TELCO 

Gravina 27 - MADRID 

T6I ; (01) 231 71 01 Code 279 ~ T6!ex : 27348 

ETATS-UNIS - UNHTED. STATES 
COMSTRON CORP 

10 Hub Drive ^ MELVILLE - NEW YORK 11747 
T6I : (516) 756 1100 
Tdlex : 4973525 
Telefax : (516) 756 1167 


PINLANDE - FINLAND 
ORBIS OY 

Sofolaniie 16 - P O BOX 15 - 00421 HELSINKI 42 
T6I : (358) 05664066 Code 283 - 'l‘61ex : 123134 

GRANDE-BRETAGNE - GREAT BRITAIN 
RACAL DANA 

Duke Street - WINDSOR BERKS SL4 ISti 

T6I : (75) 38 68 101 Code 274 - T61ex ; 847013 

GRECE - GREECE 

SaBNTTFlC ENTERPRISES CO. 

45, Agion Saranta St - 18 346 ATHENES 
T6I : (1) 482 34 21 - Tdlex : 221770 

HONG KONG 

I N F A 

19 Austin Road * TSIMSHATSUI, KOWI.OON - HONG KONG 
lY-l : (852) 5 7211151 - T61ex ; 54016 


ITALIE ■ 

LP INSTRUMENTS 

Paolo Pallia 5 - 20139 MILANO 

T6I : (02) 5392440 Code 277 - T6lex : 315085 

KOWElt ~ MOYEN ORIENT 

ABDUL AZIZ YOUSUF ESSA et CO WLL 
P O BOX 3562 - SAFAT 
T6Iex : 23576 


NORVEGE • NORWAY 


NOUVELLE ZELANDE - NEW ZEALAND 


NEECO 

17 Adelaide Road - P O BOX 9749 
NEWTOWN WELLINGTON 
Tel ; (64) 4858689 - Telex ; NX 3582 
Telefax : (64) 4850510 


PAYS>BAS - NETHERLAND 
CN ROOD BV 

11.13. Coft V.D Lindenstraat - P O BOX 42 
2280 RIJSWIJK 

T6I : (70) 996 360 Code 281 - Tdlex 31238 


PORTUGAL. 

RUALDO LOA 

9-15 Rua de San Jose - 1198 LISBOA CODEX 
T6l ; (01) 373461 Code 286 - T61ex : 16447 

REP. PQPULAIRE OR CHINE - CHINA 
COMPAGNIE OUVIER 

Peking H6tel - Gui Bin Shi n*3 - BEIJING 
Tdlex : 22375 


SINGAPOUR - SINGAPORE 

COSMOrEC ENTERPRISES LTD 

70 Bendemeer Road - Hiap Huat House 05-04 

SINGAPOUR 1233 

T6l ; (65) 2967766 - T6lex 36992 


SUEDE - SWEDEN 
SAVEN AB 

Nyiorpsvagen 30 - P O BOX 504 - S 18325 TABY 
T6I : 87921100 Code 282 - T6lex ; 12986 

SUISSE - SWITZERLAND 

AMOTEC ELECTRONIC AG 
RoftluhstraBe 38 - 8702 ZOLLIKON 
T6I : (01) 3915630 - Tdlcx : 816906 
Telefax : (01) 3915633 


TAIWAN 

CATHAY ENTERPRISE CO Ltd 
P O BOX 1778 - 102 Thun hua Road - TAITEl 
T6I : (886) 7310558 - T6lex : 22392 
Telefax : (886) 7732227 


TERCO A.S. 

P O BOX 98 - N 1540 VEST8V 

T6I : (02) 951000 Code 287 - T61ex : 74464 


] 

] 
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